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Cave Johnson – Science isn’t about WHY. It’s about WHY NOT.
Kurzfassung
In dieser Dissertation wird eine Messinfrastruktur vorgestellt, mit der die Detektion von physio-
logisch relevanten Dehydrationsschwankungen des menschlichen Ko¨rpers innerhalb einer Stu-
die ermo¨glicht wird. Im Gegensatz zu vielen bereits publizierten Ansa¨tzen zur Dehydrations-
detektion erlaubt das vorgestellte System die spektroskopische Beobachtung einer Messstelle
am Ko¨rper im Mikrowellenbereich. Es wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass bei ei-
ner Schwankung im Hydrationshaushalt des Menschen die elektromagnetischen Eigenschaften
von biologischem Gewebe im Ko¨rper vera¨ndert werden. Um diese Hypothese im Rahmen von
statistisch signifikanten, groß angelegten Probandenstudien u¨berpru¨fen zu ko¨nnen, ist es not-
wendig, auf kompakte, kosteneffiziente Messsysteme zuru¨ckgreifen zu ko¨nnen. Im Gegensatz
zu kommerziell erha¨ltlicher Messausstattung, welche nur eine Messstelle anbietet, ero¨ffnen kos-
teneffiziente Kleinsysteme die Mo¨glichkeit einer starken Parallelisierung der Messaufgabe. Mit
dem vorgestellten Messsystem kann so den logistischen Anforderungen groß angelegter Studien
entsprochen werden. Um den Zusammenhang zwischen Dehydrationsgrad und A¨nderung der
Materialeigenschaften herzustellen, werden mehrere neuartige Modellierungsmethoden vorge-
stellt und miteinander verglichen. Auf der Basis dieser Modelle wird schließlich eine Sensor-
struktur entworfen, welche empfindlich auf diese dielektrischen Materiala¨nderungen reagiert.
Die Kombination dieser Sensorstruktur mit einer entsprechenden Messschaltung ermo¨glicht
es schließlich, A¨nderungen der elektromagnetischen Eigenschaften eines Materials quantitativ
zu erfassen, wodurch sich das neu geschaffene Messsystem fu¨r die Verwendung in einer Stu-
die auszeichnet. Mithilfe einer speziell angepassten, bina¨ren Flu¨ssigkeitsmischung, welche die
Emulation gescha¨tzter physiologisch relevanter Hydrationsschwankungen erlaubt, werden so-
wohl ein einzelner Sensor als auch ein gesamtes Messsystem auf ihre Funktion hin u¨berpru¨ft.
Die messtechnisch verifizierte Funktionalita¨t und die aus statistischer Auswertung von Messda-
ten abgeleitete Systemempfindlichkeit erlaubt es, ein Auflo¨sungsvermo¨gen von etwa 0,41% bis
0,67% einer Hydrationsschwankung von biologischem Gewebe anzugeben. Durch die erreichte
Empfindlichkeit des realisierten Messsystems wird die Eignung fu¨r einen Einsatz in Probanden-
studien besta¨tigt und ermo¨glicht so weitere Erkenntnisse auf dem Gebiet der Medizin und der
Materialwissenschaften.

Abstract
In this thesis, a measurement infrastructure for the detection of physiological relevant dehydra-
tion levels of the human body will be presented. This measurement infrastructure is especially
suited and designed for human studies with a huge number of testsubjects to get statistically
significant results. In contrast to many published methods concerning dehydration detection,
the presented system allows for a compact, dielectric analysis in the microwave region. It is
commonly assumed that the dehydration itself alters the electromagnetic properties of biolo-
gical materials inside the human body. To prove this hypothesis, a compact and cost efficient
measurement system is proposed which enables a parallelization process in the context of medi-
cal studies. Unlike for commercially available equipment, where cost efficiency is the limiting
factor of setting up a big study, the proposed system can easily be scaled in its number of measu-
rement units. For this purpose, the correlation between the level of dehydration and the change
in material parameters will also be modeled thoroughly. Afterwards, a dielectric sensitive sensor
structure will be designed and specifically adopted to the measurement situation. This sensor
will be combined with a appropriate measurement circuit to quantify the changes in material
properties. Furthermore, a phantom liquid, which emulates physiological relevant variation, is
developed to verify and characterize the proposed sensor structure and the measurement system
in a controlled laboratory environment. The proven functionality and statistical measurements
of the system response allow for a performance estimation. For the proposed system, a mi-
nimum physiological change in hydration of 0,41 to 0,67% can be detected. This sensitivity
confirms the suitability for human studies and hence, enables further investigations in medicine
and material sciences.
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Teil I
Einleitung
1 Motivation
Der menschliche Ko¨rper besteht zu einem Massenanteil von etwa 60% aus Wasser [1]. Die
physikalischen Eigenschaften des Wassers machen es zu einer multifunktionalen Flu¨ssigkeit im
menschlichen Organismus. Durch seine chemische Funktion als Lo¨sungsmittel fu¨r Na¨hrstoffe
und Stoffwechselprodukte findet es sowohl im Blutkreislauf, im Lymphsystem, als auch im
Liquorsystem des Menschens Verwendung. Die speziellen physikalischen Eigenschaften, wie
etwa die hohe Wa¨rmeleitfa¨higkeit und Wa¨rmekapazita¨t, qualifizieren es fu¨r die Thermoregula-
tion des Ko¨rpers zu einer wertvollen Flu¨ssigkeit. Ebenso ist es fu¨r den reibungslosen Betrieb
des Bewegungsapparates unabdingbar. Gelenkknorpel, wie Menisken oder Bandscheiben, be-
kommen durch das Wasser die no¨tige Elastizita¨t und Federwirkung und die Gelenkflu¨ssigkeit
sorgt als passender Schmierstoff fu¨r niedrigen mechanischen Verschleiß.
So vielseitig die Anwendung der Flu¨ssigkeit ist, so komplex sind die Mechanismen fu¨r die
Regelung des Wasserhaushalts innerhalb des Ko¨rpers. Eine Vielzahl von o¨rtlich verteilten Sen-
soren (Osmolarita¨t, Druck, Natriumkonzentration) sorgt in Kombination mit mehreren mitein-
ander verstrickten Hormonsystemen fu¨r einen geordneten Regelbetrieb. Wird nun durch Krank-
heit, Medikation oder Umwelteinflu¨sse diese Homo¨ostase gesto¨rt, kann der Wasserhaushalt aus
dem Gleichgewicht geraten und die Folgen davon ko¨nnen verheerend sein. Eine besondere
Tragik bekommen die Auswirkungen der Deyhdration in einem pa¨diatrischen Kontext. Da bei
Kleinkindern bis zu 5 Jahren der prozentuale Anteil von Wasser an der Gesamtko¨rpermasse bis
zu 75% betra¨gt, haben Dehydrationseffekte einen sehr starken Einfluss auf den Organismus. Je-
den Tag sterben weltweit bis zu 8200 Kinder durch Gastroenteritis induzierte Diarrhoe, welche
mit entsprechendem Elektrolyt- und Wasserverlust einhergeht [2]. Aber nicht nur im Kindesal-
ter, auch im Jugend- und Erwachsenenalter ko¨nnen diese Effekte kritische Folgen nach sich zie-
hen und es wird eine Korrelation zwischen Dehydration und Langzeitfolgen wie beispielsweise
Organscha¨den vermutet. Zumindest ein Zusammenhang zwischen der ko¨rperlichen und geisti-
gen Leistungsfa¨higkeit und der ordentlichen Hydration bei Leistungssportlern oder Berufen mit
einem hohen ko¨rperlichen Belastungsprofil, wie Hu¨ttenarbeitern, wird vielfach in der Literatur
gezeigt [3], [4]. Im fortgeschrittenen Alter kommt besonders im Bereich der stationa¨ren Kran-
kenpflege der ordnungsgema¨ßen Hydration von Patienten eine große Bedeutung zu, da hier die
Effekte auf das Herz-Kreislauf System besonders kritische Ausmaße annehmen ko¨nnen. Eine
ku¨nstliche Verdickung des Blutes durch verminderte Flu¨ssigkeitsaufnahme fu¨hrt hier zu einer
vergro¨ßerten Belastung der oftmals besonders anfa¨lligen Gefa¨ßsysteme. Durch handschriftlich
gefu¨hrte Trinkprotokolle und das Aufstellen einer Flu¨ssigkeitsbilanz wird hier versucht, Hydra-
tionsma¨ngel festzustellen und auszugleichen. Der damit einhergehende zusa¨tzliche Pflegeauf-
wand fu¨r das Personal schla¨gt sich direkt in den Pflegekosten nieder.
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Fu¨r viele dieser Anwendungsfa¨lle ko¨nnte ein entsprechendes Messsystem Abhilfe schaffen.
Ein Blick in die technische Literatur offenbart zuna¨chst einige vielversprechende Ansa¨tze, wo-
bei eine genauere Betrachtung und Analyse die meisten Lo¨sungen wieder disqualifiziert. Sei es
durch mangelnde Portabilita¨t, zu hohe Komplexita¨t oder die fehlende Mo¨glichkeit der Selbst-
anwendung. Ungu¨nstigerweise bestehen selbst in der medizinischen Literatur Zweifel u¨ber die
exakten Auswirkungen der Dehydration auf beispielsweise einzelne Ko¨rperkompartimente oder
der Wasserverteilung im Ko¨rper an sich. Trotzdem existiert ein großer Bedarf nach eben so ei-
nem Messsystem, welches durch seine vielfa¨ltige Anwendung einen zusa¨tzlichen Gewinn fu¨r
die unterschiedlichsten Zielgruppen darstellt. An diesem Punkt soll in dieser Dissertation ange-
knu¨pft werden, wobei ein Messsystem vorgestellt wird, welches viele Beschra¨nkungen aktueller
Systeme durchbricht und die Forschung auf dem Gebiet der Dehydrationsmessung voranbringt.
Insbesondere steht an dieser Stelle das U¨berpru¨fen des konkreten Zusammenhangs von elek-
tromagnetischen Materialeigenschaften und einer physiologisch relevanten Hydrationsschwan-
kung. Dies muss innerhalb statistisch signifikanter Studien geschehen, welche durch ihre große
Probandenzahl nur mithilfe einer Vielzahl von Messsystemen geschehen kann. Das vorgestellte
Messsystem kommt durch seine Portabilita¨t und Kosteneffizienz ausgezeichnet dieser Skalie-
rungsanforderung nach.
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2 Aufbau der Arbeit
In dieser Dissertation wird ein speziell fu¨r die Problematik der Dehydrationsmessung am Men-
schen optimiertes Messsystem vorgestellt. Ausgehend von der allgemeinen Definition einiger
relevanter Begrifflichkeiten im Kontext der Dehydration soll der medizinische Rahmen fu¨r
die Thematik der Ko¨rperzusammensetzung und des Wasserhaushalts geschaffen werden. Im
Anschluss folgt eine eingehende Betrachtung des aktuellen Stands der Technik, sowohl fu¨r
die qualitative Feststellung der Dehydration im klinischen Umfeld, als auch der quantitativen
Mo¨glichkeiten bei der Bestimmung des Hydrationszustandes im Labor. Unter Beru¨cksichtigung
der Anforderungen an das Gesamtsystem, welche imWesentlichen eine fu¨r Studien verwendba-
re, tragbare, effiziente und kompakte Realisierung vorraussetzen, wird aus den aktuell technolo-
gisch mo¨glichen Realisierungen dieMikrowellenspektroskopie als eine geeigneteMessmethode
herausgefiltert, mit welcher ein entsprechendes Messsystem realisierbar ist. Zum Zeitpunkt der
Ausfertigung der Arbeit kann in der Literatur kein tragbares System gefunden werden, welches
auf demMessprinzip der dielektrischen Charakterisierung beruht und sich durch seine kompak-
te sowie kosteneffiziente Realisierung fu¨r den gegebenen Anwendungsfall innerhalb einer breit
angelegten Studie eignen wu¨rde. An dieser Stelle wird in der vorliegenden Arbeit angeknu¨pft
und ein entsprechendes System bereitgestellt.
Die in dieser Dissertation bearbeiteten Teilaspekte auf dem Weg von einer physiologisch re-
levanten Dehydrationsa¨nderung bis hin zur Messwertanzeige sind in Abbildung 1 zusammen-
gefasst. Zugeho¨rige, physikalische Grundlagen zu Materialparametern im Mikrowellenbereich,
welche fu¨r die Mikrowellenspektroskopie ausschlaggebend sind, werden ero¨rtert. Es folgt eine
Festlegung der Systemanforderungen, in denen sa¨mtliche Rahmenbedingungen fu¨r den Entwurf
des Messsystems fixiert werden. Diese Systemanforderungen orientieren sich dabei mo¨glichst
nah am realen Einsatzzweck und beru¨cksichtigen auch viele nichttechnische Aspekte, die bei
der Applikation des Sensors in Betracht gezogen werden mu¨ssen. Nach einer anschaulichen
Nomenklatur der Komponenten fu¨r die vorgeschlagene Messinfrastruktur wird der Entwurf des
dielektrischen Sensors behandelt, der einen Fokuspunkt der Arbeit darstellt. Um die physiolo-
gisch relevanten Dehydrationseffekte in eine fu¨r Simulationen verwertbare Art zu bringen, wer-
den entsprechende Schichtmodelle entwickelt. Mithilfe dieser Modelle ko¨nnen nicht nur phy-
siologisch relevante Hydrationsschwankungen auf eine A¨nderung von physikalischen Gro¨ßen
abgebildet, sondern auch interpersonelle Schwankungen parametrierbar beru¨cksichtigt werden.
Dies ist besonders fu¨r den Einsatz an einer großen Anzahl an Menschen und den damit verbun-
denen, ko¨rperlichen Unterschieden notwendig. Unter Zuhilfenahme dieser Modelle wird der
dielektrische Sensor angepasst und iterativ optimiert, bis schließlich eine Struktur vorliegt, die
die urpsru¨nglich gesetzten Spezifikationen erfu¨llt. Fu¨r die einzelnen Optimierungs- und An-
passungsschritte werden effektive Scha¨tzungsformeln und Flussdiagramme beigesteuert. Eine
Sensitivita¨tsanalyse beleuchtet die Auswirkungen von Fertigungsfehlern auf die Eigenschaften
des Permittivita¨tssensors, wobei die Kompensationsmo¨glichkeit von einigen Fertigungsfehlern
ebenfalls zum Bestandteil einer Diskussion wird. Bezu¨glich der technologischen Realisierung
des Sensors wird ein mittels additivem Verfahren hergestellter Hilfsrahmen zur definierten Auf-
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Abbildung 1: U¨berblick u¨ber die bearbeiteten Punkte (hellgru¨n) mit Fokusthema (dunkelgru¨n)
der Dissertation auf dem Weg von einer physiologisch relevanten Dehydrationsa¨nderung zur
Messwertanzeige.
bringung einer Passivierungsschicht aus Silikon vorgeschlagen. Mittels dieser Methode kann
eine geplante Solldicke der Passivierungsschicht mit hoher Genauigkeit erzeugt werden, was
fu¨r eine reproduzierbare Sensorperformance notwendig ist. Eine separate Verifikation der Sen-
sorstruktur unter Laborbedingungen mittels einer eigens konzipierten Ersatzflu¨ssigkeit rundet
den Entwurf des Permittivita¨tssensors ab. Anschließend werden sa¨mtliche Restkomponenten,
die zur Realisierung der vorgeschlagenen Messinfrastruktur beitragen, diskutiert. Dazu geho¨rt
eine effektive Umsetzung der Messschaltung, bei der mit einem reflektometrischen Prinzip der
Permittivita¨tssensor ausgelesen wird. Die geschickte Nutzung von kommerziellen Komponen-
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ten in Kombination mit der Verwendung einer undokumentierten Funktion eines Transceiver-
blocks in einem Mikrocontroller erlaubt hierbei die Realisierung eines stromsparenden Netz-
werkanalyzers im Bereich zwischen 2,35GHz und 2,55GHz. Die Mo¨glichkeit einer drahtlosen
U¨bertragung von Messwerten wird dabei beru¨cksichtigt und implementiert. Weiterhin wird das
fu¨r die portable Verwendung des Messsystems notwendige Energiemanagement kurz erla¨utert
und das technologische Gesamtkonzept des Messsystems dargestellt. Eine Vorstellung des in
der Messinfrastruktur vorgesehenen Datenkonzentrators, der die Gegenstelle zu einem oder
mehreren Messsystemen darstellt, der mobilen Messsysteme an sich und der implementierten
Software komplettiert den U¨berblick u¨ber alle in der vorgeschlagenenen Messinfrastruktur vor-
handenen Komponenten und Aspekte. Die realisierte Infrastruktur wird auf ihre Funktion hin
u¨berpru¨ft, in dem die aufgebauten Schaltungen anhand von Ersatzflu¨ssigkeiten oder Messungen
am Ko¨rper charakterisiert werden und dadurch die entsprechende praktische Eignung fu¨r den
Einsatz als Dehydrationsmesssystem bewiesen wird. Aus Messungen an den Komponenten der
finalen Integrationsstufe werden u¨ber statistische Verfahren die Systemgrenzen und deren Be-
ziehung zum realen Einsatzfall abgeleitet. Abschließend wird eine alternative Lo¨sungsmethode
vorgestellt, welche einen Schritt zu einer mo¨glichen monolithischen Integration und Miniaturi-
sierung darstellt. Im Ausblick wird der Einsatz der vorgeschlagenen Infrastruktur in zuku¨nftigen
Studien sowie die Tragweite der zuku¨nftigen Studienergebnisse diskutiert. Ein weiterer, al-
ternativer Ansatz fu¨r die Realisierung eines Schaltungsbausteins innerhalb des Messsystems
zeigt Mo¨glichkeiten hin zu einer weiteren Miniaturisierung durch monolithische Integration
von Funktionsblo¨cken und liefert so weitere Denkansto¨ße zu der Umsetzung von zuku¨nftigen
Implementierungen. Per definitionem wird in der vorliegenden Arbeit fu¨r alle Personengruppen
stellvertretend das generische Maskulinum verwendet.
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Teil II
Grundlegende Aspekte
3 Physiologische Grundlagen
3.1 Ko¨rperzusammensetzung und Begrifflichkeiten
Der Ko¨rper eines erwachsenen Menschen besteht zu einem Massenanteil von etwa 60% aus
Wasser. Diesen Anteil bezeichnet man mit der Gro¨ße des gesamten Ko¨rperwassers (TBW, engl.:
“Total Body Water”). Das Wasser la¨sst sich im Ko¨rper wiederum verschiedenen Kompartimen-
ten zuteilen, dem extrazellula¨ren (ECW, engl.: “Extracellular Water”) und dem intrazellula¨ren
Raum (ICW, engl.: “Intracellular Water”). Eine grafische Darstellung der Verteilung ist in Ab-
bildung 2 zu sehen. Eine Kla¨rung der Begrifflichkeiten ist an dieser Stelle sinnvoll, da einige
vorgestellte Messmethoden fu¨r die Feststellung der Ko¨rperzusammensetzung auf Scha¨tzungen
eben dieser Kompartimente basieren.
TBW
60% des Ko¨rpergewichts
Intravasal
5,5% TBW
Sonstiges
61% TBW
Intravasal
8% TBW
Interstitiell
23% TBW
Transzellula¨r
2% TBW
ICW: 2/3 des TBW ECW: 1/3 des TBW
Abbildung 2: Aufteilung des TBW spezifische Kompartimente in Anlehnung an [5].
ICW Im intrazellula¨ren Raum, der zwei Drittel des TBW ausmacht, ist das Wasser in den Zel-
len gebunden und somit nur u¨ber Diffusionsprozesse durch die Zellwa¨nde hindurch verfu¨gbar.
Dieser Transportprozess kann dabei durch hydrostatischen oder osmotischen Druck in Gang
gesetzt werden. Ein kleiner Teil des intrazellula¨ren Wassers tritt intravasal in den Blutzellen
auf (5,5% des TBW), der Rest des Kompartiments umfasst den Großteil der Ko¨rperzellen und
damit ca. 61% des TBW.
ECW Der extrazellula¨re Raum beinhaltet alle frei im Ko¨rper verfu¨gbaren, also nicht in Zellen
gebundenen, Flu¨ssigkeiten und belegt das u¨brige Drittel am TBW. Das ECW selbst kann dabei
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in interstitiell, intravasal und transzellula¨r aufgeteilt werden. Der interstititelle Raum beschreibt
dabei das Volumen, in das die Ko¨rperzellen eingebettet sind. Der Austausch von Stoffwech-
selprodukten mit den Zellen geschieht somit immer u¨ber den interstitiellen Raum mit einem
Anteil von 23% am TBW hindurch. Der intravasale Raum umfasst sa¨mtliche ungebundenen,
gefa¨ßgefu¨hrten Flu¨ssigkeiten, wie beispielsweise Blutplasma, oder der Lymphflu¨ssigkeit und
der Anteil des intravasalen Raums am TBW bela¨uft sich auf etwa 8%. Die Besonderheit dieses
Kompartiments liegt in der Tatsache, dass hier Hydrationsschwankungen des Ko¨rpers zeitnah
abgebildet werden. Im Gegensatz zum intrazellula¨ren Raum, besteht u¨ber das Gefa¨ßsystem des
Menschen ein direkter Zugang zu diesem Kompartiment, der durch intraveno¨ses Verabreichen
von Rehydratationslo¨sungen gerne fu¨r eine rasche Verfu¨gbarkeit von Wasser und Elektrolyten
innerhalb des gesamten Ko¨rpers verwendet wird. Abschließend la¨sst sich noch der transzel-
lula¨re Raum definieren, welcher nur etwa 2% des TBW ausmacht. Dieser Raum bezeichnet all
jene Kompartimente, in denen die Flu¨ssigkeit theoretisch in freier Form verfu¨gbar ist, sich aber
weder unter interstitiell, noch intravasal einsortieren la¨sst. Beispiele hierfu¨r sind die Gelenk-
schmiere oder auch das Kammerwasser im Auge.
Bezu¨glich all dieser Kompartimente gibt es eine Reihe von Austauschmechanismen, welche
eine Betrachtung der Thematik Dehydration unter einem statischen Aspekt disqualifiziert. Es
ist ein sehr dynamisches System mit relativ großen Zeitkonstanten, welches beim gesunden
Menschen durch die robust abgestimmten Ausgleichsmechanismen des Ko¨rpers reguliert wer-
den kann. Da selbst ein banaler Einfluss auf den Ko¨rper, wie etwa das Hochlegen der Fu¨ße,
eine Verschiebung des Wassers im Gewebe in Gang setzt, ist es versta¨ndlich, dass fu¨r einige
quantitative Messmethoden, wie die Bioimpedanzanalyse, eine ko¨rperliche Equilibrierung des
Patienten in einem kontrolliertem Umfeld notwendig ist, um zu reproduzierbaren Messergeb-
nissen zu gelangen. Diese Verschiebung des Ko¨rperwassers und eine detaillierte Betrachtung
von diesen Schwankungsvorga¨ngen ist auch in der medizinischen Forschung von Interesse, was
als eine zusa¨tzliche Motivation fu¨r das in dieser Arbeit angefertigte Messsystem gelten kann.
3.2 Arten der Dehydration und Wirkung auf den Ko¨rper
Klassischerweise wird der Grad einer Dehydration auf den prozentualen Gewichtsverlust in
Bezug auf das Normalgewicht bewertet [6], [7]. Dabei wird eine Einteilung in milde (3%–
5%), moderate (6%–9%) und starke Dehydration (>10%) getroffen. Es kann auch eine er-
weiterte Klassifizierung wie in Tabelle 1 angegeben werden. Die Regulation des allgemeinen
Wasserhaushaltes basiert im Ko¨rper auf mehreren neurohumoralen Regelschleifen [5], die sich
Hormonen oder Katecholaminen zur Regelung bedienen. Ein wichtiger Regelkreis basiert auf
dem antidiuretischen Hormon (ADH), bei dem die Wasserretention in der Niere und die Vas-
okonstriktion als Gegenmaßnahmen zur Dehydration dienen. Steigt im Ko¨rper die Plasmaos-
molalita¨t an, wie es bei einem Wassermangel der Fall wa¨re, wird einerseits das Durstgefu¨hl ge-
weckt, andererseits auch vermehrt ADH freigesetzt. Durch den ho¨heren ADH-Spiegel steigt die
Ru¨ckgewinnung vonWasser aus dem Prima¨rharn in der Niere und der Ko¨rper versucht das Was-
ser zuru¨ckzuhalten, bevor es durch Urin abgegeben wu¨rde. Eine weitere Einflussmo¨glichkeit
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Grad der Dehydration Auspra¨gung der Symptome und klinische Befunde
< 2% Keine oder minimal beginnende Symptome und Befunde
2%–5% Milde Symptome und Befunde
5%–10% Moderat ausgepra¨gte Symptome und Befunde
10%–15% Schwere klinische Symptome und Befunde
> 15% Akute Lebensgefahr
Tabelle 1: U¨bersicht u¨ber einer erweiterte Klassifizierung des Grades der prozentualen Volu-
mendepletion nach [8].
des Ko¨rpers auf die Wasserregulation ist mithilfe des Renin-Angiotensin-Aldosteron Hormon-
systems (RAAS). Hierdurch kann Einfluss auf die Natriumretention und den Kreislauf erhal-
ten werden. In der Eskalationsstufe weiter oben anzusiedeln sind die Einflussmo¨glichkeiten des
Ko¨rpers durch Katecholamine, wie Adrenalin und Noradrenalin, welche Blutdruck und Herzfre-
quenz beeinflussen, um sich so an den Zustand der Dehydration anzupassen. Je nach Dehydra-
tionsgrad bedient sich der Ko¨rper stufenweise unterschiedlicher Regelmechanismen, daher ist
eine U¨bersicht der Wirkungskette inklusive pathophysiologischer Wirkungen in Abha¨ngigkeit
der durch Dehydration hervorgerufenen Gewichtsabnahme in Abbildung 3 gezeigt.
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Abbildung 3: Wirkungsfla¨chen mit steigendem Gewichtsverlust (nach [5]).
Zusa¨tzlich muss beachtet werden, dass diese Regelmechanismen durch Medikation oder Krank-
heiten beeinflusst werden ko¨nnen, was die Dehydrationserscheinung an sich verkomplizieren
kann. Bei ansteigendemWasserverlust bedient sich der Ko¨rper zuna¨chst der ADH-Regelschleife,
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gefolgt von dem RAAS und schließlich einer Anpassung durch Katecholamine. Die Auswir-
kungen auf das Durstgefu¨hl, den Kreislauf und das Allgemeinbefinden nehmen mit steigen-
dem, prozentualem Gewichtsverlust in ihrer Intensita¨t zu, wa¨hrend Einflu¨sse auf das zentra-
le Nervensystem (ZNS) einen gewissen Schwellenwert besitzen. Mo¨glicherweise ist hier aber
auch nur die Symptomatik schwieriger zu fassen, als bei den u¨brigen Einflussfaktoren. Die
in Abbildung 3 geschilderte Einteilung bezieht sich dabei nur auf die prozentuale Abnahme
des Ko¨rpergewichtes und la¨sst eine Betrachtung des Elektrolythaushaltes vollkommen außer
Betracht. Eine detailliertere Klassifizierung des Erscheinungsbildes Dehydration la¨sst sich u¨ber
den Natriumgehalt und der entsprechenden Osmolarita¨t des Blutserums treffen und ist spa¨testens
beim Ausgleich des Flu¨ssigkeits- bzw. Elektrolytmangels zwingend notwendig. Fehlbehandlun-
gen ko¨nnen beispielsweise die Entstehung von Hirno¨demen provozieren und somit zu lebens-
gefa¨hrlichen Zusta¨nden fu¨hren. Die Kategorisierung der Dehydrationsart ist dabei in der Tabelle
2 gezeigt.
Zustand isoton hyperton hypoton
Serum-
osmolarita¨t
132mmol/l–145mmol/l > 145mmol/l < 132mmol/l
Ursachen
Erbrechen, Diarrhoe,
exzessives Schwitzen,
starker Blutverlust
Geringe Wasserzufuhr,
Diuretika, Polyurie,
Aufnahme Meerwasser
Spezielle Krankheiten,
Diuretika, Fehlbehand-
lung bei Dehydration
Zellverhalten
H2O
H2O
H2O
H2O
Folgen
Reduziertes Blutvo-
lumen, Beeinflussung
Kreislauf
Zellschrumpfung,
neurologische Erkran-
kungen, Krampfanfa¨lle
Zellenausdehnung,
Verwirrungszusta¨nde,
Schwindel, Hirno¨deme
Tabelle 2: U¨bersicht u¨ber physiologisch relevante, tonizita¨tsabha¨ngige Hydrationszusta¨nde.
Isotone Dehydration Falls Wasser und Elektrolyte in etwa gleichen Anteilen verloren wer-
den, bleibt die Tonizita¨t des Serums konstant und auf physiologisch normalem Niveau. Der
Verlust von Elektrolyten und Wasser in gleichen Teilen kann zum Beispiel durch Erbrechen,
Diarrhoe, exzessives Schwitzen oder starken Blutverlust hervorgerufen werden. Die Gro¨ße der
Ko¨rperzellen bleibt durch die gleiche Tonizita¨t innerhalb und außerhalb der Zelle konstant. Al-
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lerdings nimmt das Blutvolumen ab, wodurch es zu einer Beeinflussung des Kreislaufes und der
Nierenfunktion kommen kann. Aus diesem Grund wird diese Dehydrationsart auch durch den
Begriff Volumendepletion beschrieben. Als Behandlungsoptionen steht die kontrollierte Gabe
von Bru¨he oder Salzlo¨sung zur Verfu¨gung.
Hypertone Dehydration Die Dehydrationsart, bei der es an verha¨ltnisma¨ßig mehr Wasser
als Elektrolyt mangelt, wird als hyperton bezeichnet und ist gekennzeichnet durch eine Serum-
Osmolarita¨t gro¨ßer 145mmol/l. Dieser Zustand kann durch eine fehlende Wasseraufnahme,
Medikation oder auch der Aufnahme von stark hypertonen Flu¨ssgkeiten wie Meerwasser her-
vorgerufen werden. Durch die hohe Tonizita¨t im extrazellula¨ren Raum wirkt nun der osmo-
tische Druck auf die Zelle. Das Wasser wird aus der Zelle gepresst, was eine Zellschrump-
fung nach sich zieht. Da physikalisch gesehen Zellschrumpfungen vom Ko¨rper gut vertragen
werden ko¨nnen, macht sich diese Dehydrationsart eher in neurologischen Befunden oder in
Krampfanfa¨llen bemerkbar. Den Ausgleich dieser Dehydrationsart wu¨rde man durch die kon-
trollierte Gabe von reinem Wasser vornehmen.
Hypotone Dehydration Im Falle der hypotonen Dehydration, welche bei einer Serum-Osmo-
larita¨t von unter 132mmol/l vorliegt, fehlen verha¨ltnisma¨ßig mehr Elektrolyte als Wasser. Dies
kann durch spezielle Krankheiten, Medikation, oder bei einer Fehlbehandlung einer anderen
Dehydrationsart passieren. Die Ko¨rperzellen schwellen durch den osmotischen Druck, der von
den Zellen zur Umgebung nach außen wirkt, an. Ein Ausgleich dieses Zustandes muss durch
die kontrollierte Gabe von Elektrolyten erfolgen, um die extrazellula¨re Tonizita¨t zu erho¨hen
und der Zellschwellung entgegenzuwirken. Eine Gabe von reinem Wasser ohne Zusatz von
Elektrolyten wu¨rde das Anschwellen der Zellen weiter fo¨rdern und kann durch Hirno¨deme zu
lebensbedrohlichen Komplikationen fu¨hren.
Abschließend betrachtet la¨sst sich formulieren, dass die Wasserregelung im Ko¨rper auf un-
terschiedlichen Mechanismen beruht, welche durch Medikamente oder Krankheit gesto¨rt wer-
den ko¨nnen. Eine entsprechende Handlungsempfehlung bei Dehydration sollte daher nur unter
Kenntnis des Probandenzustandes und der vorherigen Umsta¨nde erfolgen. Fu¨r die Anwendung
eines beliebig gearteten Messsystems zur Detektion der Dehydration muss also vorausgesetzt
werden, dass fu¨r die Handlungsempfehlung entweder eine Anamnese durch klinisches Perso-
nal verfu¨gbar ist, oder der Proband eigenverantwortlich handeln kann. Es la¨sst sich weiterhin
festhalten, dass fu¨r ein Messsystem mit einer konkreten Handlungsempfehlung die Erfassung
von Wasseranteil und Elektrolytkonzentration zwingend erforderlich ist. Kann nur eine der bei-
den Parameter detektiert werden, so muss hier eine Selbstanamnese und eigenverantworliches
Handeln des Benutzers erfolgen.
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4 State of the Art-Dehydrationsmessung
Im Zeitalter von Smartwatch, Quantified Self und zunehmenden technologisch-sensorischen
Mo¨glichkeiten gera¨t der Ko¨rper des Menschen immer mehr in den Interessensfokus des All-
tags. Puls und Sauerstoffsa¨ttigung sollen bereits mit einfachen Mitteln, welche ein Smartphone
mit sich bringt, bestimmt werden ko¨nnen. So verwundert es nicht, dass auch aktuell auf dem
Gebiet der Dehydrationsmessung Anstrengungen unternommen werden, den Wasserhaushalt
des Ko¨rpers u¨berwachbar zu machen. Einige aktuelle State of the Art-U¨bersichtspublikationen
aus dem Jahr 2018 [9], [10] summieren die vorhandenen Methoden gut auf und zeigen, dass die
Thematik Dehydrationsdetektion beziehungsweise -messung definitiv einen großen Einfluss auf
die aktuelle Forschungswelt im Medizinelektroniksektor besitzt.
Die vorgestellten State of the Art-Methoden zur Bestimmung des Hydrationshaushaltes wer-
den dabei in 3 Kategorien gegliedert. Zuna¨chst werden die indirekten Methoden erla¨utert, bei
welchen nicht der Proband vermessen wird, sondern die Menge an Flu¨ssigkeiten, die ihm zu-
gefu¨hrt werden beziehungsweise die er von sich gibt. Davon ausgehend kann unter gewissen
Umsta¨nden und in einem gewissen Zeitraum auf den Hydrationszustand geschlossen werden.
Es folgt die Betrachtung der qualitativen Methoden, welche den Zustand der Hydration de-
tektieren und klassifizieren, jedoch nicht objektiv quantifizieren ko¨nnen. Abschließend werden
noch die quantitativen Methoden betrachtet, bei welchen mithilfe verschiedener Messmethoden
objektive Messwerte generiert werden ko¨nnen. Als Bewertungskriterien der Verfahren sollen
von vornherein die Komplexita¨t und der Einsatz in einem mobilen Umfeld verwendet werden.
Fu¨r die quantitativen Methoden gilt es weiterhin im Hinterkopf zu behalten, dass eine mess-
technische Erfassung zwar den physikalischen Grad der Hydration wiederspiegeln kann, dieser
jedoch nicht zwingend identisch zum physiologisch sinnvollen und angenehmen Hydrationszu-
stand sein muss, da dieser ebenfalls eine stark personenbezogene Eigenschaft darstellt.
4.1 Indirekte Methoden
Die indirekten Methoden zeichnen sich dadurch aus, dass nicht die Symptome oder Auswirkun-
gen der Dehydration analysiert werden, sondern mittels einer Kontrolle von extern zugefu¨hrten
oder abgeleiteten Flu¨ssigkeiten der Hydrationszustand abgescha¨tzt werden kann. Das einfachs-
te Beispiel hierfu¨r ist die Protokollierung der Trinkmenge und der Ausscheidungen eines Pa-
tienten. Untersuchungen haben gezeigt [11], dass die visuelle Scha¨tzung der Trinkmenge an-
hand des Fu¨llniveaus im Becher durch das Pflegepersonal sehr ungenau sein kann. Als Lo¨sung
hierfu¨r werden sogenannte smart-cups vorgeschlagen und realisiert [12]. Dabei handelt es sich
um Trinkbecher, bei denen Messsysteme zur Pegeldetektion integriert sind, mit welchen pra¨zise
Trinkmengenprotokollierungen mo¨glich werden. Gerade im Pflegealltag, bei dem das Personal
nur wenig Zeit pro Patient zur Verfu¨gung hat, kann die Verwendung von solchen Protokollen un-
ter Zuhilfenahme von smart-cups eine gute Abscha¨tzung des Hydrationszustandes liefern. Bei
einer definierten Raumtemperatur und einer bekannten Aktivita¨t kann unter Beru¨cksichtigung
von Dehydrationseffekten durch Atmung und Transpiration schließlich auf den Hydrationsgrad
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geschlossen werden. In Kombination mit einer periodischen Bestimmung des Ko¨rpergewichts,
ko¨nnen so Dehydration, aber auch Wassereinlagerung erkannt und unterbunden werden. Indi-
rekte Methoden in Kombination mit Wiegen sind ebenso fu¨r Patienten, die auf die Ha¨modialyse
angewiesen sind, u¨berlebensnotwendig. Durch die eingeschra¨nkte oder nicht mehr vorhande-
ne Nierenfunktion ist die ko¨rpereigene Regulierung des Wasser- und Elektrolythaushalts stark
eingeschra¨nkt. Daher wird bei Dialysepatienten ein sogenanntes Trockengewicht ermittelt, von
dem ausgehend nur ein gewisser Gewichtszuwachs bis zur na¨chsten Dialysesitzung erlaubt ist.
Durch strenge Dia¨ten und kontrollierte Wasserzufuhr mu¨ssen diese Zuwa¨chse eingehalten wer-
den, um die Belastung des Elektrolythaushaltes bei der folgenden Behandlung niedrig zu halten.
Im Allgemeinen sind indirekte Methoden, insofern sie nicht mit einer quantitativen Komponen-
te wie dem Wiegen kombiniert werden, immer Scha¨tzungen unter gewissen Annahmen. Da fu¨r
die Modellierungen auf Durchschnittswerte zuru¨ckgegriffen werden muss, kann hierbei nicht
auf das perso¨nliche Wohlbefinden bezu¨glich des Wasserhaushalt eingegangen werden.
4.2 Qualitative Methoden
Qualitative Methoden zur Klassifizierung des Hydrationsgrades werden besonders im klini-
schen Umfeld eingesetzt zur initialen Abscha¨tzung der Schwere der Dehydration oder im Wei-
teren, solange Laborergebnisse von Blutproben noch nicht verfu¨gbar sind. Da diesen Untersu-
chungen immer eine Anamnese durch den behandelnden Arzt vorausgeht und die Vorgeschichte
des Patienten wichtige Hinweise auf die Deutung der Symptome gibt, ist eine Selbstanwendung
der Methoden und somit eine Selbsteinscha¨tzung schwer mo¨glich. Verwendung fu¨r die Klas-
sifizierung finden dabei generelle Erscheinungen, wie das Durstgefu¨hl, der Feuchtigkeitsgrad
der Schleimha¨ute oder der geistige Zustand der Patienten. Da im Allgemeinen auch eine Wir-
kung auf das Herzkreislaufsystem erfolgt, mu¨ssen auch qualitative Merkmale, wie die Tiefe der
Atmung und die Qualita¨t des Herzschlages, herangezogen werden. Auch a¨ußere Erscheinungs-
merkmale, wie eingesunkenen Augen, reduzierte Hautelastizita¨t oder Hautturgor, sind Bewer-
tungsmerkmale fu¨r den Dehydrationsgrad. Selbst bei einer Kombination all dieser Faktoren
[13], [14], [7], [6] ist nicht immer sichergestellt, dass der Patient von unterschiedlichen A¨rzten
gleich klassifiziert wird [15]. Aus diesem Grund ist immer die Kombination einer qualitativen
Untersuchung mit einer quantitativen Methode empfehlenswert, um eine objektive Diagnose
gewa¨hrleisten zu ko¨nnen.
4.3 Quantitative Methoden
Um eine weniger subjektiv beeinflusste Aussage u¨ber den Hydrationsgrad treffen zu ko¨nnen,
mu¨ssen quantitative Methoden herangezogen werden. Diese Methoden ko¨nnen dabei entweder
auf einem speziellem Messprinzip beruhen, oder aber auch versuchen, die qualitativen Metho-
den durch technische Hilfsmittel aufzuwerten. Als Beispiel fu¨r eine Aufwertung der qualitativen
Methoden sei an dieser Stelle auf ein Verfahren verwiesen [16], mit welcher die Hautelastizita¨t
quantifizierbar wird. Dabei wird ein Markerpunkt auf die Haut aufgetragen und auf der Haut
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verschoben. Wa¨hrend des Loslassens erfasst eine Kamera die Ru¨ckstellzeit, die beno¨tigt wird,
um den Punkt zur origina¨ren Stelle zu bringen. Aus dieser Ru¨ckstellzeit lassen sich Aussagen
u¨ber die Hautelastizita¨t treffen. Eine weitere Methode ist die automatische, mechanische Un-
tersuchung von kapillarem Ru¨ckfluss im Ko¨rpergewebe [17]. Hier wird mittels einer mechani-
schen Einrichtung Druck auf durchblutetes Gewebe ausgefu¨hrt und die Zeit des Blutru¨ckflusses
als Bewertungskriterium verwendet. Ein letztes Beispiel, wenn auch weitaus weniger technisch
anspruchsvoll, wa¨re die Verwendung von Farbvergleichstabellen fu¨r die Urinklassifizierung.
Da die Farbe allerdings auch durch Medikation oder Erna¨hrung verfa¨lscht sein kann, ist eine
sorgfa¨ltige weiterfu¨hrende Analyse notwendig. All diese Verfahren versuchen, bereits bestehen-
de, qualitative Bewertungsprinzipien objektiver zu gestalten, und ko¨nnen somit als Hybridme-
thoden bezeichnet werden. Im Weiteren sollen nun die diejenigen Methoden analysiert werden,
welche ein quantifizierbares Ergebnis liefern. Die technischen Doma¨nen reichen dabei von Me-
chanik und Akustik, u¨ber Chemie, bishin zu elektromagnetischen Messverfahren. Allen Ver-
fahren gemein ist die Tatsache, dass sie den Probanden selbst, Ko¨rperteile des Probanden oder
Ko¨rperflu¨ssigkeiten des Probanden analysieren. Unterschiede der Verfahren liegen einerseits in
der technologischen Komplexita¨t und andererseits in der Invasivita¨t der Messmethoden.
Es bleibt weiterhin festzuhalten, dass jene Messmethoden, die den gesamten Probanden als
Medium beno¨tigen, zwar am genauesten das TBW bestimmen ko¨nnen, jedoch aber fu¨r einen
allta¨glichen mobilen Einsatz ungeeignet sind. Andererseits sind fu¨r die Methoden, die fu¨r eine
tragbare und flexible Applikation geeignet wa¨ren, immer Modelle no¨tig, die die quantifizierte
Gro¨ße mit dem TBW korrelieren.
4.3.1 Mechanische Methoden
Die wohl einfachste mechanische Messmethode fu¨r eine U¨berwachung des Hydrationszustan-
des ist das Wiegen des Ko¨rpergewichts. Im Falle von Dialysepatienten ist das Verfahren gut
geeignet zur Selbstkontrolle, setzt allerdings auch die Beru¨cksichtigung von Mahlzeiten, der
Ko¨rperzusammensetzung und der ko¨rperlichen Aktivita¨t voraus. Die periodische Erfassung des
Gewichtes von Ko¨rper und Kleidung findet auch im sportlichen Rahmen zum Beispiel bei Be-
lastungstests Anwendung. Hier kann mit einer sehr guten Genauigkeit auf den Verlauf des TBW
geschlossen werden, da angenommen werden kann, dass nur Schweiß und die Feuchte der ab-
geatmeten Atemluft zu einer Massena¨nderung beitragen. Im allta¨glichen Umfeld la¨sst sich eine
solche periodische Messung allerdings schlecht integrieren und weiterhin wu¨rden viele Fakto-
ren (Kleidung, Nahrungsaufnahme, Lagerung des Ko¨rpers, usw.) die Gewichtsmessung beein-
flussen.
Eine interessante, akusto-mechanische Messmethode ist die Vermessung von muskelreichem
Ko¨rpergewebe im Transmissionspfad einer Ultraschallstrecke [18]. Durch die Abha¨ngigkeit
der Schallgeschwindigkeit vom Hydrationsgrad des Gewebes kann bis auf eine Genauigkeit
von 1% Hydrationsschwankung im Gewebe geschlossen werden. In der entsprechenden Vero¨f-
fentlichung zeigen die Studien an jungen und alten Erwachsenen die erwartete Empfindlichkeit,
jedoch ist die Reproduzierbarkeit der Messung durch das erneute Positionieren und Anbringen
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der Sensorklammer eingeschra¨nkt. Weitere Abha¨ngigkeiten der Ausbreitungsgeschwindigkeit,
wie beispielsweise von der Gewebetemperatur, mu¨ssen zudem beru¨cksichtigt werden. Hinsicht-
lich einer portablen Applikation mu¨ssten noch entsprechende Maßnahmen getroffen werden,
um die Messumgebung diesbezu¨glich stabil zu halten.
4.3.2 Chemische Methoden
Chemische Methoden fu¨r die Bestimmung des Hydrationszustandes basieren immer auf der
Vermessung einer Ko¨rperflu¨ssigkeit. Analysiert werden ko¨nnen dabei Blut, Schweiß, Speichel
und der Urin des Probanden. Bezu¨glich des Blutes ko¨nnen dabei die Plasma-Osmolalita¨t, die
Elektrolytzusammensetzung, der Ha¨matokritwert, die Ha¨moglobinkonzentration oder spezielle
chemische Marker, wie das Verha¨ltnis aus Blutharnstoff (BUN, engl.: “Blood Urea Nitrogen”)
zu Kreatinin, zur Bewertung herangezogen werden. U¨ber die Eignung der Plasma-Osmolalita¨t
als eindeutigen Dehydrationsindikator gibt es in der Literatur unterschiedliche Ansichten. Ei-
nerseits wird zwar die Osmolalita¨t oft als Referenzgro¨ße fu¨r den aktuellen Dehydrationsgrad
gesehen [19], andererseits ist sie auch eine vom Ko¨rper selbstregulierte Gro¨ße und kann somit
nur unter gewissen Umsta¨nden verwendet werden [20]. Im klinischen Umfeld ist daher zur Be-
urteilung der Hydrationssto¨rung (hypoton, hyperton, isoton) die quantitative Aufschlu¨sselung
der Elektrolyte (Natrium) im Blutplasma unabdingbar. Auch die Analyse des Ha¨matokritwertes
oder der Ha¨moglobinkonzentration kann zur Quantifizierung des Dehydrationsgrades herange-
zogen werden. Durch denWasserverlust steigt die relative Konzentration der festen Bestandteile
im Blut an, was sich entsprechend detektieren la¨sst [10]. Die Invasivita¨t der Gewinnungsme-
thode fu¨r das Blut ist allerdings schmerzhaft und es muss komplexes Laborquipment fu¨r die
chemischen Bestimmungsmethoden vorhanden sein. Daher ist die Verwendung von Blut fu¨r
die Dehydrationsdetektion in einem allta¨glichen Szenario undenkbar. Es ru¨ckt daher die che-
mische Analyse von Ko¨rperflu¨ssigkeiten wie Urin oder Speichel, deren Gewinnung sich im
Vergleich zu Blut einfacher gestaltet, in den Vordergrund. Untersucht werden ko¨nnen dabei die
Osmolalita¨t, die spezifische Dichte oder die Leitfa¨higkeit, welche alle eine gewisse Korrelati-
on zum Hydrationsgrad aufweisen [10]. Die im Vergleich zur eigentlichen Hydrationsschwan-
kung zeitlich verschobene Antwort ist bei diesen Ansa¨tzen jedoch nachteilig und disqualifiziert
die Ansa¨tze fu¨r ein Echtzeitu¨berwachungssystem. Der Vollsta¨ndigkeit halber soll noch auf die
Analyse von Schweiß, insbesondere in Kombination mit ionenselektiven Elektroden, eingegan-
gen werden. Dadurch, dass die Gewinnung von Schweiß durch den Probanden, abgesehen von
eventuellen Vorerkrankungen, die eine Schweißgewinnung oder dessen Auswertung unmo¨glich
machen (Hyperhidrosis, Anhidrosis), meist in Form von sportlicher Aktivita¨t einhergeht, ist
die Anwendung eben auch nur auf solche beschra¨nkt. Ebenso ist bei sehr starker Dehydration
die Schweißproduktion stark eingeschra¨nkt, was diese Ko¨rperflu¨ssigkeit bezu¨glich der Auswer-
tung weiter einschra¨nkt. Um die chemischen Methoden abzuschließen, soll noch kurz auf die
Isotopenverdu¨nnungsanalyse eingegangen werden. Dabei wird dem Probanden ein Markerstoff
zugefu¨hrt (schweres oder u¨berschweres Wasser, Natriumbromid) und einige Zeit gewartet, bis
sich der Stoff im Ko¨rper verteilt hat. Ist der Proband gleichma¨ßig equilibriert, wird entweder
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aus einer Blutprobe oder dem Urin die Konzentration des Markerstoffes bestimmt. Unter der
Annahme, dass sich der Markerstoff gleichma¨ßig im Wasser des Ko¨rpers verteilt bzw. im Falle
von NaBr speziell im extrazellula¨ren Raum, kann anhand der gemessenenMarkermenge auf den
entsprechenden Gehalt im Ko¨rper zuru¨ckgerechnet und so das TBW bestimmt werden. Durch
den hohen zeitlichen Aufwand fu¨r das Ergebnis ist die Methode fu¨r ein Echtzeitsystem zwar
undenkbar, aber fu¨r die generelle, einmalige Feststellung des TBW oder des extrazellula¨ren
Wassers gut geeignet.
Allen chemischen Analysemethoden fu¨r Blut, Urin, Schweiß oder Speichel ist gemein, dass sie
keinen Goldstandard fu¨r die Bestimmung des TBW darstellen. Speziell bei der Analyse von
Ko¨rperflu¨ssigkeiten darf man nicht aus den Augen verlieren, dass eine Hydrationsschwankung
nur mit einem zeitlichen Versatz zu messen ist. Weiterhin versucht der Ko¨rper mit eigenen
Mechanismen die chemische Zusammensetzung von einigen Ko¨rperflu¨ssigkeiten zu regulieren,
was die direkte Korrelation zum gesamten Hydrationsstatus erschwert. Einige Effekte werden
erst nach dem U¨berschreiten einer gewissen Dehydrationsschwelle sichtbar, andere sind nur
dann sichtbar, solange die Antwort des Ko¨rpers noch nicht vollsta¨ndig ausgeregelt ist. Ledig-
lich die Isotopenverdu¨nnungsanalyse erlaubt es, pra¨zise Aussagen u¨ber den Wassergehalt des
gesamten Ko¨rpers oder spezieller Kompartimente zu treffen. Die Eignung des Verfahren be-
schra¨nkt sich jedoch durch die Komplexita¨t und den Aufwand auf eine generelle Bestimmung
des TBW und nicht auf eine Echtzeitu¨berwachung des Hydrationszustandes.
4.3.3 Elektromagnetische Methoden
Betrachtet man elektromagnetische Methoden, um den Hydrationszustand des Probanden zu
erfassen, ist man sofort von der physiologischen Antwort des Ko¨rpers entkoppelt. Die Mess-
prinzipien stu¨tzen sich auf die Tatsache, dass sich Hydrationsschwankungen des Ko¨rpers in
sich a¨ndernden physikalischen Gro¨ßen von biologischem Gewebe manifestieren. Eine sinnvol-
le Sortierung der Methoden, welche sich elektromagnetische Prinzipien zu Nutze machen, ist
anhand einer aufsteigenden Messfrequenz.
DC–2MHz Die niedrigste Einsatzfrequenz wird fu¨r die Vermessung der elektrodermalen Ak-
tivita¨t (EDA, engl.: “Electrodermal Activity”) oder der sogenannten GSR (engl.: “Galvanic Skin
Response”) verwendet. Dabei wird der Widerstand der Haut mit einfachen Klebeelektroden
vermessen. Es ko¨nnen zwar keine Quelle in der aktuellen Literatur gefunden werden, die die
Messmethode auf den Bereich der humanen Dehydrationsmessung anwendet, jedoch scheint
die Methode im Rahmen der Untersuchung von emotionalen Zusta¨nden [21] seine Berechti-
gung zu finden. Nichtsdestotrotz steht die Untersuchung der Eignung fu¨r Dehydrationsmessung
aus, da das Verfahren zusa¨tzlich durch seine Einfachheit und Portabilita¨t punkten ko¨nnte.
Eine gela¨ufige Messmethode, die bei einer Messfrequenz von etwa 50 kHz arbeitet, ist die so-
genannte Bioimpedanz Analyse oder bioelektrische Impedanzanalyse (BIA). Dabei wird u¨ber
zwei Klebeelektroden, welche an genau definierten Punkten an Hand und Fuß des Probanden
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positioniert werden mu¨ssen, ein sinusfo¨rmiger Strom von etwa 800µA in den Ko¨rper einge-
pra¨gt. U¨ber zwei zusa¨tzliche Sensorelektroden wird die Spannung zwischen den zwei Elektro-
den vermessen und aus der Spannungs- Strombeziehung ein komplexer Widerstand berechnet.
Um dabei vergleichbare Ergebnisse bei unterschiedlichen Probanden zu erhalten, muss die Po-
sitionierung der Elektroden und die Lagerung des Probanden immer gleich erfolgen [22]. U¨ber
Berechnungsmodelle [23], [24], [25],[26], [27] ko¨nnen aus der gemessenen Impedanz das TBW
und das ECW bestimmt werden.
V
I
Abbildung 4: Messprinzip von bioelektrischer Impedanzanalyse und Impedanzspektroskopie.
Gemeinfreier Inhalt nach www.openclipart.org.
Eine breitbandigeres Messprinzip als die BIA ist die bioelektrische Impedanzspektroskopie
(BIS). Vom Messprinzip und der Elektrodenanbringung her identisch, unterscheidet sich nur
der Frequenzbereich, der bei der BIS von 1 kHz bis etwa 1,35MHz [28] reichen kann. Der Vor-
teil einer Vermessung u¨ber einen gro¨ßeren Frequenzbereich liegt in der Annahme begru¨ndet,
dass fu¨r niedrige Anregefrequenzen um 1 kHz die Zellmembranen in biologischem Gewebe
den Stromfluss behindern sollen und bei ho¨heren Frequenzen ab 100 kHz auch der Stromfluss
durch die Zellmembranen hindurch signifikant wird [29]. Damit soll durch die Wahl der Mess-
frequenz eine distinktive Aussage u¨ber unterschiedliche Wasserkompartimente mo¨glich sein.
Die BIS wird zum Zwecke der Bestimmung der Ko¨rperzusammensetzung auch auf kommerzi-
ell verfu¨gbare Produkte u¨bertragen [30].
BIA und BIS setzen beide eine pra¨zise Positionierung der Elektroden und eine entsprechende
Probandenlagerung voraus. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Nichtbeachtung, wie
es beim flexiblen Echtzeiteinsatz der Fall wa¨re, keine vergleichbaren und verwertbaren Messer-
gebnisse zu erwarten sind. Vorteilhaft an beiden Verfahren ist die Tatsache, dass viele Studien
und eine breite Literaturbasis die Berechnungsmodelle fu¨r TBW als auch unterschiedliche Was-
serkompartimente stu¨tzen. Durch die Notwendigkeit, einen Stromfluss u¨ber der Ko¨rperstrecke
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von Hand bis Fuß zu erzeugen, muss die Verbindung zwischen den Elektroden und der Mess-
schaltung u¨ber Kabel erfolgen, was die Bewegungsfreiheit des Probanden einschra¨nkt und somit
als Nachteil der beiden Verfahren gewertet werden kann.
HF, RF, 2MHz–200MHz Im Frequenzbereich von HF und RF finden sich Untersuchungs-
ansa¨tze wie TOBEC (engl.: “Total Body Electrical Conductivity”), NMR (engl.: “Nuclear Ma-
gnetic Resonance”) sowie Messmethoden auf Basis von Hohlraumresonatoren wieder. Beim
TOBEC Verfahren wird der Proband in eine Probenspule gefahren, wobei die A¨nderung der
elektrischen Eigenschaften dieser Spule bei 2,5MHz oder 5MHz untersucht werden. Aufgrund
der Leitfa¨higkeit der unterschiedlichen Gewebe im Ko¨rper, welche die elektrischen Eigenschaf-
ten der Spule beeinflussen, kann auf die Nicht-Fett-Anteile des Ko¨rpers und schließlich auf das
TBW geschlossen werden [31].
Ebenso wie beim TOBEC Verfahren muss bei der Kernspinresonanz Methode der gesamte Pro-
band in eine Messapparatur gefahren werden. Beim Kernspinverfahren wird zuna¨chst durch ein
homogenes Magnetfeld die Richtung des Kernspins orientiert. Durch Aufpra¨gen eines Hochfre-
quenzpulses kann die Magnetisierung des Kernspins in eine zum Magnetfeld senkrechte Rich-
tung erfolgen. Hier induziert der Kernspin ein elektromagnetisches Feld bekannter Frequenz
und Richtung, was durch Empfangsspulen aufgenommen werden kann. Nach dem Anregepuls
klingt dieses ausgesendete Signal schließlich bedingt durch die Ru¨ckstellung des Kernspins bis-
hin zur urspru¨nglichen Ausrichtung ab. In [32], [33] und [34] wird bereits das Kerspinverfahren
zur Bestimmung von Lungenwasser oder fu¨r die Scha¨tzung von Ko¨rperfett und TBW erfolg-
reich verwendet, jedoch ist die Komplexita¨t der Gera¨tschaften und der beno¨tigte Platzbedarf
hoch.
Eine weitere Methode zur Bestimmung des TBW ist die Positionierung des Probanden in einen
geschirmten Raum, der als Hohlraumresonator bei einer Frequenz von etwa 59MHz dient [35].
Zuerst betritt ein Proband den Raum und es werden Resonanzfrequenz sowie Gu¨te des Zim-
mers bestimmt. Nach dem die Testperson 1,5 l Wasser getrunken hat, wird der Raum mitsamt
Proband noch einmal vermessen und versucht, aus den A¨nderungen von Resonanzfrequenz und
Gu¨te auf die Wassera¨nderung zu schließen. Bei Messungen zeigt sich allerdings zusa¨tzlich eine
starke Abha¨ngigkeit von der Positionierung der Testpersonen im Raum. Weiterhin fehlt es der
Studie durch die geringe Probandenzahl an Signifikanz, auch wenn die simulative Analyse eine
einwandfreie Unterscheidung zula¨sst.
Es la¨sst sich zusammenfassen, dass fu¨r alle vorgestellten Ansa¨tze im Bereich von 2MHz–
200MHz sich zwar die Messdauer in Grenzen ha¨lt, jedoch vorausgesetzt wird, dass der Proband
in das Messgera¨t gebracht werden kann bzw. zum Messgera¨t kommt. Entsprechenderweise ist
eine Portabilita¨t oder eine portable Integration der pra¨sentierten Methoden nicht gegeben.
Mikrowellen 0,2–100GHz Im Frequenzbereich von etwa 200MHz bis 100GHz sind mate-
rialspezifische und frequenzabha¨ngige Eigenschaften wie die Permittivita¨t fu¨r die Bestimmung
des Hydrationszustandes von Interesse. Aufgrund schwankenden Wassergehalts vera¨ndert sich
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die Durchla¨ssigkeit von biologischem Gewebe fu¨r elektromagnetische Felder, was mit Mess-
systemen detektiert werden kann. Es sind dabei Aufbauten denkbar, bei der ein Signal durch
das Testobjekt transmittiert oder vom Testobjekt reflektiert wird. Dabei kann die Messung an
unterschiedlichen Ko¨rperteilen des Probanden stattfinden.
Im industriellen Kontext werden die Messverfahren bereits fu¨r die Feuchtebestimmung von
Steinen [36], Zement [37], Pflanzenmaterial [38] und Fleisch [39] u¨bertragen. Weiterhin sind
die Verfahren auch im Bereich der nichtdestruktivenMaterialcharakterisierung und fu¨r biomedi-
zinische Applikationen [40] von Verwendung. Ebenso wird die bildgebende Sensorik imMikro-
wellenbereich fu¨r die Detektion von Haut- und Brustkrebs untersucht [41], was die Mo¨glichkei-
ten der Lokalisierung von malignem Gewebe erlaubt. In [42] werden ku¨nstlich erzeugte Haut-
modelle unterschiedlicher Hydrationszusta¨nde vermessen, wa¨hrend in [43] an 12 ma¨nnlichen
Probanden mit einemmultifrequenten, transmissiven Prinzip eine gewisse Korrelation zwischen
dem TBW und der U¨bertragungsda¨mpfung durch eine Extremita¨t gefunden wird. Vorteile der
Verfahren in diesem Frequenzbereich sind einerseits die Nichtinvasivita¨t, die die Messung mit
sich bringt, die gute Vertra¨glichkeit der Strahlung, aber auch eine potentielle Integrierbarkeit in
tragbare Systeme. Die Firma Delfin Technologies Ltd. aus Finnland bietet mit seinem kommer-
ziellem Produkt “MoistureMeter D” [44] fu¨r eine Frequenz von etwa 300MHz ein Gera¨t an, mit
welchem es mo¨glich sein soll, die Feuchtigkeit der Haut und der darunter liegenden Schichten
zu bestimmen. Als Basis hierfu¨r dient [45] und [46], wobei detaillierte technische Details zu
dem Produkt nicht vero¨ffentlicht werden. Ein Blick auf ein zugeho¨riges Patent [47] offenbart
jedoch, dass mit dem vorliegenden Messprinzip keine Auswertungsmo¨glichkeit der komplexen
Permittivita¨t des Testmediums erfolgen kann und damit eine entscheidende Materialcharakte-
ristik uncharakterisiert bleibt. An dieser Stelle soll noch auf ein kurz vor Fertigstellung dieser
Arbeit publiziertes [48] Messsystem eingegangen werden. Hier wird ebenfalls in dem Trans-
missionspfad zweier Antennen im Frequenzbereich von 2GHz bis 20GHz ein zu vermessen-
des Ko¨rperteil eingebracht, um aus der U¨bertragungscharakteristik auf den Hydrationsgehalt zu
schließen. Allerdings ist das Messsystem durch seinen unflexiblen Aufbau und die verwendeten
Messgera¨te nicht portabel und nicht kosteneffizient.
Es kann damit zum Zeitpunkt der Ausfertigung der Arbeit in der Literatur kein tragbares Sys-
tem gefunden werden, welches auf dem Messprinzip der dielektrischen Charakterisierung im
Mikrowellenbereich beruht und sich durch seine kompakte und kosteneffiziente Realisierung
fu¨r breit angelegte Studien eignen wu¨rde.
Quasioptisch, Terahertzstrahlung Durch die Tatsache, dass die Da¨mpfung von elektroma-
gnetischen Wellen im Terahertzbereich in Biogewebe stark zunimmt, ist die Eindringtiefe einer
Welle ins Medium entsprechenderweise stark reduziert und beschra¨nkt sich auf die obersten
Hautschichten. Mittels TPITM(engl.: “Terahertz Pulsed Imaging”) kann beispielsweise durch
den unterschiedlichen Wassergehalt von bo¨sartigem Zellkarzinom zu gutartiger Haut eine er-
folgreiche Unterscheidung getroffen werden. Dabei handelt es sich um ein reflektives Mess-
prinzip a¨hnlich zu denen im Mikrowellenfrequenzbereich. Der Frequenzbereich findet Verwen-
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dung fu¨r die Hautschichtdickenvermessung und die Erzeugung von Hydrationsprofilen u¨ber der
Hauttiefe [49]. Durch die beschra¨nkte Messtiefe von wenigen 100 Mikrometern ko¨nnen nur
Informationen u¨ber den Zustand der Haut gewonnen werden, was den Einsatzzweck im Hin-
blick auf eine Scha¨tzung des TBW einschra¨nken du¨rfte. Zusa¨tzlich mu¨sste die Komplexita¨t
der Erzeugung der Stimuli und die Auswertung der Messsignale geringer werden, um fu¨r eine
Anwendung in einem breiten Maßstab verwendbar zu werden.
Optischer Bereich Im optischen Bereich la¨sst sich die Nahinfrarotspektroskopie als Mess-
methode herausstellen. Das Verfahren basiert auf Absorptionsmessung von Wasser, a¨hnlich zur
Bestimmung der Sauerstoffsa¨ttigung mit Ha¨moglobin im Blut, und kann lokal an den Probanden
erfolgen. Eine Multiband-Lo¨sung mit der Verwendung von Infrarot-Leuchtdioden wird in [50]
vorgestellt, jedoch streuen die in-vivo-Messergebnisse stark und stehen teilweise gegensa¨tzlich
zum erwarteten Verhalten. Begru¨ndet wird dies durch Quereinflu¨sse wie der Schweißbildung,
welche die eigentliche Messung stark verfa¨lschen kann. Andere Ansa¨tze im optischen Bereich
machen sich die Verwendung von Laser zu Nutze. Einerseits wird mittels Laserdoppler die
Geschwindigkeit des Blutflusses bestimmt, aus dem auf den Dehydrationsgrad zu schließen sei
[51]. Jedoch kann hier kein konsistentes Verhalten bezu¨glich Blutfluss und Dehydration in einer
Studie nachgewiesen werden. Ein anderer Ansatz verwendet die vom Laser zuru¨ckgeworfenen
Specklemuster, um den Pulsschlag an der Oberfla¨che der Haut zu untersuchen [52]. Auch hier
ist die Signifikanz der durchgefu¨hrten Studie niedrig. Es la¨sst sich fu¨r die optischen Verfahren
zusammenfassen, dass es mit spektroskopischen Ansa¨tzen mo¨glich sein kann, spezielle Mar-
kerstoffe im Blut oder Wasser in den oberen Schichten der Haut zu detektieren. Dazu muss
zuna¨chst noch der Einfluss der Schweißbildung beru¨cksichtigt werden. Inwiefern sich die Me-
thode dann weiter zur Bestimmung des TBW eignet, muss noch gezeigt werden. Eine kompakte
und kosteneffiziente Lo¨sung fu¨r die Dehydrationsmessung kann auch hier mo¨glich sein.
Ionisierende Strahlung Auch ionisierende Strahlung kann dazu verwendet werden, Auf-
schlu¨sse u¨ber den Hydrationsgehalt einer Testperson zu bekommen. In diesen Verfahren ist
allerdings wieder der gesamte Proband das eigentliche Messobjekt und die Gera¨tschaft an sich
stationa¨r. Der Vollsta¨ndigkeit halber sollen hier aber auch noch diese technischenMo¨glichkeiten
aufgezeigt werden. Ein Messverfahren, welches hauptsa¨chlich fu¨r die Knochendichtebestim-
mung verwendet wird, ist die duale Ro¨ntenabsorptiometrie (DEXA oder DXA, engl.: “Dual X-
Ray Absorptiometry”), mit der Fettmasse, fettfreie Masse und Knochenmasse bestimmt werden
ko¨nnen. Die Hydration hat auf die Messergebnisse einen Einfluss [53], dieser Zusammenhang
wird jedoch nicht weiter untersucht. Ebenso verha¨lt es sich mit der quantiativen Computerto-
mografie (QCT, engl.: “Quantitative Computer Tomography”), welche auch hauptsa¨chlich fu¨r
die Knochendensitometrie verwendet wird. Ein anderes Verfahren, mit welchem sich kleinste
Spurenru¨cksta¨nde identifizieren lassen und deswegen auch in der Forensik verwendet wird, ist
die Neutronenaktivierungsanalyse (NAA, engl.: “Neutron Activation Analysis”). Dabei wird
das Testobjekt mit Neutronen beschossen und dabei entstehen in Wechselwirkung radioaktive
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Isotope, welche nach der Bestrahlung elementspezifische Zerfallsspektren abgeben. Durch Aus-
wertung des Spektrums erha¨lt man Aufschluss u¨ber die vorhandenen Elemente im betreffenden
Messobjekt. Die Methode wird auf die Messung von extrazellula¨rem Gewebe u¨bertragen und
TBNAA (engl.: “Total Body Neutron Activation Analysis”) bezeichnet [54]. Eine Korrelation
mit dem gesamten Chloridgehalt des Ko¨rpers und einzelner Kompartimente kann dabei gefun-
den werden. Die verwendete Strahlendosis liegt bei etwa 2,8mSv und ist damit etwas gro¨ßer
als die natu¨rliche Strahlendosis in Deutschland pro Jahr (2,1mSv [55]).
Fu¨r eine Einzelmessung mo¨gen diese Verfahren gut geeignet sein, aber der hohe Gera¨teaufwand,
die aufwendigen Schirmungsmaßnahmen und nicht zuletzt die scha¨dliche Strahlung sprechen
gegen eine regelma¨ßige Anwendung im privaten und mobilen Umfeld.
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5 Technische Grundlagen
5.1 Elektromagnetische Eigenschaften dielektrischer Medien
Fu¨r die Betrachtung der elektromagnetischen Eigenschaften dielektrischer Medien existieren
mehrere Vorstellungen und Modellierungsmethoden. Im Allgemeinen ist die Permittivita¨t als
eine makroskopische Eigenschaft eines Materials zu verstehen, welche ein elektrisches Feld
zu vera¨ndern vermag. Angefangen von einer pha¨nomenologisch ausgepra¨gten Anschauung be-
stimmt das Dielektrikum eines Kondensators beispielsweise die Gro¨ße der Kapazita¨t und damit
das Vermo¨gen, Ladungen zu speichern. Desweiteren beeinflusst das Dielektrikum aber auch das
Verlustverhalten des Kondensators. Um beide Effekte in einer Gro¨ße zusammenzufassen, wird
daher die Permittivita¨t ε = ε0εr mit ε0 als der Permittivita¨t des Vakuums, im Allgemeinen mit
der komplexen Gro¨ße der relativen Permittivita¨t εr = ε
′
r− jε′′r aufgefasst, wobei sich im Real-
teil der reine Kapazita¨tseffekt und im Imagina¨rteil der Verlustanteil befindet. Betrachtet man
die makroskopischen Auswirkungen dielektrischer Medien auf elektromagnetische Felder, so
kann man die Permittivita¨t als einen Faktor sehen, der definiert, wie gut es einem Feld erlaubt
ist (lat.: permittere: “erlauben”), durch das Material zu dringen. Sowohl die Phasenlage in Be-
zug auf die Dicke des Mediums, wie auch die Durchgangsda¨mpfung sind hierbei die von der
Permittivita¨t beeinflussten Gro¨ßen. Mikroskopisch betrachtet ist die Permittivita¨t ein Maß fu¨r
Polarisierbarkeit eines Stoffes. Daher la¨sst sich unter gewissen Umsta¨nden aus der molekularen
Struktur die Permittivita¨t abscha¨tzen. Fu¨r dicht gepackte Materialien und Materialmischungen
ist hier nicht nur das isolierte Verhalten einzelner Moleku¨le zu beru¨cksichtigen, sondern auch
die Moleku¨linteraktion untereinander. Die Polarisierbarkeit eines Mediums ha¨ngt dabei von
Temperatur und Druck ab, welche diese Moleku¨linteraktionen beeinflussen. Allerdings ist der
Einfluss des Umgebungsdrucks bei flu¨ssigen Medien meist vernachla¨ssigbar, da die mo¨gliche
Permittivita¨tsa¨nderung nur sehr gering ist. Der Einfluss von Temperaturschwankungen muss
durch eine zusa¨tzliche Temperaturmessung, am besten direkt an der Messstelle, beru¨cksichtigt
werden. Insofern Korrekturmethoden dafu¨r bekannt sind, mu¨ssen diese nachtra¨glich angewandt
werden. Weiterhin ha¨ngt die Polarisierbarkeit eines Mediums nicht nur von Temperatur und
Druck ab, sondern auch von der Frequenz des anregenden Feldes. So zeigt sich fu¨r niedrige
Anregungsfrequenzen besonders der Einfluss der Ionenleitfa¨higkeit, welche mit steigender Fre-
quenz abnimmt. Bei ho¨heren Frequenzen hingegen zeigen sich moleku¨labha¨ngig unterschied-
liche Polarisationsmechanismen, wie beispielsweise die Rotationspolarisation, bei der sich ein
Moleku¨l entsprechend dem angelegten Feld ausrichtet. Mit steigender Frequenz ko¨nnen die
Moleku¨le dem anregenden Feld immer schlechter folgen, was sich durch eine abfallende Po-
larisierbarkeit im Material zeigt. U¨ber das gesamte elektromagnetische Spektrum betrachtet,
addieren sich mehrere unterschiedliche Polarisierungseffekte auf molekularer Ebene, die letzt-
endlich die makroskopisch messbare, frequenzabha¨ngige Permittivita¨t formen.
Die Modellierung einzelner Polarisationsmechanismen lassen sich durch Dispersionsmodelle,
wie dem Debye-Modell (1) oder dem Cole-Cole-Modell (2), beschreiben, welche mit weni-
gen Parametern eine gute Beschreibung der spektralen Antwort innerhalb gewisser Grenzen
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ermo¨glichen. Ha¨ufig werden die Parameter dieser Modelle auf U¨bereinstimmung mit durch-
gefu¨hrten Messungen getrimmt und anstelle unhandlicher Permittivita¨tstabellen vero¨ffentlicht
[56].
εr(ω) = ε∞ +
εs− ε∞
1+ jωτ
(1)
εr(ω) = ε∞ +
εs− ε∞
1+(jωτ)1−α
(2)
Beide Modellierungsvarianten gehen von einem statischen Permittivita¨tswert εs aus, der die
Grundpolarisierbarkeit fu¨r sehr kleine Anregungsfrequenzen beschreibt. Mittels der zeitlichen
Komponente τ wird die Relaxationsdauer beschrieben, welche invers zur Kreisfrequenz, bei
der der Polarisationsmechanismus greift, liegt. Die Kreisfrequenz der Anregung wird mit ω
bezeichnet und ε∞ beschreibt die Permittivita¨t fu¨r sehr große Frequenzen, ha¨ufig bis hin zu
optischen Wellenla¨ngen. Im Falle des Cole-Cole-Modells gibt es einen zusa¨tzlichen Faktor α,
mit der sich der spektrale Verlauf des Polarisationsmechanismus erga¨nzend anpassen la¨sst.
Fu¨r das Erfassen mehrerer Polarisationsmechanismen und damit einer breitbandigeren Beschrei-
bung derMaterialcharakteristik lassen sich die einzelnen Dispersionsmodelle additiv u¨berlagern.
Das sehr flexibel gehaltene Multiterm Cole-Cole-Modell nach Gleichung 3 ist hierbei ein ha¨ufig
genutztes Modell im Bereich biologischer Medien [57], [58]. Der Leitfa¨higkeitsterm σi be-
schreibt hierbei die Ionenleitfa¨higkeit, welche nur bei niedrigen Frequenzen ins Gewicht fa¨llt.
εr(ω) = ε∞ +∑
n
∆εn
1+(jωτn)1−αn
+
σi
jωε0
(3)
Die mit n indizierten Parameter ∆εn, τn und αn stellen hierbei spezifische Polarisationsmecha-
nismen und deren Verteilung u¨ber dem Spektrum dar. Verwendung findet diese Gleichung im
spa¨teren Verlauf bei der Beschreibung der Messstelle, in dem Parameter aus [57] fu¨r die Be-
schreibung der frequenzabha¨ngigen, komplexen Permittivita¨t biologischer Medien angewandt
werden.
5.2 Materialparameter biologischer Medien und bina¨re Mischungen
Obwohl Materialparameter fu¨r biologische Medien in der Literatur breit gestreut sind, so ba-
sieren die meisten dieser Messungen auf in-vitro-Charakterisierungen. Das Gewebe, welches
charakterisiert werden soll, wird hierbei von seiner natu¨rlichen Umgebung isoliert und separat
vermessen. Durch die Trennung des Gewebes vom Organismus wird einerseits zwar eine gute
Kontrollierbarkeit von außen erreicht, aber andererseits ko¨nnen materialspezifische Divergen-
zen zwischen in-vivo- und in-vitro-Materialien entstehen. Besonders bei stark durchblutetem
Gewebe wie der Muskulatur la¨sst sich diese Divergenz gut veranschaulichen. Sobald eine Her-
austrennung von Muskelgewebe aus dem Organismus erfolgt, ist die Perfusion mit Blut und
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den umliegenden Gewebeflu¨ssigkeiten unterbrochen. Eine in-vitro-Charakterisierung dieses se-
parierten Objekts ist in diesem Fall immer mit einem Fehler behaftet, da der Einfluss der Durch-
blutung nicht erfasst werden kann. Durch die Komplexita¨t der Zusammensetzung des Blutes und
weiterer, physiologisch relevanter Einflu¨sse, wie der Steuerung der Perfusion durch den Ko¨rper
an sich, sind diese Effekte auch im Nachhinein schwer modellierbar. Die U¨bertragung der aus
in-vitro-Messungen gewonnenen Erkenntnisse auf in-vivo-Anwendungen muss folglich separat
betrachtet und verifiziert werden. Fu¨r den initialen Entwurf einer Sensorik, welche eine Anwen-
dung am Menschen addressieren soll, mu¨ssen nichtsdestotrotz die in der Literatur verfu¨gbaren
Materialparameter verwendet werden, auch wenn diese aus in-vitro-Messungen stammen. Eine
nachtra¨gliche, flexible Anpassung der Sensorik auf eine in-vivo-Messumgebung ist aber mithil-
fe der in dieser Arbeit vorgeschlagenen Optimierungsmethoden leicht mo¨glich.
Bina¨re Mischungen Wird eine Mischung bestehend aus zwei Komponenten erzeugt, las-
sen sich mehrere Formulierungen finden, die effektive Permittivita¨t der Gesamtmischung εr,ges
zu beschreiben. Je nach Zusammensetzung der Einzelmaterialien la¨sst sich entweder die Mi-
schungstheorie von Maxwell Garnett [59], Bruggeman-Landauer [60], [61], Maxwell-Fricke
[62] oder die generellen Permittivita¨tsgrenzen von Wiener [63] einsetzen. Allen Theorien ge-
mein ist die Tatsache, dass sie das Volumenverha¨ltnis des zugemischten Materials zum Ge-
samtmaterial mit den Permittivita¨ten der Ausgangsstoffe verknu¨pfen, um zu einer effektiven
Mischungspermittivita¨t zu gelangen. Aus den Gleichungen, welche im einfachsten Fall nur aus
zwei Permittivita¨tswerten und einem Volumenverha¨ltnis bestehen, la¨sst sich bereits im Voraus
ein grundsa¨tzliches Problem identifizieren. Es ko¨nnen keine frequenzabha¨ngigen Eigenschaf-
ten beru¨cksichtigt werden, welche besonders dann wichtig sind, wenn ein Dispersionsprozess
innerhalb des Frequenzbereichs des Interesses fa¨llt. Aus diesem Grund wird fu¨r die Permitti-
vita¨tsbestimmung von in dieser Arbeit verwendeten Flu¨ssigkeitsmischungen immer eine Refe-
renzmessung mit einer etablierten Messmethode eingesetzt, um diese Modellbeschra¨nkungen
zu umgehen.
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6 Systemanforderungen
Um die Systemanforderungen genauer zu spezifizieren, genu¨gt ein Blick auf die u¨bergeordnete
Absicht dieser Arbeit. Es soll ein System zur Verfu¨gung gestellt werden, mit dem in Studien
an menschlichen Probanden u¨berpru¨ft werden kann, ob durch die nichtinvasive, dielektrische
Charakterisierung von ausgewa¨hlten Stellen am Ko¨rper eine Aussage auf den allgemeinen Hy-
drationszustand des gesamten Ko¨rpers getroffen werden kann. Dabei entstehen einige Anfor-
derungspunkte aus der Verwendung in einer Studie, welche durch eine große Probenanzahl an
Signifikanz gewinnen soll, andere Anforderungspunkte entstehen durch die Tatsache, dass die
Messung am Menschen erfolgen soll und dadurch auch biokompatible Designaspekte mit ein-
fließen. Die technischen Spezifikationen wie Messfrequenz, Bandbreite und verwendeter Leis-
tung, soll sich sowohl an zula¨ssige Strahlungsrichtlinien fu¨r die Messung am Menschen, als
auch an entsprechende Bedingungen zula¨ssiger Frequenzba¨nder orientieren. Die beno¨tigte Sen-
sorempfindlichkeit richtet sich nach der gescha¨tzten, physiologischen Antwort des Ko¨rpers des
Probanden und soll aus Modellen gewonnen werden.
Verwendung in einer groß angelegten Studie Dadurch, dass Dehydrationsstudien prinzip-
bedingt viel Zeit in Anspruch nehmen, ist die Verwendung von einer Vielzahl an Messgera¨ten,
welche parallel Daten an unterschiedlichen Probanden aufnehmen, die einzige Mo¨glichkeit,
eine signifikante Anzahl an Messpunkten in einem angemessenen zeitlichen Rahmen zu ge-
winnen. Weiterhin nehmen die logistischen Herausforderungen bei einer großen Anzahl von
Probanden stark zu. Dies schließt die Verwendung von wenigen, hochkomplexen Messgera¨ten
und Messmethoden, bei denen die Patienten nur nacheinander vermessen werden ko¨nnen, aus
und betont die notwendige Kosteneffizienz und Flexibilita¨t des geforderten Systems. Gleichzei-
tig wird aber auch eine eindeutige Zuordnung der Messergebnisse zum Probanden notwendig,
was sich aber leicht durch gera¨tespezifische Identifikationsnummern in den Griff bekommen
la¨sst. Ein weiterer Aspekt, der speziell in gro¨ßeren Studien zum Tragen kommt, ist die leichte
Anwendbarkeit und Handhabbarkeit des Sensors. Unno¨tige Komplexita¨t durch beispielsweise
Verdrahtungsaufwand kann eine Fehlerquelle bezu¨glich der Bedienung darstellen und kann zum
Verwurf wertvoller Daten fu¨hren. Diese Voraussetzung fu¨hrt auch dazu, dass Sensor und Mess-
gera¨t fest miteinander verbunden sein mu¨ssen, um Kabeleffekte, welche sich im Messergebnis
manifestieren wu¨rden, zu vermeiden. Idealerweise besitzen die Messgera¨te auch eine integrierte
Spannnungsversorgung, was einen komplett drahtlosen Einsatz ermo¨glicht und in Kombinati-
on mit einer kompakten Realisierung die sehr gute Handhabbarkeit adressiert. In Verbindung
mit der drahtlosen Datenu¨bertragung der Messwerte steht ebenso die Erfordernis eines gemein-
samen Sammelknotens, der die anfallenden Daten an einer Stelle konzentriert zur Verfu¨gung
stellen kann.
Messung am Menschen Die in-vivo-Messung am Menschen stellt im Gegensatz zur Mes-
sung an in-vitro-Gewebe weitere Anforderungen, denen nachgekommen werden muss. So du¨r-
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fen durch die Vermessung keinerlei kurzfristige oder langfristige Scha¨den an den Probanden
entstehen. Dies bezieht sich sowohl auf das Messprinzips an sich, bei dem elektromagneti-
sche Strahlung in den Ko¨rper eingestrahlt wird, als auch auf die Verwendung entsprechender
Materialien des Sensorsystems, welche in Kontakt mit dem Ko¨rper des Probanden kommen.
Wa¨hrend die Strahlungsdosis durch die verwendete Sendeleistung eingestellt werden kann und
eine generelle Nichtinvasivita¨t durch die Realisierung der Sensorik gefordert ist, geschieht die
Sicherstellung der Biokompatibilita¨t durch die Wahl geeigneter Materialien wie Silikon, wel-
che als Passivierungsschicht des eigentlichen Sensors eine chemische und biologisch inerte
Trennschicht darstellt. Ein letzter Punkt, der bezu¨glich der Stabilita¨t der Messung amMenschen
erwa¨hnenswert ist, ist die Notwendigkeit einer entsprechenden Fixierungsmo¨glichkeit des Sen-
sors mithilfe von Ba¨ndern oder Pflastern. So soll der Sensor einerseits mit einem gleichma¨ßigen
und reproduzierbaren Druck auf die Messstelle aufgebracht werden, jedoch andererseits auch
die Bewegungsfa¨higkeit und Blutzirkulation des Probanden nicht beeinflussen.
Technische Rahmenbedingungen Die technischen Rahmenbedingungen definieren im We-
sentlichen die technologische Realisierung des Messsystems. Einige technische Anforderungen
werden dabei bereits durch die Verwendbarkeit in einer gro¨ßeren Studie definiert, wie zum
Beispiel Systemabmessungen oder das Gewicht, welche fu¨r die Probanden auf ein akzeptables
Maß minimiert werden muss. Fu¨r den geforderten drahtlosen Einsatz spielt weiterhin die ma-
ximale Systemaufzeit eine Rolle, welche eine mo¨glichst lange, zusammenha¨ngende Aufnahme
von Messdaten ermo¨glichen soll. U¨ber einer entsprechenden Skalierung der Dimensionierung
der integrierten Spannungsversorgung und den zeitlichen Absta¨nden zwischen den Messungen
la¨sst sich die Systemlaufzeit anpassen und einstellen. Auch die Kosteneffizienz hat einen großen
Einfluss auf die Wahl der verwendeten Komponenten und der Technologie in dem Messsystem.
Nicht zuletzt im Hinblick auf eine eventuelle Entwicklung zurMarktreife bekommt dieser Punkt
ein hohes Gewicht. Vom sensorischen Aspekt her betrachtet, muss die erforderliche Empfind-
lichkeit in einem Bereich liegen, der durch Modelle im Voraus abgescha¨tzt wird. Dieser Schritt
ist notwendig, da hier keine aussagekra¨ftigen Studien zur Materialparameterentwicklung bei
der Dehydration am Menschen existieren. Relativ frei ist man allerdings bei der Gestaltung
des Messprinzips, insofern die Eigenschaften des Sensorsystems allen bisher genannten tech-
nischen Anforderungen entsprechen, das Messprinzip auf der Basis dielektrischer Material-
charakterisierung beruht sowie zula¨ssige Emissionswerte nicht u¨berschritten werden. Interes-
sant sind weiterhin Anforderungen, die die Weiterverarbeitung der Messdaten beru¨cksichtigen.
So soll bereits auf dem Messsystem eine Vorverarbeitung der Daten stattfinden, was auf ent-
sprechenden Gegenstellen den Berechnungsaufwand senkt. Dadurch, dass medizinische und
somit auch perso¨nliche und schu¨tzenswerte Daten erhoben werden, sollen auch Punkte wie
Verschlu¨sselung, Authentizita¨t und Datenintegrita¨t leicht implementierbar sein, um die grund-
legenden Pfeiler der Informationssicherheit (CIA Triade, engl.: “Confidentiality, Integrity, Avai-
lability”) zu gewa¨hrleisten.
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MesssystemVerwendung in Studie Technischer Rahmen
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Abbildung 5: Mindmap mit U¨bersicht zu festgelegten Systemspezifikationen.
Zusammenfassend la¨sst sich fu¨r die Systemanforderungen feststellen, dass es mehrere Punkte
zu beachten gibt, die bei einem rein technischen Demonstratoraufbau unerheblich wa¨ren und im
normalen Forschungsumfeld nicht beachtet wu¨rden. Dadurch, dass allerdings neue Forschungs-
ergebnisse auf dem Gebiet der humanen Dehydrationsmessung nur durch statistisch signifikante
Studien erreicht werden ko¨nnen, muss ein Messsystem zwangsla¨ufig auch fu¨r die Bewa¨ltigung
einer großen Probandenanzahl geeignet und entworfen werden, wodurch viele weitere Anforde-
rungen aufkommen und das Systemdesign beeinflussen. Jeglicher provisorischer Verdrahtungs-
aufwand, wie bei einem Grundlagendemonstrator, muss fu¨r den Einsatz in der Studie eliminiert
sein und in ein in sich geschlossenes, kompaktes Messsystem u¨berfu¨hrt werden. Alle Anforde-
rungspunkte werden in Abbildung 5 der U¨bersichtlichkeit halber in einer Mindmap zusammen-
gefasst.
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Teil III
Systementwurf
In Abbildung 6 ist eine U¨bersicht u¨ber die vorgeschlagene Messinfrastruktur gezeigt. Eine ein-
zelne Mobileinheit (ME) beinhaltet dabei ein komplettes Messsystem, welches aus dem Per-
mittivita¨tssensor, der eigentlichen Messschaltung und der Energieversorgung besteht. U¨ber ei-
ne du¨nne Silikonpassivierungsschicht ist es mit dem passiven Hochfrequenzsensor mo¨glich, die
dielektrischen Eigenschaften der Messstelle zu charakterisieren. Die Messschaltung u¨bernimmt
dabei die Messung und Auswertung der Sensordaten und den Versand u¨ber eine drahtlose
Schnittstelle zur Basisstation. Jedem Probanden wird mindestens eine Mobileinheit zugewie-
sen, wobei alle Mobileinheiten mit einer Basisstation kommunizieren. Die Basisstation fun-
giert dabei als Datenkonzentrator, Darstellungknoten und Schnittstelle zu einem externen Gera¨t.
Zuna¨chst wird auf den Entwurf der Einzelkomponenten eingegangen und im Anschluss auf de-
ren Verwendung innerhalb einer Mobileinheit und einer Basisstation.
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Powermanagement
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Abbildung 6: Vorgeschlagene Messinfrastruktur und ihre funktionalen Komponenten.
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7 Komponente Permittivita¨tssensor
Nach DIN1319-1 [64] wird eine Messgro¨ße als diejenige physikalische Gro¨ße definiert, wel-
che dem Messobjekt eigen ist und gemessen werden soll. In unserem Fall entspricht dies der
komplexwertigen, relativen Permittivita¨t εr der Teststelle am Menschen. Genauso findet der
Begriff Sensor Einzug in dieselbe Norm und kennzeichnet dabei einen Messgro¨ßenaufnehmer
oder Fu¨hler, der aus der urspru¨nglichen Messgro¨ße eine Sekunda¨rgro¨ße abbildet. Diese Sekun-
da¨rgro¨ße ist beispielsweise fu¨r einen dielektrischen Sensor, der im Reflexionsprinzip arbeitet,
der Reflexionsfaktor. Bei transmissiven Messmethoden kann dies auch einer Transmissions-
gro¨ße entsprechen. Nach der Struktur einer elektrischen Messeinrichtung nach VDI/VDE 2600
[65] ist der Sensor, oder auch synonym Aufnehmer, die erste Stelle, an der die Messgro¨ße mit
der eigentlichen Messschaltung in Kontakt tritt. Insofern stellt er die Schnittstelle zwischen der
physiologisch, biomedizinischen Doma¨ne und der elektromagnetischenWelt dar, wodurch er zu
einer zentralen Komponente des Messsystems za¨hlt. Der Entwurf dieses Sensors wird dabei in
mehrere Phasen gegliedert. Zuna¨chst muss eine geometrische und elektromagnetische Abstrak-
tion der eigentlichen Messstelle erfolgen. Dies ist notwendig, um die Messstelle mittels einer
simulativen Analyse verwertbar zu machen. Aus dieser Anordnung muss nun die zu detektie-
rende Messgro¨ße abgescha¨tzt und der erwartete Wertebereich abgesteckt werden. U¨bertragen
auf das Dehydrationssensorsystem bedeutet das einerseits eine Abscha¨tzung der Permittivita¨ts-
a¨nderung u¨ber den physiologisch relevanten Dehydrationbereich, als auch andererseits des ge-
samten erfassbaren Permittivita¨tsbereichs, der interpersonelle Schwankungen beru¨cksichtigt.
Ist der Permittivita¨tsbereich abgescha¨tzt, wird im Weiteren aus den bekannten Verfahren zur
dielektrischen Charakterisierung von Materialien ein Messprinzip mit der optimalen Eignung
fu¨r den Einsatzzweck konstruiert. Dies muss auch im Hinblick auf die spa¨tere Realisierung des
Messsystems und der dadurch festgeschriebenen technischen Rahmenparameter geschehen. In
mehreren Stufen erfolgt eine simulative Anpassung und Optimierung der gewa¨hlten Sensor-
struktur mithilfe von 3D-Feldsimulationen, wobei die Empfindlichkeit sowohl in Bezug auf
messtechnische Parameter, als auch auf fertigungstechnische Aspekte beru¨cksichtigt werden.
Abschließend erfolgt die Darstellung der praktischen Realisierung des Sensors und die Verifi-
kation der Sensorfunktionalita¨t mithilfe einer speziell angefertigten Testplattform.
7.1 Beschreibung der Messstelle
Um die Messstelle fu¨r die simulative Optimierung der Sensorstruktur zuga¨nglich zu machen,
ist es unabdingbar, sich zuna¨chst einen U¨berblick u¨ber die mo¨glichen Messstellen an Proban-
den zu verschaffen. Dadurch, dass keine groß angelegten Studien zur Thematik dielektrischen
Spektroskopie im Umfeld der humanen Dehydrationsanalyse bekannt sind, muss man sich dies-
bezu¨glich gewisser Annahmen und Scha¨tzungen bedienen. Spezifikationsbedingt soll dabei ein
komplettes Messsystemmit Pflaster oder Ba¨ndern amKo¨rper fixierbar sein, was die Messstellen
amMenschen zuna¨chst aber in keiner Weise einschra¨nkt. Insofern jedoch keine stark gewo¨lbten
Befestigungsorte wie etwa die Stirn oder der Hals gewa¨hlt werden, la¨sst sich fu¨r die Anwendung
32
Epidermis
Dermis
Cutis, ”Haut”
Subcutis
Hornschicht, Thermosensoren, Schmerzsensoren
Blutgefa¨ße, Muskelgewebe Muskelmasse
Blutgefa¨ße, Nerven, Dru¨sengewebe,
Mechanorezeptoren
Blutgefa¨ße, Nerven, subkutanes Fett,
Bindegewebe, Mechanorezeptoren
Abbildung 7: Genereller biologischer Schichtenaufbau einer Messstelle am menschlichen
Ko¨rper.
an Extremita¨ten oder dem Torso immer eine a¨hnliche physiologische Gegebenheit finden. So
weisen alle Messstellen eine Art Schichtenaufbau auf bestehend aus der Haut und den darunter
liegenden Geweben, wie in Abbildung 7 exemplarisch zu sehen ist.
Allen Schichten gemein sind spezifische Permittivita¨tswerte, welche sich in der Literatur finden
lassen [57]. Mikroskopische Funktionseinheiten der Haut wie beispielsweise Schweißdru¨sen
oder Sinneszellen, sollen vernachla¨ssigt werden und gehen mit in die Permittivita¨t der Einzella-
ge ein. Diese Festsetzung folgt aus dem sehr geringen Verha¨ltnis der Abmessungen dieser Ein-
heiten zur verwendeten Wellenla¨nge. Der teilweise starke Verwachsungsgrad und die damit ver-
bundene Schwierigkeit, einzelne Lagen zu separieren und zu charakterisieren fu¨hrt dazu, dass
die Verfu¨gbarkeit von spezifischen Permittivita¨tswerten bereits auf wenige Hauptgewebearten
beschra¨nkt ist. In aufsteigender Entfernung vom Permittivita¨tssensor sind diese Hauptgewebe-
arten maßgeblich die Haut (Cutis), das Unterhautgewebe bestehend aus Fett und Blutgefa¨ßen
(Subcutis) und die darunterliegende Muskelmasse.
Abbildung 8 zeigt dabei die spezifischen Permittivita¨tswerte dieser Materialien im Frequenz-
bereich von 1GHz bis 10GHz, welche aus [57] u¨bernommen werden. Die Modellierung der
Gewebearten erfolgt durch ein a¨ußerst breitbandiges, vierpoliges Cole-Cole-Modell von 10Hz
bis zu teilweise 100GHz und leitet sich selber wiederum aus vielen Vero¨ffentlichungen ab.
Aus den Verha¨ltnissen der Permittivita¨tswerte zueinander la¨sst sich bereits eine Besonderheit
des Fettgewebes ausmachen. ImGegensatz zu Haut oderMuskelmasse besitzt Fettgewebe durch
seinen niedrigen Wassergehalt von nur etwa 9Vol-% [62] eine sehr geringe Permittivita¨t. Da-
bei ist die tatsa¨chliche Polarisierbarkeit des Materials ebenso vermindert wie der Verlustfaktor
des Gewebes. Das Fettgewebe la¨sst sich in der Subcutis finden, welche aber ebenso stark mit
Blutgefa¨ßen durchsetzt ist, die zur Na¨hrstoffversorgung der Dermis dienen. Dadurch befinden
sich in der Subcutis neben den interstitiellen Wasserkompartimenten auch intravasale Anteile,
welche einen Einfluss auf die Messung besitzen. Eine detaillierte Betrachtung der Messstelle
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Abbildung 8: Realteil und Imagina¨rteil der relativen Permittivita¨ten ausgewa¨hlter Medien der
Messstelle aus [57].
zeigt, dass neben der tatsa¨chlichen Gewebezusammensetzung auch der Perfusionsgrad des Ge-
webes eine Rolle spielt. Die Literaturangaben fu¨r Gewebepermittivita¨ten beziehen sich teilwei-
se auf in-vitro-Messungen, bei denen im Allgemeinen keine weitere ku¨nstliche Durchblutung
des Gewebes vorgenommen wird. Die daraus entstehende Divergenz und der damit verbunde-
ne Einfluss auf die effektive Permittivita¨t der Messstelle la¨sst sich daher schlecht beurteilen
oder abscha¨tzen. Den Einfluss der Perfusion auf die Permittivita¨t mu¨sste in einer separaten Stu-
die u¨berpru¨ft und gesondert betrachtet werden. Vereinfachterweise setzt sich die anzunehmende
Messstelle damit aus einemVerbund der drei Komponenten Haut, Fettgewebe undMuskelmasse
zusammen, wa¨hrend der vierte Faktor Perfusionsgrad zuna¨chst unberu¨cksichtigt bleiben muss.
Neben der Schwankung der Permittivita¨tswerte aller Gewebearten sind auch interpersonelle
Schwankungen der Gewebeschichtdicken im Hinterkopf zu behalten. Auch diese Schwankun-
gen werden fu¨r den Entwurf der Sensorstruktur im Folgenden beru¨cksichtigt.
7.2 Methoden zur Permittivita¨tsmessung und Sensorauswahl
Fu¨r die gegebene generische Messstelle gilt es nun, eine geeignete Sensorstruktur zu finden.
In [66] ist eine U¨bersicht u¨ber Methoden zur dielektrischen Charakterisierung von Materialien
gegeben und in Anlehnung daran sollen die Methoden vorgestellt werden.
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Koaxiale Sonde Die koaxiale Permittivita¨tssonde ist ein koaxialer Wellenleiter dessen stirn-
seitige Fla¨che mit einer du¨nnen Passivierungsschicht wie Glas versehen ist. Auf der Anregungs-
seite findet sich meist ein breitbandiges Reflektometer, mit dem der Reflexionsfaktor der Sonde
bestimmt werden kann. Das zu testendeMaterial wird an das abgeschnittene Ende der Sonde ge-
bracht und durch die Beeinflussung der Streufelder am Ende dieser koaxialen Leitung kann eine
Aussage u¨ber das dielektrische Verhalten des Testobjekts gewonnen werden. Durch Vergleichs-
messung mit bekannten Medien wie Luft, Wasser oder Ethanol kann eine Art Kalibrierung des
Sensors erfolgen. Der Frequenzbereich, u¨ber den eine Charakterisierung erfolgen kann, ist ei-
nerseits vom angeschlossenen Reflektometer, andererseits durch die Cutofffrequenz des Koaxi-
alleiters begrenzt. Durch die Kontaktierungsart des MUT (engl.: “Material Under Test”) eignet
sich die Sonde sowohl fu¨r Flu¨ssigkeiten, als auch fu¨r feste Objekte bis hin zu pulverfo¨rmigen
Medien. Obwohl die Sonde einen relativ großen Permittivita¨tsbereich abdecken kann, ist die
erreichbare Genauigkeit relativ gering, was am kleinen Wechselwirkungsvolumen liegt, das sie
mit dem MUT besitzt. Weiterhin kann die absolut gesehene, hohe Reflektivita¨t der Sonde bei
kommerziellen Netzwerkanalyzern meist schlechter aufgelo¨st werden. Abschließend stellt der
Einfluss kleinster Sto¨rungen wie Lufteinschlu¨sse oder Fremdko¨rper an der Sensorfla¨che ein
Problem dar und fu¨hrt zu einer Verfa¨lschung des Messergebnisses.
Wellenleiterprinzip Bei dem Wellenleiterprinzip wird das zu testende Medium in eine Form
gebracht, die in den entsprechenden Wellenleiter eingefu¨hrt werden kann. Die Beeinflussung
der Transmissionseigenschaften dieses modifizierten Wellenleiters durch das Medium kann zur
Bestimmung der dielektrischen Eigenschaften herangezogen werden. Problematisch ist hier-
bei ein pra¨zises Formen des MUT, welches notwendig ist, um die analytischen Gleichungen
auf den Messaufbau u¨bertragen zu ko¨nnen. Dies setzt ebenso eine gewisse Bearbeitbarkeit des
Mediums und mechanische Stabilita¨t voraus, was die Methode fu¨r weiche Objekte teilweise
disqualifiziert. Die Kalibrierung erfolgt durch Messung der Transmission ohne eingefu¨gtes Me-
dium und durch bekannte Probeklo¨tze. Es sind dabei Ausfu¨hrungen in Rechteckhohlleiter- oder
auf Koaxialkabelbasis denkbar. Der Frequenzbereich wird hier durch die Cutoff-Frequenz des
Wellenleiters und der jeweiligen Messschaltung bestimmt.
Freiraumcharakterisierung In eine Freiraumu¨bertragungsstrecke, welche durch fixierte An-
tennen realisiert wird, wird ein flaches Probematerial, dessen Normalenvektor gleichgerichtet
mit der Ausbreitungsrichtung ist, eingebracht. Durch die Vera¨nderung der Eigenschaften die-
ser U¨bertragungsstrecke kann auf die Permittivita¨t des Materials zuru¨ckgerechnet werden. Der
große Vorteil dieser Methode liegt in der kontaktlosen Vermessung der Probe, was die Charakte-
risierung auch bei extremen Temperaturen zula¨sst. Schwierig gestaltet sich hier allerdings eine
Kalibrierung, welche durch eine kontrollierte, reproduzierbare Positionsa¨nderung der Antennen
zueinander erfolgt. Um Beugungseffekte zu minimieren, muss das Probenmaterial allerdings
flach geformt sein. Begrenzt wird die Methode im Frequenzbereich durch die Abmessung der
Antennen sowie die Gro¨ße der entsprechenden Probe.
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Hohlraumresonator Ein weiteres Messprinzip fu¨r die dielektrische Charakterisierung von
Materialien ist die Vermessung eines Hohlraumresonators, in dessen Wirkvolumen ein Pro-
benstu¨ck eingebracht wird. Durch die Verstimmung des Resonators hinsichtlich der Resonanz-
frequenz und der Beeinflussung der Gu¨te durch das Medium kann auf die Permittivita¨t ru¨ckge-
schlossen werden. Es wird hierfu¨r nur ein kleines Probevolumen beno¨tigt und die Methode ist
besonders gut geeignet fu¨r niedrig verlustbehaftete Stoffe. Nachteilig an der Messmethode sind
einerseits die Mo¨glichkeit ein Medium nur fu¨r einen a¨ußerst begrenzten Frequenzbereich zu
charakterisieren und andererseits die hohen Anforderungen, welche an das Messgera¨t bezu¨glich
Frequenzauflo¨sung fu¨r die Vermessung des Resonators gestellt werden.
Belastete Leitungen Indem das Testmaterial in die Na¨he des Feldes einer Wellenleitung ge-
bracht wird, kann aus der Vera¨nderung des Feldes eine Aussage u¨ber die Permittivita¨t des Medi-
ums getroffen werden. Dazu za¨hlt das Auflegen des Testmaterials auf eine Mikrostreifenleitung
ebenso wie das dielektrische Belasten von Resonatoren in Mikrostreifenleitungstechnik. Die
Streufelder der Leitung gelangen in das Testmaterial und eine Vera¨nderung des Materials fu¨hrt
zu einer Vera¨nderung der elektrischen Eigenschaften der Leitung. Durch Vergleichsmessungen
mit bekannten Materialien la¨sst sich eine Aussage u¨ber die Permittivita¨t des unbekannten Medi-
ums treffen. Oft ist dabei die Verwendbarkeit auf nur schwach verlustbehaftete Medien gegeben,
oder die Abmessungen des Testmediums mu¨ssen pra¨zise eingehalten werden ko¨nnen. Vorteil-
haft an der Verwendung von belasteten Streifenleitungen ist hingegen die hohe Bandbreite, mit
der das Material charakterisiert werden kann.
Parallelplattenkondensator Fu¨r die Charakterisierung von Stoffen bei Frequenzen unterhalb
von etwa 30MHz bietet sich die direkte Vermessung in einem Parallelplattenkondensator an.
Das MUT wird als Kondensatordielektrikum in Form gebracht und zwischen die Kondensator-
platten eingebracht. Die intrinsischen Eigenschaften des auf diese Weise gebildeten Konden-
sators werden mit einem Impedanzanalyzer bestimmt. Aus dieser Impedanz wird anschließend
die komplexe Permittivita¨t extrahiert. Ein besonders großfla¨chiges und flaches Probenstu¨ck mi-
nimiert hierbei die Streueffekte an den Kanten des Kondensators im Vergleich zur Gesamtkapa-
zita¨t. Die erfolgreiche Extraktion setzt hierbei allerdings auch einen geringen Einfluss der Zu-
leitungen und des gesamten Aufbaus voraus. Nachteilig ist eben die Portierbarkeit zu ho¨heren
Frequenzen, bei welchen eine elektrisch kleine Realisierung der Kondensatorplatten geome-
trisch bedingt schwierig ist.
Vergleichen wir nun die vorgestellten Methoden hinsichtlich der Eignung fu¨r die beno¨tigte
Messanwendung, so stellen wir fest, dass sich einige Ansa¨tze bereits durch den Aufbau der
Messanordnung disqualifizieren. So ist die Implementierung einer Freiraumu¨bertragungsstrecke
ebenso wenig zielfu¨hrend wie die Messmethoden, die eine Bearbeitung des Mediums und damit
eine Invasivita¨t voraussetzen. Lediglich die koaxiale Sonde und das Hochraumresonatorprinzip
ließen sich auf den Messfall anwenden. Im Falle von [35] wird bereits das Hohlraumresona-
torprinzip verwendet, um auf Hydrationsschwankungen zu schließen. Allerdings wird hier der
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gesamte Proband in einen Raum gefu¨hrt, der als Resonator bei etwa 59MHz fungiert. Da die
Systemspezifikationen allerdings ein tragbares System fordern, fu¨hrt dieser Ansatz ebenfalls ins
Leere. Die U¨bertragung des Prinzips in eine kompakte Lo¨sung, bei dem Teile des Probanden in
einen Resonator gebracht werden, gestaltet sich schwierig. Die koaxiale Sonde ist somit ein gu-
ter Kandidat fu¨r die dielektrische Charakterisierung von Materialien. Nachteilig ist jedoch die
geringe Empfindlichkeit sowie starke Quereinflu¨sse durch Fremdko¨rper oder Lufteinschlu¨sse.
Sensorwahl Aufgrund der Tatsache, dass kein vorliegendes Verfahren per se optimal fu¨r unser
Messproblem geeignet ist, soll in der vorliegenden Arbeit eine Lo¨sung untersucht werden, die
auf einer Kombination verschiedener Methoden basiert. So sollen die Vorteile einer resonanten
Messung mit der Nichtinvasivita¨t und Flexibilita¨t einer koaxialen Sonde kombiniert werden.
Realisiert werden soll ein resonanter Mikrostreifenleitungspatch, der u¨ber eine Passivierungs-
schicht an das zu testende Material angekoppelt wird. Der Einfluss des MUT auf die effektive
Permittivita¨t, die die Mikrostreifenleitungsstruktur sieht, beeinflusst die Resonanzfrequenz des
Patches. U¨ber Vergleichsmessungen kann auf eine Permittivita¨tsa¨nderung geschlossen werden.
Die fla¨chige Kontaktierung erlaubt dabei eine nichtinvasive und a¨ußerst flexible Handhabung
bei der Wahrnehmung der Messaufgabe. Durch das verha¨ltnisma¨ßig große Messvolumen be-
sitzen kleine Unregelma¨ßigkeiten wie Lufteinschlu¨sse wenig Potential fu¨r Messfehler. Durch
geometrische Variation der Struktur kann weiterhin eine Verlagerung der Resonanzfrequenz
und eine Skalierung bezu¨glich Empfindlichkeit und Frequenzbereich vorgenommen werden.
Die Anpassungsmo¨glichkeiten in Abgleich mit einer Messschaltung, welche letztendlich die
passive Streifenleitungsstruktur auswertet, sind vielfa¨ltig. Einziger Nachteil dieser sensorischen
Struktur ist die durch den speziellen Aufbau bedingte Notwendigkeit von Feldsimulationen zur
Analyse und Charakterisierung. Eine analytische Betrachtung kann nur im begrenzten Umfang
und nur auf vereinfachte Sachverhalte und Abscha¨tzungen angewandt werden. Bezu¨glich 3D-
Feldsimulationssoftware wird dabei in der gesamten Arbeit auf CST Microwave Studio der
Firma Dassault Syste`mes zuru¨ckgegriffen.
Die Festlegung der Messfrequenz, bei der sich der Sensor in Resonanz befinden soll, erfolgt an-
hand mehrerer Kriterien, die aus der Systemspezifikation hervorgehen. So soll die Messung in
einem Frequenzbereich stattfinden, der zulassungsbedingt unproblematisch ist und so bietet sich
die Verwendung eines fu¨r industrielle, wissenschaftliche und medizinische Zwecke zugelasse-
nen Bandes (ISM, engl.: “Industrial, Scientific, Medical”) an. Eine hinreichende Portabilita¨t
wird durch die Verwendung von Frequenzen im Mikrowellenbereich ermo¨glicht, da hier die
geometrischen Abmessungen im Vergleich zur Wellenla¨nge gu¨nstig liegen. Dadurch, dass Was-
ser als stark verlustbehaftetes Dielektrikum bis zur Relaxationsfrequenz von etwa 22GHz einen
ansteigenden Verlustfaktor besitzt, sollte die Wahl der Messfrequenz eher niedrig ausfallen, um
potentiell ein großes Messvolumen zu erfassen. Nicht zuletzt die gute technologische Handhab-
barkeit auf Platinenebene, sondern auch das große Angebot vieler kommerzieller Komponenten
fu¨r Anwendungen in diesem Frequenzbereich fu¨hrt zur Fixierung des Messfrequenzbereiches
auf das ISM-Band im Bereich zwischen 2,4GHz und 2,5GHz.
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7.3 Geometrische und elektromagnetische Abstraktion der Messstelle
Aus der initialen Beschreibung der Messstelle werden mehrere Modelle abgeleitet, mit welchen
eine Analyse in der entsprechenden Feldsimulationssoftware mo¨glich ist. Diese Abstraktion
bezieht sich einerseits auf die geometrischen Gegebenheiten der Messstelle und andererseits
auf die Wahl der elektromagnetischen Materialeigenschaften.
Bei der geometrischen Abstraktion wird die Feinstruktur der Gewebearten vereinfacht. So wer-
den mikroskopische, funktionale Elemente der Dermis wie Schweißdru¨sen oder Haarfollikel
nicht modelliert, da deren Einfluss durch die verha¨ltnisma¨ßig große Wellenla¨nge und die gerin-
gen Abmessungen der Elemente vernachla¨ssigt werden kann. Stattdessen wird eine Mischper-
mittivita¨t der Cutis aus Literaturdaten verwendet, was einer elektromagnetischen Abstraktion
entspricht. Ebenso soll fu¨r die Subcutis vorrangig Fettgewebe und fu¨r die Schicht jenseits der
Subcutis Muskelfleisch mit Permittivita¨tsdaten aus der Literatur verwendet werden.
Da die biologischen Materialien in der Messstelle nicht perfekt plan zueinander liegen und
eine o¨rtlich perfekte Trennbarkeit besitzen, sollen Modelle geschaffen werden, mit denen der
Verwachsungsgrad der Schichten beru¨cksichtigt wird. Es werden dabei drei Ansa¨tze verfolgt,
welche in Abbildung 9 gezeigt sind.
Der erste Ansatz basiert auf dem planparallelen Mehrlagenaufbau, bei dem die Normalenvek-
toren aller Lagen gleichgerichtet sind. Als parametrierbare Gro¨ßen werden die Dicke der Haut
dhaut und die Dicke der Subcutis dsc angenommen. Der zweite und dritte Ansatz basieren auf ei-
ner Nachbildung des Verwachsungsgrades der unterschiedlichen Schichten durch eine parame-
trierbare, dreidimensionale Verzahnung mit Pyramidenstrukturen. Als parametrierbare Gro¨ßen
kommen neben den einzelnen Gewebedicken analog zum parallelen Mehrlagenaufbau, noch
die Dichte und Tiefe der Verzahnung sowie die Gro¨ße der Grundfla¨che der Pyramiden. Durch
diese drei Parameter kann Einfluss auf den Verwachsungsgrad genommen werden. Ein starker
Verwachsungsgrad kann dementsprechend mit einer großen Verzahnungstiefe bei einer kleinen
Pyramidengrundfla¨che und großer Zahnzahl realisiert werden. Ein schwacher Verwachsungs-
grad la¨sst sich mit einer kleinen Verzahnungstiefe, einer großen Pyramidengrundfla¨che und
einer niedrigen Zahnzahl nachbilden. Dabei entspricht ein maximal schwacher Verwachsungs-
grad im Grenzfall einem idealen Mehrlagenaufbau mit parallel zueinander liegenden Schichten.
Diese drei Modelle werden im Folgenden fu¨r die Abscha¨tzung der Arbeitsbereiche und Opti-
mierung des Sensors verwendet.
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Abbildung 9: Modellierungsarten des Gewebeverwachsungsgrades in unterschiedlichen Ansichten.
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7.4 Entwurf des Sensors
7.4.1 Definition des Arbeitsbereiches
Der Arbeitsbereich des Sensors ergibt sich aus der Gewebekombination im Messvolumen und
deren geometrischer und physikalischer Vera¨nderung. Dabei mu¨ssen die typischen physiolo-
gischen Bedingungen und Schwankungen einer Messstelle am Menschen modelliert werden,
um sie in Simulationen zu beru¨cksichtigen. Bei der Definition des Arbeitsbereiches la¨sst sich
weiterhin zwischen dem allgemeinen und dem spezifischen Arbeitsbereich unterscheiden. Der
allgemeine Arbeitsbereich beru¨cksichtigt dabei den Einfluss von schwankendem Haut-, Fett-
oder Muskelanteil und deckt damit die Variation der zusammengesetzten Permittivita¨t ab. Der
spezifische Arbeitsbereich hingegen stellt fu¨r eine bestimmte Person die Vera¨nderung der ef-
fektiven Permittivita¨t im Messvolumen u¨ber eine physiologisch relevante Hydrationsa¨nderung
dar. Ein Sensorsystem muss somit den allgemeinen Arbeitsbereich abdecken ko¨nnen, um fu¨r
die Verwendung an allen Probanden geeignet zu sein, und im Speziellen auch die no¨tige Emp-
findlichkeit besitzen, um im spezifischen Arbeitsbereich eine physiologisch relevante Hydrati-
onsschwankung detektieren zu ko¨nnen.
Allgemeiner Arbeitsbereich Mithilfe des allgemeinen Arbeitsbereiches soll es mo¨glich sein,
den Sensor fu¨r eine große Anzahl an Probanden verfu¨gbar zu machen. Die dafu¨r notwendigen
Informationen werden aus der Variabilita¨t der Schichtdicken der unterschiedlichen Gewebear-
ten gewonnen. In [67] wird die Hautdicke und die Dicke des subkutanen Gewebes von 388
Probanden mit unterschiedlicher Herkunft, Alter und BMI (engl.: “Body Mass Index”) mittels
Ultraschall evaluiert. Die Werte werden dabei jeweils am hinteren Oberarm, vorderen oberen
Oberschenkel, Bauch und oberen Außenquadranten des Gesa¨ßes der Probanden aufgenommen.
An allen Messstellen schwankt die Dicke der Haut im Mittelwert u¨ber die BMI-Einteilung von
etwa 1,7mm bis 2,6mm. Ausgehend von dem entsprechenden Mittelwert werden mit einer
Schwankung von ±0,7mm weit u¨ber 95% der Probanden eingeschlossen. Bezu¨glich der sub-
kutanen Gewebedicke ko¨nnen in [67] teils widerspru¨chliche Informationen gefunden werden.
So liegt nach der statistischen Auswertung der gemessenen Datensa¨tze die gemittelte, subkuta-
ne Gewebedicke am Oberschenkel bei 10,4mm. Gleichzeitig zeigen allerdings MRT (Magnet-
resonanztomogramm) Aufnahmen von einem Oberschenkel nach der Injektion von Salzwas-
serlo¨sungen, bereits bei einer Nadella¨nge von 6mm das vollsta¨ndige Durchdringen der Sub-
cutis. Auch die optische Inspektion der MRT-Aufnahmen liefert ein gescha¨tztes Verha¨ltnis der
Subcutisdicke zur Hautdicke von etwa 2:1, was bei einer durchschnittlichen Hautdicke von
2,2mm konform zu den Beobachtungen im Salzwasserexperiment wa¨re. Dies la¨sst sich nur
durch die Tatsache begru¨nden, dass die zufa¨llig gewa¨hlte Einstichstelle eine besonders niedrige
Subcutisdicke aufweist, welche sich nicht an der typischen Messstelle fu¨r die Ultraschallcha-
rakterisierung befindet. Da der Wassergehalt des Fettgewebes in der Subcutis gering ist und
eine starke Permittivita¨tsa¨nderung u¨ber einer Hydrationsschwankung gewu¨nscht ist, muss es
das Ziel sein, eine Messstelle zu finden, an der die Dicke der Subcutis mo¨glichst gering ist,
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sodass der Anteil der angrenzenden Muskelmasse am Messvolumen maximiert wird. Die Mus-
kelmasse mit ihrem a¨ußerst hohen Wasseranteil wu¨rde im Falle einer Hydrationsschwankung
einen großen Beitrag zur Permittivita¨tsa¨nderung beisteuern.
Durch Sichtung von MRTs und Gefrierschnitten [68] [69] lassen sich zwei Stellen am Ko¨rper
finden, welche eine geringe Subcutisdicke aufweisen, wa¨hrend die angrenzende Muskelmas-
se noch von substantieller Dicke ist. Die beiden Stellen sind einerseits die obere Innenseite des
Unterarms und andererseits die dickste Stelle in der Mitte des Oberarms auf dem biceps brachii.
Da die Oberfla¨chenbeschaffenheit entlang des Armes in der Na¨he des Bizeps starke Wo¨lbungen
aufweist, was eine gleichma¨ßige Auflage des Sensors erschwert, reduzieren sich die potentiell
geeigneten Messstellen auf die obere Innenseite des Unterarms. An dieser Stelle ist weiter-
hin eine gute Fixierung des Messsystems mo¨glich. Anhand der MRTs und der U¨bertragung
von prozentualen, interpersonellen Schwankungen aus [67] la¨sst sich ein allgemeiner Arbeits-
bereich nach Tabelle 3 festsetzen. Das aus dem MRT abgemessene Verha¨ltnis der Hautdicke
am Unterarm zur Hautdicke am Oberarm wird verwendet, um mit dem Mittelwert der Hautdi-
cke am Oberarm aus [67] auf einen Mittelwert der Hautdicke am Unterarm zu schließen. Auf
die gleiche Art und Weise wird der Mittelwert und die Schwankungen des Unterhautgewebes
extrapoliert. Fu¨r die Dicke des Muskelgewebes ist an der Messstelle eine ausreichende Tiefe
vorhanden, so dass in Simulationen das Messvolumen jenseits der Subcutis ebenso großzu¨gig
mit 30mm dicker Muskelmasse modelliert wird.
Gewebeart Cutis Subcutis
Verha¨ltnis der Gewebedicke am Unterarm zum Oberarm [68],[69] 1:2 1:4.5
Mittelwert Messstelle Oberarm [67] 2,2mm 10,8mm
Schwankung Messstelle Oberarm [67] ±0,4mm ±2,5mm
Extrapolierter Mittelwert Unterarm 1,1mm 2,2mm
Extrapolierte Schwankung Unterarm ±0,2mm ±0,6mm
Tabelle 3: Extrapolierte Mittelwerte und Schwankungen von Gewebedicken aus dem
Gro¨ßenvergleich der Messstellen unter Zuhilfenahme von bildgebenden Verfahren.
Durch die angewandten Extrapolationen wird der interpersonelle Schwankungsbereich der Ge-
webedicken auf die Messstelle am Unterarm u¨bertragen. Dadurch ist es nun mo¨glich, den all-
gemeinen Arbeitsbereich und damit die schwankende Zusammensetzung des Biogewebes ab-
zuscha¨tzen und damit die Eignung des Sensors fu¨r eine große Probandenzahl simulativ zu er-
fassen und anzupassen.
Spezifischer Arbeitsbereich Der spezifische Arbeitsbereich ergibt sich aus der Hydrations-
schwankung an dem jeweiligen Arbeitspunkt, der durch die Gewebedicken einer Person vorge-
geben ist. Der physiologisch interessante Bereich deckt dabei eine maximale Dehydration von
0% bis 5% des TBW ab. In [35] wird fu¨r die simulative Abscha¨tzung des Einflusses vonWasser
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auf die elektrischen Eigenschaften des gesamten Ko¨rper ein Modell entwickelt. Dabei werden
die dielektrischen Eigenschaften einer Vielzahl von Ko¨rpergewebeproben mit inha¨rent unter-
schiedlichem Wassergehalt untersucht und dargestellt. U¨ber alle Gewebearten wird schließlich
eine lineare Regression aus inha¨rentem Wassergehalt und der Permittivita¨t angewandt, um ei-
nen Zusammenhang zwischen dem Wasseranteil und dem Realteil bzw. dem Imagina¨rteil der
Permittivita¨t zu erlangen. Fu¨r diese empirische Methode kann auch gezeigt werden, dass mit
steigender Frequenz eine bessere Korrelation zwischen dem Wassergehalt und der gescha¨tzten
Permittivita¨t erreicht wird. Im Frequenzbereich zwischen 1GHz und 10GHz liegen die Kor-
relationsfaktoren fu¨r ε′r und ε′′r im Mittel bei etwa 0,95 bzw. 0,89, was eine gute Scha¨tzung
ermo¨glicht. Ein a¨hnliches Prinzip wird bereits in einer a¨lteren Vero¨ffentlichung [62] angewandt,
nur dass kein eigenes Modell gebildet, sondern ein Mischungsmodell nach Fricke parametriert
wird. Eine publizierte Methode [70], die auf eine theoretische Modellierung basiert, ist die
Verwendung von verschiedenen Mischungsformeln, mit denen der Volumenanteil von Was-
ser oder dem gelo¨sten Material u¨ber einen zusa¨tzlichen Faktor beru¨cksichtigt wird. Es werden
dabei zwei Modellierungsmo¨glichkeiten miteinander verglichen. Einserseits die Kombination
eines Maxwell-Fricke-Mischungsterms mit einem 4-poligen Cole-Cole-Modell und anderer-
seits die Kombination eines Maxwell-Mischungsterms mit einer Debye-Gleichung. Im direkten
Vergleich kann die letztere Methode einen prozentualen Modellierungsfehler von etwa 11%
aufweisen. Alle geschilderten Vero¨ffentlichungen basieren auf Messungen, mit welchen vorge-
gebene Funktionen angepasst werden und beziehen entweder nur ein Biogewebe ein oder sehr
viele Gewebearten gleichzeitig. Die U¨bertragung der publizierten, relativ komplexen Modellie-
rungsmethoden auf eine Materialkombination aus Haut, Fett und Muskelmasse ist aus diesem
Grund sehr schwierig.
Deswegen soll nun ein einfacherer und allgemeinerer Ansatz vorgestellt werden, der alle Beob-
achtungen in den oben genannten Publikationen erkla¨rt und durch die Setzung gewisser Rah-
menbedingungen zur Abscha¨tzung fu¨r den spezifischen Arbeitsbereich herangezogen werden
kann. Es soll dazu die Annahme getroffen werden, dass sich ein biologisches Material auf 2 Ein-
zelmaterialien, von denen eine Komponente reines Wasser ist, zerlegen la¨sst. Die Permittivita¨t
des Gesamtmaterials ergibt sich aus der Mischung von einem Material unbekannter Permitti-
vita¨t und Wasser. Eine A¨nderung des Wasseranteils in dem Material hat somit eine A¨nderung
der Gesamtpermittivita¨t des Mediums zur Folge in Abha¨ngigkeit vom urspru¨nglichen Wasser-
anteil in dem Material. Bei einem Material, welches eine 50/50-Verteilung aus Wasser und
unbekanntem Material aufweist, ko¨nnte somit die prozentuale A¨nderung von 5% Wasseranteil
nur maximal zu einer Gesamtpermittivita¨tsa¨nderung von 2,5% fu¨hren. Im Gegensatz zu vie-
len Mischungsmodellen aus der Literatur wird hier nicht von einer bekannten Permittivita¨t der
beiden Komponenten ausgegangen, sondern nur von dem grundlegenden Wassergehalt eines
Mediums und den daraus mo¨glichen Schwankungen. Der Einfluss der 5%-igen Wasserschwan-
kung bezogen auf das Material n la¨sst sich in den Gleichungen 4 und 5 darstellen, wobei Wn
den Wasseranteil des Gewebes n wiederspiegelt.
∆ε′r,n =Wn ·5% · ε′r,n (4)
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∆ε′′r,n =Wn ·5% · ε′′r,n (5)
Dieser einfache Zusammenhang la¨sst sich bei allen drei Publikationen besta¨tigen, wenn man
die jeweilige Permittivita¨tsentwicklung u¨ber den Volumenanteil an Wasser auf die maximale
Permittivita¨t normiert. ImWeiteren soll fu¨r einen bestimmten Betriebspunkt bezu¨glich des Was-
seranteils auch angenommen werden, dass die Permittivita¨tsentwicklung fu¨r eine physiologisch
relevante Auslenkung von nur etwa 5% linear angena¨hert werden kann. Somit vereinfachen
sich die publizierten, komplexen Mischterme zu einem linearen Term, in dem der Zusammen-
hang zwischen der Schwankung des Wassergehalts mit der Schwankung der Gewebepermit-
tivita¨t hergestellt wird. Interessanterweise la¨sst sich hierbei die Gleichung getrennt auf Real-
und Imagina¨rteil der komplexen Permittivita¨t anwenden und beha¨lt trotzdem seine Gu¨ltigkeit,
wie in allen oben erwa¨hnten Publikationen u¨berpru¨ft werden kann. Die gescha¨tzte Permitti-
vita¨tsa¨nderung fu¨r ein Material mit einem urspru¨nglichen Wasseranteil von 80% (wie etwa bei
Skelettmuskulatur) bei einer Wasserschwankung von 5% liegt somit bei 4%.
Mithilfe von Literaturwerten u¨ber biologisches Gewebe [57] und der Information u¨ber denWas-
sergehalt von biologischem Gewebe nach [62] la¨sst sich damit Tabelle 4 erzeugen, in der die er-
warteten Permittivita¨tsschwankungen fu¨r eine Arbeitsfrequenz von etwa 2,5GHz gelistet sind.
Gewebeart nach [57] Wn nach [62] ε
′
r ε
′′
r ∆ε
′
r ∆ε
′′
r
Haut (trocken) 70% 38 10,7 1,33 0,37
Fett (durchsetzt) 9% 10,8 2,0 0,05 0,01
Muskel 80% 52,6 12,8 2,10 0,51
Tabelle 4: Gescha¨tzte, durch 5%-ige Dehydration hervorgerufene Permittivita¨tsschwankungen
einzelner Gewebearten innerhalb des Messvolumens und einer Frequenz von etwa 2,5GHz.
Aus dieser Tabelle la¨sst sich weiterhin entnehmen, dass der Anteil der Permittivita¨tsschwankung,
den das Fettgewebe hervorruft, im Vergleich zu den Anteilen von Haut und Muskelmasse
a¨ußerst gering ist. U¨bertragen auf das Design des Sensors besta¨tigt dies die initiale Annahme,
dass ein mo¨glichst großes Messvolumen mit Muskelgewebe und Haut erfasst werden soll, um
einen großen Anteil an einer Permittivita¨tsa¨nderung durch Wasserschwankung mitzubekom-
men. Weiterhin wird fu¨r die folgenden Simulationen angenommen, dass alle 3 Gewebearten der
Messstelle denselben Dehydrationsgrad aufweisen, weswegen dynamische Verlagerungseffekte
von Gewebewasser nicht beru¨cksichtigt werden.
Insgesamt betrachtet ergibt sich der spezifische Arbeitsbereich des Sensors somit aus den vor-
gegebenen Gewebeschichtdicken des Arbeitspunktes und den daraus folgenden Schwankun-
gen in den jeweiligen Gewebepermittivita¨ten u¨ber dem Dehydrationsgrad. Diese Schwankun-
gen lassen sich nun bei der Feldsimulation der Sensorstruktur beru¨cksichtigen, wodurch es
ermo¨glicht wird, den Effekt der Dehydration in eine simulativ verwertbare Materialschwan-
kung zu u¨berfu¨hren.
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7.4.2 Leiterplattenstackup, Abmessungen
Die Fertigung des Sensors ist in vielen Punkten von der Realisierung der Messschaltung ab-
ha¨ngig, weswegen hier einige Details diesbezu¨glich bereits erwa¨hnt werden mu¨ssen. So soll der
Sensor im Zuge einer kompakten Realisierung und kurzer Verbindungswege ru¨ckseitig an die
Messschaltungsplatine angebracht werden, wie in Abbildung 10 zu sehen ist. Entsprechender-
weise mu¨ssen die HF-Verbindungen passend auf Sensor- undMessschaltungsplatine zueinander
ausgerichtet werden, damit im Nachhinein eine Durchkontaktierung mittels separater Dra¨hte
erfolgen kann. Zur Unterstu¨tzung der Ausrichtung der beiden Platinen soll dabei die Positi-
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Abbildung 10: Schematischer Querschnitt durch die Lageninfrastruktur im Ru¨cken-an-Ru¨cken-
Platinenstapel aus Messschaltungsplatine und Sensorplatine (nicht maßstabsgetreu).
on der Befestigungslo¨cher von der Messschaltung u¨bernommen werden. In die u¨bereinander
liegenden Befestigungslo¨cher ko¨nnen spa¨ter zylindrische Stifte eingebracht werden, um eine
saubere Justage zu ermo¨glichen. Es bietet sich daher an, dass sich die a¨ußeren Abmessungen
der Platine des Sensors ebenfalls an der Messschaltung orientieren, um einen deckungsgleichen
Platinenstapel zu erreichen. Bezu¨glich der Wahl des Sensorsubstrates liegt die Verwendung
eines 1,55mm dicken FR4-Platinenmaterials nahe, da es sowohl kostengu¨nstig gefertigt wer-
den kann, als auch eine sehr gute Verfu¨gbarkeit bei vielen Leiterplattenanbietern aufweist. Der
generell ho¨here Verlustfaktor bei der Einsatzfrequenz des FR4-Materials im Vergleich zu op-
timierten HF-Materialien fa¨llt durch das vergleichsma¨ßig stark verlustbehaftet erwartete MUT
nicht sonderlich ins Gewicht und stellt damit kein Ausschlusskriterium dar. Um die Sensorstruk-
tur bezu¨glich den Anforderungen aus der Systemspezifikation biokompatibel zu gestalten, wird
weiterhin eine Beschichtung aus Silikon als Trennschicht vorgesehen. Das Material u¨berzeugt
in dieser Funktion durch seine sehr gute Vertra¨glichkeit, chemische Inertheit und prozesstech-
nisch unkomplizierte Handhabung. Aus allen vorherigen Bedingungen und Materialspezifika-
tionen la¨sst sich ein erstes, parametrierbares Simulationsmodell fu¨r die weitere Optimierung
ableiten, wobei spezifische Materialeigenschaften aus Datenbla¨ttern entnommen werden. Das
so entstandene Modell dieses Mikrostreifenleitungspatches ist in Abbildung 11 gezeigt. Die
Anregung des Patches erfolgt zuna¨chst durch einen diskreten Simulationsport, welcher in z-
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Richtung zwischen der eingezeichneten Markierung und der Massefla¨che auf der Bodenseite
eingesetzt wird.
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Abbildung 11: Simulation des Mikrostreifenleitungspatches als Sensorstruktur auf FR4-
Platinenmaterial mit dsub = 1,55mm, wsub = 36,8mm, lsub = 56,8mm, εr,sub = 4,3-j0,108,
Kupferdicke dpatch von 35µm und einer Passivierungsschicht aus Silikon mit εr,pass = 2,2-j0.
Zu optimierende Abmessungen sind dpass, lpatch und wpatch.
Je nach Optimierungsmethode befindet sich an Stelle des MUT entweder ein homogenes Me-
dium oder ein mehrlagiger Schichtenstapel. Es gilt nun in den folgenden Schritten, dieses para-
metrierbare Modell durch Abscha¨tzungen und Simulationen auf unsere Messanwendung anzu-
passen und gleichzeitig die Systemspezifikation einzuhalten.
7.4.3 Abscha¨tzung der optimalen MUT-Ankopplung
Ein erster Optimierungsschritt des Sensors fu¨r das vorgestellte Messsystem besteht in der ge-
eigneten Wahl der Ankopplung des Materials unter Test an den Streifenleitungspatch. Diese
kann durch die Wahl der Dicke der Silikonbeschichtung, welche auf die Sensorplatine aufge-
bracht wird, eingestellt werden. Der Tradeoff, der hier getroffen werden muss, ist vielschichtig
und beeinflusst sowohl grundlegende sensorische Parameter wie die Empfindlichkeit, als auch
den Frequenzbereich, in dem der Sensor betrieben werden kann. Es soll zuna¨chst der simulierte
Reflexionsfaktor des Sensors, welcher in Abbildung 11 gezeigt ist, bei gleichbleibender Sen-
sorgeometrie und variierender Silikonpassivierungsdicke analysiert werden. Dem homogenen
MUT, welches direkt in Kontakt zur Silikonschicht steht, wird eine komplexe Permittivita¨t von
40-j12 zugewiesen. Dieser Wert liegt in etwa zwischen der Permittivita¨t von Haut und Muskel-
masse. Die Verwendung eines homogenen Materials anstatt eines komplexen Schichtenmodells
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dient dazu, einen Startwert fu¨r weitere Optimierungen zu bekommen. Eine endgu¨ltige Anpas-
sung und Optimierung dieser Schichtdicke kann nur in Kombination mit einer Optimierung
der Patchgeometrie und des entsprechenden Schichtenmodells erfolgen. Der simulierte Refle-
xionsfaktor der Sensorstruktur ist dabei in Abbildung 12 gezeigt und es sind zwei Effekte zu
beobachten.
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Abbildung 12: Anpassung des Basissimulationsmodells fu¨r variierende Passivierungsdicken.
Mit steigender Passivierungsdicke nimmt die Gu¨te des Resonators zu, was durch die sinken-
de Ankopplung des MUT und der dadurch geringeren Belastung des Resonators zu begru¨nden
ist. Eine ho¨here Gu¨te macht sich in einer schmalbandigeren Frequenzantwort bemerkbar. Der
zweite Effekt ist eine Verschiebung der Resonanzfrequenz fu¨r eine feste Sensorgeometrie zu
ho¨heren Frequenzen fu¨r ho¨here Silikondicken. Durch den gro¨ßer werdenden Abstand zwischen
dem hoch-permittiven MUT und dem nieder-permittiven Substrat sinkt die effektive Permitti-
vita¨t εeff fu¨r den Resonator, was einen Anstieg der Resonanzfrequenz fres mit sich bringt und
somit auch gut zu begru¨nden ist. Zusa¨tzlich ist zu beachten, dass durch den starken Einfluss
des MUT auf die Sensorstruktur ein weiterer Mechanismus zum Tragen kommt. Im Wesent-
lichen wird durch das MUT auch die Impedanz des Mikrostreifenleitungspatches und damit
die Anpassung vera¨ndert. Dadurch darf eine Analyse des Sensors nicht nur unter dem Aspekt
des klassischen Resonators erfolgen, sondern es wird auch zusa¨tzlich der Anpassungseffekt des
Sensorpatches bemerkbar.
Im Folgenden soll nun eine Permittivita¨tsvariation des MUT fu¨r zwei verschieden starke Kopp-
lungen untersucht werden, um die notwendige Kompromissfindung bei der Wahl der Kopplung
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zu verdeutlichen. Dazu wird der Sensor fu¨r starke und schwache Kopplung und zwei MUT-
Permittivita¨ten simuliert und die Ergebnisse hierzu sind in Abbildung 13 gezeigt.
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Abbildung 13: Simulierte Auswirkung der Passivierungsdicke auf die Resonanzfrequenzver-
schiebung bei einer vorgegebenenMaterialparametera¨nderung. DieMinima werden mit schwar-
zen Sternen markiert.
Es la¨sst sich leicht erkennen, dass fu¨r eine starke Ankopplung der Effekt einer Permittivita¨ts-
a¨nderung im MUT auf die Resonanzfrequenz des Sensors deutlich sta¨rker ausfa¨llt, als fu¨r eine
schwache Kopplung. Unter der Annahme, dass eine Messchaltung nur in einem gegebenen Fre-
quenzbereich den Sensor elektrisch charakterisieren kann, wird deutlich, dass die Ankopplung
nicht beliebig stark gewa¨hlt werden kann, da sonst der gu¨ltige Messbereich u¨berschritten wu¨rde.
Weiterhin gestaltet sich durch eine starke Ankopplung die Bestimmung der Resonanzfrequenz
durch die geringe Gu¨te und dem damit verbundenen, flachen Frequenzverlauf als schwierig.
Es sind auch bezu¨glich der technischen Machbarkeit des Silikonfilms Grenzen gesetzt, da eine
starke Ankopplung eine sehr du¨nne Passivierungsschicht voraussetzt.
Ist das zu testende Material allerdings zu schwach an den Sensor angekoppelt, so ist die Ver-
schiebung der Resonanzfrequenz fu¨r eine Permittivita¨tsschwankung zu gering, was einer ver-
minderten Empfindlichkeit gleichkommt. Hier muss die Messschaltung eine feinere Frequenz-
auflo¨sung besitzen, um die Verschiebungen akkurat detektieren zu ko¨nnen. Weiterhin fu¨hrt eine
dickere Passivierungsschicht durch den ho¨heren Abstand von MUT zur Sensorstruktur zu einer
ku¨nstlich reduzierten Eindringtiefe in das Messobjekt. In Abbildung 14 sind die wesentlichen
Entscheidungskriterien fu¨r die Wahl der Kopplung veranschaulicht.
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Abbildung 14: Tradeoff bei der Wahl der Sensorankopplung an das MUT.
Da unsere Messschaltung nur eine gewisse Bandbreite bezu¨glich der Arbeitsfrequenz besitzt,
muss also die Kopplung so eingestellt werden, dass u¨ber einer Schwankung der Permittivita¨t
im MUT die Resonanzfrequenz gerade noch im Erfassungsbereich liegt. Um desweiteren die
Anforderungen an das System bezu¨glich der Frequenzauflo¨sung niedrig zu halten, soll die An-
kopplung des MUT auch nicht schwa¨cher als diese eingestellte Kopplung sein.
Im Folgenden wird sich theoretisch an diese Grenze vorgearbeitet, um einen konkreten Faktor
zu berechnen, aus dem sich die Dicke der Silikonschicht abscha¨tzen la¨sst. Dabei wird bei die-
ser Abscha¨tzung vom stark dispersiven Verhalten biologischer Materialien abgesehen und die
Materialeigenschaften als homogen und isotrop angenommen.
Mit dem allgemeinen Zusammenhang aus der Wellenla¨nge λ, der Lichtgeschwindigkeit c0, der
effektiven Permittivita¨t εeff und der Frequenz f
λ =
c0√
εefff
(6)
ergibt sich aus der Sensorgeometrie ein konstanter Zusammenhang mit der Resonanzfrequenz
nach
λ
2
=
c0
2
√
εefffres
= const. (7)
Obige Gleichung muss fu¨r zwei beliebige Resonanzfrequenzen bei zwei verschiedenen Permit-
tivita¨ten gleichzeitig erfu¨llt sein
c0
2
√
εeff,1fres,1
=
c0
2
√
εeff,2fres,2
(8)
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Mit der Annahme eines variablen Gewichtungsfaktors 0 < α < ∞ zwischen der Permittivita¨t
des zu testenden Materials εMUT,n und den restlichen Anteilen wie Sensorsubstrat oder Passi-
vierungsschicht εrest nach
εeff,n =
αεMUT,n+ εrest
α+1
(9)
ergibt in Gleichung 8 eingesetzt und mit c0 multipliziert:
1√
αεMUT,1+εrest
α+1 fres,1
=
1√
αεMUT,2+εrest
α+1 fres,2
(10)
Umformuliert ergibt sich damit
1=
√
αεMUT,1+ εrest
αεMUT,2+ εrest
· fres,1
fres,2
(11)
und nach α aufgelo¨st:
α =
εrest
((
fres,1
fres,2
)2
−1
)
εMUT,2− εMUT,1
(
fres,1
fres,2
)2 (12)
Aus diesem Zusammenhang kann mithilfe der erwarteten Permittivita¨tsschwankung und der
zur Verfu¨gung stehenden Messbandbreite ein Faktor α berechnet werden. Da α nach unserer
Definition nur positiv sein kann, muss fres,1 gro¨ßer als fres,2 gewa¨hlt sein. Ein sehr kleines α
bedeutet in diesem Zusammenhang einen schwachen Einfluss des MUT auf die effektive Per-
mittivita¨t des Sensors. Ein α von 1 bedeutet eine gleiche Gewichtung des zu testenden Materials
und den u¨brigen Bestandteilen des Sensors, wie der Kombination aus Passivierungsschicht und
Sensorsubstrat. Aus der Mischungsgleichung 9 la¨sst sich erkennen, dass dies einem rechneri-
schen Mittelwert bezu¨glich der Permittivita¨ten entspricht. Ein sehr großes α deutet auf eine sehr
starke Einflussnahme des MUT auf die gesamte effektive Permittivita¨t hin. Zu beachten ist al-
lerdings, dass sich unter Umsta¨nden bei einem großem α die Welle komplett aus dem Sensor in
das DUT ablo¨sen und im DUT vollsta¨ndig in Wa¨rme umwandeln wird. Der Sensor erscheint in
so einem Fall ideal angepasst und somit kann keine Ru¨ckgewinnung von Sensordaten aus dem
Reflexionsfaktor erfolgen. Solche Zusta¨nde sind durch eine kritische Betrachtung der jeweiligen
Feldlinien aus der Simulation zu u¨berwachen.
Es ko¨nnen nun entsprechende Faktoren fu¨r α extrahiert werden, in dem wir eine bekannte
Permittivita¨tsschwankung mit der daraus resultierenden Vera¨nderung der Resonanzfrequenz si-
mulieren. εrest kann hierbei ebenfalls aus einer extrem schwachen Kopplung, (dpass =10mm,
α → 0, εeff,n = εrest), simulativ bestimmt werden und ergibt sich zu 4,0. Es ergeben sich Kopp-
lungsfaktoren, welche in Tabelle 5 aufgelistet sind, wobei als Permittivita¨tsschwankung ein
Bereich von ε′r = {35; 55} und als Dickenvariation der Passivierung dpass = {0,25; 0,5; 1,0;
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1,5; 2,0; 2,5; 3,0}mm simuliert wird. Die Weite des Patches betra¨gt 12mm und die La¨nge des
Patches 30mm, wa¨hrend ε′′r des Testmaterials auf 12 fixiert wird.
Dicke Passivierung in mm fres,1 in GHz fres,2 in GHz α
0,25 1,772 1,664 0,035
0,5 1,980 1,928 0,012
1,0 2,208 2,188 0,0037
1,5 2,324 2,320 0,0006
2,0 2,404 2,388 0,0027
2,5 2,456 2,428 0,0048
3,0 2,456 2,484 0,0047
Tabelle 5: Simulativ gewonnene Kopplungsfaktoren α fu¨r verschiedene Passivierungsdicken.
ε′r ={35; 55}, ε′′r =12, εrest = 4,0.
Es ist ebenso zu erkennen, dass sich fu¨r eine bestimmte Passivierungsdicke ein Minimum finden
la¨sst. Fu¨r dieses Minimum ist bei beiden MUTs die Resonanzfrequenz identisch. Dies besta¨tigt
erneut, dass nicht nur Resonanzeffekte beim Sensor zu tragen kommen, sondern auch Impe-
danzanpassungseffekte des Sensors.
Mit der Kenntnis des notwendigen α, welches sich aus der zur Verfu¨gung stehenden Messband-
breite der Messschaltung ergibt und den obigen, simulativ ermittelten Ergebnissen kann eine
erste Optimierung der Passivierungsdicke erfolgen. Die gewa¨hlte Messschaltung kann im Fre-
quenzbereich von 2,322GHz bis 2,527GHz agieren, wobei zur sicheren Erfassung des Reflek-
tionsfaktorminimums noch ein Sicherheitsabstand von mindestens 25MHz zu jeder Bandkante
aufgeschlagen wird. Der sich somit ergebende Frequenzbereich u¨bersteigt die Systemspezifika-
tion zwischen 2,4GHz und 2,5GHz und ist damit ausreichend.
Als maximale Permittivita¨tsschwankung nehmen wir den Bereich zwischen der Permittivita¨t
von Haut von Fettgewebe mit 10 < ε′r < 40 an. Somit la¨sst sich unter Annahme von εrest = 4,0
ein α von 0,0117 bestimmen. Nach Tabelle 5 liegt somit die optimale Passivierungsdicke im
Bereich bei etwa 0,5mm. Die Dicke der Silikonschicht wird schließlich zu 0,6mm festgesetzt,
um sicher innerhalb des vorgegebenen Frequenzbereiches zu liegen.
7.4.4 Optimierung der Sensorgeometrie
Die Optimierung der Sensorgeometrie ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem Sensor,
der pra¨zise auf die Erfu¨llung des Messanforderungen zugeschnitten ist. Ziel ist es, sowohl fu¨r
den allgemeinen als auch den spezifischen Arbeitsbereich eine Struktur aus der Feldsimulation
abzuleiten, welche in Verbindung mit der Messschaltung geeignet ist, die Messgro¨ße ausrei-
chend genau aufzulo¨sen. Als Auswertegro¨ßen fu¨r den Sensor werden hierbei die Resonanzfre-
quenz fres und der logarithmische Betrag des Reflexionsfaktors bei der Resonanzfrequenz mag
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= 20log10 |S11|fres definiert. Jeder geometrische Parameter, der die Sensorstruktur definiert, be-
sitzt dabei einen Einfluss auf die Leistungsparameter des Sensors. So bestimmt die Passivie-
rungsdicke und die Ankopplung des MUT an den Sensor und damit die grundsa¨tzlich mo¨gliche
Sensorempfindlichkeit. Weiterhin mu¨ssen aber auch die La¨nge und die Breite des Sensorpatches
angepasst werden, um Resonanzfrequenz und Wertebereich der Sensorimpedanz auf die Mess-
schaltung zu optimieren. Die Startwerte fu¨r die mehrfach geschachtelte, iterative Sensoropti-
mierung werden mittels Gleichungen und Abscha¨tzungen aus den vorhergehenden Kapiteln
gewa¨hlt. Zusa¨tzlich wird die ideale punktfo¨rmige Anregungsstelle der vorhergehenden Simula-
tionen durch eine vertikale Leitungsdurchfu¨hrung ersetzt, welches von der Sensorunterseite aus
fla¨chig angeregt wird. Dies beru¨cksichtigt die spa¨tere Verbindungsmethode, welche ebenfalls
mittels einer vertikalen Durchkontaktierung erfolgt. Fu¨r das MUT werden drei Gewebemodelle
verwendet, fu¨r welche die in Kapitel 7.4.1 evaluierten geometrischen Schwankungsparameter
zu Grunde gelegt werden. Der finale Sensor soll dabei fu¨r alle drei Gewebemodelle der Spe-
zifikation entsprechen. Die drei Modelle sind dabei identisch zu denen in Kapitel 7.3 und sie
unterscheiden sich durch die Planarita¨t der Lagen zueinander und der Modellierung eines varia-
blen Verwachsungsgrades der Gewebearten untereinander. Abbildung 15 veranschaulicht den
vorgeschlagenen iterativen Optimierungsprozess grafisch.
In einem ersten Schritt wird die Sensorgeometrie auf die Erfu¨llung der Sensorspezifikation im
allgemeinen Arbeitsbereich getrimmt. Anschließend erfolgt eine Analyse des spezifischen Ar-
beitsbereiches und der Fragestellung, ob die Struktur die beno¨tigte sensorische Empfindlichkeit
besitzt. Liegt der Sensor fu¨r beide Arbeitsbereiche und alle drei Gewebemodelle innerhalb der
Spezifikation, wird die Optimierung erfolgreich beendet. Wie in der Grafik zu erkennen ist,
wird zuna¨chst die Passivierungsdicke variiert, bis die Schwankung der Resonanzfrequenzen
u¨ber dem allemeinen Arbeitsbereich fu¨r alle drei Gewebemodelle innerhalb der Messbandbrei-
te der Messschaltung liegt. Dabei kann zuna¨chst die La¨nge des Sensors und damit die absolute
Lage der Resonanzfrequenzen vernachla¨ssigt werden. Anschließend wird die La¨nge des Sensor-
patches lpatch,sim anhand der gewu¨nschten Resonanzfrequenz nach Formel 13 auf die optimale
La¨nge lpatch,neu angepasst. Dabei kennzeichnet fres,sim die initial simulierte Resonanzfrequenz,
welche in der Mitte des Arbeitsbereiches zu liegen kommt und fres,neu die Zielfrequenz. Da-
durch, dass die La¨nge des Patches etwa der Ha¨lfte der Wellenla¨nge bei der Resonanzfrequenz
entspricht und die La¨ngendifferenz zum exakten Faktor wiederrum relativ konstant u¨ber einen
großen La¨ngenbereich ist, erlaubt diese Formel eine sehr pra¨zise Anna¨herung an die Zielfre-
quenz, im konkreten Fall ist bereits nach einer Iteration die Zielfrequenz ausreichend genau.
lpatch,neu = lpatch,sim
(
fres,sim
fres,neu
)
(13)
Anschließend wird die Breite des Patches variiert, bis bei der Resonanzfrequenz die gewu¨nschte
Anpassung erreicht ist. Dabei gilt generell wie bei allen Mikrostreifenleitungskomponenten,
dass eine geringere Breite zu einer ho¨heren Leitungsimpedanz fu¨hrt. Die Festlegung der An-
passung wird maßgeblich durch die Direktivita¨t des RF-Frontends und dem Dynamikbereich
der Messschaltung bestimmt. In Abgleich mit dem in dieser Arbeit vorgestellten Messprinzip
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Abbildung 15: Vorgeschlagener Ablaufplan fu¨r eine iterative, simulative Sensoroptimierung.
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sollte die Anpassung des DUTs bei der Resonanzfrequenz zwischen -10 dB und -22 dB liegen,
um einen mo¨glichst geringen Messfehler bezu¨glich des Reflexionsfaktorbetrages zu erreichen.
Da mit der Vera¨nderung der Breite des Patches ebenfalls eine leichte Verschiebung der Reso-
nanzfrequenz einhergeht, muss diese in einem letzten Schritt erneut mit einer entsprechenden
Gegensteuerung durch die Patchla¨nge kompensiert werden.
Mithilfe des geschilderten Prinzips wird eine Sensorgeometrie erzeugt, welche allen Anfor-
derungen aus der Spezifikation genu¨gt. Die finale Breite des Patches des optimierten Sensors
wpatch betra¨gt dabei 6mm und die La¨nge lpatch = 25,25mm bei einer Passivierungsdicke dpass
von 0,6mmmit einer Permittivita¨t von εr,pass = 2,8-j0. Die initial gescha¨tzte Passivierungsdicke
von 0,6mm muss somit nicht angepasst werden. Eine Darstellung der Resonanzfrequenzen und
den zugeho¨rigen Betra¨gen der Reflexionsfaktoren u¨ber dem allgemeinen Arbeitsbereich ist in
Abbildung 16 gezeigt. Die Schwankung der Hautdicke liegt dabei in einem Bereich von 0,9mm
bis 1,3mm mit einer Schrittweite von 0,2mm, wa¨hrend die Dickenschwankung des subkutanes
Gewebes im Bereich von 1,6mm bis 2,8mm mit einer Schrittweite von 0,3mm parametriert
wird. Mithilfe dieser Gewebedickenschwankungen wird der angenommene allgemeine Arbeits-
bereich exakt abgedeckt. Die Dicke des Muskelgewebes jenseits der Subcutis wird ausreichend
groß gewa¨hlt, um den Einfluss von Wellenreflexionen an der ra¨umlichen Simulationsgrenze ge-
ring zu halten. Bedingt durch den relativ großen Verlustfaktor der Muskelmasse ist hierbei eine
Dicke von 30mm ausreichend. Es ist dabei zu erkennen, dass fu¨r alle simulierten Gewebemo-
delle, welche in den allgemeinen Arbeitsbereich des Sensors fallen, die Resonanzfrequenzen
in den Frequenzbereich sicher zwischen 2,4GHz und 2,5GHz fallen. Ebenso liegt der Betrag
der Reflexionsfaktoren fu¨r alle simulierten Fa¨lle innerhalb der Spezifikation zwischen -10 dB
und -22 dB. Bei allen Gewebemodellen ist die Dicke der Hautschicht indirekt proportional zur
Resonanzfrequenz des Sensors. Durch die relativ hohe Permittivita¨t der Cutis im Vergleich zur
Subcutis bewirkt eine Vergro¨ßerung der Dicke eine Steigerung der effektiven Permittivita¨t, die
der Sensor sieht. Daraus folgt ein Absinken der Resonanzfrequenz, was in U¨bereinstimmung
zur Simulation steht. Weiterhin kann den Simulationen entnommen werden, dass fu¨r eine stei-
gende Dicke der Subcutis der Betrag des Reflexionsfaktors bei der Resonanzfrequenz ansteigt.
Dies la¨sst sich dadurch begru¨nden, dass das verlustarme Fettgewebe in der Subcutis mit stei-
gender Dicke einen gro¨ßeren Anteil an der Gesamtpermittivita¨t ausmacht und daher im MUT
die Verlustleistung geringer ist. Daraus folgend ergibt sich ein gro¨ßerer Anteil, der vom Sen-
soranschluss reflektiert wird, was zu einem ho¨heren Reflexionsfaktor fu¨hrt. Ein Vergleich der
Simulationsergebnisse fu¨r die unterschiedlichen Gewebemodelle zeigt, dass sich alle Modelle
grundsa¨tzlich a¨hnlich bei einer Gewebedickenschwankung verhalten. Aus der Simulation la¨sst
sich weiterhin entnehmen, dass im Vergleich zum idealen, parallelen Mehrlagenaufbau fu¨r ei-
nen starken Verwachsungsgrad der Einfluss einzelner Dickenschwankungen minimiert ist. Dies
la¨sst sich an der steigenden Vermischung der Permittivita¨ten begru¨nden, wodurch der Einfluss
einer einzelnen Gewebeschwankung auf das gesamte Material an Gewicht verliert.
Eine simulative Analyse des Sensors fu¨r neun spezifische Arbeitspunkte ist in Abbildung 17 zu
finden. Modell 1 entspricht dabei einem planparallelen Mehrlagenaufbau, Modell 2 enspricht
der Nachbildung eines schwachen Verwachsungsgrades der Gewebeschichten und Modell 3
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Abbildung 16: Aus den Simulationsdaten extrahierte Resonanzfrequenzen und Betra¨ge der Re-
flexionsfaktoren fu¨r drei Gewebemodelle mit variierenden Gewebeschichtdicken. Der Bereich
außerhalb der Spezifikation ist grau schraffiert dargestellt.
bezieht sich auf die Nachbildung eines starken Verwachsungsgrades der Gewebeschichten. In
Tabelle 6 ist die Zuordnung der Arbeitspunkte zu den Gewebeschichtdicken gezeigt. Die neun
Arbeitspunkte liegen dabei in der Mitte und an den Ra¨ndern des allgemeinen Arbeitsbereichs
verteilt. Dies erlaubt eine Untersuchung der Sensorempfindlichkeit an unterschiedlichen Stellen
innerhalb des gesamten zula¨ssigen Messbereichs.
Fu¨r die Simulation werden die Materialparameter der einzelnen Schichten den Schwankungen
aus Tabelle 4 unterzogen. Die angewandten Schwankungen entsprechen einer gescha¨tzten Hy-
drationsvera¨nderung im gesamten Gewebe von ±5%.
Anhand Abbildung 17 kann die absolute Lage der Arbeitspunkte und die Schwankungsbreite in-
nerhalb des allgemeinen Arbeitsbereichs eingesehen werden. Es la¨sst sich beobachten, dass sich
fu¨r die Modellierung mit einem starken Verwachsungsgrad (Modell 3) die Arbeitspunkte im un-
teren Frequenzbereich konzentrieren. La¨sst sich anhand von Studien am Menschen u¨berpru¨fen,
welches der Modelle am besten auf die gegebene Messstelle zutrifft, so ist hier eine weitere
Optimierungsmo¨glichkeit gegeben. Es ließe sich beispielsweise die Ankopplung des Sensors
erho¨hen, um die Empfindlichkeit bezu¨glich der Resonanzfrequenz zu erho¨hen und damit den
Frequenzbereich auf den Betriebsbereich der Messschaltung zu strecken.
Um aus den gewonnenen Simulationsdaten einen konkreten Vergleich der Sensorempfindlich-
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Abbildung 17: Ausgewa¨hlte spezifische Arbeitspunkte und deren Entwicklung nach Resonanz-
frequenz und Reflexionsfaktorbetrag fu¨r eine ±5%-ige Hydrationsschwankung. Der Frequenz-
bereich außerhalb der Spezifikation ist grau schraffiert dargestellt.
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Arbeitspunkt dhaut in mm dsc in mm
1 0,9 1,6
2 0,9 2,2
3 0,9 2,8
4 1,1 1,6
5 1,1 2,2
6 1,1 2,8
7 1,3 1,6
8 1,3 2,2
9 1,3 2,8
Tabelle 6: Zuordnung von 9 Gewebedickenkombinationen zu spezifischen Arbeitspunkten in-
nerhalb des allgemeinen Arbeitsbereiches.
keiten u¨ber den Arbeitspunkten zu bekommen, werden in Tabelle 7 die simulierten Differenzen
von Resonanzfrequenz und Betrag fu¨r eine ±5%-ige Hydrationsschwankung angegeben.
Modell 1 Modell 2 Modell 3
∆fres in MHz ∆mag in dB ∆fres in MHz ∆mag in dB ∆fres in MHz ∆mag in dB
AP1 8,10 0,346 7,80 0,435 7,80 0,501
AP2 8,94 0,208 7,98 0,274 7,80 0,330
AP3 9,42 0,125 7,80 0,202 7,74 0,254
AP4 8,52 0,331 8,52 0,425 7,50 0,459
AP5 9,78 0,198 8,94 0,292 8,58 0,330
AP6 10,38 0,128 8,58 0,205 8,52 0,269
AP7 9,36 0,323 8,76 0,417 9,54 0,493
AP8 10,98 0,206 9,72 0,285 9,30 0,339
AP9 12,06 0,151 9,54 0,217 8,16 0,280
Tabelle 7: Differenzen der Resonanzfrequenzen und Reflexionsfaktorbetra¨ge bei einer Hydrati-
onsschwankung von ±5% fu¨r mehrere simulierte Arbeitspunkte und Gewebemodelle.
Aus der Tabelle la¨sst sich entnehmen, dass die Sensorempfindlichkeit bezu¨glich der Resonanz-
frequenz von dem Arbeitspunkt abha¨ngt. So betra¨gt fu¨r Modell 3 im Arbeitspunkt 3, bei wel-
chem die kleinste Hautdicke von 0,9mm und die gro¨ßte subkutane Gewebedicke von 2,8mm
angenommen wird, die Schwankung in der Resonanzfrequenz fu¨r eine ±5%-ige Hydrations-
schwankung etwa 7,74MHz. Fu¨hrt man sich vor Augen, dass eine physiologisch relevante Hy-
drationsschwankung im Bereich von etwa 0% bis 5% liegt, entspra¨che dies einer Frequenzver-
schiebung von etwa 3,87MHz. Im Gegensatz dazu la¨sst sich fu¨r die Arbeitspunkte, bei denen
die Hautdicke maximiert ist, eine Schwankung der Resonanzfrequenz von bis zu 12,06MHz
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ausmachen, was etwa 50% oberhalb der kleinsten Resonanzfrequenzverschiebung bei Arbeits-
punkt 3 und Modell 3 liegt. Dies betont den großen Einfluss der Haut, welche gleichzeitig das
dem Sensor am na¨chsten gelegene Gewebe darstellt.
Gruppiert man die Arbeitspunkte nach steigender Dicke der Subcutis, la¨sst sich feststellen, dass
bei Modell 1 mit steigender Subcutisdicke im Schnitt eine steigende Empfindlichkeit bezu¨glich
der Resonanzfrequenz festgestellt werden kann. Dies ist kontra¨r zur urspru¨nglichen Annahme,
eine mo¨glichst du¨nne Subcutis wu¨rde sich positiv auf die Empfindlichkeit des Sensors auswir-
ken. Tatsa¨chlicherweise ist bei der Modellierungsmethode 1, welche einen idealen, parallelen
Lagenaufbau vorsieht, jedoch das Gegenteilige der Fall. Durch die ideale Parallelita¨t der La-
gen, die nur bei der Modellierungsmethode 1 existiert, besteht ein starker Permittivita¨tssprung
zwischen den Schichten, der sich negativ auf die Empfindlichkeit auswirkt. Bei sehr geringen
Subcutisdicken u¨berkompensiert der Permittivita¨tssprung den Anteil der Muskelmasse an der
Sensorantwort. In diesem speziellen Fall bewirkt eine ho¨here Subcutisdicke eine gro¨ßere Emp-
findlichkeit, da sich hier der Permittivita¨tssprung weiter von der Sensorstruktur befindet und
damit der Einfluss geringer ist. Bei den Modellen 2 und 3 hingegen verha¨lt sich die Entwick-
lung der Empfindlichkeit gegenu¨ber der Subcutisdicke indirekt proportional bis gleichbleibend
und ist damit konform zum gegenwa¨rtigen Versta¨ndnis.
Hinsichtlich der Entwicklung der Reflexionsfaktorbetra¨ge u¨ber der Subcutisdicke la¨sst sich fu¨r
alle Modelle ein indirekt proportionaler Zusammenhang beobachten. Die Empfindlichkeit des
Sensors wechselt folglich bei niedrigen Subcutis- und Hautdicken von eher betragsbezogen bis
zu hohen Subcutis- und Hautdicken zu eher resonanzfrequenzbezogen. Dadurch, dass beide
Werte messtechnisch erfasst werden, la¨sst sich keine deutlich erkennbare Degradation der ge-
samten Sensorempfindlichkeit u¨ber alle simulierten Arbeitspunkte erkennen. Je nach Arbeits-
punkt liegt die Forderung an die Messschaltung entweder eher auf der Genauigkeit in der Fre-
quenzauflo¨sung oder auf der Genauigkeit in der Bestimmung des Reflexionsfaktorbetrages. Bei
Arbeitspunkt 5, der in der Mitte des allgemeinen Arbeitsbereiches liegt, sind sowohl die Reso-
nanzfrequenzverschiebung als auch der Betragsunterschied ausgewogen und im Mittelfeld des
Ergebnisbereiches angesiedelt.
Abschließend la¨sst sich fu¨r den Sensorentwurf bemerken, dass der tatsa¨chliche Gewebeauf-
bau einen wechselnden Einfluss auf die Sensorgro¨ßen Resonanzfrequenz und Reflexionsfak-
torbetrag besitzt. Mittels der verwendeten Modelle la¨sst sich annehmen, dass eine Empfind-
lichkeit bezu¨glich der Resonanzfrequenz von 0,75MHz bis 1,21MHz pro Dehydrationspro-
zent und bezu¨glich des Betrages von 0,01 dB bis 0,05 dB pro Dehydrationsprozent erwartet
werden kann. Die Betragsempfindlichkeit ru¨ckt folglich absolut gesehen im Vergleich zur Fre-
quenzempfindlichkeit in den Hintergrund. Fu¨r ein Messsystem mit einer Frequenzauflo¨sung
von 0,5MHz ließe sich im Idealfall somit eine physiologische Hydrationsschwankung von etwa
0,4% bis 0,7% detektieren. Weiterhin wird ersichtlich, dass in die Betrachtungsweise des Per-
mittivita¨tssensors ebenfalls der gewebetechnische Aufbau der Messstelle mit einfließen muss,
da dieser auch einen Einfluss auf die sensorischen Leistungsparameter der Sensorstruktur be-
sitzt. Daher ist es hinsichtlich der Verwendung in einer Probandenstudie notwendig, eine Art
Dehydrationkalibrierung fu¨r jeden einzelnen Probanden durchzufu¨hren. Dabei wird ein bekann-
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ter Dehydrationzustand erzeugt (beispielsweise optimal hydriert) und gegen die messtechnisch
erfassten Parameter abgeglichen. Dies ermo¨glicht es, den probandenspezifischen Arbeitspunkt
zu ermitteln, der von den lokalen Schichtdicken an der Messstelle bestimmt wird. Wa¨hrend der
Studie gemessene Schwankungen um diesen Arbeitspunkt ko¨nnen anschließend in die physio-
logische Hydrationschwankung umgerechnet werden.
7.4.5 Sensitivita¨tsanalyse
Da die Leiterplattenherstellung und die Sensorintegration stets gewissen Fertigungschwankun-
gen unterliegen, muss zusa¨tzlich eine Sensitivita¨tanalyse durchgefu¨hrt werden. In mehreren
Feldsimulationen werden ausgehend vom optimierten Entwurf einzelne Parameter der Sensor-
platine oder der Messumgebung geringfu¨gig vera¨ndert und die Auswirkung auf Resonanzfre-
quenz und Anpassung festgehalten. Dies dient einerseits dazu, Parameter in ihrer Integrati-
onskritikalita¨t nach zu sortieren und anderseits dazu, ein Versta¨ndnis fu¨r spezifische Genauig-
keitsanforderungen des Sensors zu entwickeln. Als schwankende Parameter in einem Leiter-
plattenprozess werden dabei die Substratdicke dsub oder die Substratpermittivita¨t ε
′
r,sub sowie
Fehler bei geometrischen Schwankungen der Sensorstruktur dpatch, wpatch, lpatch herangezogen.
Die Variation soll dabei u¨ber der gesamten Platine homogen angenommen werden. Dadurch
werden Sondereffekte wie lokale Permittivita¨tsschwankungen, eine mechanische Verwindung
der Platine oder richtungsabha¨ngige Fertigungstoleranzen vernachla¨ssigt. Bei der Integration
des Sensors spielen im Wesentlichen die Passivierungsdicke dpass und die Permittivita¨t des ver-
wendeten Silikons ε′r,pass eine Rolle. Planarita¨tsfehler werden ausgeschlossen und es wird von
perfekt parallel zueinander liegenden Schichten ausgegangen. Des Testmedium, welches in der
Simulation auf den Sensor aufgebracht wird, ist ein ideal paralleler Mehrlagenaufbau mit den
Gewebedicken des mittleren Arbeitspunkts AP5 fu¨r normal hydriertes Gewebe. Die Bewer-
tungsgrundlage der Analyse ist die Sensitivita¨t γ, welche in Gleichung 14 definiert ist. Dabei
kennzeichnet χ die sich vera¨ndernde Sensorgro¨ße wie Resonanzfrequenz fres oder den Betrag
bei der Resonanzfrequenz mag. Die Gro¨ße des modulierten Parameters wird mit p bezeichnet,
wobei der Index ideal fu¨r die ideale Geometrie und der Index var fu¨r die Eigenschaft unter
Schwankungseinfluss steht. Die Gleichung stellt somit die relative A¨nderung einer Sensorgro¨ße
ins Verha¨ltnis zur relativen Parameterschwankung. Eine gro¨ßere Sensitivita¨t bedeutet somit ei-
nen gro¨ßeren Einfluss der Parameterschwankung auf eine Sensorgro¨ße.
γχ,p =
χvar−χideal
χideal
pvar−pideal
pideal
(14)
In den Abbildungen 18 und 19 sind die Ergebnisse der Sensitivita¨tssimulationen bezu¨glich der
Resonanzfrequenz und des Betrages bei der Resonanzfrequenz gezeigt. Die jeweilige Sensiti-
vita¨t γ eines Parameters steckt dabei im Verha¨ltnis der prozentualen Abweichung von der Sen-
sorgro¨ße zum Schwankungsparameter und folglich in der Steigung der Geraden. Zusa¨tzlich sind
daher in Tabelle 8 die berechneten Sensitivita¨tswerte γχ,p aufgelistet.
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Abbildung 18: Sensitivita¨tsanalyse bezu¨glich der Abweichung der Resonanzfrequenz des Sen-
sors fu¨r diverse Prozessschwankungen.
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Abbildung 19: Sensitivita¨tsanalyse bezu¨glich der Abweichung des Betrags bei der Resonanz-
frequenz des Sensors fu¨r diverse Prozessschwankungen.
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Schwankungsparameter p γfres,p γmag,p |γfres,p/γmag,p|
dsub -0,068 0,099 0,692
dpatch -0,012 0,072 0,167
dpass 0,150 -0,746 0,202
lpatch -0,993 -0,486 2,046
wpatch -0,083 1,429 0,058
ε′r,sub -0,291 -0,731 0,398
ε′r,pass -0,171 0,680 0,251
Tabelle 8: Sensitivita¨tswerte γχ,p und |γfres,p/γmag,p| fu¨r diverse Prozessschwankungen bei der
Fertigung und Integration der Sensorleiterplatte.
Die Auswirkung auf die Resonanzfrequenz des Sensors betreffend, la¨sst sich feststellen, dass
von allen Prozesschwankungen die La¨nge des Patches lpatch durch ihre hohe Sensitivita¨t von
-0,993 den sta¨rksten Einfluss besitzt. Vorteilhafterweise ist die Geometrie des Patches durch ei-
nen fotolithografischen Herstellungsprozess relativ genau definiert und die absolute Auflo¨sung
liegt bei etwa ±100µm. Dies entspricht einer relativen Schwankung in der La¨nge von ±0,4%,
was sich in einer Schwankung von ungefa¨hr 0,4% in der Resonanzfrequenz bemerkbar macht.
Durch den hohen Einfluss von lpatch auf den Sensorparameter fres muss dies bei der Ferti-
gung beru¨cksichtigt und im Falle einer nicht na¨her spezifizierbaren Prozessgenauigkeit eine
nachtra¨gliche, manuelle Trimmung der Sensorstruktur in Betracht gezogen werden. Ebenso kri-
tisch zu betrachten ist eine Schwankung in der Permittivita¨t des Substrates, welche eine Sen-
sitivita¨t von etwa -0,3 besitzt. Dadurch, dass die Permittivita¨t des Substrates von der Lage und
Dichte der Glasfasern im FR4 abha¨ngt und die Hersteller lediglich typische Permittivita¨tswerte
angeben [71], gestaltet sich eine Abscha¨tzung als schwierig und es mu¨ssen Komponensati-
onsmethoden gefunden werden, um auf eine Schwankung entsprechend reagieren zu ko¨nnen.
Bezu¨glich der Auswirkung auf die Anpassung des Sensors bei der Resonanzfrequenz zeigen
sich 5 der 7 Schwankungsparameter als empfindlich. Da jedoch der Spezifikationsbereich hin-
sichtlich der Anpassung des Sensors deutlich weiter gefasst ist als beispielsweise fu¨r die Reso-
nanzfrequenz, ist eine Anpassungsverschiebung von bis zu 10% noch tolerabel. Schwankungen
hinsichtlich der Dicke des Patches und der Dicke des Substrates besitzen nur eine geringe Aus-
wirkung auf beide Sensorgro¨ßen.
Insgesamt la¨sst sich fu¨r die Fertigung des Sensors resu¨mieren, dass eine Integration des geferti-
gen Sensors ohne manuelle Anpassungen zu einem Sensorverhalten fu¨hren kann, welches nicht
der Spezifikation entspricht. Es mu¨ssen somit im Voraus Maßnahmen gefunden werden, um im
Nachhinein auf Prozesschwankungen reagieren zu ko¨nnen. Da Eigenschaften, wie die Substrat-
dicke oder die materialspezifischen Permittivita¨ten, nach der Fertigung nicht mehr abgea¨ndert
werden ko¨nnen, hat man lediglich u¨ber eine Anpassung der La¨nge und der Breite des Patches
und der Schichtdicke der Passivierung eine Einflussmo¨glichkeit auf das Sensorverhalten. Ein
ideale Kompensation von Prozessschwankungen ist mo¨glich, wenn die Verha¨ltnisse der beiden
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Sensitivita¨ten |γfres,p/γmag,p| fu¨r Schwankungs- und Anpassungsparameter gleich sind. In diesem
Fall ist eine exakte Gegenbewegung in beide Sensorgro¨ßen, na¨mlich der Resonanzfrequenz und
der Anpassung bei der Resonanzfrequenz, mo¨glich. In allen anderen Fa¨llen bedingt eine manu-
elle Anpassung immer nur eine einseitige Verbesserung, wobei durch die Sicherheitsabsta¨nde
zu den Grenzen der Spezifikation ein gewisser Spielraum eingera¨umt wird.
Die Kompensationsmo¨glichkeiten sind weiterhin in Tabelle 9 zusammengefasst. Ein Tabellen-
eintrag, der mit einem Pluszeichen gekennzeichnet ist, bedeutet, dass fu¨r die Kompensation ei-
ner positiv gearteten Schwankung eine positiv geartete Anpassung erfolgen muss. Ein Eintrag,
der mit einem Minuszeichen versehen ist, deutet darauf hin, dass ein gegensa¨tzliches Verhalten
von Anpassungsparameter zum Schwankungsparameter vorliegt. Sind die Auswirkungen auf
beide Sensorgro¨ßen prinzipiell gegenla¨ufig und ist somit keine gleichgerichtete Kompensation
mo¨glich, wird der Eintrag mit einer 0 markiert.
Schwankungsparameter→
Anpassungsparameter↓ dsub dpatch dpass lpatch wpatch ε
′
r,sub ε
′
r,pass
dpass + + - 0 + 0 +
lpatch 0 0 0 - 0 - 0
wpatch - - + 0 - 0 -
Tabelle 9: Kompensationsmatrix zur Veranschaulichung der Mo¨glichkeiten einer manuellen
Einflussnahme auf Prozessschwankungen bei der Fertigung und Integration der Sensorleiter-
platte. Plus-/Minuszeichen kennzeichnen positive/negative Kompensation, 0 kennzeichnet kei-
ne gleichgerichtete Kompensationsmo¨glichkeit.
Aus der Tabelle ist zu entnehmen, dass eine manuelle Anpassung der La¨nge des Patches lpatch
im Nachhinein nur fu¨r zwei Abweichungsszenarien in Frage kommt. Der Trivialfall ist hierbei
eine Schwankung in der La¨nge des Patches bei der Fertigung, bei der entsprechend geku¨rzt
wird, bis die La¨nge passt. Der zweite Fall ist die Anpassungsmo¨glichkeit fu¨r Schwankungen in
der Substratpermittivita¨t, welche im Gegensatz zu dpass und wpatch zu keiner gleichgerichteten
Kompensation fu¨hren wu¨rde. Weiterhin la¨sst sich aus der Tabelle ableiten, dass dpass und wpatch
zueinander auf alle Schwankungsparameter eine gegensa¨tzliche Kompensationswirkung besit-
zen. Ohne auf die spezifischen Auswirkungen auf Resonanzfrequenz und Anpassung bei der
Resonanzfrequenz einzugehen, la¨sst sich somit durch eine Verkleinerung von dpass ein a¨hnlicher
Effekt wie durch eine Vergro¨ßerung von wpatch erreichen.
Eine generelle Aussage u¨ber die Kompensierbarkeit fu¨r eine gefertigte Sensorgeometrie la¨sst
sich u¨ber die gewichtete Kombination aller Sensitivita¨ten gewinnen. Unter der Annahme, dass
alle Fehlanpassungseffekte in einem kleinen Bereich linear u¨berlagert werden ko¨nnen, lassen
sich die Gleichungen 15 und 16 aufstellen, welche eine Addition der gewichteten Sensitivita¨ten
der Anpassungsparameter darstellen. Fu¨r einen gegebenen Kompensationsbedarf von Reso-
nanzfrequenz und Betrag mu¨ssen die Faktoren a, b und c bestimmt werden, die die relative
A¨nderung eines Anpassungsparameters beschreiben. Die linken Seiten der Gleichungen zei-
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gen dabei die fehlerhaften Anteile, die durch die Anpassungen kompensiert werden sollen und
tragen daher ein Minuszeichen.
− fres,var− fres,ideal
fres,ideal
= aγfres,dpass +bγfres,wpatch + cγfres,lpatch (15)
− magvar−magideal
magideal
= aγmag,dpass +bγmag,wpatch + cγmag,lpatch (16)
Durch das unterbestimmte Gleichungssystem besitzt man einen zusa¨tzlichen Freiheitsgrad be-
zu¨glich der Anpassungsmo¨glichkeiten. Dies kann vorteilhaft sein, wenn die Breite und La¨nge
des Patches fixiert werden und nur noch die Passivierungsdicke fein angepasst werden muss, um
eine gewu¨nschte Kompensation zu erreichen. Um genu¨gend Variationsspielraum fu¨r die Sen-
sorstruktur zu haben, wird deswegen in dem Leiterplattenlayout ein ausreichendes U¨bermaß fu¨r
lpatch vorgesehen, nicht zuletzt weil eine manuelle Verkleinerung der Patchabmessungen leich-
ter fa¨llt als eine nachtra¨glich Vergro¨ßerung. Solange fu¨r einen Leiterplattenhersteller keine ver-
bindlichen Aussagen zur Reproduzierbarkeit der vorgegebenen Geometrien getroffen werden
ko¨nnen, bleibt eine gewisse Feinjustierung der Sensorstruktur in der finalen Integrationsstufe
notwendig.
7.4.6 SAR-Analyse
Um sicherzustellen, dass die von der Sensorstruktur erzeugten elektromagnetischen Felder fu¨r
Probanden vertra¨glich sind, wird die spezifische Absorptionsrate als Beurteilungskriterium ver-
wendet. Der SAR-Wert (engl.: “Specific Absorption Rate”) ist hierbei in dem IEEE-Standard
C95.1 [72] definiert, als die zeitliche Ableitung der Absorption einer infinitesimal kleinen Ener-
gie dW in einem infinitesimal kleinen Massenelement dm. U¨ber die Dichte ρ des Materials la¨sst
sich die Gleichung weiter mit dem Probenvolumen V verknu¨pfen. Aus der Simulation la¨sst sich
der Wert am komfortablesten u¨ber die Ermittlung des Betrages des elektrischen Feldes E und
der zugeho¨rigen Leitfa¨higkeit σsar des Materials gewinnen. Die entsprechende Definition findet
sich in Gleichung 17, wobei die Zeit mit t bezeichnet wird.
SAR=
∂
∂t
(
dW
dm
)
=
1
ρ
∂
∂t
(
dW
dV
)
≡ σsar|E|
2
ρ
(17)
Je nach internationaler Regelung wird allerdings der sogenannte peak-spatial-average-Wert als
Beurteilungsgro¨ße verwendet, der dem maximalen, u¨ber einem Volumen oder einer Masse ge-
mittelten SAR-Wert entspricht.
SARpsa =
1
V
∫
V
σsar|E|2
ρ
dV (18)
Nach IEEE Standard liegt der grundsa¨tzliche Grenzwert in den Extremita¨ten distal vom El-
lenbogengelenk bei 4W/kg, gemittelt u¨ber 10 g Probenmasse. Insofern dieser Grenzwert nicht
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u¨berschritten wird, ist nach dem Standard nicht von einem Einfluss auf die Gesundheit des Pro-
banden auszugehen. Fu¨r geringe Leistungen, wie etwa beispielsweise bei der U¨berpru¨fung von
Mobilfunkgera¨ten, wird eine genormte, homogene Ersatzflu¨ssigkeit in Kombination mit einer
lokalen Feldsonde verwendet. In unserem Fall soll die Analyse der Struktur durch eine elek-
tromagnetische Feldsimulation erfolgen, wobei von einer konservativeren Annahme fu¨r den
Grenzwert ausgegangen wird. Dabei soll der SAR-Grenzwert auch innerhalb einer einzelnen
Simulationszelle des Simulationsmodells nicht u¨berschritten werden du¨rfen. Eine einzelne Si-
mulationszelle ist hierbei sehr viel kleiner als ein entsprechendes Volumen mit einer Masse von
10 g. Dadurch, dass die o¨rtliche Mittelung u¨ber 10 g biologische Masse entfa¨llt, werden somit
auch potentielle Stellen mit hohem Spitzenwert einbezogen, wodurch die Beurteilungskonser-
vativita¨t erho¨ht wird. Eine Analyse der SAR-Werte erfolgt simulativ fu¨r alle Modellierungsarten
(homogenes Medium, planparalleler Aufbau, schwacher Verwachsungsgrad, starker Verwach-
sungsgrad) mit unterschiedlichen z-Koordinaten des Simulationsmodells. Die z-Koordinaten
der untersuchten XY-Ebenen werden dabei so gewa¨hlt, dass sie direkt nach einem Schich-
tenu¨bergang liegen. Bei den Modellen, bei denen die Schichtdicken definiert werden ko¨nnen,
werden dhaut zu 1,1mm und dsc zu 2,2mm gesetzt, was jeweils den angenommenen Mittel-
wert der Schichten entspricht. In dem Modell, bei welchem das homogene Material als MUT
verwendet wird, werden dieselben z-Koordinaten und eine homogene Permittivita¨t von 26-j6
verwendet. Die Simulationswerte werden in XY-Ebenen bei z={2,16; 3,26; 5,46}mm ausge-
wertet. Dies befindet sich bei den Mehrlagenmodellen kurz nach den Schichtu¨berga¨ngen von
Passivierung zu Haut (z=2,15mm), von Haut zu Subcutis (z=3,25mm) und von Subcutis zur
Muskelmasse (z=5,45mm). Als Dichte wird der kleinste vorkommende Wert im Lagenaufbau
mit ρsc= 918 kg/m
3 angenommen, was etwa der Dichte von Ko¨rperfett entspricht. Dies ist ei-
ne weitere konservative Berechnung, da die Dichte von Haut mit 1050 kg/m3 oder Muskel mit
1060 kg/m3 einen etwas niedrigeren SAR-Wert erga¨ben. Sowohl bei der Modellierung mit dem
homogenen Medium oder der Modellierung unterschiedlicher Verwachsungsgrade ermo¨glicht
oder erleichtert dies ebenfalls die Berechnung. Die SAR-Simulationen werden jeweils bei der
Resonanzfrequenz des Sensors ausgewertet, da hier die gro¨ßte Leistung in das Gewebe einge-
koppelt wird und folglich die gro¨ßten Verluste im Material zu erwarten sind. Die Einspeiseleis-
tung bei der Simulation betra¨gt +27 dBm, was von dem Feldsimulationsprogramm selbst vorge-
geben ist. Eine entsprechende Skalierung der Simulationsergebnisse wird daher im Anschluss
vorgenommen. In Abbildung 20 sind die Ergebnisse der Simulationen fu¨r die Bestimmung der
SAR-Werte unterschiedlicher Modelle gezeigt. Die farbliche Skalierung ist so gewa¨hlt, dass sie
immer das jeweilige Maximum in der aktuellen Ebene des jeweiligen Modells als obere Grenze
besitzt.
Die angegebenen Maxima sind die maximalen Verlustleistungsdichten innerhalb der gezeigten
XY-Ebene. Ein Vergleich aller Modelle hinsichtlich den Ergebnissen in der XZ-Ebene verdeut-
licht, dass die Wahl der Modellierung auch das Messvolumen innerhalb des Mediums beein-
flusst. Wa¨hrend bei einem homogenen Testmaterial sich die Leistungsdichte an den Kanten
des Patches konzentriert und nahezu 2 separate Zonen ausbildet, formt sich bei allen Mehrla-
genmodellen nur jeweils eine Zone mit hoher Verlustleistung in der Mitte des Patches. Dies
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Abbildung 20: Simulierte Verlustleistungsdichten u¨ber unterschiedliche Modellierungsarten der Messstelle. Die XY-Ebene
liegt parallel zum Sensorsubstrat. Die Auswertung erfolgt jeweils bei der Resonanzfrequenz des Sensors. Die z-Koordinaten
fu¨r die XY-Ebenen werden so gewa¨hlt, dass sie kurz nach einem Schichtenu¨bergang zu liegen kommen.
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ist ebenfalls bei der Betrachtung der XY-Ebenen fu¨r z=5,46mm sehr gut erkennbar. Weiter-
hin bewirkt ein steigender Verwachsungsgrad der Schichten eine sichtbare Verbreiterung und
Homogenisierung der Verlustleistungsdichte in XY-Richtung, auch wenn fu¨r den gro¨ßten Ver-
wachsungsgrad das Maximum eines kleinen Hotspots die gro¨ßte Verlustleistungsdichte auf-
weist. Fu¨r z=2,16mm, bei dem die Ebenen sehr nahe an der Sensorstruktur liegen, macht
sich diese Homogenisierung nur leicht bemerkbar, ebenso wie der Einfluss der Massekontak-
tierungen am mittleren Rand der Sensorstruktur. In direkter Na¨he zum Sensor kann die gro¨ßte
maximale Verlustleistungsdichte von 8,2·105W/m3 bei dem planparallelen Aufbau festgestellt
werden, wa¨hrend der kleinste Wert bei 5,7·105W/m3 und dem homogenen Testmedium zu ver-
zeichnen ist. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Simulation mit Mehrlagenmodellen. Ein
Gebrauch von homogenen Ersatzflu¨ssigkeiten, welche bei der Konformita¨tspru¨fung von Mobil-
funkgera¨ten verwendet werden, wa¨re hier nur mit der Beru¨cksichtigung eines Sicherheitsfaktors
angemessen, da der homogene Aufbau von allen Modellen die niedrigste Verlustleistungsdichte
besitzt. Die U¨bertragung einer Messung mit einem homogenen Testmaterial auf die tatsa¨chliche
Verwendung an der vorgestellten Messstelle wu¨rde zu einer Unterscha¨tzung der Strahlenbelas-
tung fu¨hren.
Aus den simulierten, maximalen Verlustleistungsdichten kann nun mithilfe der Materialdich-
te die spezifische Absorptionsrate bestimmt werden. Dazu werden die simulierten, maximalen
Verlustleistungsdichten durch die Materialdichten geteilt. Die entsprechenden Ergebnisse sind
in Tabelle 10 dargestellt. Aus der Tabelle ist zu erkennen, dass fu¨r eine Einspeiseleistung von
+27 dBm der zula¨ssige Grenzwert von 4W/kg an allen Messtellen an allen analysierten Stellen
deutlich u¨berschritten ist. Dies spricht fu¨r eine gute Pra¨senz des Feldes innerhalb des Testmate-
rials, jedoch gegen einen Einsatz an menschlichen Probanden.
Homogenes Planparalleler Schwache Starke
Medium Aufbau Verwachsung Verwachsung
z=2,16mm 621 893 719 708
z=3,26mm 272 240 370 490
z=5,46mm 109 131 142 229
Tabelle 10: Spezifische Absorptionsraten in W/kg fu¨r alle miteinander verglichenen Modellie-
rungsmethoden in unterschiedlichen Absta¨nden von der Sensorstruktur bei einer Einspeiseleis-
tung von +27 dBm.
Fu¨r den Einsatz am Probanden muss daher die Anregungsleistung entsprechend gewa¨hlt wer-
den. Die Linearita¨t der Medien bezu¨glich der Feldsta¨rke erlaubt eine entsprechend lineare Ska-
lierung der spezifischen Absorptionsrate hinsichtlich der Einspeiseleistung. Ausgehend von der
der initialen Beschra¨nkung auf 4W/kg darf daher die Einspeiseleistung am Sensoranschluss
nur maximal 2,24mW betragen entsprechend +3,5 dBm. Es bleibt zu wiederholen, dass diese
Abscha¨tzung maximal konservativer Natur ist und aus diesem Grund fu¨r die vorgeschlagene
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Maximalleistung von +3,5 dBm keinerlei Scha¨digung des Probanden zu erwarten ist. Die ent-
sprechenden SAR-Grenzwerte ko¨nnen folglich mit der vorgeschlagenen Einspeiseleistung ein-
gehalten werden, was die sichere Verwendung des Sensors innerhalb von Probandenstudien erst
ermo¨glicht.
Ein abschließender, weiterer interessanter Aspekt bei der Betrachtung des Feldes in der Mess-
stelle ist die Definition der Eindringtiefe in das Gewebe. In [72] wird die Eindringtiefe, ver-
gleichbar zur Skintiefe, als diejenige Tiefe bezeichnet, bei der die Feldsta¨rken im Vergleich zur
Oberfla¨che, an der die Welle eindringt, auf den Faktor 1/e (etwa 0,368) abgefallen sind. Alterna-
tiv la¨sst sich hierfu¨r der Faktor 1/e2 (etwa 0,135) bei der Leistungsdichte ansetzen. U¨bertragen
auf die in Abbildung 20 dargestellten Simulationen, lassen sich so fu¨r die verwendeten Mo-
dellierungsarten entsprechende Eindringtiefen berechnen. In Tabelle 11 sind diese simulierten
Eindringtiefen zusammengefasst. Im Gegensatz zu den konservativ ausgewerteten Leistungs-
dichten bei der SAR-Bestimmung muss hier eine gewisse Volumenmittelung erfolgen, da sonst
lokal stark konzentrierte Felder die abgescha¨tzte Eindringtiefe stark verzerren.
Homogenes Planparalleler Schwache Starke
Medium Aufbau Verwachsung Verwachsung
Eindringtiefe in mm 8,56 5,36 11,73 14,1
Tabelle 11: Simulierte Eindringtiefen des Sensorfeldes fu¨r alle miteinander verglichenen Mo-
dellierungsmethoden.
Es la¨sst sich feststellen, dass fu¨r die Modellierung einer starken Gewebeverwachsung die Ein-
dringtiefe mit 14,1mm fast dreimal so groß ist, wie bei dem Modell des perfekt parallelen
Mehrlagenaufbaus. Dies liegt an dem bereits bei den SAR-Betrachtungen festgestellten Homo-
genisierungseffekt der Verwachsungspyramiden, welcher die rapide Abgrenzung von Schichten
unterbindet und damit den diskreten Sprung des elektromagnetischen Feldes eliminiert. Die si-
mulierte Eindringtiefe bei der Modellierung mit dem homogenen Medium liegt in der Mitte
zwischen den beiden Extrema und ist damit nicht besonders auffa¨llig. Insgesamt betrachtet ist
fu¨r alle Modellierungsarten die Eindringtiefe des Sensors so groß, dass das Muskelgewebe vom
Feld erfasst werden kann. Damit tra¨gt nicht nur die Cutis und Subcutis zum Reflexionsfaktor
des Sensors bei, sondern auch das tiefer gelegene Muskelgewebe.
7.5 Realisierung und Verifikation des Sensors
Im Folgenden soll die praktische Realisierung und Verifikation des Sensors erla¨utert werden.
Die Realisierung des Sensors erfolgt dabei in zwei Schritten. Zuerst wird der Sensorpatch
manuell auf die optimale La¨nge angepasst und in einem zweiten Schritt wird die Passivie-
rungsschicht aufgetragen. Die Verifikation des Sensors geschieht im Anschluss mithilfe ei-
ner bina¨ren Flu¨ssigkeitsmischung, deren komplexe Permittivita¨t durch Vera¨nderung des Mi-
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schungsverha¨ltnisses vera¨ndert werden kann. Alle Messungen an der Sensorstruktur werden da-
bei mithilfe des kommerziellen Vektornetzwerkanalyzers PNA-X N5244A der Firma Keysight
durchgefu¨hrt. Dazu wird ru¨ckseitig der Sensorplatine eine SMA-Buchse (engl.: “SubMiniatu-
re Version A”) in Oberfla¨chenmontage angelo¨tet, um die Sensorstruktur auf mo¨glichst kurzem
Weg zu konnektieren. Eine entsprechende Kalibrierung des Netzwerkanalyzers erlaubt es, die
Referenzebene der Messung vom Messgera¨teport bis an die Referenzebene der SMA-Buchse
des Sensors zu bringen. Durch die Kalibrierung werden Einflu¨sse der Zuleitungskabel fu¨r die
Messung und Nichtidealita¨ten des Netzwerkanalyzers rechnerisch eliminiert.
Realisierung Eine initiale Vermessung der Sensorstruktur erlaubt zuna¨chst eine Aussage u¨ber
die grobe U¨bereinstimmung von Simulationsmodell und gefertigter Platine. Wie sich in der
Sensitivita¨tsanalyse zeigt, vermo¨gen jedoch einige Schwankungsparameter A¨nderungen im Re-
flexionsfaktor zu kompensieren. In Abbildung 21 ist ein Vergleich der Vermessung von der mit
U¨bermaß gefertigten Struktur und der Simulation mit einer entsprechend u¨bermaßig modellier-
ten Patchla¨nge gezeigt. Sowohl die Messung als auch die Simulation erfolgen zuna¨chst ohne
Passivierungsschicht. Die Simulationsparameter betragen dsub = 1,55mm, εr,sub = 4,3-j0,086,
dpatch = 35µm, lpatch = 27mm und wpatch = 7mm. Fu¨r alle gemessenen Sensoren kann eine
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Abbildung 21: Vergleich von Simulation und Messungen an gefertigten Sensoren ohne Passi-
vierungsschicht.
geringe Abweichung zwischen Simulation und Messung festgestellt werden, was auf eine gu-
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te U¨bereinstimmung zwischen dem Simulationsmodell und der gefertigen Struktur schließen
la¨sst. Die gemittelte Resonanzfrequenz u¨ber alle Sensoren weicht um weniger als 1% von dem
simulierten Wert ab, was ebenfalls die Validita¨t unterstu¨tzt. Weiterhin la¨sst sich erkennen, dass
die Betragsschwankung der Sensoren mit weniger als 0,1 dB untereinander sehr gering ist, was
fu¨r eine gute Reproduzierbarkeit der gesamten geometrischen Struktur an sich spricht. Der Ver-
gleich bringt eine sehr gute U¨bereinstimmung zwischen der simulierten Struktur und der gemes-
senenen Sensoren hervor und erlaubt somit den na¨chsten Schritt zur optimierten Sensorgeome-
trie, welcher in der Anpassung der La¨nge und der Breite des mit leichtem U¨bermaß gefertigten
Sensors besteht.
Dazu wird mittels eines Mikroskops mit Messskala eine Rasierklinge in einem definierten
Abstand zur Außenkante des Sensorpatches fixiert. Entlang dieser Rasierklinge, welche als
Lineal fungiert, wir mittels eines scharfen Skalpells die Metallisierung des Patches separiert
und von der Platine abgehoben. Ein Vergleich der simulierten Resonanzfrequenz des optima-
len Sensors im unbeschichteten Zustand mit der gemessenen Resonanzfrequenz des Sensors
zeigt dabei die Notwendigkeit zu weiteren Anpassungen der Struktur. Wird die Sensorstruk-
tur so weit angepasst, dass die Differenz zwischen Messergebnis und Simulationsergebnis ver-
nachla¨ssigbar klein ist, erfolgt das Auftragen der Passivierungsschicht auf den Sensor. Aus der
Sensitivita¨tsanalyse geht hervor, dass die Passivierungsdicke mit zu den kritischeren Prozess-
parametern za¨hlt, da die Sensitivita¨t bezu¨glich mag bei nahe eins liegt und somit eine 10%-ige
Schwankung in der Dicke zu einer fast 10%-igen Schwankung des Betrages bei der Resonanz-
frequenz fu¨hrt. Um daher die Passivierungsschicht aus Silikon mit einer guten und reprodu-
zierbaren Genauigkeit auf die Sensorplatine aufzubringen, wird daher ein Hilfsrahmen benutzt,
welcher mit einem 3D-Drucker mittels Schmelzschichtung (FFF, engl.: “Fused Filament Fa-
brication”) und PLA-Druckmaterial (engl.: “Polylactic Acid”) gefertigt wird. Dabei wird ein
thermoplastisches Polymer mittels einer beheizten Du¨se erwa¨rmt, verflu¨ssigt und Schicht fu¨r
Schicht auf einer Grundplatte aufgetragen, bis das gewu¨nschte Objekt fertiggestellt ist. Der Vor-
teil des 3D-Drucks liegt in der geringen Zeit vom Entwurf bis zur tatsa¨chlichen Verfu¨gbarkeit
des Produktes. Im Gegensatz zu Spritzgussverfahren, welche zuna¨chst mehrere Tage fu¨r die
Fertigung entsprechender Werkzeugformen beno¨tigen, kann mit dem 3D-Druck fast instantan
begonnen werden, das Objekt zu erstellen. Lediglich die Vorverarbeitung der Objektdaten durch
einen sogenannten Slicer, der den tatsa¨chlichen Maschinencode fu¨r die Fertigung erzeugt, kann
bis zu einigen Minuten dauern. Durch die schnelle Einsatzmo¨glichkeit eignet sich das Verfah-
ren perfekt fu¨r Nullserien oder Einzelstu¨cke. Ein weiterer Vergleich zu zerspanenden Bearbei-
tungsmethoden verdeutlicht außerdem den geringen Materialaufwand bei gleichzeitig geringe-
ren Prozesskosten. Bezu¨glich der reproduzierbaren Maßhaltigkeit 3D gedruckter Objekte fu¨r
den Einsatzzweck als Vergussrahmen ist die Genauigkeit aktueller FFF-3D-Drucker vollkom-
men ausreichend. Gerade hinsichtlich der Auflo¨sung in z-Richtung und damit der Definition der
Dicke einer Schicht befinden sich die Genauigkeiten weit unterhalb von 100µm, weshalb der
Einsatz fu¨r einen Vergussrahmen an dieser Stelle optimal scheint. Das verwendete Druckmateri-
al PLA ist in seiner Rohform ein biokompatibles und biologisch abbaubares Material mit vielen
Anwendungsmo¨glichkeiten. In der Medizin findet es seine Verwendung als biologisch abbauba-
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res Naht- oder Stu¨tzmaterial [73]. Weiterhin wird es unter Beimischung von anderen Zuschlag-
stoffen als vielseitiges Verpackungsmaterial verwendet. Fu¨r den 3D-Druck hingegen wird es
gerne verwendet, da es eine geringe Materialschrumpfung beim U¨bergang vom flu¨ssigen zum
festen Zustand aufweist und die Druckobjekte dadurch nur wenig mechanische Verspannungen
erfahren. Die geringen Verspannungen erlauben die Erzeugung von sauber definierten Kanten
und Fla¨chen, welche fu¨r die Erstellung des Hilfsrahmens notwendig sind. Als Entwurfssoftware
Modelliermasse
Substrat Sensorplatine
Gussrahmen
Silikonpassivierung
Kupferkaschierung
dpass
Abbildung 22: Einsatz eines Hilfsrahmens als Schablone fu¨r die Herstellung einer in der Dicke
pra¨zise reproduzierbaren Silikonpassivierungsschicht auf der Sensorstruktur.
fu¨r den Hilfsrahmen dient das Programm OpenSCAD [74]. In Abbildung 22 ist die Konzepti-
on der Verwendung des Rahmens als Vergussform gezeigt. Fu¨r die Fertigstellung des Sensors
wird zuna¨chst die Sensorplatine auf den Hilfsrahmen gelegt und mithilfe von Modelliermasse
ru¨ckseitig abgedichtet. U¨ber das Fenster des Rahmens wird schließlich eine entsprechend ab-
gemessene Menge der Silikonmasse gleichma¨ßig eingefu¨llt. Die verwendete Silikonmasse ist
ein additionsvernetzender Zweikomponenten-Silikonkautschuk, welcher einerseits die Anfor-
derungen nach Biokompatibilita¨t erfu¨llt und andererseits eine gute Verarbeitbarkeit bei einer
geringen Schrumpfung von nur 0,05% aufweist. Nach einer entsprechenden Vernetzungszeit
auf einer sorgfa¨ltig nivellierten Unterlage in einer beheizten Umgebung ist die Sensorstruktur
fertig gestellt. Abbildung 23 zeigt eine nach dieser Methode erzeugte Sensorstruktur.
Anhand des karierten Hintergrunds fu¨r die fotografische Aufnahme der Passivierungsschicht
kann die Planarita¨t im Bereich des Patches augenscheinlich als gut bezeichnet werden. Die
ungewo¨hnliche Strukturierung der Lo¨tstoppmaske auf der Unterseite des Sensors ist eine not-
wendige Maßnahme fu¨r die Integration des Sensors und wird im Kapitel 10 na¨her erla¨utert. Gut
zu erkennen ist weiterhin die ru¨ckseitige Kontaktierung des Patches mit der SMA-Buchse in
Oberfla¨chenmontage, welche die Vermessung der Struktur erlaubt. Um die Passivierungsdicke
auch messtechnisch zu verifizieren, wird die Passivierungsschicht von einem Sensor abgezogen
und ein etwa 1mm breiter Streifen auf mittlerer Ho¨he des Patches mit einem Skalpell pra¨pariert.
Mithilfe eines Digitalmikroskops des Typs VHX-2000 der Firma Keyence wird die Dicke der
Passivierungsschicht u¨ber dem unmetallisierten und dem metallisierten Teil der Sensorstruktur
vermessen. In Kombination mit der guten Abformeigenschaft des Silikons la¨sst sich dadurch
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lsub = 56,8mm
wsub = 36,8mm
Abbildung 23: Vorder- und Ru¨ckseite des in den Hilfsrahmen montierten und vergossenen Sen-
sors. Um die Planarita¨t beurteilen zu ko¨nnen, wird die spiegelnde Oberfla¨che der Passivierungs-
schicht gegen ein kariertes Papier aufgenommen.
weiterhin eine Aussage u¨ber die Dicke des Mikrostreifenleitungspatches treffen. In Abbildung
24 ist die Vermessung eines pra¨parierten Silikonstreifens gezeigt.
Fu¨r die konkret untersuchte Probe kann festgestellt werden, dass die Zieldicke von 0,6mm bis
auf eine Genauigkeit von etwa 11µm erreicht wird. In Hinblick auf die Sensitivita¨tsanalyse la¨sst
sich durch diese Schwankung eine Resonanzfrequenzverschiebung von etwa 0,3% und eine Be-
tragsverschiebung von etwa -1,4% abscha¨tzen. Beide Schwankungen sind in ihrer Auswirkung
auf eine Arbeitspunktverschiebung des Sensors folglich unkritisch. Die erreichbare Genauigkeit
in der Dicke spricht fu¨r die Verwendung des vorgeschlagenen Hilfsrahmens zur Erzeugung der
Passivierungsschicht. Ebenso la¨sst sich aus der Differenz zum du¨nneren Teil der Passivierung
eine Metallisierungsdicke von etwa 43µm errechnen. Dies ist zwar eine Abweichung von et-
wa 23% zum Entwurfsparameter dpatch, wirkt sich jedoch durch die geringe Sensitivita¨ten γfres
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Abbildung 24: Vermessung der Passivierungsdicke im Bereich des U¨berganges vom metalli-
sierten zum unmetallisierten Teil der Sensorstruktur.
bzw. γmag nur schwach auf die angepeilten Sensorparameter aus. Die messtechnische Verifizie-
rung der Passivierungsdicke la¨sst folgern, dass sich mithilfe der vorgeschlagenen Methode eine
gewu¨nschte Passivierungsdicke mit akzeptabler Genauigkeit erzeugen la¨sst.
Verifikation Nach der Realisierung soll nun im Folgenden die Verifikation der realisierten
Sensorstruktur vorgestellt werden. Idealerweise wu¨rde man fu¨r diesen Zweck vorgestellte Mehr-
schichtenmodelle als Testmaterial verwenden, an welchen eine bekannte Hydrationsschwan-
kung provoziert wird. Diese provozierte Hydrationsschwankung ko¨nnte man hinsichtlich der
gemessenen Sensorantwort mit der simulierten Sensorantwort vergleichen und somit die Sen-
sorstruktur verifizieren. Ein mehrlagiger Gewebeaufbau ist allerdings hinsichtlich der Realisie-
rung zu komplex, fehleranfa¨llig und daher ungeeignet. Auch die Vermessung der Sensorstruk-
tur am Menschen disqualifiziert sich durch die a priori unbekannten Materialeigenschaften und
Schichtdicken an der vorliegenden Messstelle.
Aus diesem Grund soll eine bina¨re Flu¨ssigkeitsmischung verwendet werden, welche eine Ve-
rifikation des Sensors in einer Laborumgebung ermo¨glicht. Diese Flu¨ssigkeitsmischung soll
dabei eine Permittivita¨t nachahmen, welche bezu¨glich der Sensorantwort identisch zu denen
der modellierten Mehrlagenmodelle sind. Die Verwendung solcher Flu¨ssigkeitsmischungen als
sogenannte Phantom- oder Ersatzflu¨ssigkeiten ist in der Medizintechnik weit verbreitet und ei-
ne gute Mo¨glichkeit, Sensoren und Messequipment reproduzierbar zu validieren. Vorteilhaft
an flu¨ssigen Testmaterialien ist einerseits eine gleichma¨ßige und vollfla¨chige Abdeckung der
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Sensoroberfla¨che und andererseits die Mo¨glichkeit, die Permittivita¨t durch Beimischung einer
anderen Flu¨ssigkeit kontinuierlich zu vera¨ndern. Diese Eigenschaft ist mit halbfesten oder fes-
ten Testmaterialien nur schwer zu realisieren. Um eine simulative Grundlage fu¨r den Vergleich
zwischen einem Mehrlagenaufbau und der Permittivita¨t der Testflu¨ssigkeit zu besitzen, soll der
Sensor zuna¨chst fu¨r ein Testmedium charakterisiert werden, welches eine komplexwertig va-
riierende, homogene Permittivita¨t besitzt. Dies dient in erster Linie dazu, einen Anhaltspunkt
fu¨r die Wahl der Ersatzflu¨ssigkeit zu gewinnen. Werden die simulierten Sensorfelder fu¨r Mehr-
schichtenmaterialien und die Simulationsergebnisse der parametrierten, homogenen Permitti-
vita¨t u¨berlagert, gelangt man zu dem in Abbildung 25 gezeigten Ergebnis. In dieser Darstellung
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Abbildung 25: U¨berlagerung von Simulationsergebnissen mit Mehrlagenaufbauten und einem
homogenen, parametrierbaren Ersatzmaterial. Der Bereich außerhalb der Spezifikation ist grau
schraffiert dargestellt.
la¨sst sich nun eine homogene Permittivita¨t mit einem Mehrlagenschichtenmodell verknu¨pfen.
Es ist dabei zu erkennen, dass sich durch ein homogenes Medium mit dem Permittivita¨tsbereich
von εr =18-j5 bis 26-j11 der komplette Arbeitsbereich des Sensors abdecken la¨sst. Eine Erzeu-
gung entsprechender, komplexer Permittivita¨ten durch eine Flu¨ssigkeitsmischung erlaubt somit
die Emulation des Effektes des Mehrlagenaufbaus auf die Sensorstruktur.
Im Allgemeinen werden als Mischungsmaterialien fu¨r Ersatzflu¨ssigkeiten Wasser und Alkohole
oder deren Ester verwendet. Diese sind gut mischbar und bei einem entsprechenden Permitti-
vita¨tsunterschied zwischen den Komponenten kann ein großer Wertebereich abgedeckt werden.
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In der Literatur verwendete Ersatzflu¨ssigkeiten fu¨r die Nachbildung von wasserreichem, bio-
logischem Gewebe decken typischerweise einen Realteil von etwa 20 bis 50 ab, bei einem
Imagina¨rteil von 15 bis 25 [75]. Viele bekannte Ersatzflu¨ssigkeiten liegen folglich u¨ber dem
gewu¨nschten Wertebereich und ko¨nnen leider nicht verwendet werden. Aus diesem Grund soll
an dieser Stelle eine neue Mischung vorgestellt werden, welche in den gewu¨nschten Permit-
tivita¨tsbereich fa¨llt. Konkret handelt es sich um eine Mischung aus Propan-2-on (Aceton) mit
Methanol. Die Verwendung von alkoholischen Komponenten birgt dabei stets das Risiko einer
gewissen zeitlichen Instabilita¨t durch Verdunstungseffekte. Um den Einfluss auf die Messung
zu reduzieren, muss daher bei Messreihen auf eine mo¨glichst geringe zeitliche Dauer und we-
nig Verdunstungsfla¨che geachtet werden. Beide Materialien bieten den Vorteil, dass sie sowohl
leicht erha¨ltlich und miteinander unbegrenzt mischbar sind, als auch zumindest in Reinform
in der Literatur charakterisiert sind. Dadurch lassen sich Messungen gegen bereits vorhande-
ne Literaturwerte abgleichen und auf Plausibilita¨t pru¨fen. Wa¨hrend Aceton bei Raumtempe-
ratur und einer Frequenz von etwa 2,45GHz eine relative Permittivita¨t von 21-j2 aufweist,
besitzt Methanol eine relative Permittivita¨t von 23-j14. Die Realteile beider Materialien sind
damit a¨hnlich groß und liegen bereits in dem beno¨tigten Bereich fu¨r die Sensorverifikation.
Beide Imagina¨rteile der Ausgangsmaterialien liegen allerdings außerhalb des beno¨tigten Be-
reiches der Sensorverifikation. Durch eine Mischung der Komponenten Aceton und Methanol
la¨sst sich der Imagina¨rteil so weit variieren, bis auch dieser in den gewu¨nschten Bereich fu¨r
die Ersatzflu¨ssigkeit fa¨llt. Mithilfe eines unabha¨ngigen, separaten Messverfahrens, bei der eine
kommerziell erha¨ltliche koaxiale Sonde zur Vermessung der dielektrischen Parameter verwen-
det wird (Dielectric Probe Kit 85070E, Keysight Technologies Inc., vgl. Kapitel 7.2), werden
die Verla¨ufe der Permittivita¨t fu¨r bina¨re Mischungen aus Aceton und Methanol mit variieren-
der Zusammensetzung aufgenommen. In Abbildungen 26 und 27 sind Realteil und Imagina¨rteil
der gemessenen, komplexen Permittivita¨t fu¨r einige Mischungszusammensetzungen dargestellt.
Es ist gut zu erkennen, dass sich durch die Vermischung beider Ausgangsmaterialien Permit-
tivita¨tswerte nachbilden lassen, welche zwischen den Permittivita¨ten der Ausgangsmaterialien
liegen. Fu¨r eine Frequenz von 2,45GHz ist weiterhin gut zu erkennen, dass der Realteil der
Permittivita¨t fu¨r alle Mischungsverha¨ltnisse der Mischung im Bereich zwischen 20 und 25 zu
liegen kommt, wa¨hrend der Imagina¨rteil den Bereich zwischen 2 und 15 abdeckt. Um diejenigen
Mischungskonzentrationen zu finden, die fu¨r die Nachbildung der homogenen Testpermittivita¨t
geeignet sind, ist es zweckma¨ßig, sich auf die mittlere Einsatzfrequenz von 2,45GHz zu kon-
zentrieren. Abbildung 28 zeigt die komplexe Permittivita¨t der bina¨ren Flu¨ssigkeit u¨ber dem Mi-
schungsverha¨ltnis aus Aceton zu Methanol bei einer Frequenz von 2,45GHz. Grau schraffiert
ist der anvisierte Zielbereich der komplexen Permittivita¨t und gru¨n schraffiert ist der Bereich
der Mischung, welche mit dem Zielbereich u¨bereinstimmt. Fu¨r einen Massenanteil des Acetons
in der Mischung von 22% bis etwa 63% la¨sst sich mit der bina¨ren Flu¨ssigkeit eine Permittivita¨t
nachahmen, die innerhalb des Arbeitsbereiches des Sensors zu liegen kommt und gleichzeitig
den Effekt eines entsprechenden Mehrlagenaufbaus auf den Sensor nachbilden kann.
Fu¨r eine Verifikation der Funktionalita¨t der realisierten Sensorstruktur soll nun diese bina¨re Mi-
schung als Testmaterial auf dem Sensor verwendet werden. Dazu werden mehrere Mischungen
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Abbildung 26: Gemessener Realteil der relativen Permittivita¨t von Aceton-Methanol-
Mischungen bei einer Temperatur von 25◦ C.
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Abbildung 27: Gemessener, negativer Imagina¨rteil der relativen Permittivita¨t von Aceton-
Methanol-Mischungen bei einer Temperatur von 25◦ C.
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Abbildung 28: Gemessene, relative, komplexe Permittivita¨t einer Aceton-Methanol-Mischung
bei einer Temperatur von 25◦ C und einer Frequenz von 2,45GHz. Gru¨n schraffiert ist der
Mischungsbereich, bei dem ein Einsatz als Ersatzflu¨ssigkeit fu¨r die Verifikation des Sensors
mo¨glich ist.
mit einer Acetonkonzentration von 22% bis 63% zum Sensor gegeben und der Reflexionsfak-
tor des Sensors aufgenommen. Dabei soll die Funktion des Sensors als validiert gelten, wenn
die Simulation der optimalen Sensorstruktur aus Kapitel 7.4.4 und die Messung der realisier-
ten Sensorstruktur gut u¨bereinstimmen. In diesem Fall ist bewiesen, dass Modell und Sensor
gut u¨bereinstimmen und daher sowohl der Arbeitsbereich des Sensors innerhalb der gegebe-
nen Grenzen zu liegen kommt, als auch die erforderliche Empfindlichkeit der Sensorstruktur
hinsichtlich einer Permittivita¨ts- und damit Hydrationsschwankung erreicht wird. Als Materi-
alparameter fu¨r die Simulation dienen dabei wa¨hrend direkt vor der Sensorvermessung mit der
Koaxialsonde aufgenommene Werte. Dadurch ist die Validierung der Sensorstruktur zusa¨tzlich
von Temperaturschwankungen wa¨hrend der Messung immun.
Aufbau und Messung Um die Ersatzflu¨ssigkeit fu¨r die Verifikation auf den Sensor zu brin-
gen, wird ein separat gefertigter Testaufbau verwendet. Dieser Testaufbau besteht aus einer
etwa 45mm hohen, rechteckigen Ku¨vette, an deren offenem Boden ein breiter Flansch vorge-
sehen ist. Dieser Flansch wird auf den zu verifizierenden Sensor aufgelegt und an den Kanten
mit Modelliermasse abgedichtet. Die Ku¨vette stammt aus einem 3D-Drucker und das Druck-
material ist PLA, welches chemisch besta¨ndig gegen die Flu¨ssigkeiten Aceton und Methanol
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ist. In diese ko¨nnen nun Testflu¨ssigkeiten eingegeben werden, wa¨hrend die Sensorstruktur ver-
messen wird. In Abbildung 29 ist das Funktionsprinzip und die Realisierung dieses Testaufbaus
veranschaulicht.
Testku¨vette
Testflu¨ssigkeit
Gussrahmen
Modelliermasse
Substrat Sensorplatine
Silikonpassivierung
Kupferkaschierung
Abbildung 29: Funktionsprinzip (nicht maßstabsgetreu) und Fotos des realisierten Testaufbaus
fu¨r die Verifikation des Sensors. Die Sensorplatine wird am Bodenflansch einer Ku¨vette ange-
presst und mit Modelliermasse abgedichtet.
Fu¨r die Verifikation werden im Vornherein Mischungen aus Aceton und Methanol mit einem
definierten Massenverha¨ltnis angemischt und gut verschlossen in separaten Beha¨ltnissen aufbe-
wahrt. Insofern die Ausgangsmaterialien nicht schon Raumtemperatur haben, werden die Test-
mischungen fu¨r eine ausreichende Zeit an dem Messort belassen, um sich der Raumtemperatur
anpassen zu ko¨nnen. Die fu¨r die Referenzvermessung der Testflu¨ssigkeiten verwendete koaxiale
Sonde wird kalibriert und anschließend dazu verwendet, um die komplexen Permittivita¨ten aller
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Mischungen in den Beha¨ltnissen aufzunehmen. Danach wird der fu¨r die Vermessung des Sen-
sors angedachte Anschluss des Netzwerkanalyzers auf das Ende des Verbindungskabels zum
Sensor hin kalibriert. Das Kabelende wird mit einer Stativhalterung fixiert und der Sensor in
der Klemmhalterung von unten konnektiert. Jetzt wird eine Probe der ersten Testflu¨ssigkeit aus
dem Aufbewahrungsbeha¨ltnis in die Testku¨vette fu¨r die Sensorvermessung eingegossen. Der
Reflexionsfaktor des Sensors wird bei eingegossener Testflu¨ssigkeit aufgenommen und abge-
speichert. Danach wird die Testflu¨ssigkeit aus der Testku¨vette abgesaugt und in das origina¨re
Aufbewahrungsgefa¨ß zuru¨ckgegeben. Die Sensorku¨vette wird, insofern die nach demAbsaugen
der Flu¨ssigkeit noch vorhandenen Residuen nicht bereits verdunstet sind, mittels eines fussel-
freien Papierhandtuchs gereinigt. Dieselbe Vorgehensweise wird verwendet, um den Sensor mit
allen verbliebenen, angemischten Testflu¨ssigkeiten zu charakterisieren. Abschließend werden
die aus den Messungen mit der koaxialen Sonde gewonnenen Permittivita¨tsdaten in das Simu-
lationsmodell eingelesen, um einen bestmo¨glichen Vergleich zwischen der entworfenen und der
vorliegenden Sensorstruktur zu bekommen.
Insgesamt werden fu¨r die Verifikation drei Sensoren mit jeweils drei Testmischungen vermes-
sen. Die durchgefu¨hrten Simulationen greifen auf die gemessenen Materialeigenschaften der
Testflu¨ssigkeit zuru¨ck. Die drei Testmischungen haben einen Acetonmassenanteil von 22%,
42% und 62% und liegen damit an den Ra¨ndern und in der Mitte des Bereiches fu¨r die Verifi-
kation mit der Ersatzflu¨ssigkeit. Der Vergleich von Simulation und Messungen fu¨r eine Test-
flu¨ssigkeit mit einem Acetonmassenanteil von 22% ist in Abbildung 30 gezeigt. Fu¨r diese
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Abbildung 30: Vergleich von Simulation und Vermessung dreier Sensoren fu¨r eine
Aceton/Methanol-Testflu¨ssigkeit mit einem Acetonmassenanteil von 22%.
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Mischung la¨sst sich erkennen, dass die Messung aller Sensoren im Bereich der Resonanz-
frequenz innerhalb eines 1 dB Bereichs um die Simulation zu liegen kommen und damit gut
u¨bereinstimmen. Bezu¨glich der Resonanzfrequenz la¨sst sich nur fu¨r Sensor 2 eine etwas sta¨rkere
Abweichung ausmachen als fu¨r die anderen beiden Sensoren. Die Abweichung in der Reso-
nanzfrequenz liegt bei etwa 17MHz, was in Bezug auf die Simulation einer Abweichung von
nur etwa 0,7% entspricht und damit ebenfalls im akzeptablen Bereich liegt. Die U¨berstimmung
zwischen Simulation und Messung im Bereich außerhalb der Resonanzfrequenz ist fu¨r alle
Sensoren ebenfalls gut. Weiterhin liegen alle Sensoren im Frequenzbereich von 2,4GHz bis
2,5GHz innerhalb der Betragsspezifikation von -10 dB bis -22 dB. Die Resonanzfrequenzen
aller Sensoren liegen sicher innerhalb der Frequenzspezifikation von 2,4GHz bis 2,5GHz.
Der Vergleich von Simulation und Messungen fu¨r eine Testflu¨ssigkeit mit einem Acetonmas-
senanteil von 42% ist in Abbildung 31 gezeigt. Dieses Mischungsverha¨ltnis liegt damit exakt
in der Mitte des Bereiches, fu¨r den die bina¨re Mischung fu¨r die Verifikation geeignet ist. Hier
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Abbildung 31: Vergleich von Simulation und Vermessung dreier Sensoren fu¨r eine
Aceton/Methanol-Testflu¨ssigkeit mit einem Acetonmassenanteil von 42%.
la¨sst sich erkennen, dass die U¨bereinstimmung zwischen Simulation und Messungen ebenfalls
gut ist. Im Bereich der Resonanzfrequenz stimmt der Betrag des Reflexionsfaktors mit weniger
als 0,5 dB mit der Simulation u¨berein. Bezu¨glich der Resonanzfrequenz la¨sst sich wiederum
lediglich fu¨r Sensor 2 eine Abweichung von 9MHz identifizieren, was aber in Bezug auf die
Simulation lediglich einen Fehler von 0,4% ausmacht und damit auch akzeptabel ist. Hinsicht-
lich des gesamten Frequenzverhaltens la¨sst sich ebenfalls eine gute U¨bereinstimmung zwischen
den Messungen und der Simulation feststellen. Es liegen alle Sensoren im Frequenzbereich von
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2,4GHz bis 2,5GHz innerhalb der Betragsspezifikation von -10 dB bis -22 dB. Die Resonanz-
frequenzen aller Sensoren liegen zwar knapp, aber dennoch innerhalb der Frequenzspezifikation
von 2,4GHz bis 2,5GHz.
Der Vergleich von Simulation und Messungen fu¨r eine Testflu¨ssigkeit mit einem Acetonmas-
senanteil von 62% ist in Abbildung 32 gezeigt. Diese Acetonkonzentration liegt damit an der
oberen Grenze des Mischungsverha¨ltnisses in der Testflu¨ssigkeit. Auch fu¨r diese Mischung la¨sst
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Abbildung 32: Vergleich von Simulation und Vermessung dreier Sensoren fu¨r eine
Aceton/Methanol-Testflu¨ssigkeit mit einem Acetonmassenanteil von 62%.
sich im Bereich um die Resonanzfrequenz eine gute U¨bereinstimmung zwischen den Messun-
gen und der Simulation erkennen. Sowohl die gemessenen Betra¨ge kommen innerhalb eines
0,5 dB breiten Kanals oberhalb der Simulation zu liegen, als auch die Resonanzfrequenzen stim-
men gut u¨berein. Zudem liegen alle Sensoren im Frequenzbereich von 2,4GHz bis 2,5GHz
sicher innerhalb der Betragsspezifikation von -10 dB bis -22 dB. Die Resonanzfrequenzen al-
ler Sensoren liegen weiterhin knapp, aber dennoch innerhalb der Frequenzspezifikation von
2,4GHz bis 2,5GHz. Es zeigt sich hinsichtlich des gesamten Frequenzverhaltens eine gewisse
Welligkeit sowohl in der Messung, als auch in der Simulation. Der Grund hierfu¨r liegt in der
Tatsache begru¨ndet, dass mit steigender Acetonkonzentration der Imagina¨rteil und damit der
Verlustanteil in der Testflu¨ssigkeit sinkt, wa¨hrend der Realteil anna¨hernd identisch bleibt. Die
vom Sensor in die Testflu¨ssigkeit ausgekoppelten Wellen erfahren im Vergleich zu Mischungen
mit niedrigeren Acetonkonzentrationen einen geringeren Verlust, wa¨hrend sie sich in der Test-
flu¨ssigkeit ausbreiten. Dadurch machen sich Reflexionen an den Innenwa¨nden der Ku¨vette und
der Flu¨ssigkeitsoberfla¨che in der Messung bemerkbar. Der Einfluss des Testaufbaus ließe sich
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durch eine entsprechend gro¨ßere Ku¨vette mit einem gro¨ßeren Fu¨llstand vermindern, jedoch
auch zum Preis eines gro¨ßeren Lo¨sungsmittelverbrauchs. Alternativ bo¨te es sich an, ein ent-
sprechend tiefes Gefa¨ß mit der Testflu¨ssigkeit zu befu¨llen und anschließend den Sensor von der
Oberseite her einzutauchen. In diesem Fall ist allerdings die Sichtkontrolle nach ungewu¨nschten
Lufteinschlu¨ssen unterhalb des Sensors stark erschwert. Fu¨r die gegebenen Testmischungen
stellt daher die verwendete Methode einen guten Kompromiss dar, mit dem die Sensoren noch
gut verifiziert werden ko¨nnen bei gleichzeitig vernachla¨ssigbaren Einfluss des Testaufbaus.
Vergleicht man nun fu¨r alle Mischungen der Testflu¨ssigkeit die prozentualen Abweichungen der
Resonanzfrequenz und des Betrages bei der Resonanzfrequenz zu den gemessenen Werten in
der Simulation, gelangt man zu Abbildung 33.
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Abbildung 33: Prozentuale Abweichungen zwischen Messung und Simulation fu¨r alle Sensoren
und Testflu¨ssigkeiten.
Es la¨sst sich feststellen, dass die Abweichung bezu¨glich der gemessenen und simulierten Reso-
nanzfrequenz der Sensoren maximal 0,7% betra¨gt. Dies ist hinsichtlich der manuellen Anpas-
sung und etwaigen Einflu¨ssen durch den Testaufbau vertretbar und liegt im Rahmen des Akzep-
tablen. Die Abweichung der gemessenen Betra¨ge bei den Resonanzfrequenzen bela¨uft sich auf
bis zu 3,4%. Dadurch, dass die Spezifikation fu¨r den Betrag bei der Resonanzfrequenz deut-
lich weiter gefasst ist als fu¨r die Resonanzfrequenz, ist diese Abweichung ebenfalls akzeptabel.
Zudem muss beachtet werden, dass gerade bei den Testmischungen mit der ho¨chsten Aceton-
konzentration die Einflu¨sse des Testaufbaus zunehmen und die Messung etwas abfa¨lschen. Dies
manifestiert sich im Vergleich zu den anderen beiden Testflu¨ssigkeiten in einer u¨berwiegenden
Abweichung der Messergebnisse zum Negativen.
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Insgesamt la¨sst sich fu¨r die Sensorverifikation festhalten, dass mittels der vorgeschlagenen
bina¨ren Testflu¨ssigkeit die gefertigten Sensoren zweckma¨ßig u¨berpru¨ft werden ko¨nnen. Die
drei Testmischungen emulieren mit ihren Permittivita¨ten drei Grenzbereiche des allgemeinen
Arbeitsbereichs, na¨mlich der Begrenzung des Arbeitsbereichs nach oben und unten hin so-
wie zur linken Seite. Trotz der Lage an den Grenzen des Arbeitsbereichs liegen fu¨r alle drei
Testmischungen alle Sensoren innerhalb der Spezifikation. Alle gemessenen Resonanzfrequen-
zen liegen im Bereich zwischen 2,4GHz und 2,5GHz und die Reflexionsfaktorbetra¨ge bei den
Resonanzfrequenzen liegen sicher im Bereich zwischen -10 und -22 dB. Die Abweichung zwi-
schen der Simulation und den Messungen ist ausreichend gering, um behaupten zu ko¨nnen, dass
Simulationsmodell und gefertigte Sensorstruktur gut u¨bereinstimmen. Da das Sensorverhalten
nicht nur fu¨r eine einzelne, sondern insgesamt drei Testmischungen besta¨tigt werden kann, la¨sst
sich damit auch die Empfindlichkeit des Sensors bezu¨glich einer Permittivita¨tsa¨nderung des zu
testenden Materials messtechnisch besta¨tigen. U¨bertragen aus den Ergebnissen aus der Simu-
lation bedeutet das, dass eine Empfindlichkeit bezu¨glich der Resonanzfrequenz von 0,78MHz
bis 1,21MHz pro Dehydrationsprozent und bezu¨glich des Betrages von 0,01 dB bis 0,05 dB pro
Dehydrationsprozent erwartet werden kann. In Kombination mit einem Messsystem, welches
die Resonanzfrequenz mit einer Auflo¨sung von 0,5MHz bestimmen kann, la¨sst sich somit eine
physiologische Hydrationsschwankung von etwa 0,4% bis 0,6% detektieren. Diese Genauig-
keit ist fu¨r Dehydrationsstudien, bei denen eine physiologisch relevante Dehydration von bis zu
5% induziert wird, ausreichend, um zu u¨berpru¨fen, ob eine A¨nderung der Materialeigenschaf-
ten an der Messstelle unter Dehydration stattfindet.
81
82
8 Komponente Messschaltung
Die Messschaltung ist neben dem dielektrischen Sensor eine weitere Schlu¨sselkomponente fu¨r
die Realisierung des gesamten Messsystems, da hier viele Leistungsparameter der tatsa¨chlichen
Messung definiert werden. Der Großteil aller aktiven Komponenten befindet sich in dieser
Messschaltung und Vorgaben, wie geringer Energieverbrauch oder der Frequenzbereich, fordern
eine geschickte Implementierung und Bauteilwahl fu¨r diese Schaltung. Die Hauptaufgabe der
Messschaltung besteht imWesentlichen aus zwei Teilen. Zuna¨chst muss der passive Sensor u¨ber
einen definierten Frequenzbereich hinsichtlich des Reflexionsfaktors charakterisiert werden. Im
Anschluss daran mu¨ssen aus den aufgenommenen Datenpunkten wesentliche Merkmale, wie
die Resonanzfrequenz und die Da¨mpfung bei der Resonanzfrequenz extrahiert werden und un-
ter Einhaltung eines gewissen Protkolls drahtlos an die Basisstation u¨bergeben werden ko¨nnen.
Der zweite Teil der Aufgabe, das Extrahieren der Kernparameter aus den Messdaten, ist durch
eine entsprechende Implementierung in Software gelo¨st und daher in einem separaten Kapi-
tel behandelt. Lediglich die Mo¨glichkeit, eine entsprechende Software auf den Mikrocontroller
aufzuspielen und extrahierte Daten drahtlos zu u¨bertragen, muss fu¨r die physikalische Reali-
sierung der Messschaltung beru¨cksichtigt werden. Der Fokus des Entwurfs liegt darauf, die
notwendige Messaufgabe mit mo¨glichst geringer Komplexita¨t und gleichzeitig hoher Effizienz
wahrzunehmen. Die geringe Komplexita¨t sorgt fu¨r ein kompaktes und kosteneffizientes System,
welches gleichermaßen gut u¨berschaubar und analysierbar ist. Bezu¨glich der Schaltungskompo-
nenten fu¨r den Entwurf wird auf kommerziell erha¨ltliche Artikel zuru¨ckgegriffen, welche durch
den gewa¨hlten Frequenzbereich, der dem aktueller drahtloser Kommunikationtechnologien wie
WLAN entspricht, vielfa¨ltig vorhanden sind.
8.1 Technologie und Grundlagen
FR4 Prepreg, ca. 200µm
FR4, 1,0mm
RO4350B, 168µm
Cu+ENEPIG, 35+8µm
Cu, 18µm
Cu, 35µm
Cu+ENEPIG, 35+8µm
Abbildung 34: Lagenaufbau der verwendeten Leiterplattentechnologie, nicht maßstabsgetreu.
Es wird ein vierlagiger Platinenstapel als Verdrahtungsgrundlage der Komponenten verwendet,
dessen Zusammenstellung in Abbildung 34 gezeigt wird. Wa¨hrend die obersten beiden Ver-
drahtungslagen von einem fu¨r Hochfrequenz geeigneten, 168µm dicken RO4350B Substrat der
Firma Rogers Corporation bereitgestellt werden, sind die unteren beiden Metalllagen durch ein
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zusa¨tzlich aufgeklebtes FR4-Substrat bereitgestellt, welches sowohl weitere Verdrahtungsebe-
nen fu¨r Steuer- und Betriebsspannungsleitungen zur Verfu¨gung stellt, als auch gleichzeitig eine
mechanische Stabilisierung des du¨nnen HF-Substrates bewirkt. Mittels des sogenannten Prep-
regs, welches unter Temperatureinfluss und Druck fließfa¨hig wird, werden beide Platinenkerne
fest miteinander verbunden. Das Hochfrequenzsubstrat zeichnet sich hierbei durch eine pra¨zise
Spezifikation der Substratpermittivita¨t im Vergleich zu Standardmaterialien aus. Dadurch wird
eine Fertigung von Hochfrequenzleitungen mit spezifischen Impedanzen mo¨glich, einer not-
wendigen Voraussetzung der Messschaltung. Die Platine wird beidseitig ohne Lo¨tstopplack ge-
fertigt und mit einer ENEPIG (engl.: “Electroless Nickel, Elektroless Palladium, Immersion
Gold”) Oberfla¨chenbehandlung veredelt. Die Vernachla¨ssigung des Lo¨tstopplacks ist auf der
Ru¨ckseite wichtig, um eine gute Masseverbindung zwischen der Sensorplatine, welche spa¨ter
ru¨ckseitig aufgebracht wird, und der Messschaltungsplatine gewa¨hrleisten zu ko¨nnen. Auf der
Vorderseite soll kein Lack aufgebracht werden, da hier viele hochfrequenzkritische Kompo-
nenten und Leitungen aufgebracht sind, deren Impedanz maßgeblich vera¨ndert wu¨rde. Durch
die spezielle Oberfla¨chenveredelung besitzen die Leitungen eine im Vergleich zu Zinn oder
Silberbeschichtungen gute Korrosionsbesta¨ndigkeit, was besonders hinsichtlich der Reprodu-
zierbarkeit von Messungen u¨ber der Lebensdauer der Platine von Vorteil ist.
Reflektometer Zur Charakterisierung des Reflexionsfaktors des Sensors soll ein Reflektome-
ter verwendet werden. Der Aufbau eines Reflektometers mit einem Doppelrichtkoppler im Test-
set ist in Abbildung 35 gezeigt. Als Systemimpedanz wird eine fu¨r Messanwendungen typische
Impedanz von Z0=50Ω verwendet.
Stimulus
Testset
DUT
1-Port
Referenzport Messport
a
b
50Ω50Ω
Koppler 1 Koppler 2
Messebene
Abbildung 35: Schematischer Aufbau eines Reflektometers mit Doppelrichtkopplerarchitektur.
Eine Signalquelle erzeugt einen sinusfo¨rmigen, in der Frequenz einstellbaren Stimulus. Dieses
Signal gelangt in den Koppler 1, wobei ein Teil der Welle gema¨ß dem Koppelfaktor zum Re-
ferenzport abgezweigt und der andere Teil zum zweiten Koppler weitergeleitet wird. Ein sehr
geringer Anteil, der durch die Isolation des Kopplers bestimmt wird, gelangt zum Abschluss-
widerstand mit 50Ω, wo die Welle reflexionsfrei terminiert wird. An Koppler 2 wird ebenfalls
ein Teil der Leistung abgezeigt und u¨ber einen 50Ω Widerstand abgesumpft. Der Messport
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der Schaltung ist durch die Isolationsfa¨higkeit des Kopplers 2 vom Stimulus getrennt. Dieser
Anteil ist ungewu¨nscht und es wird versucht, diese Isolation fu¨r einen Richtkoppler so groß
wie mo¨glich zu gestalten. Der restliche Anteil des Stimulus (Welle a) gelangt schließlich zur
Messebene, an der das DUT (engl.: “Device Under Test”) angeschlossen ist. Hier wird ein vom
Reflexionsfaktor des DUTs abha¨ngiger Anteil des Signals in Betrag und Phase vera¨ndert und
reflektiert (Welle b). Der Reflexionsfaktor ist hierbei das Verha¨ltnis der Wellengro¨ßen b und a
zueinander und stellt eine komplexe Gro¨ße dar. Die reflektierte Welle b gelangt zum Koppler 2
und es wird ein Anteil des Signals gema¨ß dem Koppelfaktor zum Messport weitergeleitet. Der
Rest der reflektierten Welle gelangt u¨ber den ersten Koppler auf einen 50Ω Widerstand, wo die
Welle wiederum reflexionsfrei terminiert wird. Der Vorteil an der Verwendung eines Doppel-
richtkopplers innerhalb des sogenannten Testsets anstatt eines einzelnen Richtkopplers besteht
darin, dass eine Fehlanpassung an Referenz- oder Messport keinen Einfluss auf das Verha¨ltnis
Kopplung zu Isolation hat und der gegensa¨tzliche Einfluss von Komponenten an Referenz- oder
Messport eliminiert ist. Zusammenfassend la¨sst sich fu¨r die Schaltung feststellen, dass am Re-
ferenzport ein zum Stimulus proportionales Signal erhalten werden kann, wa¨hrend amMessport
ein Signal proportional zum vom DUT reflektierten Anteil vorhanden ist. Setzt man beide Si-
gnale zueinander ins Verha¨ltnis, kann eine Gro¨ße bestimmt werden, welche sich proportional
zum Reflexionsfaktor des DUTs verha¨lt. Um eine Aussage u¨ber die absolute Gro¨ße des Reflexi-
onsfaktors treffen zu ko¨nnen, ist zusa¨tzlich eine Kalibrierung notwendig. Dazu werden anstelle
des DUTs bekannte Lasten mit definiertem Reflexionsfaktor angeschlossen und vermessen. Fu¨r
jeden Kalibrierstandard ergibt sich eine Gleichung, in der ein Fehlertermmodell das fehlerhafte
Verhalten des Reflektometers beschreibt. Bei einer ausreichenden Anzahl an Kalibrierstandards
ko¨nnen die einzelnen Faktoren des Fehlermodells durch Auflo¨sung der Gleichungen bestimmt
werden. Dadurch lassen sich die Nichtidealita¨ten des Reflektometers rechnerisch entfernen.
8.2 Konzeption der Messschaltung
In Abbildung 36 ist das Schaltbild der Realisierung des Reflektometers inklusive der zuge-
ho¨rigen Schaltung fu¨r die Bestimmung des Reflexionsfaktors gezeigt. Der Stimulus wird von
einem PLL stabilisierten (engl.: “Phase Locked Loop”) Oszillator des RF-Transceivers in ei-
nem Mikrocontroller generiert. Ausgangsseitig am RF-Transceiver des Mikrocontrollers befin-
det sich ein spezieller Balun, der neben der eigentlichen Symmetrierschaltung auch ein fu¨r den
Controller spezifisches Anpassungsnetzwerk entha¨lt. Damit entfallen zusa¨tzliche externe Kom-
ponenten und die Gesamtschaltung gewinnt an Fla¨cheneffizienz. Der unsymmetrische Stimulus
gelangt u¨ber einen Wechselschalter wahlweise zur eigentlichen Messschaltung oder zu der in-
tegrierten Chipanntene. Der Schalter selbst wird dabei vom Mikrocontroller gesteuert, womit
einerseits das Signal bei Bedarf zum Reflektometerteil geleitet wird, oder andererseits die inte-
grierte Antenne fu¨r den drahtlosen Versand von Messinformationen verwendet werden kann.
Die Stimulusfrequenz ist hierbei von einem Referenzquarz abgeleitet, der der U¨bersichtlichkeit
halber nicht abgebildet ist. Gelangt der Stimulus in das Reflektometer, durchla¨uft dieser das
Testset und gelangt u¨ber eine mehrlagige vertikale Durchkontaktierung zu der Sensorplatine.
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Abbildung 36: Konzeptschaltbild fu¨r die Kombination aus Sensorplatine und reflektometrischer
Messschaltung beziehungsweise mobiler Datenu¨bertragungseinheit.
Der Referenzport des Testsets ist dabei u¨ber ein digital einstellbares Da¨mpfungsglied mit dem
Referenzeingang eines AD8302 Gain/Phase-Analyzers der Firma Analog Devices Inc. ver-
bunden. Der Messport des Testsets gelangt u¨ber wa¨hlbare Verzo¨gerungsleitungen zum Mess-
eingang desselben Gain/Phase-Analyzers. In dem Messchip werden Referenz- und Messein-
gang bezu¨glich ihres Betrags- und Phasenunterschieds miteinander verglichen und die Signa-
le VMAG und VPHA bereitgestellt, die sich spannungsma¨ßig jeweils proportional zu dieser
Betrags- beziehungsweise Phasendifferenz verhalten und dadurch direkt den Reflexionsfaktor
des DUTs wiederspiegeln. Abbildungen 37 und 38 zeigen dabei das Detektionsverhalten des
Gain/Phase-Analyzers, welches aus dem Datenblatt stammt.
Der Gain/Phase-Analyzer kann mithilfe des Da¨mpfungsglieds und der wa¨hlbaren Verzo¨ge-
rungsleitung auf die Gegebenheiten des Reflektometers angepasst werden. So dient das Da¨mp-
fungsglied dazu, den Leistungsbereich des Reflektometers auf den Leistungsbereich des ge-
ringsten Betragsmessfehlers des AD8302 Chips anzupassen. Dieser la¨sst sich in einem Bereich
von -22 dB bis 22 dB Betragsunterschied auf einen Betragsfehler kleiner 0,2 dB beziffern, wie
sich aus Abbildung 37 entnehmen la¨sst. Durch das Da¨mpfungsglied und die Wahl der Kopp-
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Abbildung 37: Typisches Detektionsverhalten bezu¨glich der Betragsverha¨ltnisse der beiden Ein-
gangssignale und absoluter Betragsfehler fu¨r den Gain/Phase-Analyzer AD8302. Die typische
Betragsempfindlichkeit betra¨gt etwa 30mV/dB.
lungsfaktoren der Koppler zu -3 dB bzw. -10 dB la¨sst sich der Dynamikbereich des Reflexions-
faktors auf den Betragsbereich des Gain/Phase-Analyzers anpassen.
Die wa¨hlbaren Verzo¨gerungsleitungen dienen unter anderem zur Auflo¨sung der Mehrdeutigkeit
bei der Bestimmung der Phasendifferenz im AD8302. Wie in Abbildung 38 erkennbar ist, la¨sst
sich ein Phasenfehler kleiner 1◦ nur im Phasenbereich von etwa -150◦ bis -45◦ und von 45◦ bis
150◦ erreichen. Mit der schaltbaren Verzo¨gerungsleitung la¨sst sich die Phase immer in einen
Bereich mit geringem Fehler und hoher Linearita¨t halten.
Beide Ausgangsspannung des AD8302, VMAG und VPHA, welche bereits chipintern gefil-
tert und aufbereitet sind, werden mithilfe eines ADC-Blocks (engl.: “Analog Digital Conver-
ter”) vom Mikrocontroller digitalisiert und weiterverarbeitet. Der Mikrocontroller selbst steuert
dabei den gesamten Messvorgang und u¨bernimmt die Datenaufnahme und Nachverarbeitung,
sowie die Messdatenextraktion und das Versenden der Messdaten u¨ber die vorgesehene An-
tenne. Fu¨r die verwendeten Komponenten der Schaltung la¨sst sich eine minimale Betrags- und
Phasenauflo¨sung berechnen. So betra¨gt die Betragsempfindlichkeit des Gain/Phase-Analyzers
am VMAG-Ausgang 30mV/dB und die Phasenempfindlichkeit an VPHA 10mV/ ◦. In Kom-
bination mit dem integrierten 10-Bit ADC des Mikrocontrollers und der integrierten Bandgap-
Referenzspannung von 1,6V ergibt sich somit eine rechnerische Betragsauflo¨sung von 0,05 dB
und eine Phasenauflo¨sung von 0,16◦ im Reflexionsfaktor. Der RF-Transceiver des Mikrocon-
trollers la¨sst sich im Frequenzbereich von 2322MHz bis 2527MHzmit einer Frequenzauflo¨sung
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Abbildung 38: Typisches Detektionsverhalten bezu¨glich der Phasenverha¨ltnisse der beiden Ein-
gangssignale und absoluter Phasenfehler fu¨r den Gain/Phase-Analyzer AD8302. Die typische
Phasenempfindlichkeit betra¨gt etwa 10mV/ ◦.
von 500 kHz einstellen, was bei der Auslegung des resonanten Sensors im gesamten Messsys-
tem beru¨cksichtigt werden muss.
8.3 Realisierung der Messschaltung
Fu¨r die tatsa¨chliche Realisierung der Messschaltung mu¨ssen zusa¨tzlich zu den funktionalen
Komponenten noch Schaltungsmo¨glichkeiten fu¨r den Test eingera¨umt werden. Dies dient ei-
nerseits dazu, Kernkomponenten der Schaltung mit externen Messgera¨ten charakterisieren zu
ko¨nnen, andererseits wird dadurch eine ho¨here Flexibilita¨t beim Einsatz der Platine gewonnen.
So kann durch eine zusa¨tzliche Konfigurationsmo¨glichkeit anstatt der Sensorplatine auch ein ka-
belgebundenes DUT vermessen und die Messschaltung so zu einem voll einsatzfa¨higem 1-Port-
Netzwerkanalyzer umfunktioniert werden. Weiterhin la¨sst sich dadurch eine messtechnische
Verifikation der Messschaltung durchfu¨hren. Zusa¨tzlich kann fu¨r den Stimulus des Reflektome-
ters aus 3 Quellen gewa¨hlt werden. Eine Quelle stellt der RF-Transceiver des Mikrocontrollers
dar, der hauptsa¨chlich fu¨r den spa¨teren Einsatzfall als mobile Messeinheit gewa¨hlt wird. Als
weitere Mo¨glichkeit wird das Platinenlayout fu¨r einen alternativen Pra¨zisionsoszillator imple-
mentiert, das fu¨r Messanwendungen mit besonders feiner Frequenzauflo¨sung verwendet werden
kann. Durch den ho¨heren Stromverbrauch und die la¨ngere Messdauer fu¨r einen gegebenen Fre-
quenzbereich ist die Verwendung dieser Quelle fu¨r den mobilen Einsatz zwar ungeeignet, bietet
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Abbildung 39: Blockschaltbild der realisierten Messschaltung im Hinblick auf Testknoten und
deren Konfigurationsmo¨glichkeiten. Sowohl die gemeinsame Betriebsspannung aller Kompo-
nenten, als auch Stimulus- und DUT-Port des Reflektometers sind u¨ber Testknoten rekonfigu-
rierbar.
sich aber hervorragend fu¨r einen stationa¨ren Einsatz der Messschaltung als Netzwerkanalyzer
an. Die letzte Mo¨glichkeit ist die Zufu¨hrung eines externen Stimulus u¨ber eine Buchse. Dadurch
ist man nicht auf die vom Transceiver des Mikrocontrollers vorgegebenen Performanceparame-
ter festgelegt und die Messschaltung la¨sst sich auch mit externen Laborquellen betreiben. Ein
Blockschaltbild der realisierten Messschaltung mitsamt der Testmo¨glichkeiten ist in Abbildung
39 gezeigt. Abgesehen von den Testmo¨glichkeiten entspricht die Schaltung im Wesentlichen
einer direkten Umsetzung des Messkonzepts mit kommerziellen Komponenten.
An den fu¨r den Schaltungstest vorgesehenen Testknoten wird je nach gewu¨nschtem Signalpfad
ein 0Ω Widerstand bestu¨ckt. Dadurch lassen sich mehrere Konfigurationen der Messschaltung
mit einfachen Mitteln realisieren und auch im Nachhinein vera¨ndern. U¨ber eine Konfigura-
tion des Testknotens 3 kann beispielsweise die Betriebsspannung fu¨r die Messschaltung ent-
weder u¨ber den integrierten Spannungswandler bereitgestellt werden, oder, um eine Vermes-
sung der Stromaufnahme aller Komponenten zu ermo¨glichen, extern an der entsprechenden
Versorgungsleitung zugefu¨hrt werden. U¨ber den Testknoten 2 lassen sich unterschiedliche Kon-
figurationen hinsichtlich des Reflektometerstimulus vornehmen und Testknoten 1 erlaubt es,
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anstatt der Durchkontaktierung zur Sensorstruktur eine separate UFL-Testbuchse an den DUT-
Anschluss des Reflektometers zu verbinden.
Die U¨bertragung des Messschaltungskonzeptes auf die vierlagige Platinenstruktur ist in Ab-
bildung 40 gezeigt. Die fu¨r den Messbetrieb relevanten Bauteile sind dabei aufgelo¨tet und die
funktionalen Blo¨cke markiert.
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Abbildung 40: Bestu¨ckte Platine der realisierten Messschaltung mit Markierung der wesentli-
chen Schaltungskomponenten.
Gut erkennbar ist die Positionierung der Chipantenne mit der entsprechenden Freistellung der
Massefla¨che, um das gewu¨nschte Abstrahlverhalten nach Datenblattvorgabe zu erreichen. Der
Ausschnitt der Massefla¨che muss weiterhin auf der Sensorplatine und der Versorgungsplatine
fortgefu¨hrt und beru¨cksichtigt werden. Die Programmierung des Mikrocontrollers erfolgt kom-
fortabel u¨ber platzsparende Rundfla¨chen, welche mit Federstiften kontaktiert werden ko¨nnen.
Durch den Wegfall der Notwendigkeit fu¨r einen Steckverbinder kann die Ho¨he der Platine ins-
gesamt niedrig gehalten werden. Zu Signalisierungszwecken werden weiterhin zwei LEDs in
unterschiedlichen Farben vorgesehen. Damit la¨sst sich beispielsweise der Start einer Messung
oder ein Fehlerfall anzeigen. Der Spannungswandlerblock, der Teil des Powermanagements ist
und deswegen in Kapitel 9 na¨her beschrieben wird, komplettiert die Messschaltungsplatine.
8.4 Kalibrierung
Das Messsystem sieht eine direkte Verlo¨tung der Sensorplatine mit der Messschaltungsplatine
vor. Dadurch ist eine kabelgebundene Kalibriermethode nicht mehr anwendbar. Soll die Mess-
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schaltung jedoch als eigensta¨ndiger Netzwerkanalyzer verwendet werden, muss auf die inte-
grierten Testbuchsen zuru¨ckgegriffen werden, um kabelgebundene DUTs zu vermessen. Hier-
bei wa¨re weiterhin zu beru¨cksichtigen, dass die schaltbare Verzo¨gerungsleitung zur Auflo¨sung
der Phasendoppeldeutigkeit verwendet werden muss. Als Kalibrierstandards ko¨nnten hier Open
(Reflexionsfaktor=1), Short (Reflexionsfaktor=-1) und Match (Reflexionsfaktor=0) verwendet
werden. Die Verwendung dieser Kalibrierstandards ist bei der Kalibrierung von kommerziell
erha¨ltlichen Netzwerkanalyzern etabliert und weit verbreitet.
Die Kalibrierung des eigentlichen Messsystems, bei dem Sensorplatine undMessschaltungspla-
tine miteinander verbunden sind, ließe sich anhand von Testmaterialien mit bekannter Permitti-
vita¨t auf dem Sensor durchfu¨hren. Insofern angenommen werden kann, dass die geometrischen
Eigenschaften des gefertigten Sensors mit dem simulierten Modell u¨bereinstimmen, lassen sich
durch die Verwendung von mehreren Testflu¨ssigkeiten verschiedene Reflexionsfaktoren erzeu-
gen, welche eine Kalibrierung der Messschaltung erlauben. In allen anderen Fa¨llen ist eine
Ru¨ckfu¨hrung der Abmessungen des Sensors in das Simulationsmodell notwendig und davon
ausgehend kann schließlich eine Kalibrierung mit mehreren Testflu¨ssigkeiten erfolgen.
Eine weitere Alternative ist die Implementierung von Kalibrierstrukturen auf der Messschal-
tungsplatine. Dadurch kann nicht nur eine Kalibrierung der Messschaltung erfolgen, sondern
auch ein Systemtest mit unterschiedlichen, einstellbaren Reflexionsfaktoren durchgefu¨hrt wer-
den. Insofern bei Messungen festgestellt wird, dass vom System die zwingende Notwendigkeit
fu¨r eine Kalibrierung vorliegt, muss eine entsprechende Kalibriermethode gewa¨hlt werden. Da-
durch, dass in einer Messstudie allerdings die A¨nderung des Reflexionsfaktors von Interesse ist
und nicht der Absolutwert, ist die Notwendigkeit und der Umfang einer Kalibrierung zuna¨chst
durch weitergehende Untersuchungen noch festzustellen und wird daher bis auf Weiteres ver-
nachla¨ssigt.
8.5 Test und Verifikation
Fu¨r die Verifikation der Messschaltung wird von der Testmo¨glichkeit mittels einer UFL-Buchse
Gebrauch gemacht. Diese Buchse befindet sich am DUT-Port des Reflektometers, was eine
messtechnische Erfassung einiger interner Schaltungsparameter erlaubt. Entsprechenderweise
wird an Testknoten 1 anstatt der vertikalen Durchkontaktierung zum Sensor die integrierte UFL-
Buchse u¨ber einen 0Ω Widerstand verbunden. Der Test der Messschaltung la¨sst sich dabei in
mehrere Teile gliedern.
Als Erstes wird die Reflexionsanpassung der Messschaltung inklusive der Testbuchse und eines
Adapterkabels u¨berpru¨ft. Damit wird sichergestellt, dass der Testaufbau an sich zweckma¨ßig
und geeignet fu¨r weitere Verifikationsschritte ist. Danach soll die Erzeugung des Stimulus und
dessen Qualita¨t und Eignung fu¨r die Messanwendung u¨berpru¨ft werden. Anschließend wird die
Funktionalita¨t der Reflektometerschaltung und der konfigurierbaren Schaltungskomponenten
innerhalb des Reflektometers unter Beweis gestellt.
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Abbildung 41: Aufgenommene Reflexionsanpassung der u¨ber ein Adapterkabel und einer Test-
buchse kontaktiertenMesschaltung fu¨r ausgewa¨hlte Ausgangsleistungen des Transceiverblocks.
Verifikation Testbuchsenanpassung Die Verifikation der Messschaltung mittels der Test-
buchse setzt voraus, dass die Testbuchse an sich keinen u¨berwiegend sto¨renden Einfluss auf
die Messung besitzt. Dies kann durch die Vermessung der Reflexionsanpassung an der Test-
buchse festgestellt werden und unter der Annahme, dass die Stimulusquelle der Messschal-
tung der Systemimpedanz von 50Ω entspricht. Im Allgemeinen gilt eine Verbindung als an-
gepasst, wenn diese Reflexionsanpassung unter einem Wert von -10 dB zu liegen kommt. Fu¨r
die Messung muss der Transceiver des Mikrocontrollers aktiviert sein, da fu¨r eine deaktivierte
Ausgangsstufe die Impedanz des Transceiverausgangs deutlich von der Systemimpedanz ab-
weicht. Ebenfalls besitzt die Wahl der Ausgangsleistung des Transceivers einen Einfluss auf
die Impedanz des Transceiverausgangs, weswegen die Messung fu¨r einige ausgewa¨hlte Aus-
gangsleistungen erfolgt. Die Vermessung erfolgt mittels eines kommerziellen Netzwerkanaly-
zers PNA-X N5244A der Firma Keysight und der Kontaktierung der Testbuchse mittels eines
UFL-Adapterkabels. Abbildung 41 zeigt die gewonnenenMesswerte fu¨r die konfigurierten Aus-
gangsleistungen Ptrx +3,5 dBm (maximale Ausgangsleistung), -4,5 dBm und -16,5 dBm (mini-
male Ausgangsleistung) bei einer Stimulusfrequenz von 2,45GHz.
Es lassen sich hierbei zwei Artefakte bei der Frequenz 2,45GHz und etwa 15MHz niedriger aus
der Messung mit aktiviertem Transceiver erkennen. Das Artefakt bei 2,45GHz ru¨hrt von dem
aktiven Transceiver her, der bei derselben Messfrequenz ein Signal in den PNA-X einspeist.
Dadurch ist die Bestimmung der Anpassung in diesem Frequenzbereich gesto¨rt und verfa¨lscht.
A¨hnlich verha¨lt es sich bei der Frequenz um etwa 2,435GHz. Hier fa¨llt das Transceiversignal
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nicht in die eigentliche Messfrequenz des PNA-X, sondern fa¨llt auf eine Zwischenfrequenz des
Messgera¨ts. Durch den heterodynen Aufbau des Messgera¨ts ist ebenfalls hier eine große Spitze
erkennbar. Die erwa¨hnten Artefakte sind gut erkla¨rbar und beeinflussen durch ihre schmalban-
dige Natur nicht die Gesamtbeurteilung der Reflexionsanpassung. Diese liegt im Frequenzbe-
reich von 2,35GHz bis 2,55GHz sicher unterhalb von -10 dB und im Bereich von 2,4GHz bis
2,5GHz sicher unterhalb von -12 dB. Die erreichte Reflexionsanpassung der Schaltung inklu-
sive Testbuchse und Adapterkabel besta¨tigt die Eignung des Aufbaus fu¨r eine weitergehende,
messtechnische Verfikation der Messschaltung.
Verifikation Stimulus Der Stimulus wird durch den integrierten Transceiverblock des Mikro-
controllers gestellt und gera¨t nach Durchlaufen der beiden Koppler im Testset zu der Testbuch-
se. An diese Testbuchse wird mittels eines Adapterkabels ein Signalanalyzer FSUP der Firma
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG angeschlossen. Wichtig bei der Erzeugung des Stimulus
ist neben einer gewissen absoluten Frequenzgenauigkeit eine gute spektrale Reinheit. Da zu
diesen Eigenschaften leider nur wenig Informationen im entsprechenden Datenblatt gefunden
werden ko¨nnen, ist eine separate Vermessung notwendig. Beide Gro¨ßen ko¨nnen mit dem Test-
aufbau gut bestimmt werden und die Ergebnisse sind in Abbildung 42 und 43 zu sehen. Die
Ausgangsleistung des Transceivers ist auf die maximale Leistung von +3,5 dBm eingestellt und
die Stimulusfrequenz fc auf exakt 2,45GHz.
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Abbildung 42: Aufgenommene Stimulusleistung in Bezug auf den Tra¨ger am Testport der Mess-
schaltung im Frequenzbereich von 2,4GHz bis 2,5GHz.
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Abbildung 43: Aufgenommene Stimulusleistung in Bezug auf den Tra¨ger am Testport der Mess-
schaltung im Frequenzbereich von ±3MHz um den Tra¨ger. Erkennbar sind Sto¨raussendungen
in Absta¨nden von Vielfachen der Taktfrequenz des Phasen-Frequenz-Detektors in der PLL.
Bei dem gemessenen Spektrum von 2,4GHz bis 2,5GHz in Abbildung 42 la¨sst sich feststellen,
dass zusa¨tzlich zum Tra¨ger bei 2,45GHz weitere Spuriosen im Abstand der Referenzfrequenz
fclk des Quarzes von 16MHz ausfindig zu machen sind. Diese Sto¨raussendungen tragen zwar
zu einem Betrag- bzw. Phasenfehler des Reflexionsfaktors bei, jedoch ist die Dynamik der Mes-
schaltung nicht so groß wie diese Sto¨rsignale. Dadurch fallen diese Sto¨rer unter die Detektions-
grenze der Messchaltung und mit einer Leistung von unter -60 dBc sind diese als unkritisch
einzustufen.
Im schmalbandigen Spektrum von ±3MHz um die Tra¨gerfrequenz in Abbildung 43 la¨sst sich
gut das Verhalten der PLL des Transceivers erkennen. Es sind die typischen Spuriosen im Ab-
stand des Taktes des Phasen-Frequenz-Detektors einer PLL erkennbar, welcher im gegebenen
Fall mit einer Frequenz von 500 kHz getaktet wird. Gut erkennbar ist auch die Grenzfrequenz
des Schleifenfilters der PLL, welche in einem Abstand von etwa ±200 kHz um den Tra¨ger ei-
nen leichten Anstieg der spektralen Rauschleistung mit sich bringt. DieWahl der Grenzfrequenz
des Schleifenfilters ist immer ein Kompromiss zwischen Einschwingzeit und Signalrauschen.
Da fu¨r den vorliegenden integrierten Transceiverblock eher der Fokus auf einem schnellen Fre-
quenzwechsel und einer kurzen Einschwingzeit liegt, wird eine verha¨ltnisma¨ßig große Grenz-
frequenz fu¨r den Schleifenfilter verwendet. Fu¨r Schaltungen, welche geringere Anforderungen
an die Einschwingzeit des Stimulus und eher ein rauschoptimiertes Signal beno¨tigen, wu¨rde
man diese Grenzfrequenz niedriger ansetzen. Weiterhin gut erkennbar ist eine gute absolute
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Frequenzgenauigkeit des Oszillators. Im konkreten Fall betra¨gt die Abweichung von der Ziel-
frequenz nur etwa 2,2 kHz. Dies entspricht einer Frequenzgenauigkeit von ca. 1 · 10−6 und
liegt innerhalb der Spezifikation des verwendeten Referenzquarzes von ±10 · 10−6. Die ab-
solute Frequenzgenauigkeit ist fu¨r die vorgestellte Messschaltung vollkommen ausreichend, da
die Frequenzabweichung weit unterhalb der prinzipiellen Frequenzauflo¨sung des Messsystems
liegt. Unter der Annahme, dass die Frequenzauflo¨sung der Messschaltung von 500 kHz aus-
reichend fu¨r eine einwandfreie Quantifizierung des DUTs ist, kann diese geringe Frequenz-
abweichung von 2 kHz vernachla¨ssigt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt hinsichtlich des
Stimulus ist eine gute U¨bereinstimmung zwischen eingestellter und gemessener Ausgangsleis-
tung. Wichtig in diesem Zusammenhang ist es, abscha¨tzen zu ko¨nnen, welche Einspeiseleis-
tung am DUT erwartet werden kann und ob die Konfigurationsmo¨glichkeit der Ausgangsleis-
tung des Transceiverblocks funktional ist. Dadurch, dass diese Gro¨ße jedoch auch maßgeblich
durch das Reflektometertestset, der Testbuchse und dem Adapterkabel beeinflusst werden, la¨sst
sich diese Gro¨ße fu¨r den gegebenen Aufbau nur mit einem gewissen Fehler erfassen. Fu¨r eine
Frequenz von 2,45GHz und einer variierenden Sendeleistungseinstellung Pkonf von -16,5 dBm
bis +3,5 dBm werden die Ausgangsleistungen Ptest an der Testbuchse der Messschaltung auf-
genommen. Fu¨r die Leistungsmessung wird ein Leistungstastkopf NRP-Z21 der Firma Rohde
& Schwarz GmbH & Co. KG verwendet. Das Gera¨t erfasst bei der Messung die gemittelte
quadratische Leistung u¨ber dem gesamten Frequenzbereich von 10MHz bis 18GHz. Die ent-
sprechenden Messergebnisse sind in Abbildung 44 gezeigt.
Aus der Abbildung kann entnommen werden, dass im Falle der gro¨ßten eingestellten Sende-
leistung von +3,5 dBm am Testausgang der Messschaltung eine Leistung von etwa +0,5 dBm
anliegt. Unter Beru¨cksichtigung des starken Kopplungsfaktors von -3 dB durch Koppler 2 im
Reflektometertestset wird der Stimulus bereits um etwa 3 dB geda¨mpft. Weiterhin sorgen die
Einfu¨geda¨mpfung des Antennenschalters, etwaige Platinenverluste und der Einfluss des Ad-
apterkabels zu einer weiteren Abweichung vom eingestellten Wert. Die festgestellte Differenz
la¨sst sich daher gut begru¨nden und liegt im Rahmen des Erwarteten. Der Zusammenhang zwi-
schen der eingestellten Ausgangsleistung am Transceiver und der gemessenen Ausgangsleis-
tung ist u¨ber dem gesamten Leistungsbereich monoton und mit einer Schwankung von etwa
±0,2 dB weitgehend linear, was die Konfigurationsmo¨glichkeit hinsichtlich der Ausgangsleis-
tung des Transceivers besta¨tigt.
Hinsichtlich der Verifikation des Stimulus la¨sst sich resu¨mieren, dass sowohl die absolute Fre-
quenzgenauigkeit, als auch die erforderliche Reinheit des Spektrums fu¨r die gegebene Mess-
schaltung gegeben sind. Es lassen sich Details der verwendeten Signalquelle im Transceiver-
block des Mikrocontrollers aus den Messungen extrahieren, insbesondere Details zur integrier-
ten PLL-Schaltung des Transceivers. Der Pegel des Stimulus an der Testbuchse la¨sst sich zu-
verla¨ssig einstellen und liegt innerhalb des erwarteten Leistungsbereichs, was ebenfalls durch
Messungen belegt werden kann.
95
−20
−15
−10
−5
0
5
−20 −15 −10 −5 0 5
−4
−3,6
−3,2
−2,8
−2,4
−2
P
te
st
in
d
B
m
P
te
st
-P
k
o
n
f
in
d
B
Pkonf in dBm
Ptest
Ptest-Pkonf
Abbildung 44: Aufgenommene Ausgangsleistung Ptest an der Testbuchse der Messschaltung
u¨ber die konfigurierte Sendeleistung Pkonf des Transceiverblocks bei einer Frequenz von
2,45GHz aufgetragen. Die Abweichung kommt maßgeblich durch den 3 dB-Koppler des Test-
sets zustande.
Verifikation Reflektometer Die Verifikation des Reflektometers an sich soll durch die Ver-
messung von unterschiedlichen Lasten geschehen, welche an die Testbuchse mithilfe eines Ad-
apterkabels verbunden werden. Zusa¨tzlich wird die Funktionalita¨t des variablen Da¨mpfungs-
glieds und der Verzo¨gerungsleitung im Messpfad des Reflektometers verifiziert.
Mittels des Reflektometers werden Messungen von zwei Testkomponenten mit einem grund-
sa¨tzlich unterschiedlichen Reflexionsfaktorverlauf durchgefu¨hrt und die Ergebnisse sind in Ab-
bildung 45 gezeigt. Die zwei Testkomponenten sind eine Kurzschlusskappe (DUT1) und eine
resonante Struktur (DUT2) mit einer Resonanzfrequenz von etwa 2,45GHz. Auf der Ordinate
aufgetragen ist dabei der ADC-Code der aufgenommenen Ausgangssignale des Gain/Phase-
Analyzers. Fu¨r die Aufnahme der Datenpunkte ist eine Mittelung von 64 Werten im Mikrocon-
troller eingestellt.
Gut zu erkennen ist, dass trotz fehlender Kalibrierung die grundsa¨tzlichen Verla¨ufe der Refle-
xionsfaktoren gut erkennbar sind und diese auch den erwarteten Verla¨ufen entsprechen. Die
Kurzschlusskappe DUT1 weist dabei einen etwa konstanten Betrag und einen linearen Pha-
senverlauf auf. Dadurch, dass der Reflexionsfaktorbetrag der Kurzschlusskappe etwa 0 dB ent-
spricht und nur eine geringe Frequenzabha¨ngigkeit besitzt, ist der aufgenommene Verlauf wie
erwartet. Der Phasenverlauf der Messung kommt dabei durch das Verbindungskabel zustande
und weist, ebenfalls wie erwartet, keine Nichtlinearita¨ten im Verlauf auf. Das resonante Testob-
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Abbildung 45: Aufgenommene Spannungen an VMAG und VPHA der Messschaltung u¨ber
einen Frequenzsweep fu¨r zwei Testkomponenten, welche jeweils an die Testbuchse der Mess-
schaltung verbunden werden.
jekt hingegen weist in seinem Betrags- und Phasenverlauf eine deutliche Frequenzabha¨ngigkeit
auf. Wie erwartet schmiegt sich der Betragsverlauf außerhalb seiner Resonanzfrequenz an den
Betrag der Kurzschlusskappe an, wa¨hrend ein Minimum die Resonanzfrequenz kennzeich-
net. Auch der typische Phasenverlauf eines Resonators ist in den aufgenommenen Messkur-
ven festzustellen. Nachdem die reflektometrische Grundfunktionalita¨t validiert ist, sollen nun
die digitalen Einstellmo¨glichkeiten im Reflektometer verifiziert werden. Dies sind einerseits
eine Einstellung des Da¨mpfungsglieds, welche eine Anpassung der DUT-Dynamik auf den
Messbereich des Gain/Phase-Analyzers erlaubt, und andererseits die zusa¨tzlich implementierte
Verzo¨gerungsleitung, welche eine eindeutige Auflo¨sung der Phase beim Gain/Phase-Analyzer
ermo¨glicht.
Verifikation Da¨mpfungsglied Die Wahl des Da¨mpfungsfaktors im Da¨mpfungsglied ha¨ngt
vom erwarteten Reflexionsfaktorbereich des DUTs ab und la¨sst sich mit wenigen Gleichungen
u¨berschlagsma¨ßig abscha¨tzen. Etwaige Platinenverluste und Einfu¨geda¨mpfungen der Schalter
sollen vernachla¨ssigt werden. Auf den Referenzeingang des Gain/Phase-Analyzers gelangt die
Stimulusleistung Ptrx um etwa den Koppelfaktor K1=-10 dB des ersten Kopplers schwa¨cher und
der zusa¨tzlichen Da¨mpfung Aatt durch das Da¨mpfungsglied. Aatt la¨sst sich hierbei im Bereich
von 0 dB bis -15,5 dB in 0,5 dB Schritten konfigurieren. Auf den Messeingang des Gain/Phase-
Analyzers gelangt der Stimulus neben dem zweimaligen Durchlaufen des zweiten Kopplers um
97
den doppelten Koppelfaktor K2 etwa -6 dB geda¨mpft und dem Reflexionsfaktor des DUTs Adut
abgeschwa¨cht. Es lassen sich somit die Leistung am Referenzeingang Pref und die Leistung am
Messeingang Pmess nach Gleichungen 19 und 20 formulieren.
Pref = Ptrx+K1+Aatt (19)
Pmess = Ptrx+2K2+Adut (20)
Der Betragsunterschied Pdiff, der amGain/Phase-Analyzer zwischen Referenzeingang undMess-
eingang vorliegt, soll entsprechend Abbildung 37 fu¨r einen geringen Messfehler im Bereich
zwischen -22 dB und 22 dB zu liegen kommen und ergibt sich zu Gleichung 21.
Pdiff = Pmess−Pref ≈ 4dB+Adut−Aatt (21)
Um ein DUT, welches beispielsweise im Betrag des Reflexionsfaktors von 0 dB bis -23 dB
schwankt, zentriert auf den Arbeitsbereich des Gain/Phase-Analyzers anzupassen, muss ein
Aatt von -15,5 dB gewa¨hlt werden. Die maximale und minimale Leistungdifferenz Pdiff an den
Einga¨ngen des Gain/Phase-Analyzers betra¨gt in diesem Fall±11,5 dB und liegt damit innerhalb
des optimalen Betriebsbereichs. Fu¨r die Wahl dieses Da¨mpfungsfaktors Aatt betra¨gt Pref bei ei-
ner Transceiverleistung von Ptrx=-4,5 dBm exakt -30 dBm, was gleichzeitig der im Datenblatt
empfohlenen Leistung am Referenzeingang entspricht.
Die Verifikation der Funktionalita¨t des Da¨mpfungsglieds erfolgt durch mehrfache Messun-
gen bei unterschiedlichen Einstellungen des Da¨mpfungsglieds, wobei das DUT unvera¨ndert
bleibt und nur die Auswirkung auf den Betragsausgang VMAG des Gain/Phase-Analyzers be-
obachtet wird. In Abbildung 46 ist der aufgenommene Betragsverlauf fu¨r einige ausgewa¨hlte
Da¨mpfungswerte gezeigt. Als Messobjekt dient eine Kurzschlusskappe.
Gut zu erkennen ist die Tatsache, dass sich fu¨r niedrigere Da¨mpfungen eine kleinere Span-
nung am Betragsausgang des Gain/Phase-Analyzers ergibt. Dies la¨sst sich aus Gleichung 21
direkt ableiten und ist somit konform zur Erwartung. Bei gro¨ßeren Da¨mpfungswerten kann
zunehmend eine gewisse Frequenzabha¨ngigkeit festgestellt werden, welche maßgeblich dem
Da¨mpfungsglied und dessen Architektur zugeschrieben werden ko¨nnen. Unter Verwendung
der Betragsempfindlichkeit des Gain/Phase-Analyzers von 30mV/dB lassen sich die aufge-
nommenen ADC-Werte in eine a¨quivalente Betragsdifferenz umrechnen. In der Mitte des Fre-
quenzbereichs bei 2,45GHz ergibt sich damit eine gemessene Betragsdifferenz von 15,07 dB,
was gut mit der erwarteten Betragsschwankung von 15,5 dB u¨bereinstimmt. Die Funktiona-
lita¨t des Da¨mpfungsglieds la¨sst sich durch die angefu¨hrten Messungen und Rechnungen daher
besta¨tigen.
98
11,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
2,34 2,38 2,42 2,46 2,5 2,54
V
M
A
G
in
V
Frequenz in GHz
Aatt=0 dB
Aatt=3,5 dB
Aatt=7,5 dB
Aatt=11,5 dB
Aatt=15,5 dB
Abbildung 46: Aufgenommene Spannungen an VMAG der Messschaltung u¨ber einen Fre-
quenzsweep und schwankenden Einstellungen des Da¨mpfungsglieds fu¨r eine Kurzschlusskappe
als Messobjekt.
Verifikation Verzo¨gerungsleitung Die selektiv schaltbare Verzo¨gerungsleitung wird fu¨r die
eindeutige Bestimmung der Phase des Messobjekts beno¨tigt. Trotz der Tatsache, dass fu¨r das
vorgesehene Messsystem eine ausschließliche Verwendung des Betragsausgangs ausreichend
ist, soll die Funktionalita¨t verifiziert werden. Eine zusa¨tzliche Auswertung der Phase des Re-
flexionsfaktors der resonanten Sensorstruktur ko¨nnte zu einer pra¨ziseren Bestimmung der Re-
sonanzfrequenz herangezogen werden. Dieser Umstand soll jedoch nicht na¨her untersucht wer-
den, kann jedoch eventuell fu¨r Weiterentwicklungen ein Optimierungspotential bieten.
Zur Verifikation der schaltbaren Verzo¨gerungsleitung wird als DUT die Testbuchse ohne zusa¨tz-
liche Adapterkabel verwendet. Es ergibt sich dadurch ein offenes Leitungsende mit dem Refle-
xionsfaktor von etwa 1. Das Da¨mpfungsglied wird auf die niedrigste Da¨mpfung eingestellt,
um dessen intrinsische Einflu¨sse zu minimieren. Nun wird der Phasenausgang am Gain/Phase-
Analyzer u¨ber einen Frequenzsweep aufgenommen und fu¨r die zwei verschiedenen Leitungen
ausgewertet. In Abbildung 47 sind die entsprechenden Messwerte dargestellt. In der Abbil-
dung ist gut zu erkennen, dass durch die Wahl der entsprechenden Verzo¨gerungsleitung der
ADC-Wert und damit die gemessene Phase deutlich beeinflusst werden kann. Dies la¨sst dar-
auf schließen, dass eine erfolgreiche Umstellung der Verzo¨gerungsleitung erfolgt und zu einer
Phasenvera¨nderung am Messeingang fu¨hrt. Unter Verwendung der Phasenempfindlichkeit des
Gain/Phase-Analyzers von 10mV/ ◦ lassen sich die gemessenen ADC-Werte zusa¨tzlich in eine
a¨quivalente Phasendifferenz umrechnen. Diese Gro¨ße ist ebenfalls in Abbildung 47 einzusehen
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Abbildung 47: Aufgenommene Spannungen an VPHA der Messschaltung u¨ber einen Fre-
quenzsweep fu¨r beide Verzo¨gerungsleitungen. Zusa¨tzlich ist die berechnete Phasendifferenz
dargestellt.
und schwankt u¨ber der Frequenz zwischen etwa 88 ◦ und 96 ◦. Im Entwurf des Reflektometers
wird eine Differenzphase von 90 ◦ anvisiert, was bis auf wenige Grad gut mit dem gemessenen
Werten u¨bereinstimmt. Die Funktionalita¨t und Auslegung der Verzo¨gerungsleitungen la¨sst sich
folglich ebenfalls durch Messungen und Rechnungen besta¨tigen.
Zusammenfassung Fu¨r die Verifikation der Messschaltung la¨sst sich resu¨mieren, dass mittels
der vorgesehenen Testbuchse die qualitativen und quantitativen Eigenschaften der Messschal-
tung als fu¨r die Messanwendung geeignet bezeichnet werden ko¨nnen. Eine Analyse des er-
zeugten Stimulussignals des integrierten Transceiverblocks des Mikrocontrollers zeigt eine gute
spektrale Reinheit und eine gute absolute Frequenzgenauigkeit. Hinsichtlich des Reflektome-
teraufbaus kann die grundsa¨tzliche Funktionalita¨t anhand einiger Testkomponenten bewiesen
werden. Selbst ohne weitere Kalibrierungsschritte ist hier das Reflexionsfaktorverhalten der ver-
messenen Testkomponenten gut zu erkennen. Weiterhin werden zwei Schaltungskomponenten
des Reflektometers, die schaltbare Verzo¨gerungsleitung und das steuerbare Da¨mpfungsglied,
messtechnisch validiert. Diese erlauben eine optimale Anpassung des Reflexionsfaktorbereichs
des DUTs auf den verwendeten Dynamikbereich des Gain/Phase-Analyzers, was es erlaubt,
den Messfehler des Reflexionsfaktorbetrags so gering wie mo¨glich zu halten. Die vorgestellte
Messschaltung ist daher gut geeignet, um die entworfene resonante Sensorstruktur bezu¨glich
des Reflexionsfaktors zu charakterisieren.
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9 Powermanagement
Aufgabe des Powermanagements sind sa¨mtliche Aspekte, die die interne Spannungsversorgung
betreffen. Einerseits muss eine stabile Versorgungsspannung fu¨r dieMessschaltung wa¨hrend des
Betriebes gewa¨hrleistet werden ko¨nnen, wa¨hrend andererseits der integrierte Lithium-Polymer
(LiPo) Akkumulator eine u¨ber den Ladezustand schwankende Spannungsquelle darstellt. Wei-
terhin soll auch dieser integrierte Energiespeicher u¨ber eine entsprechende Ladeschaltung kom-
fortabel von außen zu laden sein. Aus diesen Anforderungen ergeben sich drei Hauptkompo-
nenten fu¨r das Powermanagement, na¨mlich der LiPo-Akkumulator, einer entsprechender Lade-
reglerschaltung fu¨r die Lithiumzelle und ein flexibler DC/DC-Spannungsregler.
LiPo-Akkumulator Die Wahl der Energieversorgung in den gefertigten Demonstratoren fa¨llt
auf eine einzelne LiPo-Zelle mit einer Kapazita¨t von 190mAh. Im Gegensatz zu Batterien ist
die Verwendung von Akkus als Energiespender in tragbaren Gera¨ten angezeigt, da gerade in
der initialen Testumgebung und fu¨r die Charakterisierung des Demonstrators ha¨ufiger Messun-
gen stattfinden als im realen Anwendungsfall. Anstatt ha¨ufig Batterien zu wechseln, hat man
so die Mo¨glichkeit, komfortabel die Zellen wieder zu laden. Dabei u¨berzeugen Lithium-Ionen-
Akkumulatoren durch eine hohe Energiedichte, was sich gu¨nstig auf Bauvolumen und Gewicht
auswirkt. Die Kapazita¨t des Akkumulators ist dabei ein Tradeoff aus Laufzeit, kommerzieller
Verfu¨gbarkeit und Baugro¨ße. Mit einer durchschnittlichen Stromaufnahme wa¨hrend des Mess-
vorgangs von 30mA bei einer Messdauer von 1 s und einem Messintervall von 10 Minuten
mit einer Ruhestromaufnahme von 1mA betra¨gt die Laufzeit in etwa 181 Stunden oder 7,5 Ta-
ge. Bei dieser konservativen Scha¨tzung werden Effizienzbetrachtungen des Spannungsreglers
und die nichtlineare Entladungskurve der Lithiumzelle vernachla¨ssigt. Die Dimensionierung
der Zellenkapazita¨t wird daher mit dem angenommenen Stromverbrauch und einer Maximall-
aufzeit einer Dehydrationsstudie von etwa 4 Tagen gerechtfertigt. Ein weiterer wichtiger Faktor
bei der Beschaffung der Zelle, der Formfaktor, richtet sich nach der Gro¨ße des Messsystems und
der Platzverfu¨gbarkeit im Mobileinheitengeha¨use und soll in etwa die Ha¨lfte der Grundfla¨che
des Sensors betragen und dabei so flach wie mo¨glich sein.
Laderegler Um die integrierte Lithiumzelle komfortabel laden zu ko¨nnen, ist ein Laderegler
notwendig. Es wird dabei auf denMAX1551 von maxim integrated zuru¨ckgegriffen, der fu¨r ein-
zelne Lithiumzellen geeignet ist und die Ladestrom- und Ladespannungsregelung u¨bernimmt.
Dabei kann entweder auf eine externe Quelle mit einem Spannungsbereich von 3,7V bis 7V
oder auf die verfu¨gbare Spannung eines vorhandenen USB-Anschlusses (engl.: “Universal Seri-
al Bus”) zuru¨ckgegriffen werden. Die hohe Verfu¨gbarkeit und Flexibilita¨t von USB-Ladeadap-
tern verleiht dabei der Implementierung einer Micro-USB-Buchse zu Ladezwecken gleichzeitig
Charme und Sinn. Der beno¨tigte Ladestrom von maximal 100mA kann dabei von aktiven und
passiven USB-Hubs bereitgestellt werden, ohne einer gesonderten Kommunikation auf dem
Datenbus zu bedu¨rfen. Daraus ergibt sich laut Datenblatt der Zelle eine Ladezeit von etwa 4 h.
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DC/DC-Spannungswandler Um den breiten Spannungsbereich des Akkumulators von 3,0V
bis 4,2V auf eine Betriebsspannung von 3,3V anzupassen, wird der LTC3523 DC/DC-Kon-
verterchip von Linear Technology verwendet. Der Chip mit einer Abmessung von 3x3mm2
besitzt integrierte, synchrone Aufwa¨rts- und Abwa¨rtswandler, wodurch es mo¨glich ist, einen
weiten Eingangsspannungsbereich von 1,6V bis 5,5V auf die beno¨tigte Systemspannung von
3,3V umzuwandeln. Es sind dazu nur wenige zusa¨tzliche, externe Komponenten notwendig und
gleichzeitig werden wertvolle Funktionen wie Powerdown- oder Powergood-Signalisierung un-
terstu¨tzt. Mit diesem Spannungsregler ist auch die Verwendung von zwei Nickel-Metallhydrid-
Zellen mo¨glich, bei denen sich ein Eingangsspannungsbereich von etwa 1,6V bis 2,8V erga¨ben.
Diese Zellen bieten zwar finanzielles Optimierungspotential, jedoch ist die Selbstentladung von
NiMh-Zellen im Vergleich zu LiPo um den Faktor 5 bis 6 gro¨ßer [76] und mu¨sste dadurch ge-
sondert in die Systembetrachtung mit einfließen.
Die LiPo-Zelle und die Ladereglerschaltung werden gemeinsam auf eine separate Platine aufge-
baut. Diese Platine wird mit der Messschaltung in Sandwichbauweise gestapelt und ist deswe-
gen von den Außenabmessungen identisch zu dieser. Durch die geringe Dicke von etwa 5,5mm
ist der ho¨henma¨ßige Beitrag zum gesamten Platinenstapel akzeptabel niedrig. Das Leiterplat-
tenlayout und die realisierte Platine sind in Abbildung 48 gezeigt.
Befestigungsfla¨che
fu¨r LiPo-Akku
Kupferfreistellung
fu¨r Chipantenne
Micro-USB-
Buchse
Ladereglerchip mit
externen Komponenten
Abbildung 48: Realisierung der integrierten Spannungsversorgung. Entwurf des Layouts (links)
und tatsa¨chliche Umsetzung auf der Platine (rechts).
Es wird eine Kupferfreistellung an der Stelle vorgesehen, an der in der Messschaltung die Chip-
antenne fu¨r die drahtlose Kommunikation vorgesehen ist, um das Sendesignal nicht unno¨tig
abzuschirmen. Als Ladezustandsanzeige wird weiterhin eine Leuchtdiode integriert. Die In-
tegration des Spannungswandlers erfolgt in der Platine der eigentlichen Messschaltung. Auf
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Abbildung 49 ist auf der linken Seite ein Ausschnitt des Layoutentwurfes mit den wichtigsten
Komponenten des Synchronwandlers gezeigt und auf der rechten Seite die entsprechende Rea-
lisierung auf der Messschaltungsplatine. Zu Test- und Charakterisierungszwecken der Mess-
schaltung ist ein 0Ω Widerstand in der Versorgungsspannungsleitung an Testknoten 3 (siehe
Kapitel 8) vorgesehen, der zum Abkoppeln des Spannungswandlers ausgelo¨tet werden kann.
Die Versorgung der Platine hat in diesem Fall entweder u¨ber die Programmierschnittstelle oder
u¨ber den zusa¨tzlichen Teststeckverbinder zu erfolgen. Auf diese Weise kann direkt die Strom-
aufnahme der Messschaltung bestimmt und zu Optimierungszwecken herangezogen werden.
Wandlerspule
Testknoten 3
Feedback-
und Filternetzwerk
Spannungs-
wandlerchip
Abbildung 49: Integration des Spannungswandlers in die Messschaltungsplatine. Ausschnitt des
Layoutentwurfs (links) und Realisierung auf der Platine (rechts)
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10 Mobileinheit
Die Mobileinheit an sich besteht aus einem Zusammenschluss all jener Komponenten, welche
fu¨r die dielektrische Charakterisierung einer Messstelle notwendig sind. Dazu geho¨ren neben
einem Energiespeicher in Form eines Akkumulators, welcher den portablen Einsatz des Sys-
tems erlaubt, auch die Messschaltung und die Sensorplatine. Dadurch, dass die Einzelkompo-
nenten bereits separat verifiziert sind, wird in diesem Kapitel lediglich auf die Integration der
Komponenten eingegangen. Eine separate Verifikation der Mobileinheit ist nur im Rahmen der
gesamten Infrastruktur zweckma¨ßig und erfolgt daher in Teil IV der Ausfertigung.
In Abbildung 50 ist die schematische Struktur einer Mobileinheit gezeigt.
Sensor
Messschaltung
Powermanagement
Lithium Polymer Zelle
Geha¨use
Silikonpassivierung
Mobileinheit
Sensorplatine
Messschaltungs-
platine
Versorgungs-
platine
Geha¨use-
unterteil
Geha¨use-
oberteil
Abbildung 50: Aufbau des Messsystems innerhalb einer Mobileinheit. Die detaillierte, interne
Verdrahtung und der Ein/Aus-Schalter sind der U¨bersichtlichkeit halber nicht dargestellt.
Auf der Versorgungsplatine sitzt dabei die integrierte Spannungsversorgung und die Ladereg-
lerschaltung fu¨r den Akkumulator. Der zweite Teil des Powermanagements sitzt auf der Mess-
schaltungsplatine und besteht aus einem entsprechenden Spannungswandler, der die Versor-
gungsspannung fu¨r die Messschaltung aufbereitet. Im Weiteren befindet sich auf der Mess-
schaltungsplatine das Reflektometer mitsamt den notwendigen Auswertebausteinen und einem
Mikrocontroller zur Steuerung des Messablaufs. Ru¨ckseitig auf die Messschaltungsplatine auf-
gelo¨tet, befindet sich die Sensorplatine, welche u¨ber eine Silikonpassivierung in Kontakt mit
der Messstelle des Probanden steht. Das gesamte System ist in ein Geha¨use integriert, wo-
durch es einerseits von Außeneinflu¨ssen geschu¨tzt ist und andererseits auch eine flexible Hand-
habung und Positionierung am Probanden ermo¨glicht. Weiterhin befindet sich innerhalb des
Geha¨uses die entsprechende Verdrahtung der Platinen untereinander und ein kleiner Schalter,
mit welchem das System ein- und ausgeschaltet werden kann. Diese Komponenten sind in der
Abbildung 50 der U¨bersichtlichtkeit halber vernachla¨ssigt. Zusa¨tzlich wird in das Messsys-
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tem ein kalibrierter, digitaler Temperatursensor DS18B20 der Firma Maxim Integrated einge-
bracht. Dieser Sensor wird von dem Mikrocontroller auf der Messschaltungsplatine u¨ber zwei
zusa¨tzliche Leitungen ausgelesen und bietet eine absolute Genauigkeit von ±0,5 ◦C bei einer
Messauflo¨sung von 0,0625 ◦C. Alternativ la¨sst sich die Temperatur aus dem integrierten Tem-
peratursensor im Mikrocontroller auslesen. In der vorgeschlagenen Messinfrastruktur erfolgt
die Erfassung der Temperatur mo¨glichst nahe der Messstelle innerhalb der Mobileinheit. Die
gemessene Temperatur wird mitsamt der Messdaten drahtlos an die Basisstation u¨bertragen, wo
sie fu¨r weitere Analysen oder Speicherung zur Verfu¨gung steht.
In Abbildung 51 sind alle Platinen gezeigt, welche in eine Mobileinheit integriert werden. Gut
Abbildung 51: Einzelplatinen einer Mobileinheit. Versorgungsplatine mit LiPo-Akkumulator
(links), Messschaltungsplatine (mittig-links) und Sensorplatine (Vorderseite: mittig-rechts
Ru¨ckseite: rechts).
zu erkennen ist die bei allen Platinen der Mobileinheit vorgesehene Aussparung der Kup-
ferfla¨che an der Stelle der Chipantenne auf der Messschaltungsplatine. Dies sorgt fu¨r eine
mo¨glichst geringe Beeinflussung der Abstrahlcharakteristik der Sendeantenne fu¨r die Messda-
tenu¨bertragung. Weiterhin gut erkennbar ist der erga¨nzte Temperatursensor im TO-92-Geha¨use
auf der Messschaltungsplatine, welcher sich in dieser Ansicht rechts vom Mikrocontroller be-
findet. Der Temperatursensor sitzt dabei in einer Bohrung durch die Messschaltungsplatine und
kontaktiert damit in der finalen Integrationsstufe stirnseitig die Sensorplatine. Dadurch ist eine
gute Ankopplung des Sensors an die Temperatur der Messstelle gegeben. Auf der Ru¨ckseite der
Sensorplatine ist der auffa¨llig gestaltete Lo¨tstopplack in gru¨ner Farbe erkennbar. Der Zweck
dieses Lo¨tstopplacks ist die selektive Isolation von Leitungen auf der Messschaltungsplatine zu
der Sensorplatine. Die unterste Metalllage der Messschaltungsplatine wird als Verdrahtungs-
ebene verwendet. Ein direktes ru¨ckseitiges Aufsetzen der Sensorplatine mit der großfla¨chigen
Masselage wu¨rde viele dieser Verbindungen kurzschließen und damit unbrauchbar machen. Der
Lo¨tstopplack sorgt an diesen Stellen fu¨r eine elektrische Isolation zwischen den beiden Platinen
und umgeht damit diese Problematik. Da jedoch die Massefla¨chen beider Platinen mo¨glichst gut
miteinander elektrisch verbunden werden sollen, wird an geeigneten Stellen dieser Lo¨tstopplack
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wiederum durchbrochen. Durch Einfu¨gen eines elektrisch leitfa¨higen Klebers in diese freige-
stellten O¨ffnungen wird beim Stapeln beider Platinen eine gute Masseverbindung gewa¨hrleistet.
Das Vorgehen bei dem Verbinden der Messschaltungsplatine und der Sensorplatine zu einer
Einheit ist in Abbildung 52 schematisch gezeigt.
FR4 prepreg
FR4
RO4350B
Lo¨tstopplack
Leitfa¨higer Kleber
Lo¨tzinn
Kupferkaschierung
Verbindungsdraht
Abbildung 52: Aufbautechnisches Vorgehen beim Verbinden von Sensor- und Messchaltungs-
platine. Der leitfa¨hige Kleber wird in die Freistellungen des Lo¨tstopplacks gegeben und sorgt
fu¨r eine gute Masseverbindung der beiden Platinen. Das Einfu¨gen von zusa¨tzlichen Verbin-
dungsdra¨hten sorgt fu¨r eine zusa¨tzliche Verbesserung dieser Verbindung.
Zuna¨chst wird in die Freistellungen des Lo¨tstopplacks auf der Sensorplatine ein elektrisch
leitfa¨higer Kleber eingegeben. Beide Platinen werden mittels Justagestiften in den Eckbohrun-
gen der Platine zueinander ausgerichtet und aufeinandergepresst. In die vorgesehenen Boh-
rungen fu¨r vertikale Durchkontaktierungen durch den gesamten Platinenstapel werden Ver-
bindungsdra¨hte eingebracht und auf beiden Platinenaußenseiten angelo¨tet. Anschließend wird
der Platinenstapel fu¨r 20 Minuten bei 150 ◦C auf einer Heizplatte erhitzt, um den elektrisch
leitfa¨higen Kleber auszuha¨rten.
Nachdem die elektrische und mechanische Verbindung beider Platinen hergestellt ist, erfolgt
nun die Integration in ein entsprechendes Geha¨use. Das Geha¨use besteht dabei aus zwei Ha¨lften,
wobei in der unteren Ha¨lfte der Verbund aus Sensorplatine und Messschaltungsplatine unterge-
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bracht wird und in der oberen Ha¨lfte die Versorgungsplatine. Zusa¨tzlich wird in der unteren
Geha¨useha¨lfte noch ein Miniaturschalter fu¨r das Steuern der Versorgungsspannung vorgesehen
und die Verdrahtung der Betriebsspannung vorgenommen. Die Fixierung der Komponenten er-
folgt mittels eines Epoxidharz-Klebers, was fu¨r einen stabilen Halt der Komponenten innerhalb
des Geha¨uses sorgt. Ein Foto des nun zweiteiligen Systems ist in Abbildung 53 gezeigt.
Abbildung 53: Unterschiedliche Ansichten des zweiteiligen Aufbaus einer Mobileinheit. In der
Geha¨useunterseite befindet sich der Verbund aus Sensor- und Messschaltungsplatine, in der
Geha¨useoberseite die Versorgungsplatine. Der Betriebsspannungsschalter und die interne Ver-
drahtung komplettieren die Einheit.
Nach dem Verschrauben der beiden Geha¨useha¨lften wird abschließend die Passivierungsschicht
aus Silikon auf der Sensorplatine erzeugt. Die Gestaltung des Geha¨useunterteils der Mobilein-
heit lehnt sich dabei an den fu¨r die Sensorverifikation verwendeten und etablierten Vergussrah-
men an. Mithilfe dieser Struktur kann eine Passivierungsdicke mit der notwendigen Pra¨zision
aufgebracht werden. Nach dem Durchlaufen der vorgestellten Integrationsschritte ist die Mo-
bileinheit einsetzbar. Das finale Erscheinungsbild und die beispielhafte Verwendung unter Zu-
hilfenahme einer elastischen Manschette ist in Abbildung 54 gezeigt.
Mit einer Außenabmessung von 63x55x28mm3 ist die Mobileinheit sehr kompakt und erlaubt
eine flexible Anwendung am Probanden. Durch die Zuhilfenahme der elastischen Manschette
fu¨r die Fixierung ist die Mobileinheit sowohl gegen Verrutschen gesichert, als auch ein gewisser
Anpressdruck gewa¨hrleistet, der fu¨r eine fla¨chige Auflage des Sensors notwendig ist.
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Abbildung 54: Finales Erscheinungsbild einer Mobileinheit (obere Ha¨lfte des Bildes) und bei-
spielhafte Fixierung der Mobileinheit am Unterarm mittels einer elastischen Manschette (untere
Ha¨lfte des Bildes).
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11 Basisstation
Der Basisstation kommen als zentraler Stelle in der Messinfrastruktur mehrere Aufgaben zu.
So soll sie die Datenpakete der einzelnen Mobileinheiten aufnehmen ko¨nnen und als Daten-
konzentrator dienen. Gleichzeitig soll eine grafische U¨berwachung der Messwerte mo¨glich sein
und eine Schnittstelle fu¨r die Anbindung weiterer Recheneinheiten geschaffen werden. Durch
den stationa¨ren Verwendungszweck gelten dabei bezu¨glich den Abmessungen weitaus weni-
ger kritische Anforderungen wie an die Messsysteme. Fu¨r den Entwurf wird zuna¨chst auf die
eigentliche Schaltung und Verschaltung eingegangen und im Anschluss auf die Entwicklung
eines entsprechenden Geha¨uses fu¨r die Elektronik. Abschließend soll die Funktion fu¨r konkrete
Anwendungsszenarien mit einer oder mehreren Messschaltungen demonstriert werden.
11.1 Schaltung und Integration
Da bei dem Entwurf der Messschaltungsplatine bereits darauf Wert gelegt wird, zu einer Ba-
sisstationsplatine umkonfiguriert zu werden, mu¨ssen fu¨r den Entwurf der Basisstation nur klei-
nere A¨nderungen vorgesehen werden. In Abbildung 55 ist eine fu¨r die Verwendung als Basis-
station gea¨nderte Messschaltungsplatine gezeigt. So kann bespielsweise bei der Basisstations-
Unbestu¨cktes
Messfrontend
Rekonfigurierte Anschlu¨sse
fu¨r Displayverbindung und
externe Schnittstelle
Antennenverbindung
direkt an Mikrocontroller
Programmierschnittstelle
mit Pinleiste
Unbestu¨ckter
Spannungswandler
Rekonfigurierte Anschlu¨sse
fu¨r Tastenverbindung
Abbildung 55: Zu einer Basisstation umfunktionierte Messchaltungsplatine.
platine der Reflektometerteil und das Powermanagement unbestu¨ckt bleiben, da hier keinerlei
Messfunktionen oder ein portabler Betrieb vorausgesetzt werden. Die Energieversorgung wird
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u¨ber ein externes 5V Festspannungsnetzteil zur Verfu¨gung gestellt und eine Anpassung auf
die Betriebsspannung von 3,3V erfolgt mithilfe eines kommerziell erha¨ltlichen Spannungs-
wandlermoduls. Ferner wird durch das Verwenden des Testknotens 2 auf der Platine der HF-
Transceiveranschluss des Mikrocontrollers direkt auf eine UFL-Testbuchse geleitet. An diese
wird schließlich u¨ber ein kurzes Kabel eine Rundstrahl-Stummelantenne angeschlossen, wel-
che in das Basisstationsgeha¨use eingeschraubt wird. Im Vergleich zur integrierten Chipantenne
ist diese Lo¨sung durch eine fu¨r den Empfang ra¨umlich verteilter Systeme wesentlich gu¨nstigere
Antennencharakteristik deutlich im Vorteil. Weiterhin wird fu¨r die Basisstation eine grafische
Anzeigeeinheit und ein Tastenfeld vorgesehen, mittels der Benutzer und Basisstation miteinan-
der agieren ko¨nnen. Auf dem Display kann einerseits ein optisches Feedback zum Verhalten
einzelner Sensoren oder ein U¨berblicksverlauf bekommen werden, wa¨hrend Einstellungen zum
Bertiebsmodus mittels der vorgesehenen Taster manuell vorgenommen werden ko¨nnen. Fu¨r
die Verbindung der Taster zum Mikrocontroller werden diejenigen Anschlusspins verwendet,
welche durch den Wegfall des Reflektometerfrontends verfu¨gbar werden. Dies muss lediglich
in der entsprechenden Software beru¨cksichtigt werden. Eine Schnittstelle zu externen Gera¨ten
wird u¨ber einen asynchronen UART-Bus (engl.: “Universal Asynchronous Receiver Transmit-
ter”) auf einer separaten Buchse ru¨ckseitig des Geha¨uses bereitgestellt. Insgesamt la¨sst sich fu¨r
die Verschaltung der Basisstation resu¨mieren, dass sich durch eine geschickte Verwendung von
Teststrukturen der Messschaltungsplatine der Entwicklungsaufwand deutlich verringern la¨sst.
Weiterhin werden anstelle des Entwurfs von zwei separaten Platinen durch die Ableitung von
mehreren Schaltung aus einer Platine zusa¨tzliche Fehlerquellen minimiert.
11.2 Geha¨use
Die Einhausung der Elektronik erfolgt in ein eigens entworfenes Pultgeha¨use, welches mit ei-
nem 3D-Drucker gefertigt wird. Wie bereits bei dem Vergussrahmen fu¨r die Sensorplatine bie-
tet sich dieses Verfahren an, da es sowohl eine schnelle Verfu¨gbarkeit, als auch ausreichender
Maßhaltigkeit bietet. Das Softwaretool OpenSCAD [74] dient auch fu¨r diese Komponente als
Entwurfsprogramm und die entsprechenden Einbaukomponenten werden datenblattorientiert
nachkonstruiert. Ein Entwurf des zweiteiligen Geha¨uses ist in Abbildung 56 gezeigt. Die Form
des Geha¨uses fa¨llt maßgeblich auf eine Pultform, da sie sowohl eine hohe Stabilita¨t am Platz,
als auch gleichzeitig einen vorteilhaften Anstellwinkel fu¨r das Display mit sich bringt. Dadurch
ist die Bedienung der Taster und das Ablesen der Anzeigeeinheit komfortabel und angenehm.
Rutschhemmende Gummifu¨ße am Boden des Geha¨uses sorgen fu¨r einen stabilen Stand wa¨hrend
des Betriebes und abgerundete Kanten minimieren das Verletzungsrisiko. Die Kontaktierung
der Schaltung im Inneren erfolgt u¨ber ru¨ckseitig angebrachte Buchsen und befindet sich damit
außerhalb des Bedienfelds des Benutzers, um Bedienungssto¨rungen und Fehlermo¨glichkeiten
zu minimieren.
Nach dem Erstellen der Geha¨useteile im 3D-Drucker erfolgt eine Sichtpru¨fung und eventuelle
mechanische Nachbearbeitung von Kanten oder U¨bersta¨nden. Die Druckzeit fu¨r die Geha¨use-
basis betra¨gt dabei etwa 5 Stunden und 25 Minuten bei einer Schichtdicke von 0,3mm. Fu¨r den
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Abbildung 56: Oben: Explosionsmodell des Basisstationsgeha¨uses. Unten: Ansicht der
Geha¨useentwurfes von hinten.
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Geha¨usedeckel wird eine feinere Schichtdicke von 0,2mm vorgesehen und er kann in einer Zeit
von 2 Stunden und 20 Minuten gefertigt werden. Nachdem alle Einschraubkomponenten, Plati-
nen und das Grafikdisplay fixiert sind, wird die interne Verdrahtung vorgenommen. Abbildung
57 und Abbildung 58 zeigen verschiedene Ansichten der auf diese Art realisierten Basisstation.
Abbildung 57: Oben: Gefertigte, geschlossene Basisstation aus perspektivischer, vorderer An-
sicht. Unten: Ru¨ckseite der gefertigen Basisstation.
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UART-Schnittstelle
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Basisstationsplatine
Basisgeha¨use
Betriebsspannungsmodul
Betriebsspannungs-
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Abbildung 58: Oben: Geo¨ffnete Basisstation mit Fokus auf Benutzerschnittstelle und
ru¨ckseitigen Anschlussmo¨glichkeiten. Unten: Geo¨ffnete Basisstation mit Fokus auf interner
Verschaltung der Basisstationsplatine.
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11.3 Funktionalita¨t der grafischen Anzeigeeinheit
Um fu¨r den Einsatz der Basisstation optimierte grafische Darstellungsmo¨glichkeiten zu bieten,
wird mithilfe der Taster eine einfache Moduswahl implementiert. Die vier wa¨hlbaren Betriebs-
modi sind in Tabelle 12 zusammengefasst und unterscheiden sich in der Art, empfangene Daten
auf dem Display darzustellen und in der Eignung fu¨r einen Einzelbetrieb mit einer Mobileinheit
(ME) oder Multisystembetrieb mit mehr als einer Mobileinheit. Jede Betriebsart besitzt hierbei
ihre spezielle Daseinsberechtigung.
Betriebsmodus Textuelle Ausgabe Grafische Ausgabe 1 ME >1 ME
Schnittstellenmodus - - X X
Textmodus X - X X
Einzelsystemmodus - X X -
Multisystemmodus - X X X
Tabelle 12: Betriebsmodi der Basisstation mit ihren spezifischen Eignungen.
So bietet der reine Schnittstellenmodus eine direkte Weiterleitung der empfangenen Datenpa-
kete an die externe Schnittstelle, wa¨hrend sa¨mtliche Ausgaben auf dem Display unterbunden
werden. Dieser Modus ist besonders vorteilhaft bei der Verwendung von einer großen Anzahl
an Mobileinheiten, was zu einem entsprechend hohen Datenaufkommen fu¨hrt. Eine grafische
Ausgabe ist in diesem Anwendungsfall nicht zielfu¨hrend, da die anfallenden Daten nicht so
schnell dargestellt werden ko¨nnen, wie sie empfangen werden.
Der Textmodus bietet eine textuelle Anzeige von allen empfangenen Datenpaketen. Dabei wird
der Datenteil und der Checksummenteil in einer hexadezimalen Formatierung ausgegeben und
weitere relevante Paketinformationen wie Richtigkeit der Pru¨fsumme oder Empfangsleistung
angefu¨gt. In dieser Betriebsart kann beispielsweise vor Beginn einer Studie ein exzellenter
U¨berblick u¨ber die vorhandenen Mobileinheiten und deren Empfangsqualita¨t gewonnen wer-
den. Im Hintergrund werden die empfangenen Daten auf die externe Schnittstelle weitergeleitet.
Im Einzelsystemmodus wird der gesamte Frequenzsweep einer einzelnen Mobileinheit in gra-
fischer Form auf dem Display ausgegeben. Dazu ist die Programmierung einer speziellen Firm-
ware bei der Mobileinheit notwendig, um die integrierte Datennachverarbeitung auf dem Mi-
krocontroller zu umgehen. Alle empfangenen Datenpunkte werden hierbei ebenfalls auf die
externe Schnittstelle weitergeleitet. Dieser Modus ist optimal dazu geeignet, eine einzelne Mo-
bileinheit und im Speziellen das Resonanzverhalten des integrierten Sensors zu u¨berpru¨fen. Auf
diese Art ko¨nnen Bescha¨digungen oder Funktionssto¨rungen einzelner Messsysteme detektiert
und dokumentiert werden. Weiterhin lassen sich aufgrund der Verfu¨gbarkeit der Rohdaten der
Messung unterschiedliche Nachverarbeitungsalgorithmen testen und validieren.
Der Multisystemmodus ist geeignet fu¨r eine zeitgleiche, grafische Darstellung von Messungen
mehrerer Mobileinheiten u¨ber der Zeit. Implementiert ist dabei eine maximale Anzahl von 4
Messverlaufskurven, welche gleichzeitig auf dem Display gezeigt werden ko¨nnen. Die Ska-
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lierbarkeit hinsichtlich einer gro¨ßeren Anzahl von Messkurven ist lediglich durch das optische
Trennvermo¨gen unterschiedlicher Farben im Display durch das menschliche Auge begrenzt.
Eine Weiterleitung der empfangenen Datenpakete auf die externe Schnittstelle geschieht auch
in diesem Modus. Besonders geeignet ist dieser Betriebszustand um mehrere Mobileinheiten
hinsichtlich ihrer Trends oder der Trends zueinander optisch zu u¨berwachen.
Fu¨r alle Betriebsmodi wird auf der externen Schnittstelle eine entsprechend formatierte Ausga-
be erzeugt, wobei von der Basisstation zusa¨tzlich fu¨r jedes empfangene Paket die gemessene
Empfangsleistung angeha¨ngt wird. Ferner kann in allen Betriebsarten durch Druck auf die OK-
Taste ins daru¨berliegende Hauptmenu¨ gewechselt und so ein neuer Modus angewa¨hlt werden.
Insgesamt betrachtet, bietet die Verfu¨gbarkeit aller vorgestellten Betriebsmodi eine große Flexi-
bilita¨t der Basisstation in ihrer Anwendung innerhalb eines Studienszenarios. Dabei kann nicht
nur der eigentlichen Messaufgabe nachgegangen werden, sondern es ko¨nnen weiterhin Sto¨rfa¨lle
wa¨hrend des laufenden Betriebs im Feld effektiv erkannt werden. Dies ermo¨glicht eine zeitna-
he Reaktion auf einen Fehlerfall und somit die Minimierung etwaiger Verluste an wertvollen
Messdaten.
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12 Software
Die Software, welche auf den Mikrocontrollern der entsprechenden Komponenten in der Infra-
struktur ausgefu¨hrt wird, unterscheidet sich stark von Mobileinheit zur Basisstation. Wa¨hrend
bei der Mobileinheit der Fokus eher auf eine stromsparende Funktion und daher eine extensive
Nutzung von Schlafmodi und der effizienten Ausfu¨hrung von Rechenoperationen gelegt wird,
liegt der Schwerpunkt bei der Basisstation auf einer schnellen Datenverarbeitung sowie einer
steten Erreichbarkeit und Verfu¨gbarkeit.
In beiden Systemen wird ein 8-Bit AVR-Mikrocontroller ATmega1284RFR2 der Firma Mi-
krochip (ehemalig Atmel) verwendet, welcher mit einer Taktrate von 16MHz betrieben wird
und auf einer effizienten RISC (engl.: “Reduced Instruction Set Computer”) Architektur ba-
siert. Dadurch ist es mo¨glich, den Code effizient mit einer Geschwindigkeit von bis 16MIPS
(engl.: “Million Instructions Per Second”) auszufu¨hren. Verwendung finden die Controller aus
der AVR-Familie auch bei eingebettenen Systemen fu¨r beispielsweise sicherheitskritische An-
wendungen. Der Controller bietet einen Programmspeicher von bis zu 128 kByte an, wobei fu¨r
Mobileinheit- und Basisstationsprogramm nur etwa ein Zehntel davon beno¨tigt wird. Ein Vor-
teil der Mikrocontrollerfamilie liegt an der großen Anzahl von integrierten Funktionsblo¨cken
wie Timern oder ADCs, welche komfortabel verwendet werden ko¨nnen. Insgesamt betrachtet
bringt der kompakte Controller alle Anforderungen mit sich, um die geforderten Aufgaben zu
u¨bernehmen.
Die Software selbst wird in der maschinenlesbaren, nativen Sprache der Microcontrollers, AVR-
Assembler, erstellt. Der Einsatz des direkten Assembler-Befehlssatzes erlaubt hier eine ma-
ximale Flexibilita¨t hinsichtlich der Programmierung und der gezielten Optimierung einzelner
Funktionen. Ein maximal großer Freiheitsgrad hinsichtlich der Benutzung sa¨mtlicher Regis-
ter und Speicherpla¨tze steht durch die Assemblerprogrammierung zur Verfu¨gung. In speziell
angepassten, mathematischen Routinen kann so die Effizienz und die Ausfu¨hrgeschwindigkeit
gesteigert werden. Ein weiterer Vorteil ist die unbedingte Vorhersagbarkeit des programmierten
Codes im Verhalten an sich. Im Gegensatz dazu wird bei der Verwendung von Hochsprachen
und den dazu notwendigen Compilern, welche den Programmcode optimieren und daraus den
maschinenlesbaren Code erzeugen, die Nachvollziehbarkeit des Maschinencodes erschwert.
Weiterhin ko¨nnen Fehler des Compilers zu einem fehlerhaften Programm oder unerwu¨nschtem
Controllerverhalten fu¨hren. Die absolute Nachvollziehbarkeit der Software ist aber gerade in
kritischen Anwendungsszenarien oder im Medizinelektronikumfeld sinnvoll, wo das Verhalten
des Controllers pra¨zise dokumentiert sein muss.
Soweit mo¨glich werden fu¨r besonders rechenintensive Programmstellen Zeit-Speicher-Kompro-
misse (engl.: “Time Memory Tradeoff’) eingegangen, bei denen die Rechenzeit zugunsten einer
gro¨ßeren Speicherbelegung bevorzugt wird. Dem Grundaspekt der Dateneffizienz wird durch
eine Verarbeitung der Messdaten auf den Mobileinheiten entgegengekommen. Die Datensicher-
heit kann durch die Verwendung der integrierten Verschlu¨sselungskomponente des Controllers
erfolgen und die Datenintegrita¨t wird bei der drahtlosen U¨bertragung automatisch durch den
Transceiverblock des Controllers mittels Pru¨fsummen sichergestellt.
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12.1 Mobileinheit
Der Fokus der Software der Mobileinheit liegt auf einer effizienten Erfu¨llung der Messaufgabe
und der Datenverarbeitung. Ein Beispiel fu¨r eine effiziente Implementierung einer Mittelung
u¨ber 64 aufgenommene ADC-Werte und einer gleichzeitigen Skalierung mit dem Faktor 64 ist
es, alle ADC-Werte einfach zu addieren. So la¨sst sich aus der origina¨ren ADC-Auflo¨sung von
10 Bit ein gemittelter Wert mit einer 16-Bit Breite berechnen und weiterverarbeiten, ohne zeit-
intensive Divisionsoperationen nutzen zu mu¨ssen. Insofern keine Messung durchgefu¨hrt wird,
soll der Mikrocontroller eine mo¨glichst geringe Stromaufnahme haben, um die Akkulaufzeit zu
maximieren. Die meiste Zeit befindet sich der Mikrocontroller daher im sogenannten Power-
Down-Modus, von welchem er durch den integrierten Watchdog-Timer periodisch aufgeweckt
wird, um zu u¨berpru¨fen, ob eine Messung durchgefu¨hrt werden muss. Eine Besonderheit an der
Software der Mobileinheit ist die Nutzung einer undokumentierten Funktion des Mikrocontrol-
lers, welche es u¨berhaupt erst ermo¨glicht, den Transceiver als Stimulus fu¨r das Reflektometer
zu verwenden. Dokumentiert ist im Datenblatt [77] ein sogenannter Continuous Transmission
Test Mode, mit welchem auf den IEEE 802.15.4 konformen Kana¨len eine Testsequenz gesendet
werden kann. Diese Testsequenz la¨sst sich zu einem konstanten Wert setzen, wodurch ein un-
modulierter Tra¨ger gesendet wird. Undokumentiert ist hierbei die Tatsache, dass die integrierte
PLL eine Einstellung der Tra¨gerfrequenz in diesem Testmodus auch auf beliebige Frequenzen
im 500 kHz Raster zwischen 2322MHz und 2527MHz erfolgen kann. Diese feine Rasterung
macht es erst mo¨glich, eine sinnvolle Kombination aus schmalbandigen, resonanten Sensor und
einem Reflektometer zu bilden. In Abbildung 59 ist das Ablaufdiagramm fu¨r die Software der
Mobileinheit gezeigt.
Nach dem Anlegen der Betriebsspannung (RESET) werden alle Ein- und Ausga¨nge des Mikro-
controllers initialisiert. Anschließend wird der Wakeuptimer konfiguiert, gestartet und der Con-
troller in den Power-Down-Modus versetzt. Aus diesem Modus kann der Controller nur duch
den Wakeuptimer aufgeweckt werden. So geschehen, werden alle Konfigurationen fu¨r einen
Messzyklus gesetzt. Dazu geho¨rt sowohl die Konfiguration des Frequenzbereiches, innerhalb
dessen gemessen werden soll, wie auch die Einstellung der HF-Schalter im Messfrontend, oder
die Konfiguration der Stimulusleistung. Wa¨hrend die Frequenzrampe durch den Mikrocontrol-
ler durchgefahren wird, wird der entsprechende ADC-Kanal nach einer kurzer Einschwingdauer
eingelesen. Dabei werden pro Frequenzpunkt 64 Werte pro Kanal aufgenommen, gemittelt und
abgespeichert. An dieser Stelle kann im Programm ebenso das Auslesen anderer ADC-Kana¨le
geschehen, um beispielsweise die Phaseninformation des Gain/Phase-Analyzers aufzunehmen.
Ist der Frequenzsweep beendet, wird u¨ber dem gesamten abgespeicherten Datensatz das Be-
tragsminimum und die entsprechend zugeho¨rige Resonanzfrequenz gesucht. Nach der Aus-
lesung des digitalen Temperatursensors u¨ber die 1-wire Schnittstelle werden alle Messdaten
protokollkonform zu einem Paket geschnu¨rt. Anschließend wird das Messfrontend fu¨r die Da-
tenu¨bertragung konfiguriert, indem der Transceiverausgang des Controllers u¨ber einen Schalter
mit der integrierten Chipantenne verbunden wird. Nach dem Versand des Pakets u¨ber die draht-
lose Schnittstelle wird der Controller erneut in den Power-Down-Modus versetzt, bis er wieder
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RESET
Starte Power-Down-Modus
POWER DOWN
Frequenzsweep komplett?
Ja
Nein
WAKEUP INTERRUPT
Starte Power-Down-Modus
POWER DOWN
Initialisiere Frequenzsweep
Konfiguration Frontend (Schalter, Da¨mpfungsglied)
Konfiguration Transceiver (Stimulusleistung)
Stimulusfrequenz einstellen
Warten auf PLL-Einrastung
Warten auf ADC-Einschwingvorgang
ADC-Werte einlesen
DATENU¨BERTRAGUNG
Konfiguration Frontend (Schalter)
Konfiguration Transceiver (Sendeleistung)
Paket absenden
Initialisiere IO-Ports
Initialisiere Wakeuptimer
EXTRAKTION
Resonanzfrequenz extrahieren (Minimumsuche)
Betrag bei Resonanzfrequenz extrahieren
Temperatursensor auslesen
Daten protokollkonform formatieren
Abbildung 59: Ablaufplan fu¨r die implementierte Software der Mobileinheit.
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vom Wakeuptimer aktiviert wird.
Die Konzeption des U¨bertragungsprotokolls von Mobileinheit zur Basisstation folgt dem glei-
chen Effizienzprinzip wie die Software. So werden fu¨r die U¨bertragung lediglich 15 Bytes ver-
wendet, wobei die letzten beiden Bytes die vom Transceiver automatisch berechnete Checksum-
me enthalten. Durch den im Vergleich zum Normalbetrieb des Microcontrollers etwa 4-fachen
Stromverbrauch bei der drahtlosen U¨bertragung der Messdaten bietet es sich an, nur die not-
wendigsten Informationen zu u¨bertragen.
Der Vollsta¨ndigkeit halber ist in Tabelle 13 das verwendete U¨bertragungsprotokoll fu¨r die reali-
sierte Datenu¨bertragung zwischen Mobileinheit und Basisstation gezeigt. Bis auf den Tempera-
turwert, der im vorzeichenbehafteten Integer-Format u¨bertragen wird, werden fu¨r alle u¨brigen
Daten vorzeichenlose Integerwerte verwendet.
Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wert MOBID MOBGRP MS FRES MAG TEMP CRC
Tabelle 13: Protokoll fu¨r die drahtlose Datenu¨bertragung von Mobileinheit zur Basisstation.
Fu¨r eine gewisse Flexibilita¨t bei der Benutzung mehrerer Mobileinheiten wird eine 8 Bit breite
Identifikationsnummer MOBID vorgesehen. Die folgenden 3 Byte MOBGRP erlauben zusa¨tz-
lich die Implementierung einer Gruppierung mehrerer Sensoren. Das vierte Datenbyte MS ist
eine Kombination aus Modus und Status-Byte und kann fu¨r die U¨bertragung einiger Testbits
verwendet werden. In den na¨chsten 8 Byte befinden sich die zentralen Messdaten bestehend
aus Resonanzfrequenz FRES in kHz, Betrag bei der Resonanzfrequenz MAG in mdB und der
ausgelesenen Temperatur TEMP in Sechzehntel Grad Celsius Schritten. Der u¨bertragene Tem-
peraturwert ist derselbe Wert, der vom digitalen Temperatursensor ausgelesen wird, weswegen
sich die besondere Skalierung ergibt. Die abschließende Pru¨fsumme CRC mit einer Breite von
2 Byte wird vom Transceiver automatisch angeha¨ngt und muss nicht separat berechnet werden.
12.2 Basisstation
Dadurch, dass die Basisstation stationa¨r betrieben wird und eine externe Stromversorgung be-
sitzt, ist im Gegensatz zur Mobileinheit die Stromaufnahme nicht der bestimmende Faktor beim
Entwurf der Software. Die Basisstation muss hingegen immer bereit sein, Datenpakete der Mo-
bileinheiten zu empfangen und mo¨glichst schnell weiter zu verarbeiten. Dies kann je nach
gewa¨hltem Modus die Darstellung auf der grafischen Anzeigeneinheit oder die Weiterleitung
der Pakete auf die externe Schnittstelle beinhalten. Implementiert sind 4 Betriebsmodi der Ba-
sisstation, welche detailliert im Kapitel 11 besprochen sind. Allen Modi gemein ist jedoch ein
grundlegender Aufbau der Software, wie er in Abbildung 60 gezeigt ist.
Direkt nachdem die Betriebsspannung an der Basisstation anliegt, wird der Betriebsmodus mit-
hilfe der vorgesehenen Taster und der grafischen Anzeigeeinheit gewa¨hlt. Dieser Modus ist so
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RESET
Wahl des Betriebsmodus
Datenpaket empfangen?
Ja
Taste fu¨r Moduswahl gedru¨ckt?
Nein
Nein
Ja
Paket valide?
Nein
Ja
Nein
Ja
Ja
GRAFISCHE ANZEIGE
XY-Skalierung Daten fu¨r Anzeige
U¨bertragung Daten an Anzeige
Grafikunterstu¨tzung
im Betriebsmodus?
FILTERUNG
U¨berpru¨fung Paketformat
U¨berpru¨fung Paket CRC
EXTERNE SCHNITTSTELLE
Formatierung Daten fu¨r externe Schnittstelle
Absenden Datensatz an externe Schnittstelle
Initialisiere IO Ports
Initialisiere Transceiverblock
Abbildung 60: Ablaufplan fu¨r die implementierte Software der Basisstation.
lange aktiv, bis er mithilfe eines Tastendrucks wieder verlassen wird und wieder ein neuer Be-
triebsmodus ausgewa¨hlt werden kann. Innerhalb aller Betriebsmodi besteht das Programm im
Wesentlichen aus dem Warten auf ein Datenpaket von einer Mobileinheit. Nach dem Empfang
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und der Aufbereitung des Datenpakets wird es auf die externe Schnittstelle weitergeleitet und, je
nachdem, ob der Modus eine grafische Anzeige unterstu¨tzt, auf dem Display dargestellt. Solan-
ge der Modus aktiv ist, wird erneut auf ein Datenpaket einer Mobileinheit gewartet und weiter
wie beschrieben verfahren. Die Ausgabe der empfangenen Pakete auf der externen Schnittstelle
erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 250000Baud und einem Datenformat von 8 Datenbit,
keiner Parita¨t und einem Stopbit. Fu¨r die Formatierung auf der seriellen Schnittstelle wird eine
fu¨r Menschen lesbare Darstellung gewa¨hlt. Durch die dezimale Kodierung einiger Datenfelder
ohne fu¨hrende Nullen ergibt sich eine variable Breite pro Datensatz von 20Bytes bis 39Bytes.
Zur Trennung der Datenfelder wird ein Leerzeichen (ASCII Code 0x21) gesendet und jeder
Datensatz wird mit einem Zeilenumbruch (ASCII Code 0x0A) beendet. In Tabelle 14 ist der
Aufbau des verwendeten Protokolls fu¨r die Weiterleitung eines Datenpaketes an die externe
Schnittstelle gezeigt, wobei die Feldtrenner und das Datensatzende nicht aufgelistet sind.
Feldnummer Gro¨ße in Bytes Feldinformation Formatierung
0 8 MOBID+MOBGRP hexadezimal (00000000-FFFFFFFF)
1 2 MS hexadezimal (00-FF)
2 1-10 FRES dezimal (0-4294967295)
3 1-5 MAG dezimal (0-65535)
4 1-5 TEMP dezimal (0-65535)
5 1-3 ED dezimal (0-255)
Tabelle 14: Bei Normalbetrieb verwendetes Protokoll fu¨r die Datenu¨bertragung von der Basis-
station zur externen Schnittstelle.
Die Bezeichnung der Feldinformationen ist hierbei die gleiche wie bei dem U¨bertragungsproto-
koll von Mobileinheit zur Basisstation in Tabelle 13. Einziger Unterschied ist der zusa¨tzlich von
der Basisstation erzeugte ED-Wert, der eine gescha¨tzte Empfangsleistung fu¨r das Datenpaket
darstellt. Dieser gibt in 1 dB Stufen an, wie stark das Signal u¨ber einem Empfangspegel von
-90 dBm liegt und kann somit zur Beurteilung der Empfangsqualita¨t einzelner Mobileinheiten
herangezogen werden.
Zusammenfassend la¨sst sich fu¨r den Entwurf der Software feststellen, dass die grundlegend
verschiedenen Anforderungen an Mobileinheit und Basisstation zu zwei unterschiedlichen Ent-
wurfsschwerpunkten fu¨hrt. Einerseits ein mo¨glichst energieeffizientes Programm fu¨r die Mobil-
einheit, um fu¨r eine begrenzte Akkukapazita¨t eine mo¨glichst lange Laufzeit zu bieten. Anderer-
seits ein mo¨glichst verarbeitungseffizientes Programm fu¨r die Basisstation, um die Datenpakete
der Mobileinheiten mo¨glichst sicher und schnell weiterzuverarbeiten. Eine geschickte Nutzung
der Mikrocontrollerressourcen durch die Verwendung der nativen Befehle des Controllers er-
laubt hier eine erfolgreiche Umsetzung beider Konzepte und fu¨hrt so zu einer zielfu¨hrenden
Realisierung der gesamten Messinfrastruktur.
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Teil IV
Systemverifikation und Systemanalyse
Wa¨hrend die Einzelkomponenten bereits verifiziert sind, ist nun das Zusammenspiel der Be-
standteile zu u¨berpru¨fen. Die Systemverifikation zielt daher darauf ab, die beiden Hauptkom-
ponenten der Messinfrastruktur, die Basisstation und die Mobileinheit, auf Funktionalita¨t hin
zu u¨berpru¨fen. Eine Verifikation beider Bestandteile stellt sicher, dass die vorgeschlagene Infra-
struktur fu¨r die geforderte Messaufgabe einsetzbar ist. Mit den realisierten Komponenten kann
damit das u¨bergeordnete Ziel verfolgt werden, in breit angelegten Studien den Zusammenhang
zwischen einer A¨nderung dielektrischer Materialeigenschaften und einer A¨nderung des Hydra-
tionshaushalts zu besta¨tigen. In der anschließenden Systemanalyse werden die verifizierten Ein-
zelkomponenten verwendet, um aus Langzeitmessungen Aussagen u¨ber die Leistungsfa¨higkeit
und die Systemgrenzen zu gewinnen. Davon ausgehend werden wichtige Abscha¨tzungen fu¨r
den praktischen Einsatz der Messinfrastruktur innerhalb einer Studie abgeleitet.
13 Verifikation der Funktionalita¨t einer Basisstation
In einem ersten Schritt muss die Funktionalita¨t der Basisstation besta¨tigt werden. Nur dann
ko¨nnen die drahtlos gesendeten Messdaten einer Mobileinheit entgegegenommen und ausge-
wertet werden. Die funktionale Verifikation der Basisstation erfolgt fu¨r jeden Betriebsmodus
einzeln, da jeder Betriebsart eine spezielle Rolle und Aufgabe zukommt.
13.1 Schnittstellenmodus
Der Einsatzzweck des Schnittstellenmodus liegt dort, wo das aufkommende Datenvolumen die
grafischen Darstellungsmo¨glichkeiten u¨bersteigt. Insofern ist es sinnvoll fu¨r diesen Modus, die
Fa¨higkeit unter Beweis zu stellen, zuverla¨ssig Datenpakete an die externe Schnittstelle weiterzu-
leiten. Als quantisierbare Einheit wird die Paketfehlerrate fu¨r eine gegebene Messinfrastruktur
bei unterschiedlichen Sendeleistungen gewa¨hlt. Der verwendete Messaufbau ist in Abbildung
61 gezeigt.
Fu¨r die Verfikation dieses Modus wird ein Aufbau gewa¨hlt, der einer fiktiven Studie nahekom-
men soll. Dazu wird eine Messschaltungsplatine im Abstand von 5 Metern etwa auf Ho¨he der
Basisstation positioniert. Die direkte Sichtverbindung wird ferner durch mehrere, ku¨nstlich ge-
schaffene Hindernisse in der Na¨he der Messschaltung und in der Na¨he der Basisstation blo-
ckiert. Die Energieversorgung der Messschaltung erfolgt durch ein einstellbares Labornetz-
teil und die Firmware wird so angepasst, dass eine bekannte Anzahl an Datenpaketen mit
einer bekannten Sendeleistung und einer Rate von etwa 200 Paketen pro Sekunde versen-
det werden. Mittels eines an die externe Schnittstelle der Basisstation verbundenen Compu-
ters kann nun aus der Anzahl der korrekt empfangenen und weitergeleiteten Pakete eine Ge-
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Abbildung 61: Messaufbau, Komponentenausrichtung und maßstabsgetreuer Raumplan fu¨r die
Bestimmung der Paketfehlerrate. Hellgrau markiert sind die Grundfla¨chen der Labortische, dun-
kelgrau markiert sind Aufbauten auf Labortischen, welche die direkte Sichtverbindung zur Ba-
sisstation unterbrechen.
samtpaketfehlerrate bestimmt werden. Ein Paket wird als korrekt empfangen bewertet, wenn
eine korrekte Pru¨fsumme vorliegt und gleichzeitig das Paket die richtige La¨nge besitzt, auch
wenn dadurch seltene Fa¨lle, bei der ein mehrfacher U¨bertragungsfehler trotzdem zu einer kor-
rekten Pru¨fsumme fu¨hrt vernachla¨ssigt werden. Die Gesamtpaketfehlerrate ist insofern eine
worstcase-Abscha¨tzung, als dass auch U¨bertragungsfehler beru¨cksichtigt werden, welche bei
der U¨bertragung von der Basisstation zum extern verbundenen Computer entstehen. Da die
U¨bertragungsgeschwindigkeit der UART-Schnittstelle mit 250000 Baud und einem 8N1 Format
erfolgt und ein u¨bertragener Datensatz maximal 40 Zeichen enthalten kann, berechnet sich die
theoretisch maximal kontinuierlich handhabbare Paketrate zu etwa 625 Paketen pro Sekunde. In
einer Studiensituation ist fu¨r eine einzelne Mobileinheit eine Paketrate von etwa 0,1 Paketen pro
Sekunde (1 Paket auf 10 Sekunden) bis zu 0,002 Paketen pro Sekunde (1 Paket in 10 Minuten)
zu veranschlagen. Selbst bei einer Verwendung von 100 Mobileinheiten in einer Studiensituati-
on entspra¨che dies einer Paketrate von maximal 10 Paketen pro Sekunde. Die getestete Paketrate
ist mit 200 Paketen pro Sekunde somit einerseits weit unterhalb der theoretisch mo¨glichen Ra-
te, andererseits aber weit u¨ber dem, was in einem Studienszenario anfallen wu¨rde und stellt
damit eine geeignete Wahl dar. In Tabelle 15 sind die Paketfehler dargestellt, welche bei einer
U¨bertragung von 8 mal 65536 Paketen gemessen werden. Es ist dabei fu¨r geringere Sendeleis-
tungen gut zu erkennen, dass Gesamtpaketfehlerrate und Sendeleistung miteinander korreliert
sind. Dieses Verhalten ist allgemein bekannt, da eine gro¨ßere Sendeleistung zu einem gro¨ßeren
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Sendeleistung in dBm Paketfehler absolut Relative Gesamtpaketfehlerrate
+3,5 15 2,86 ·10−5
+2,8 4 7,63 ·10−6
+1,8 13 2,48 ·10−5
+0,5 11 2,10 ·10−5
-1,5 15 2,86 ·10−5
-3,5 11 2,10 ·10−5
-6,5 58 1,11 ·10−4
-11,5 66 1,26 ·10−4
-16,5 188 3,59 ·10−4
Tabelle 15: Aufgenommene Paketfehler fu¨r eine Paketanzahl von n=524230 und berechnete
relative Gesamtpaketfehlerrate fu¨r verschiedene Sendeleistungen der Messschaltung.
Signal-Rauschabstand am Empfa¨nger und damit zu einer sichereren U¨bertragung fu¨hrt. Die
verwendete Modulationsart Offset-QPSK bietet hier einen guten Kompromiss aus spektraler
Effizienz zu beno¨tigtem Signal-Rauschabstand fu¨r eine gegebene Paketfehlerrate. Laut Daten-
blatt des Mikrocontrollers [77] liegt bei einer Empfangsleistung an der Sensitivita¨tsgrenze von
-100 dBm die Paketfehlerrate unter 1%. In dem gegebenen Messaufbau ist es jedoch auch fu¨r
geringe Sendeleistungen nur mo¨glich, oberhalb der Sensitivita¨tsgrenze und daher weit unter-
halb dieser Fehlerrate zu bleiben. Der Einfluss der Paketfehlerrate muss im Allgemeinen, neben
der erwarteten Messgro¨ßena¨nderung u¨ber der Zeit, auch bei der Wahl der Paketrate der Mobil-
einheiten beru¨cksichtigt werden. Fehlerhafte Pakete du¨rfen nicht zu einem wesentlichen Infor-
mationsmangel bei Messstudien fu¨hren, weshalb eine besonders konservative Abscha¨tzung bei
der Paketratenfestsetzung von Vorteil ist.
Fu¨r die Abscha¨tzung der Leistungsfa¨higkeit einer gegebenen Messinfrastruktur ist nicht nur die
Paketfehlerrate interessant, sondern auch die Fragestellung, wie leistungsstark einzelne Mobil-
einheiten von der Basisstation empfangen werden ko¨nnen. Fu¨r diesen Zweck bietet der Trans-
ceiverblock des Mikrocontrollers beim Empfang eines Datenstromes eine automatische Emp-
fangsleistungsscha¨tzung ED (engl.: “Energy Detection”) mit einer 1 dB Leistungsauflo¨sung an,
welche ferner bei der Implementierung der Basisstationssoftware beru¨cksichtigt wird. Diese
Energy-Detection-Mo¨glichkeit des Transceivers ist fu¨r die Kollisionserkennung beziehungs-
weise Erkennung der Kanalbelegung nach Konformita¨t mit dem IEEE 802.15.4 Standard ge-
dacht. Die Bandbreite fu¨r die Leistungsmessung entspricht hierbei einem standardkonformen
Kanal mit einer Breite von 2MHz. Der ED-Wert selbst wird aus einer Mittelung von intern
gemessenen RSSI-Werten (engl.: “Received Signal Strength Indicator”) u¨ber 8 Datensymbole
erzeugt. Zur Validita¨tsu¨berpru¨fung dieser Empfangsleistungsvermessung werden je 1024 Pake-
te mit einer definiert eingestellten Sendeleistung von einer Messschaltung versendet, von der
Basisstation aufgenommen und an einen externen Computer weitergeleitet und abgespeichert.
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Abbildung 62: An der Basisstation ausgelesene Empfangsleistung u¨ber variiende Sendeleis-
tungseinstellung bei einer Messchaltung u¨ber 1024 Pakete gemittelt.
Der Messaufbau ist hierbei identisch zu dem fu¨r die Paketfehlerratenmessung. U¨ber alle 1024
Pakete gemittelt ist der ausgelesene Empfangspegel in Abbildung 62 dargestellt.
Wie aus der Abbildung zu entnehmen ist, erfolgt die Scha¨tzung der Empfangsleistung und das
Setzen der Sendeleistung in dem gegebenen Messbereich zuverla¨ssig. Im niedrigen Leistungs-
bereich verha¨lt sich die Empfangsleistung gut proportional zur programmierten Sendeleistung.
Fu¨r ho¨here Sendeleistungen ist die Abweichung von dem ideal linearen Verhalten durchaus fest-
zustellen. Da die Leistungsabscha¨tzung allerdings als Orientierungshilfe dienen soll, ist diese
Abweichung mit einem gescha¨tzten Fehler von maximal 2 dB akzeptabel.
Anwendung findet diese Messmethode weiterhin im Textmodus der Basisstation, damit der Be-
nutzer im Studienfall die Empfangsqualita¨t und Sendefunktionalita¨t einzelner Mobileinheiten
beurteilen kann und eventuell fehlerhafte Messsysteme leicht identifiziert werden ko¨nnen.
13.2 Textmodus
Die Verfikation der Funktionalita¨t im Textmodus erfolgt mit mehreren Messschaltungsplatinen,
welche sich verstreut im Raum befinden. Da in diesem Modus die Anwesenheitserkennung der
Mobileinheiten und Abscha¨tzung der Empfangsqualita¨ten im Vordergrund stehen, wird eine
dynamische Vera¨nderung der Messinfrastruktur, insbesondere der Messschaltungen vorgenom-
men. Die Messschaltungen senden dazu in einem zeitlichen Abstand von 1 s gu¨ltige Daten-
pakete und die von der Basisstation aufgenommenen Empfangspegel werden an die externe
Schnittstelle an einen Computer zur Speicherung weitergegeben. Der u¨ber die externe Schnitt-
128
stelle weitergegebene Datensatz entha¨lt dabei dieselben Informationen wie die, die am Display
textuell angezeigt werden. Dadurch kann durch die Auswertung der u¨ber die externe Schnitt-
stelle weitergeleiteten Daten im Nachhinein die Funktionalita¨t des Textmodus besta¨tigt werden.
Der dynamische Ablauf der Vera¨nderung der Messinfrastruktur ist in Abbildung 63 gezeigt. Al-
le Messschaltungen werden u¨ber einstellbare Labornetzteile oder Festspannungsnetzteile ver-
sorgt, sind zu Beginn des Tests deaktiviert und liegen etwa in gleicher Ho¨he zur Basisstation
auf Labortischen.
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Abbildung 63: Maßstabsgetreuer Raumplan mit eingezeichneten Aktionspunkten zur
Vera¨nderung der Dynamik der Messinfrastruktur. Hellgrau markiert sind die Grundfla¨chen der
Labortische, dunkelgrau markiert sind Aufbauten auf Labortischen, welche die direkte Sicht-
verbindung zur Basisstation unterbrechen.
Eine Testperson beginnt beim Startpunkt (1) und aktiviert die Datenaufnahme durch den Com-
puter. Anschließend aktiviert er die Betriebsspannung fu¨r Messschaltung 1 (2), welcher nun
beginnt, Datenpakete an die Basisstation zu senden. Die Testperson folgt dem festgelegten Pfad
in etwa halber Schrittgeschwindigkeit und gelangt schließlich zuMessschaltungen 2 und 3, wel-
che gleichzeitig aktiviert werden (3). Nach der Aktivierung setzt die Versuchsperson den Gang
zur Basisstation fort, fasst fu¨r einige Sekunden an die dortige Stummelantenne (4) und folgt
dem Weg zu M2 und M3 zuru¨ck. Dort angelangt, schirmt die Testperson M3 mit der hohlen
Hand fu¨r einige Sekunden ab (5), gibt ihn wieder frei und gelangt u¨ber den urspru¨nglichen Pfad
wieder zuru¨ck zu M1. Diese schirmt die Testperson wieder fu¨r einige Sekunden mit der hohlen
Hand ab (6) und beendet nach Ankunft am urspru¨nglichen Startpunkt die Messreihe (7). Die
Aufnahme der Empfangsqualita¨ten kann dabei in Abbildung 64 betrachtet werden.
Nach dem Anschalten der Messschaltung 1 am Aktionspunkt (2) sendet nur dieses, wa¨hrend am
Aktionspunkt (3) die anderen beiden Messschaltungen ebenfalls aktiv werden. Auf dem Weg
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Abbildung 64: Verla¨ufe der gescha¨tzten Empfangsleistungen von drei Messschaltungen
wa¨hrend der Vera¨nderung der Messinfrastruktur an den Aktionspunkten.
zum Aktionspunkt (4) liegt eine sehr vera¨nderliche Empfangsleistung an, was durch die Ab-
schirmung der Basisstation durch die Testperson zu begru¨nden ist. Am Aktionspunkt (4) selbst,
bei dem an die Stummelantenne der Basisstation gefasst wird, ist wie erwartet ein deutlicher
Einbruch aller Empfangsleistungen zu beobachten. Beim Abschirmen der Messschaltung 3 mit
der hohlen Hand am Aktionspunkt (5) ist lediglich nur ein leichter Einbruch von etwa 10 dB zu
bemerken, obwohl die Oberseite des Senders komplett mit der Handfla¨che abgeschirmt ist. Der
Einbruch ist in etwa gleich zu dem von Messschaltung 1 am Aktionspunkt (6), wo ebenfalls
eine Abschirmung mit der hohlen Hand erfolgt. Vergleicht man die absoluten Empfangsleistun-
gen der Messschaltungen unter sich, so stellt man fest, dass Messschaltung 2 und 3 in etwa mit
der gleichen Leistung empfangen werden, wohingegen Messschaltung 1 tendenziell um bis zu
5 dB schwa¨cher empfangen wird. Da sich Messschaltung 2 und 3 direkt nebeneinander befinden
und im Gegensatz zu Messschaltung 1 eine direkte Sichtverbindung zur Basisstation besitzen,
la¨sst sich auch dieser Sachverhalt hervorragend begru¨nden. Insgesamt betrachtet lassen sich
die Verla¨ufe der Empfangsleistungen aus den dynamischen Vera¨nderungen der Messinfrastruk-
tur gut erkla¨ren und somit die Validita¨t der Empfangsleistungsscha¨tzung und des Textmodus
untermauern. Fu¨r die gegebene Vera¨nderung der Messinfrastruktur la¨sst sich trotz der erzwun-
genen Abschirmung durch die Hand oder provozierte Abschattungseffekte durch Testpersonen
eine Empfangsleistung sta¨rker -90 dBm erreichen. Damit wird eine gute Systemverfu¨gbarkeit
innerhalb der Infrastruktur fu¨r Studiensituationen messtechnisch verifiziert.
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13.3 Einzelsystemmodus
Der Einzelsystemmodus dient dazu, die Rohdaten u¨ber den Frequenzsweep eines einzelnen
Messsystems grafisch auf dem Display der Basisstation darzustellen. Dies erlaubt es, die Funk-
tionalita¨t des integrierten dielektrischen Sensors und der Messschaltung zu u¨berpru¨fen. In der
entsprechend angepassten Firmware der Messschaltung wird dabei die standardma¨ßig imple-
mentierte Datennachverarbeitung, welche aus den Rohdaten Resonanzfrequenz und Betrag ex-
trahiert, umgangen. Pro Messdurchlauf werden die vom ADC des Mikrocontrollers aufgenom-
menen Werte fu¨r Betrag und Phase des Reflexionsfaktors an die Basisstation gesendet und dort
am grafischen Display dargestellt. Gleichzeitig werden die empfangenen Daten an die externe
Schnittstelle zu Dokumentationszwecken oder einer nachtra¨glichen Auswertung weitergeleitet.
Mittels der Tasten UP und DN kann der aktuell angezeigte Graph gelo¨scht werden, ansonsten er-
folgt die Darstellung hintereinander gesendeter Messverla¨ufe im gleichen Koordinatensystem.
Die Verifikation dieses Modus erfolgt mithilfe einer technisch modifizierten Messschaltung, an
Anzeigeausgabe Kurzschluss Anzeigeausgabe Resonator
Basisstation im Einzelsystemmodus
Abbildung 65: Ausgaben der Anzeigeeinheit der Basisstation im Einzelsystemmodus.
dem u¨ber eine separate Buchse eine Verbindungsmo¨glichkeit zu einem externen DUT besteht.
An diese Buchse werden unterschiedliche Hochfrequenzlasten, wie ein Kurzschluss, oder ei-
ne Resonatorstruktur angebracht und jeweils eine Messung durchgefu¨hrt. Abbildung 65 zeigt
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die entsprechenden Ausgaben auf der grafischen Anzeigeeinheit der Basisstation. In gru¨ner
Farbe wird der ADC-Wert fu¨r den Betragsausgang dargestellt und die rote Farbe wird fu¨r die
Darstellung des ADC-Werts fu¨r den Phasenausgang des Gain/Phase-Analyzers verwendet. Die
Skalierung der Ordinatenachse ist so gewa¨hlt, dass ein 16 Bit großer Wertebereich dargestellt
werden kann, wa¨hrend die Skalierung der Abszisse so gewa¨hlt ist, dass ein Frequenzsweep von
2350MHz bis 2550MHz dargestellt werden kann. Im Vergleich dazu sind in Abbildung 66
die u¨ber die externe Schnittstelle aufgenommenen Datenpunkte gezeigt. Bezu¨glich der Mess-
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Abbildung 66: Darstellung der aufgenommenen Datenpunkte wa¨hrend der Verifikation des Ein-
zelsystemmodus u¨ber die externe Schnittstelle. Grau schraffiert ist der darstellbareWertebereich
der Basisstation.
verla¨ufe la¨sst sich optisch kein Unterschied zwischen den dargestellten und extern weiterge-
leiteten Daten feststellen, was die Funktionalita¨t dieses Modus besta¨tigt. Trotz fehlender Ka-
librierung lassen sich bereits aus den Rohwerten der Messsysteme die Reflexionsfaktoren der
DUTs gut erkennen und bestimmen. Es bleibt festzustellen, dass das Display der Basisstation
und der Einzelsystemmodus eine gute Mo¨glichkeit zur Verifikation einer einzelnen Mobilein-
heit darstellen. Der direkte Zugriff auf die ADC-Rohwerte des Messsystems erlaubt sowohl
die Identifikation fehlerhafter Mobileinheiten, als auch die Verifikation der Funktionalita¨t einer
einzelnen Mobileinheit.
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13.4 Multisystemmodus
Der Zweck des Multisystemmodus besteht darin, einenMesswerteverlauf u¨ber der Zeit fu¨r meh-
rere Mobileinheiten zu bekommen. Dies ist die pra¨ferierte Betriebsart fu¨r einen Studienfall im
Kontext der Dehydrationsmessung. Durch die Darstellung der Messverlauftrends ko¨nnen diese
miteinander verglichen oder die Entwicklung einer einzelnen Mobileinheit beobachtet werden.
Um die U¨bersichtlichkeit auf dem Display zu wahren, wird nur der Verlauf der Resonanzfre-
quenz, welche von den Mobileinheiten aus der Messung extrahiert wird, angezeigt. Gleichzei-
tig sollen empfangene Pakete zusa¨tzlich an der Schnittstelle fu¨r externe Gera¨te zur Verfu¨gung
gestellt werden. Fu¨r die Verifikation dieser Betriebsart wird auf 3 Messschaltungsplatinen eine
spezifische Firmware aufgespielt, mit welcher jeweils unterschiedliche, vorgegebene Messwert-
verla¨ufe u¨ber der Zeit erzeugt werden. Messschaltung 1 sendet dabei einen Frequenzverlauf von
2365MHz bis 2415MHz in 200 Messpunkten, Messschaltung 2 sendet einen Frequenzverlauf
von 2425MHz bis 2475MHz in 400 Messpunkten und Messschaltung 3 sendet einen Frequenz-
verlauf von 2485MHz bis 2435MHz in 600 Messpunkten. Durch die stark unterschiedlichen
Signalformen soll eine optische Differenzierung der einzelnen Messschaltungen auf der An-
zeige leicht fallen. Die drei Messschaltungen sind dabei gleichzeitig aktiv und senden jeweils
etwa in einem 500ms Abstand. Ein Abgleich der auf dem Display angezeigten Verla¨ufe mit
den einprogrammierten Wertefolgen dient dazu, die Funktionalita¨t dieses Modus zu besta¨tigen.
Weiterhin erwa¨hnenswert an dieser Betriebsart ist die Skalierung der Messwertedarstellung auf
dem Display bezu¨glich beider Achsen. So bildet die y-Achse des gezeigten Koordinatensystems
Abbildung 67: Ausgaben der Anzeigeeinheit der Basisstation und Messaufbau mit drei Mess-
schaltungen fu¨r die Verifikation im Multisystemmodus.
den Frequenzbereich von 2350MHz bis 2550MHz ab und besitzt dadurch eine Auflo¨sung von
20MHz pro vertikaler Division. Die x-Achse des Plots wird durch einkommende Datenpakete
der Mobileinheiten automatisch so skaliert, dass fu¨r einen Datenpunkt einer Mobileinheit ein
Pixel in der Breite reserviert ist. Damit ko¨nnen auf dem Display, welches eine Breite von 800
Pixel besitzt, ebenfalls 800 Datenpunkte pro Mobileinheit dargestellt werden. Bei einer Pake-
trate von 1 Paket auf 10 Minuten pro Mobileinheit entspra¨che die komplette x-Achse damit
einer Dauer von etwa 5,6 Tagen, was ausreichend fu¨r Dehydrationstudien inklusive Rehydra-
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tionsphase ist. Die grafische Ausgabe der Basisstation im Multisystemmodus ist in Abbildung
67 gezeigt. Fu¨r einen Vergleichsgraphen wird die Datenausgabe auf der externen Schnittstelle
verwendet. Der daraus gewonnene Vergleichsgraph ist in Abbildung 68 zu sehen. Deutlich zu
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Abbildung 68: Darstellung der aufgenommenen Datenpunkte wa¨hrend der Verifikation des
Multisystemmodus u¨ber die externe Schnittstelle. Grau schraffiert ist der darstellbare Werte-
bereich der Basisstation.
erkennen ist die Tatsache, dass die Basisstation bei der Ausgabe automatisch die Zuteilung von
Sensornummer zu einer spezifischen Graphenfarbe u¨bernimmt. Dadurch ist eine einwandfreie
Unterscheidbarkeit der einzelnen Kurvenverla¨ufe erst mo¨glich. Anhand der Testverla¨ufe kann
die Skalierung des Displays bezu¨glich beider Koordinatenachsen und damit die volle Funktio-
nalita¨t des Multisystemmodus besta¨tigt werden.
Abschließend la¨sst sich fu¨r die Verifikation der Basisstation zusammenfassen, dass fu¨r jeden
einzelnen Modus eine separate Funktionalita¨tsu¨berpru¨fung erfolgen muss. Die Notwendigkeit
dieser U¨berpru¨fung ist hauptsa¨chlich der Tatsache geschuldet, dass jeder Betriebsmodus fu¨r ei-
nen speziellen Einsatzzweck konzipiert ist. Dadurch, dass sich diese Einsatzzwecke nur wenig
u¨berschneiden, fallen die Anforderungen an den jeweiligen Betriebsmodus auch stark unter-
schiedlich aus. Mittels der vorgestellten Testverfahren ko¨nnen schließlich alle Betriebsmodi der
Basisstation teils quantitativ, teils qualitativ in ihrer Funktionalita¨t besta¨tigt werden.
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14 Verifikation der Funktionalita¨t einer Mobileinheit
Idealerweise erfolgt die Verifikation einer Mobileinheit mit derselben Testflu¨ssigkeit, welche
auch fu¨r die Sensorverifikation verwendet wird. Da die Testflu¨ssigkeit mit einer Mischung aus
Aceton und Methanol relativ aggressiv gegenu¨ber vielen Materialien ist, mu¨sste man bei der
Verifikation einer Mobileinheit sicherstellen, dass keine Testflu¨ssigkeit ins Innere des Geha¨uses
dringen kann und die Verbindung zwischen Testku¨vette und Mobileinheit absolut dicht ist. Ge-
rade im Kontaktbereich des Sensors in einer Mobileinheit ist die Geha¨usedicke durch die Passi-
vierungsdicke vorgegeben. Diese ist mit 0,6mm a¨ußerst gering und dadurch, dass das Geha¨use
mithilfe eines 3D-Druckverfahrens hergestellt wird, la¨sst sich bei diesen geringen Schichtdi-
cken keine Dichtheit garantieren. Selbst in Versuchen mit Ku¨vettenaufbauten an einzelnen Sen-
sorplatinen zeigt sich, dass sich eine Dichtheit nicht immer auf Anhieb sicherstellen la¨sst. Um
die gefertigte Mobileinheit nicht unno¨tig zu gefa¨hrden, soll die Verifikation daher in 2 Schrit-
ten sichergestellt werden. Im ersten Schritt wird eine bereits verifizierte Sensorplatine mittels
eines Kabels mit einer Messschaltungsplatine verbunden. Die Trennung der beiden Platinen
durch das Kabel hat den Vorteil, dass im Falle einer Undichtigkeit die Messschaltungsplati-
ne von der Testflu¨ssigkeit unberu¨hrt bleibt. Durch diesen Aufbau kann die Funktionalita¨t der
Kombination aus Sensorplatine und Messschaltung besta¨tigt werden. Im zweiten Schritt soll
eine gefertigte Mobileinheit an mehreren Stellen am Ko¨rper platziert und Messergebnisse auf-
genommen werden. Dadurch kann einerseits sichergestellt werden, dass die Kombination aus
Versorgungsplatine, Messschaltungsplatine und Sensorplatine funktional ist, als auch anderer-
seits, dass sich der entwickelte Sensor fu¨r den Einsatz an unterschiedlichen Messstellen am
Ko¨rper eignet und sich damit innerhalb des Arbeitsbereichs der Spezifikation befindet. Weiter-
hin erlauben es diese Messungen, einen Vergleich mit den vorgestellten parametrierten Simula-
tionsmodellen bezu¨glich der Gewebeschichtdicken anzustellen. Es lassen sich dadurch Trends
hinsichtlich einer dickeren oder du¨nneren Hautschicht oder Subcutis erkennen und innerhalb
der untersuchten Messstellen vergleichen.
14.1 Verifikation Sensor-Messschaltungsplatine
Um den Verbund aus Sensorplatine und Messschaltungsplatine auf Funktionalita¨t hin zu u¨ber-
pru¨fen, wird der Testaufbau, der in Abbildung 69 gezeigt ist, verwendet. Sowohl die Sensorpla-
tine, als auch die Messschaltungsplatine sind mittels Klemmhalterungen an Stativen befestigt.
Die Sensorplatine ist u¨ber ein kurzes Kabelstu¨ck mit der Messschaltungsplatine verbunden.
Es wird darauf geachtet, mit dem Kabel einen leichten Bogen zu schlagen, so dass im Falle
von Undichtigkeiten die Testflu¨ssigkeit nicht an die Messschaltungsplatine gelangen kann. Die
Versorgungsspannung wird der Messschaltungsplatine u¨ber ein Labornetzteil zur Verfu¨gung ge-
stellt. Innerhalb der Realisierung einer Mobileinheit soll die Sensorplatine u¨ber eine vertikale
Durchverbindung ru¨ckseitig mit der Messschaltungsplatine verbunden sein. Um diese vertika-
le Durchkontaktierung zu nutzen und mit in die Betrachtung einfließen zu lassen, wird auf der
Messschaltungsplatine ru¨ckseitig eine SMA-Buchse angelo¨tet. U¨ber diese Buchse wird schließ-
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Abbildung 69: Aufbau zur messtechnischen Verifikation des Verbundes aus Sensorplatine und
Messschaltungsplatine.
lich die Sensorplatine angebunden. Durch diesen Aufbau kann eine hohe U¨bereinstimmung
zwischen dem Aufbau in einer Mobileinheit und dem verwendeten Verifikationsaufbau erreicht
werden.
Um die Dichtheit zu verbessern, wird anstelle der bereits verwendeten Dichtungsmethode mit-
tels Modelliermasse der Flansch einer Ku¨vette auf der Unterseite mit einer du¨nnen Silikon-
schicht u¨berzogen und diese mittels Klammern an der Sensorplatine aufgedru¨ckt. In die nun
auf die Sensorplatine aufgebrachte Ku¨vette werden die gleichen Ersatzflu¨ssigkeiten, welche be-
reits bei der Verifikation des Sensors eingesetzt werden, gegeben. Die mit der Messschaltung
aufgenommenen Spannungen am VMAG-Ausgang des Gain/Phase-Analyzers fu¨r alle Test-
flu¨ssigkeiten sind in Abbildung 70 gezeigt. Es wird die Firmware des Einzelsystemmodus auf-
gespielt, da hier alle Spannungswerte an VMAG in Abha¨ngigkeit von der Stimulusfrequenz
u¨bertragen werden. Es ist gut zu erkennen, dass, konsistent zu Simulation und Messung separa-
ter Sensorplatinen, sich alle Resonanzfrequenzen im linken Teil des Frequenzbereichs bei etwa
2,4GHz sammeln. Fu¨r die Testmischung mit der geringsten Acetonkonzentration ist die kleins-
te Spannung und damit der geringste Betrag bei der Resonanzfrequenz zu sehen, wa¨hrend bei
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Abbildung 70: VMAG-Ausgangssignal des Gain/Phase-Analyzers auf der Messschaltungspla-
tine fu¨r mehrere Testflu¨ssigkeiten mit variierender Acetonkonzentration.
der Mischung mit der gro¨ßten Acetonkonzentration die gro¨ßte Spannung und damit der gro¨ßte
Betrag bei der Resonanzfrequenz vorliegt. Dies ist ebenfalls konsistent zur Simulation und der
Vermessung einzelner Sensorplatinen. Eine direkte Umrechnung der gemessenen Ausgangs-
spannungen am Gain/Phase-Analyzer in einen Betragswert ist allerdings nur relativ mo¨glich,
da das Verha¨ltnis der Eingangssignale in den Gain/Phase-Analyzer stets nur eine Proportiona-
lita¨t zum Reflexionsfaktor aufweist. Um einen absoluten Betragswert zu bekommen, mu¨sste
man einen statischen Betragsoffset und einen Proportionalita¨tsfaktor ermitteln. Der statische
Offset wird dabei maßgeblich von den gewa¨hlten Koppelfaktoren der Koppler im Reflektome-
tertestset und der gewa¨hlten Da¨mpfung des einstellbaren Da¨mpfungsglieds im Reflektometer-
frontend bestimmt, wa¨hrend der Proportionalita¨tsfaktor durch die Betragsempfindlichkeit des
Gain/Phase-Analyzers vorgegeben ist. Eine entsprechende Kalibrierung ko¨nnte diese Faktoren
ermitteln. Dies kann beispielsweise durch die ku¨nstliche Erzeugung eines Kurzschlusses mittels
einer metallischen Platte geschehen, welche auf den Sensor aufgelegt wird. Dies fu¨hrt zu einer
starken Verstimmung des Resonators und damit einem entsprechend großen Reflexionsfaktor-
betrag nahe 0 dB. Damit ließe sich der Betragsoffset ermitteln. Um die Betragsempfindlichkeit
des Gain/Phase-Analyzers zu ermitteln, bo¨te sich die Verwendung des im Reflektometerfront-
ends integrierten Da¨mpfungsglieds an. Mit diesem Da¨mpfungsglied ko¨nnen im Referenzpfad
unterschiedliche Da¨mpfungswerte vorgegeben werden und so ein definierter Leistungsunter-
schied zwischen Mess- und Referenzkanal an den Einga¨ngen des Gain/Phase-Analyzers pro-
voziert werden. Aus der Proportionalita¨t zwischen der entsprechenden Spannungsa¨nderung am
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VMAG-Ausgang des Gain/Phase-Analyzers und der eingestellten Da¨mpfungsa¨nderung la¨sst
sich so die Betragsempfindlichkeit ermitteln. Der Einfachheit halber soll fu¨r die Verifikation al-
lerdings das Verha¨ltnis der Betra¨ge bei den Resonanzfrequenzen zueinander dienen. Hier kann
konsistent zu Simulation und Vermessung beobachtet werden, dass mit steigender Acetonkon-
zentration ebenfalls ein ho¨herer Betragswert bei der Resonanzfrequenz vorliegt.
Auf die Anwendung am Benutzer u¨bertragen, spielt der große Wertebereich, den die Ersatz-
flu¨ssigkeiten abbilden, aber eher eine geringe Rolle. In der Anwendung ist nur die Schwankung
an einem konkreten Arbeitspunkt und damit eine relativ kleine Wertea¨nderung von Interesse.
In diesem Fall spielt nur die Betragsempfindlichkeit des Gain/Phase-Analyzers eine Rolle, wel-
che aus dem Datenblatt zu 30mV/dB angenommen oder mittels der vorgeschlagenen Methode
messtechnisch aufgenommen werden kann.
Ein Vergleich der Resonanzfrequenzen von Simulation und Messung ist in Tabelle 16 zu fin-
den. Die Werte fu¨r die Simulation stammen aus den Feldsimulationen der Sensorstruktur fu¨r
unterschiedliche Testflu¨ssigkeitskonzentrationen.
Aceton-
konzentration
fres Simulation
in MHz
fres Messung
in MHz
∆fres in MHz ∆fres in %
22% 2414,13 2422,50 8,37 0,35
42% 2409,14 2408,50 0,64 <0,1
62% 2407,85 2403,50 4,35 0,18
Tabelle 16: Vergleich der simulierten und gemessenen Resonanzfrequenzen fu¨r Testmischungen
mit unterschiedlichen Acetonkonzentrationen.
Im Vergleich zwischen Simulation und Messung la¨sst sich erkennen, dass die simulierten Reso-
nanzfrequenzen bis auf etwa 8MHz genau getroffen werden. Allerdings sind in dem Messauf-
bau auch zusa¨tzliche Verdrahtungskomponenten und damit potentielle Sto¨rstellen vorhanden,
welche die Messung beeinflussen und daher diese Abweichungen hervorrufen ko¨nnen. Der ge-
nerelle Trend der fallenden Resonanzfrequenz bei einer steigender Acetonkonzentration der
Mischung kann sowohl in der Messung, als auch in der Simulation beobachtet werden.
Insgesamt betrachtet, la¨sst sich bei dem zweiteiligen Messaufbau somit ein a¨hnliches Verhalten
zur Einzelvermessung des Sensors feststellen. Dies besta¨tigt die Funktionalita¨t des Verbundes
aus Sensor- und Messschaltungsplatine.
14.2 Verifikation Mobileinheit
Die Verifikation der Funktionalita¨t der Mobileinheit erfolgt durch die direkte Messdatenauf-
nahme an unterschiedlichen Stellen am menschlichen Ko¨rper. Auf eine Mobileinheit wird dazu
die Firmware fu¨r einen Einzelsystemmodus aufgespielt, so dass ein direkter Zugriff auf die
ADC-Rohwerte der Messung mo¨glich ist. Auf diesem Weg la¨sst sich nicht nur besta¨tigen, dass
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die Mobileinheit in der Lage ist, Messungen aufzunehmen und an die Basisstation weiterzuge-
ben, sondern auch ob die durchgefu¨hrten Messungen eine U¨bereinstimmung mit angestellten
Parametrierungen der Messstelle hinsichtlich der Gewebeschichtdicken aufweisen. Es werden
bei der Messung 6 Stellen am linken Unterarm, 1 Stelle am Oberschenkel und 1 Messstelle
im Bauchbereich beru¨cksichtigt. Die Nomenklatur der Messstellen ist in Tabelle 17 aufgefu¨hrt.
Zusa¨tzlich findet sich in Abbildung 71 eine anschauliche Darstellung der Messpunktpositionie-
rung am Unterarm.
Messstelle Position
U1 Linker Unterarm, nahe dem Ellenbogen, ulnar
U2 Linker Unterarm, nahe dem Ellenbogen, palmar
U3 Linker Unterarm, nahe dem Ellenbogen, radial
U4 Linker Unterarm, zwischen Ellenbogen und Handgelenk, ulnar
U5 Linker Unterarm, zwischen Ellenbogen und Handgelenk, radial
U6 Linker Unterarm, nahe dem Handgelenk, palmar
O1 Rechter Oberschenkel, 2cm oberhalb der Kniescheibe
B1 Bauchbereich, 2 cm unterhalb des Nabels
Tabelle 17: Nomenklatur der Messstellen fu¨r die Verifikation der Mobileinheit durch Messun-
gen am Ko¨rper.
U1
U2
U3
U4
U5
U6
Abbildung 71: Position der Messpunkte am Unterarm fu¨r eine in-vivo-Funktionalita¨tspru¨fung
zur Verifikation der Mobileinheit.
Die Ergebnisse der Messungen an den unterschiedlichen Ko¨rperstellen sind in Abbildung 72
dargestellt. Auf der Abszisse aufgetragen ist die Messfrequenz, wa¨hrend auf der Ordinate die
aufgenommene Spannung am VMAG Ausgang des Gain/Phase-Analyzers dargestellt ist. Es er-
gibt sich eine Gro¨ße, die dem gemessenen Reflexionsfaktorbetrag der integrierten Sensorplatine
proportional ist.
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Abbildung 72: Vergleich der Messergebnisse fu¨r definierte Messstellen zur Verifikation der
Funktionalita¨t der Mobileinheit.
Aus den Messkurven la¨sst sich zuna¨chst entnehmen, dass alle Messstellen am Ko¨rper, mit der
Ausnahme der Stelle U6, welche sich in direkter Na¨he zum Handgelenk befindet, innerhalb des
Beobachtungsbereichs der Messschaltung befinden. Fu¨r die Stelle U6 zeigt sich, dass die Re-
sonanzfrequenz des Sensors weit links vom Betrachtungsbereich zu liegen kommt, was durch
eine hohe Materialpermittivita¨t hervorgerufen wird. Folglich scheint diese Stelle eine beson-
ders hohe Durchblutung aufzuweisen, bei gleichzeitig niedriger subkutaner Dicke. Ebenfalls
weit links, aber noch innerhalb des Betrachtungsbereichs liegen die Resonanzfrequenzen fu¨r
die Messstellen am Bauch und am Oberschenkel. Aus den Betrachtungen zum Verhalten der
Resonanzfrequenz des Sensors hinsichtlich der Dicke der Haut und der Subcutis (vgl. Abbil-
dung 16) la¨sst sich aus den Messwertverla¨ufen ableiten, dass an beiden Messstellen eine relativ
dicke Haut bei einer gleichzeitig dicken Subcutis vorliegt. Von den beiden Messstellen ist die
Stelle am Bauch auch diejenige, die nach der Sensorantwort eine ho¨here Subcutisdicke und
damit einen gro¨ßeren Fettanteil aufweist. In Kombination mit der Beobachtung, dass fu¨r die
beiden Messstellen O1 und B1 die gescha¨tzte Hautdicke auch gro¨ßer ist als bei den Messstellen
am Unterarm, scheint das aufgenommene Verhalten des Sensors an diesenMessstellen durchaus
plausibel zu sein.
Die Messstellen am Unterarm weisen im Gegensatz zu den Stellen am Oberschenkel und dem
Bauch eine eher ho¨here Resonanzfrequenz auf, was in unserer Sensorbetrachtung konform zu
einer vergleichsweise du¨nneren Hautschicht ist. Ein Vergleich der Messstellen am Unterarm
zeigt, dass U3 und U5 im Vergleich zu den restlichen Stellen einen ho¨heren Betragswert bei
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der Resonanzfrequenz aufweisen. Beide Messstellen befinden sich auf der radialen Seite des
Unterarms und damit in direkter Na¨he zur Speiche im Unterarm. Dadurch, dass das Knochen-
material, a¨hnlich zum Ko¨rperfett, einen niedrigen Verlustfaktor in der Permittivita¨t aufweist,
scheint es denselben Effekt wie eine dickere Subcutis auf den Sensor zu haben. Von den Stellen
am Unterarm ist U5 diejenige, die sich direkt u¨ber der Speiche befindet und in der Messung
im Vergleich zu den anderen Stellen am Unterarm auch gleichzeitig den gro¨ßten Betrag bei der
Resonanzfrequenz aufweisen kann.
Die Messstellen U1,U2 und U4 sind diejenigen Stellen, fu¨r die der Sensor optimiert ist. Dies
ist direkt aus den gemessenen Betragsverla¨ufen erkennbar, da hier ein sehr niedriger Betrag bei
den Resonanzfrequenzen erreicht werden kann. In den Simulationen der Sensorstruktur zeigt
sich, dass ein niedriger Betrag bei der Resonanzfrequenz mit einer entsprechend du¨nnen Sub-
cutisdicke assoziiert werden kann. Eine geringe Subcutisdicke wiederum la¨sst auf eine große
Permittivita¨tsempfindlichkeit bei einer Hydrationsschwankung schließen, da die Permittivita¨t
des Ko¨rperfetts in der Subcutis nur einen geringen Wasseranteil und damit eine geringe Ein-
flussnahme auf die Permittivita¨tsa¨nderung besitzt.
Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, besta¨tigen die aufgenommenen Messwerte die Eig-
nung des Sensorsystems fu¨r eine Hydrationsschwankung an den Messstellen U1, U2 und U4.
Mit Ausnahme der Messstelle U6 liegen alle aufgenommenen Resonanzfrequenzen der Mess-
stellen am Unterarm innerhalb der Spezifikation zwischen 2,4GHz und 2,5GHz, was weiterhin
fu¨r die Funktionalita¨t des Messsystems innerhalb der Mobileinheit spricht.
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15 Systemanalyse
In der Systemanalyse sollen die Leistungsfa¨higkeit und die messtechnischen Grenzen der Mess-
schaltung untersucht werden. Dazu geho¨ren neben der Messauflo¨sung des Systems bezu¨glich
des Betrages auch eine Betrachtung der Genauigkeit, mit welcher die Resonanzfrequenz des
Sensors erfasst werden kann. Anschließend werden die beiden Charakteristika fu¨r eine Sen-
sitivita¨tsabscha¨tzung bezu¨glich einer Dehydrationsschwankung am Menschen eingesetzt. Eine
abschließende Laufzeitabscha¨tzung der integrierten Spannungsversorgung liefert wichtige Er-
kenntnisse fu¨r den mobilen Einsatz des Messsystems und rundet die Systembetrachtung ab.
15.1 Statistische Analyse von Messwerten
Statistische Verteilung gemessener Betragswerte Um eine Aussage u¨ber das Auflo¨sungs-
vermo¨gen der Messschaltung hinsichtlich des Betrages zu gewinnen, wird die statistische Ver-
teilung der ADC-Rohwerte fu¨r den Betragsausgang des Gain/Phase-Analyzers u¨ber mehrere
Messungen in einem Zeitraum von einer Stunde aufgenommen. Auf die Mobileinheit wird ei-
ne angepasste Firmware eingespielt, welche die Extraktion der Resonanzfrequenz umgeht und
direkt die aufgenommenen und gemittelten Werte des ADCs bei jedem Frequenzpunkt des Sti-
mulus zur Basisstation u¨bertra¨gt. Die Analyse erfolgt somit auf einer Basis von Frequenzsweeps
und deren Schwankungen zueinander. Die Konfiguration des ADCs innerhalb der Mobileinheit
bleibt dabei identisch zu der originalen Firmware und beinhaltet bereits eine Mittelung von 64
Werten pro Frequenzpunkt. Die Mobileinheit wird mit der Sensorfla¨che nach oben in eine kleine
Schachtel gegeben, welche etwa 2m von der Basisstation abgelegt wird. Das Testmedium Luft
bietet eine hohe Konstanz bezu¨glich der Permittivita¨t und ist damit fu¨r eine la¨ngere Messung
gut geeignet. Durch die Schachtel ist die Schaltung gegen etwaige Sto¨reinflu¨sse wie kurzen
Temperaturschwankungen durch Luftsto¨ße weitgehend stabil. Mit dem beschriebenen Testauf-
bau werden fu¨r 1 Stunde alle Frequenzsweeps der Mobileinheit zur Basisstation u¨bertragen und
u¨ber die externe Schnittstelle zur statistischen Auswertung an einen Computer weitergegeben.
Die Zeit pro Messdurchgang inklusive Datenu¨bertragung betra¨gt dabei 3,1 s, wodurch 1155
Messdurchla¨ufe aufgezeichnet werden ko¨nnen. Den Großteil der Zeit fu¨r einen Durchgang be-
ansprucht die U¨bertragung der Messdaten mit einer Dauer von 2,3 s. Lediglich 0,8 s werden fu¨r
die Messung u¨ber den kompletten Frequenzbereich von 2,35GHz bis 2,55GHz beno¨tigt, wobei
sowohl Betragsinformation, als auch die Phaseninformation aufgenommen wird.
Fu¨r jede Messfrequenz wird zuna¨chst die Standardabweichung σ der korrespondierenden ADC-
Werte berechnet. Dieser Verlauf ist in Abbildung 73 dargestellt. Fu¨r die Darstellung wird die
kleinste durch den ADC darstellbare Wertedifferenz von einem LSB (engl.: “Least Significant
Bit”) verwendet. Dieses betra¨gt bei der gegebenen Referenzspannung und ADC-Auflo¨sung etwa
1,56mV. Zu beachten ist, dass eine Mittelung von 64 Werten pro Frequenzpunkt bereits bei der
Aufnahme des ADC-Kanals erfolgt und daher die theoretische Auflo¨sung kleiner als 1 LSB
werden kann, insofern das Eingangsrauschen am ADC eine entsprechende Aussteuerung von
gro¨ßer einem LSB bewirkt.
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Abbildung 73: Standardabweichungen u¨ber der Stimulusfrequenz fu¨r jeweils 1155 Messpunkte
von ADC-Rohwerten.
Es ist zu erkennen, dass mit zunehmender Frequenz eine leicht zunehmende Standardabwei-
chung von bis zu maximal 0,155 LSB erreicht wird, wa¨hrend fu¨r niedrigere Frequenzen min-
destens 0,11 LSB vorliegen. Eine detaillierte Auswertung der statistischen Messwertverteilung
erfolgt frequenzspezifisch bei 2,4GHz, 2,45GHz und 2,5GHz. Fu¨r die gegebenen Frequenzen
lassen sich weitere statistische Kenngro¨ßen berechnen, welche in Tabelle 18 angegeben sind.
Messfrequenz
Statistische Kenngro¨ße
2400MHz 2450MHz 2500MHz
Mittelwert µ in LSB 951,61 944,21 929,82
Standardabweichung σ in LSB 0,110 0,123 0,132
Minimum in LSB 951,30 943,86 929,39
Maximum in LSB 951,97 944,63 930,25
Spannweite in LSB 0,67 0,77 0,86
Tabelle 18: Statistische Kenngro¨ßen fu¨r aufgenommene ADC-Rohwerte einer Mobileinheit
u¨ber 1155 Messdurchla¨ufe in Abha¨ngigkeit der verwendeten Stimulusfrequenz der Messschal-
tung.
Mit steigender Stimulusfrequenz la¨sst sich hier ebenfalls ein leichter Anstieg der berechneten
Standardabweichungen feststellen. Nichtdestotrotz bewirkt die bereits auf der Seite der Mobil-
einheit durchgefu¨hrteMittelung eine sehr geringe Standardabweichung vonmaximal 0,132 LSB
mit einer maximalen Spannweite von 0,67 LSB. Unter Zuhilfenahme des berechneten Mittel-
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werts lassen sich die Messwertverteilungen an den drei Frequenzpunkten zentrieren und ge-
meinsam in der Abbildung 74 darstellen.
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Abbildung 74: Um die Mittelwerte zentrierte Messwertverteilung fu¨r 3 Stimulusfrequenzen
und einer Stichprobenzahl von 1155. Zum Vergleich ist eine um die Stichprobenzahl und das
ADC-Averaging skalierte Standardnormalverteilung mit A=1155/64 und der Standardabwei-
chung von 0,12 gezeigt.
Die aufgenommenen Verteilungsfunktionen bei den drei Stimulusfrequenzen sind anna¨hernd
normalverteilt, wie im Vergleich mit der skalierten Standardnormalverteilung zu sehen ist. Da-
durch ließe sich das Messergebnis durch weiteres Mitteln weiter verfeinern. Weiterhin machen
sich keine gro¨ßeren Sto¨reinflu¨sse oder Verteilungsfehler bemerkbar. Fu¨r die Normalverteilung
lassen sich Wahrscheinlichkeiten annehmen, mit denen Messwerte innerhalb eines gewissen In-
tervalls in Abha¨ngigkeit von der Standardabweichung zu liegen kommen. Mithilfe dieser Wahr-
scheinlichkeiten la¨sst sich die Tabelle 19 aufstellen und somit der Zufallswertebereich fu¨r alle
Stimulusfrequenzen vergleichen.
Aus der Tabelle la¨sst sich ablesen, dass in 99,73% der Fa¨lle der aufgenommeneMesswert fu¨r ei-
ne Stimulusfrequenz von 2,5GHz im Bereich±0,396 LSB um den Mittelwert zu liegen kommt.
Dies entspricht einem maximalen Spannungsunterschied von etwa 1,24mV am ADC-Eingang.
Bei der Annahme einer Betragsempfindlichkeit des Gain/Phase-Analyzers von 30mV/dB nach
Herstellerdatenblatt ergibt sich dadurch eine rechnerische Betragsauflo¨sung von 0,041 dB, wel-
che fu¨r 99,73% der Messwerte erreicht wird.
Die absolute Genauigkeit des integrierten Mikrocontroller-ADCs betra¨gt laut Datenblatt 2 LSB.
In die absolute Genauigkeit fließt hierbei die integrale und die differentielle Nichtlinearita¨t so-
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∆σ Wahrscheinlichkeit
Wertebereich
bei 2400MHz
in LSB
Wertebereich
bei 2450MHz
in LSB
Wertebereich
bei 2500MHz
in LSB
±1 68,27% ±0,110 ±0,123 ±0,132
±2 95,45% ±0,220 ±0,246 ±0,264
±3 99,73% ±0,330 ±0,369 ±0,396
Tabelle 19: Auftrittswahrscheinlichkeiten von Messgro¨ßen in Vielfachen der Standardabwei-
chung u¨ber drei Stimulusfrequenzen.
wie Quantisierungs-, Gain- und Offsetfehler mit ein. Somit la¨sst sich u¨ber den gesamten Be-
triebsbereich des ADCs in Kombination mit der gemessenen Auflo¨sungsschwankung die ab-
solute Spannung in einem Bereich von 4,36mV genau bestimmen. Hieraus la¨sst sich folgliche
eine absolute Betragsgenauigkeit von 0,15 dB u¨ber dem gesamten Betriebsbereich des ADCs
erreichen.
Statistische Verteilung der extrahierten Resonanzfrequenz Im vorgestellten System wird
der Betragsverlauf des gemessenen Reflexionsfaktors dazu verwendet, die Resonanzfrequenz
ausfindig zu machen. Hierfu¨r ist eine einfach Minimumsuche in der Firmware der Mobileinheit
implementiert. Das Auflo¨sungsvermo¨gen hinsichtlich der Vermessung der Resonanzfrequenz
der Sensorplatine ist einerseits durch die Betragsauflo¨sung und Frequenzauflo¨sung des Mess-
systems bestimmt, aber auch durch die Gu¨te der Resonanz des Sensors. Je ho¨her die Gu¨te im
jeweiligen Arbeitspunkt ist, umso sta¨rker ist die Betragsa¨nderung des Reflexionsfaktors in der
Na¨he der Resonanzfrequenz. Dadurch wird es fu¨r niedrigere Gu¨ten schwieriger, eine eindeutige
Resonanzfrequenz zu identifizieren. Aus diesem Grund muss bei einer Untersuchung der statis-
tischen Verteilung von aus der Messung bestimmten Resonanzfrequenzen ein a¨hnliches Refle-
xionsfaktorverhalten der Sensorplatine erzeugt werden, wie im tatsa¨chlichen Anwendungsfall
am Probanden. Der Idealfall wa¨re folglich die Aufnahme der Messdaten an einem Proban-
den. Da hier jedoch auch Quereinflu¨sse wie Temperatura¨nderungen und Bewegung zu einem
verfa¨lschten Ergebnis fu¨hren wu¨rden, wird fu¨r die Analyse der statistischen Verteilung von
extrahierten Resonanzfrequenzen ein separater Messaufbau verwendet. Dieser Messaufbau be-
steht aus einer Messschaltungsplatine und der Versorgungsplatine, welche auch in der Mobilein-
heit Verwendung findet. Durch die Verwendung der Versorgungsplatine innerhalb des Messauf-
baus sollen etwaige Sto¨reinflu¨sse der Versorgungsspannung mit beru¨cksichtigt werden, um eine
akkurate Scha¨tzung der Systemeigenschaften einer Mobileinheit zu bekommen. U¨ber die Test-
buchse auf der Messschaltungsplatine wird mittels eines Adapterkabels ein DUT kontaktiert,
welches ein a¨hnliches Verhalten bezu¨glich des Reflexionsfaktors aufweist, wie eine Sensorpla-
tine am zuku¨nftigen Probanden. Um die A¨hnlichkeit der beiden Reflexionsfaktorverla¨ufe darzu-
stellen, sind in Abbildung 75 die aufgenommenen Betragsausga¨nge des Gain/Phase-Analyzers
von einer Messung mit einem Sensor, auf den unterschiedliche Ersatzflu¨ssigkeiten aufgebracht
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werden, und einer Messung mit dem kabelverbundenen DUT abgebildet. Die Reflexionsfaktor-
verla¨ufe werden um die Resonanzfrequenz und den Betrag zueinander justiert, um speziell den
Gu¨teunterschied bzw. das Betragsverhalten in der Na¨he der Resonanzfrequenz zu verdeutlichen.
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Abbildung 75: Vergleich des Betragsverhaltens um die Resonanzfrequenz des DUTs fu¨r einen
mit einer Ersatzflu¨ssigkeit vermessenen Sensor und dem fu¨r die Messreihe verwendeten, kabel-
gebundenen DUT. Die Ersatzflu¨ssigkeit hat einen Acetonanteil von 42%.
Es zeigt sich, dass durch das kabelgebundene DUT ein a¨hnlicher Spannungsverlauf am VMAG-
Ausgang des Gain/Phase-Analyzers erzeugt werden kann, wie bei der Messung mit einer Sen-
sorplatine, auf der sich die entsprechende Testflu¨ssigkeit befindet. Somit ist die Ru¨ckfu¨hrung
von Ergebnissen, welche aus Messungen mit dem kabelgebundenen DUT gewonnen werden,
auf die Messung mit der Sensorplatine und der Testflu¨ssigkeit u¨bertragbar und im Weiteren auf
die tatsa¨chliche Anwendung des Sensors am Probanden.
Fu¨r die Analyse der Messwertstreuung wird auf die Messschaltung die Standardfirmware auf-
gespielt, welche aus dem aufgenommenen Daten eines Frequenzsweeps das Betragsminimum
extrahiert und zur Basisstation sendet. U¨ber die externe Schnittstelle der Basisstation werden
an einem Computer die empfangenen Daten gespeichert und statistisch ausgewertet. Fu¨r den
beschriebenen Messaufbau ergeben sich nach der Aufnahme von 2000 Datenpaketen die sta-
tistischen Kennzahlen in Tabelle 20. Aus der Tabelle ist zu entnehmen, dass sich bei dem
gegebenen DUT eine Standardabweichung von etwa 96,5 kHz ermitteln la¨sst bei einer maxi-
malen Spannweite von 0,5MHz. In Abbildung 76 ist die entsprechende Verteilungsfunktion
der Messwerte gezeigt. Aus der Verteilungsfunktion ist zu erkennen, dass die u¨ber dem Mit-
tel bestimmte Resonanzfrequenz im Wesentlichen zwischen zwei Messfrequenzen fa¨llt. Eine
genauere Bestimmung der Resonanzfrequenz des DUTs ist durch die Beschra¨nkung der Mess-
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Statistische Kenngro¨ße Wert
Mittelwert µ in MHz 2452,02
Standardabweichung σ in kHz 95,6
Minimum in MHz 2452,00
Maximum in MHz 2452,50
Spannweite in MHz 0,5
Tabelle 20: Statistische Kenngro¨ßen fu¨r extrahierte Resonanzfrequenzen aus 2000 Mess-
durchla¨ufen.
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Abbildung 76: Messwertverteilung fu¨r extrahierte Resonanzfrequenzen u¨ber 2000 Mess-
durchla¨ufe. Der Mittelwert ist gestrichelt dargestellt. Die bina¨re Verteilung besitzt 1924 Vor-
kommnisse (=96,2%) bei einer Frequenz von 2452MHz und 76 Vorkommnisse (=3,8%) bei
einer Frequenz von 2452,5MHz.
schaltung hinsichtlich der Frequenzauflo¨sung nicht mo¨glich. Es ließen sich durch die Mittelung
u¨ber mehrere Frequenzsweeps eventuell noch Aussagen daru¨ber treffen, bei welcher Stimulus-
frequenz die tatsa¨chliche Resonanzfrequenz eher liegt. Allerdings ist aufgrund der Dauer eines
Frequenzsweeps von etwa 0,8 s die Mo¨glichkeit der Mittelung u¨ber mehrere Messdurchla¨ufe
begrenzt, da hier eventuell bereits eine zeitliche A¨nderung des eigentlichen Reflexionsfaktorbe-
trags stattfinden ko¨nnte. Aufgrund der bina¨ren Verteilung der Anzahl der Vorkommnisse la¨sst
sich nur sehr schwer eine Aussage daru¨ber treffen, mit welcher Wahrscheinlichkeit innerhalb ei-
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ner gegebenen Standardabweichung ein gewisses Messergebnis erwartet werden kann. Jedoch
la¨sst sich resu¨mieren, dass fu¨r eine einzelne Messung eine 96,2%-ige Wahrscheinlichkeit be-
steht, an dem Frequenzpunkt zu liegen, der dem Mittelwert na¨her gelegen ist. Die Auflo¨sung in
der Messgenauigkeit bezu¨glich der Resonanzfrequenz fa¨llt damit mit der Grenze der Einstell-
barkeit des Stimulussignals zusammen und betra¨gt 500 kHz.
15.2 Ableitung Systemgrenzen
Aus den beiden statistischen Verteilungen von aufgenommenen Betrags- und Frequenzwerten
lassen sich nun Aussagen u¨ber die Systemgrenzen in Bezug auf die Anwendung in Dehydra-
tionsstudien treffen. Es la¨sst sich dazu mit einer 99,73%-igen Wahrscheinlichkeit annehmen,
dass ein aufgenommener Betragswert innerhalb einer Standardabweichung von ±3σ um den
tatsa¨chlichen Messwert zu liegen kommt. Inklusive sa¨mtlicher Nichtidealita¨ten des ADC er-
gibt sich hierdurch eine Messungenauigkeit von maximal 2,79 LSB. Dies entspricht einem Be-
tragsunterschied von etwa 0,15 dB am Eingang des Gain/Phase-Analyzers, insofern dieser die
im Datenblatt angegebene, typische Betragsempfindlichkeit von 30mV/dB aufweist. Dadurch,
dass das Verha¨ltnis der Signalbetra¨ge an den Einga¨ngen des Gain/Phase-Analyzers proportio-
nal zum Reflexionsfaktorbetrag ist, la¨sst sich somit auch hier eine minimale Betragsauflo¨sung
von 0,15 dB ansetzen. Hinsichtlich der maximalen Frequenzauflo¨sung ist die Messschaltung
aufgrund der Einstellmo¨glichkeit des integrierten Transceiver-VCOs im verwendeten Mikro-
controller begrenzt. Weiterhin ist im Falle der Bestimmung der Resonanzfrequenz anhand des
Betragsminimums im Verlauf die maximale Frequenzauflo¨sung von der Gu¨te der Resonanz der
Sensorplatine abha¨ngig. Es kann jedoch in Messungen gezeigt werden, dass in anwendungsna-
hen Szenarien die Frequenzauflo¨sung nicht wesentlich von der Einstellbarkeit des Transceiver-
VCOs abweicht und sich daher zu einem Wert von 500 kHz ergibt. In Tabelle 21 sind die
Betrags- und Frequenzempfindlichkeiten der Sensorplatine aus Tabelle 7 und die Leistungs-
parameter der Messschaltung gegenu¨bergestellt.
Es la¨sst sich erkennen, dass die Sensorstruktur hinsichtlich des Betrages nur eine geringe Emp-
findlichkeit hinsichtlich einer Hydrationsschwankung aufweist. Daher kann durch die begrenze
Betragsauflo¨sung der Messschaltung keine hinreichend genaue Aussage u¨ber eine A¨nderung
des Hydrationszustandes getroffen werden. Nur fu¨r den gu¨nstigen Messfall, bei dem sich die
Nichtidealita¨ten des ADCs aufheben, ließe sich eine Hydrationsschwankung von etwa 0,8%
bis 3,1% identifizieren. Jedoch besitzt die Sensorstruktur hinsichtlich der Resonanzfrequenz
eine relativ hohe Empfindlichkeit hinsichtlich einer Hydrationsschwankung. Mit der gegebe-
nen Frequenzauflo¨sung der Messschaltung la¨sst sich daher eine Hydrationsschwankung im Be-
reich von 0,41% bis 0,67% erfassen. Im Hinblick auf Dehydrationsstudien, bei welchen eine
Hydrationsschwankung von bis zu 5% provoziert wird, ist diese Auflo¨sungsgenauigkeit somit
vollkommen ausreichend. Dies besta¨tigt die Eignung des Messsystems fu¨r den Einsatz in ent-
sprechenden Probandentests.
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Systemgro¨ße Wert
Betragsempfindlichkeit Sensor, minimal 0,013 dB/Hyd.%
Betragsempfindlichkeit Sensor, maximal 0,050 dB/Hyd.%
Betragsauflo¨sung Messschaltung, minimal 0,041 dB
Betragsauflo¨sung Messschaltung, maximal 0,15 dB
Frequenzempfindlichkeit Sensor, minimal 0,75MHz/Hyd.%
Frequenzempfindlichkeit Sensor, maximal 1,21MHz/Hyd.%
Frequenzauflo¨sung Messschaltung 0,50MHz
Tabelle 21: Systemparameter und Systemgrenzen des vorgestellten Messsystems hinsichtlich
einer prozentualen Hydrationsschwankung. Die minimale Betragsauflo¨sung der Messschaltung
gilt fu¨r die Vernachla¨ssigung der Nichtidealita¨ten des ADCs.
15.3 Analyse Systemlaufzeit
Eine abschließende Analyse der Systemlaufzeit soll die Systemanalyse komplettieren. Aus-
gehend von einem maximalen Ladezustand des Akkumulators in einer Mobileinheit werden
solange Messdurchla¨ufe ausgefu¨hrt, bis die Spannung der integrierten Versorgung nicht mehr
ausreicht, um die Schaltung zu versorgen. Dabei wird die Zeit, die verstreicht und die Anzahl
der u¨bertragenen Datenpakete gemessen, bis die Mobileinheit keine Datenpakete mehr versen-
det. Um die Dauer der Messung nicht unno¨tig in die La¨nge zu ziehen, wird die Messrate der
Mobileinheit maximiert. Dazu wird im Gegensatz zur urspru¨nglichen Software der Mikrocon-
troller nicht in einen Schlafzustand versetzt, sondern beginnt direkt nach Absenden des alten
Datenpakets mit einem neuen Messdurchlauf. Mithilfe einer Abscha¨tzung des Standby-Stroms
wa¨hrend der Schlafphase des Mikrocontrollers und der spa¨terenMessrate der Mobileinheit kann
so eine Systemlaufzeit angegeben werden.
In Abbildung 77 ist die stilisierte, normierte Stromaufnahme der Messschaltung fu¨r die Mess-
reihe gezeigt. Innerhalb der Dauer trun findet die Messung, Datenextraktion und das Absen-
den des Datenpakets statt. Es werden dabei, wie im spa¨teren Einsatzfall der Mobileinheit, nur
die Daten vom Betragsausgang des Gain/Phase-Analyzers aufgenommen und der Phasenaus-
gang ignoriert. Die Gesamtdauer tmess ist durch das Messende mit dem Ausbleiben von ge-
sendeten Datenpaketen definiert. U¨ber die Anzahl der Pakete la¨sst sich folglich auf die Dauer
trun ru¨ckschließen. Bei dem tatsa¨chlichen Einsatz der Mobileinheit wird zwischen den Mess-
durchla¨ufen eine gewisse Standby-Zeit eingera¨umt, um den U¨bertragungskanal auch fu¨r andere
Teilnehmer freizugeben. In Abbildung 78 ist ein stilisierter, normierter Verlauf der Stromauf-
nahme u¨ber der Zeit gezeigt. Innerhalb der Standby-Zeit tsby nimmt die Mobileinheit einen
normierten Strom von Isby auf. Die Messdauer trun ist dabei identisch zu der aus der Messreihe,
ebenso wie der normierte Strom in der Darstellung. Der Zeitpunkt tsys markiert dabei das Ende
der Funktionalita¨t der Schaltung und ist diejenige Gro¨ße, welche als Systemlaufzeit abgescha¨tzt
wird.
150
01
0 trun 2trun 3trun 4trun tmess
N
o
rm
ie
rt
e
S
tr
o
m
au
fn
ah
m
e
Zeit
Abbildung 77: Stilistischer Verlauf der Stromaufnahme wa¨hrend der Messreihe fu¨r die Ab-
scha¨tzung der Systemlaufzeit. Die Normierung erfolgt auf die Stromaufnahme wa¨hrend eines
Messdurchlaufs. Die Messdurchla¨ufe sind in mo¨glichst kurzen Absta¨nden aneinandergereiht.
Wenn Selbstentladungseffekte des Akkumulators vernachla¨ssigt werden ko¨nnen, muss in bei-
den Stromaufnahmeprofilen die Fla¨che unter den Verlaufskurven identisch sein. Durch Appro-
ximieren der Fla¨chen unter den Messkurven mit Rechtecken und Gleichsetzen der sich erge-
benden Gesamtfla¨chen, la¨sst sich ein tsys nach Gleichung 22 angeben.
tsys = tmess ·
(
trun+ tsby
trun+ tsbyIsby
)
(22)
Einige Grenzfa¨lle treten ein, wenn tsby oder Isby gegen 0 gehen. Fu¨r den Fall, dass tsby gegen
0 geht und damit keine Standby-Zeit eingeplant wird, ist die Systemlaufzeit gleich tmess. Fu¨r
den Fall, dass Isby gegen 0 geht, ist die Systemlaufzeit davon abha¨ngig, wie groß die Standby-
Zeit ist. Bei einer unendlichen Standby-Zeit wa¨re somit auch eine unendliche Systemlaufzeit
gegeben. Umgekehrt konvergiert die Systemlaufzeit tsys fu¨r eine unendlich lange Standby-Zeit
und einen endlichen Standby-Strom gegen den Faktor tmess/Isby.
In der konkreten Messung mit nahtlos aneinandergereihten Messdurchla¨ufen wird eine Laufzeit
tmess von 14520 s mit einer Paketanzahl von 46704 festgehalten. Daraus la¨sst sich trun zu einer
Dauer von 0,31 s berechnen. Fu¨r unterschiedliche Isby kann nun ein Faktor tsys/tmess gegen die
Standby-Zeit abgeleitet werden. In Abbildung 79 ist dieser Faktor dargestellt.
Es ist zu erkennen, dass es fu¨r eine Stromaufnahme im Standby von einem Zehntel der Strom-
aufnahme der Messung nahezu unerheblich ist, ob eine Standby-Zeit von 200 s oder 600 s
gewa¨hlt wird. In diesem Fall betra¨gt der Grenzwert der Systemlaufzeit das 10-fache der ge-
messenen Systemlaufzeit tmess, der bereits bei etwa 100 s nahezu erreicht ist. Fu¨r niedrigere,
normierte Standby-Stro¨me von 0,001 la¨sst sich in dem Zeitrahmen bis 600 s sehr wohl ein Un-
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Abbildung 78: Stilistischer Verlauf der Stromaufnahme wa¨hrend des Betriebs mit Standby-
Phasen. An die Phase des Messdurchlaufs folgt eine definierte Standby-Zeit tsby in der die nor-
mierte Stromaufnahme Isby betra¨gt.
terschied in der Systemlaufzeit beobachten, wobei hier eine maximale Systemlaufzeit von bis
zu etwa dem 400-fachen von tmess und damit einer Dauer von u¨ber 67 Tagen erreichbar ist.
Im Hinblick auf die Realisierung der Standby-Phase wu¨rde im Idealfall die Aktivierung des
Schlafmodus direkt bei dem Spannungswandler der Betriebsspannung erfolgen. Dieser la¨sst
sich u¨ber einen separaten Steuereingang abschalten, sodass die Stromaufnahme auf der Ver-
sorgungsseite auf bis zu 3µA absinkt. Da dieser Modus jedoch auch die Betriebsspannung
zum Mikrocontroller trennt, mu¨sste eine separate Aufwachlogik implementiert werden, um die
zeitliche Steuerung der Standbyphasen zu u¨bernehmen. In der aktuellen Implementierung ist
diese Aufwachlogik noch nicht integriert, aber es la¨sst sich annehmen, dass diese Logik eben-
falls noch einen kleinen Anteil zum Standby-Strom beitragen wird. Mit einer konservativen
Scha¨tzung eines Standby-Stroms von 10µA und einer Stromaufnahme wa¨hrend der Mess- und
U¨bertragungsphase von typisch 32,5mA aus Datenblattinformationen (13,5mA Transceiver,
19mA Gain/Phase-Analyzer) la¨sst sich damit rechnerisch bei einer Standby-Zeit von 2Minuten
eine durchga¨ngige Laufzeit von bis zu 58 Tagen erreichen.
In der vorliegenden Implementierung ist die Stromaufnahme des Gain/Phase-Analyzers mit ty-
pischerweise 19mA der begrenzte Faktor fu¨r die Systemlaufzeit einer einzelnen Mobileinheit,
da dieser Baustein u¨ber keinerlei Standby-Funktionalita¨t verfu¨gt. Damit ist nur u¨ber ein Absen-
ken der Betriebsspannung eine Minimierung der Stromaufnahme des Bausteins mo¨glich. Fu¨r
das gegebene System ist daher bei einer Standby-Zeit von 2Minuten und einem Standby-Strom
von 19mA die Laufzeit auf etwa 7 h zu scha¨tzen. Es ließe sich die Standby-Zeit bis auf 20 s
reduzieren und die Laufzeit wu¨rde sich nur geringfu¨gig auf 6,9 h minimieren. Diese Tatsache
verdeutlicht, dass die Systemlaufzeit maßgeblich davon bestimmt wird, wie klein das Verha¨ltnis
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Abbildung 79: Gescha¨tztes Laufzeitverha¨ltnis aus tsys/tmess fu¨r trun = 0,31 s u¨ber unterschiedli-
che, normierte Standby-Stro¨me Isby.
des Standby-Stroms zur Stromaufnahme wa¨hrend des Messdurchlaufs ist.
Nachdem die maximale Systemlaufzeit erreicht ist, kann die Mobileinheit u¨ber die seitlich am
Geha¨use zuga¨ngige Micro-USB-Ladebuchse problemlos neu beladen werden. Zusa¨tzlich muss
sich zeigen, ob die Tragedauer von 7 h dem Tragekomfort nicht bereits abtra¨glich ist oder ob ein
Wechsel der Mobileinheit eine willkommenen Alternative zumVerbinden eines Ladekabels dar-
stellt. Unter der Annahme einer Standby-Zeit von 20 s kann mit dem implementierten System
wa¨hrend eines Messtages u¨ber eine Dauer von 14 h und einem einmaligen Wechsel der Mobil-
einheit eine hohe Datenverfu¨gbarkeit von etwa 2500 Messpunkten u¨ber den Tag erreicht wer-
den. Auf den konkreten Studienfall fu¨r einen Probandentest u¨bertragen, ist eine durchga¨ngige
Erfassung von Daten u¨ber eine Laufzeit von etwa 4-5 Tagen wu¨nschenwert. Dies kann durch
das zur Verfu¨gung Stellen von zwei Mobileinheiten pro Proband oder einer Ladephase wa¨hrend
des Betriebs erfolgen.
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Teil V
Zusammenfassung und Ausblick
16 Zusammenfassung
Fu¨r die Verifikation des Zusammenhangs zwischen Materialeigenschaften von biologischem
Gewebe im Ko¨rper und einer Hydrationsschwankung ist es notwendig, Studien an Menschen
durchzufu¨hren. Um die statistische Signifikanz entsprechender Studien zu maximieren, muss
die Probenanzahl und folglich die Anzahl der Probanden mo¨glichst hoch sein. Dies la¨sst sich
wiederum nur durch die Verfu¨gbarkeit einer entsprechenden Messinfrastruktur bewa¨ltigen. Um
den logistischen Herausforderungen einer großen Probandenzahl nachzukommen und die Studi-
en in einem angemessenen Zeitrahmen durchfu¨hren zu ko¨nnen, werden Messsysteme beno¨tigt,
welche tragbar, flexibel einsetzbar und gleichzeitig kosteneffizient sind.
Eine eben solche Infrastruktur mit den entsprechenden Messsystemen wird in dieser Arbeit vor-
gestellt. Mit den vorgestellten Komponenten kann die Durchfu¨hrung von groß angelegten Dehy-
drationsstudien begleitet werden und es ko¨nnen essentielle Erkenntnisse u¨ber das Verhalten der
Materialeigenschaften an spezifischen Messstellen am menschlichen Ko¨rper gewonnen werden.
Die Realisierung der Messinfrastruktur sieht dabei die Verwendung von einem auf einer Stern-
architektur basierenden Kommunikationsnetz vor. Innerhalb dieses Kommunikationsnetzes gibt
es eine Vielzahl von Mobileinheiten, welche sich an den Messstellen der Probanden befinden
und dort die Messung und Messdatenextraktion vornehmen. Zentral befindet sich eine stati-
ona¨re Basisstation, an welcher die von den Mobileinheiten drahtlos versendeten Datenpakete
mit den Messdaten gesammelt werden. Weiterhin ko¨nnen die Messverla¨ufe grafisch dargestellt
werden, wa¨hrend sie gleichzeitg an einer externen Schnittstelle fu¨r weitere Gera¨te verfu¨gbar
sind. Im Lauf der Arbeit werden sowohl der Entwurf, als auch die Realisierung und die mess-
technische Verifikation einzelner Komponenten und des Gesamtsystems erla¨utert und bewertet.
Die Einzelbestandteile sind dabei ein resonanter Permittivita¨tssensor mit Silikonauflage, eine
Messschaltung basierend auf einem Reflektometeraufbau und die Versorgungsplatine, welche
fu¨r den drahtlosen Betrieb der tragbaren Mobileinheiten sorgt. Die Komponenten der Messin-
frastruktur, und damit des Gesamtsystems, bilden die Basisstation und die Mobileinheit.
Fu¨r den Entwurf und die Optimierung der Kernkomponente des Messystems, dem Permitti-
vita¨tssensor, wird zuna¨chst ein Modell entwickelt, welches die A¨nderung der elektromagneti-
schen Materialeigenschaften unter dem Einfluss einer Hydrationsschwankung beru¨cksichtigt.
Zusa¨tzlich werden mehrere, parametrierbare Modelle zur Darstellung des Verwachsungsgra-
des und der Dicken der Gewebeschichten implementiert, welche dazu dienen, interpersonelle
Schwankungen an der Messstelle zu beru¨cksichtigen. Fertigungstechnische Aspekte wie Pro-
zesstoleranzen beim Herstellen der Sensorplatine werden beleuchtet und eine simulative SAR-
Analyse des Sensors wird durchgefu¨hrt, um sicherzustellen, dass von dem Messsystem und der
Messung an sich keine Gefa¨hrdung fu¨r den Probanden ausgeht. Hinsichtlich des technologi-
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schen Aspekts wird fu¨r die Aufbringung der Silikonpassivierungsschicht auf die Sensorplatine
ein Bauvorschlag fu¨r einen Hilfsrahmen unterbreitet. Mit diesem ist es mo¨glich, die gewu¨nschte
Passivierungsdicke mit der beno¨tigten Pra¨zision aufzubringen. Der gefertigte Sensor wird mit-
tels einer eigens konzipierten Ersatzflu¨ssigkeit, einer bina¨ren Mischung aus Aceton und Me-
thanol, messtechnisch charakterisiert. Aus der guten U¨bereinstimmung zwischen der Messung
und der Simulation des Sensors la¨sst sich eine Empfindlichkeit von 0,75MHz bis 1,21MHz
pro prozentualer Hydrationsschwankung ableiten, welche in Kombination mit der vorgestellten
Messschaltung eine ausreichende Genauigkeit bietet.
Die entworfene Messschaltung basiert auf einem Reflektometeraufbau, bei dem kommerziell
erha¨ltliche Bausteine fu¨r die Implementierung verwendet werden. Ein Mikrocontroller u¨ber-
nimmt dabei die Erzeugung der Messstimulus, die Steuerung der Messung, der Messdaten-
extraktion und die Datenu¨bertragung an die zentrale Basisstation der Infrastruktur. Bei der
Hochfrequenzmessschaltung sind dabei viele Testmo¨glichkeiten implementiert, welche sowohl
eine messtechnische Verifikation der Schaltung erleichten, als auch die Verwendung als ei-
gensta¨ndigen Netzwerkanalyzer ermo¨glichen. Fu¨r die Stimuluserzeugung wird ein undokumen-
tierter Modus des Mikrocontrollers verwendet, welcher es erlaubt, Messfrequenzen innerhalb
eines 500 kHz Rasters zu erzeugen. Diese Auflo¨sung ist ausreichend fu¨r eine gute Charakte-
risierung des Permittivita¨tssensors und erfu¨llt damit effizent die Anforderungen der gegebe-
nen Messanwendung. Die Funktionalita¨t und Leistungsfa¨higkeit der Messschaltung kann dabei
ebenfalls anhand mehrerer Teilmessungen besta¨tigt werden.
Um die Messschaltung innerhalb einer tragbaren Mobileinheit mit Strom zu versorgen, wird ei-
ne entsprechende Versorgungsplatine mit einem integrierten LiPo-Akkumulator entworfen und
es werden die Entwurfskriterien des Powermanagements erla¨utert.
Eine Kombination dieser Einzelkomponenten erlaubt es nun, eine weitere Integrationsstufe zu
erreichen und die beiden Hauptbestandteile der Messinfrastruktur, der Basisstation und einer
Mobileinheit zu realisieren.
Die Basisstation wird dabei in ein stationa¨res Pultgeha¨use mit grafischer Anzeigeeinheit inte-
griert. Die flexiblen Test- und Konfigurationsmo¨glichkeiten einer Messschaltungsplatine wer-
den dabei gezielt genutzt, um sie fu¨r den Einsatz in einer Basisstation anzupassen und zu ver-
wenden. Fu¨r den Betrieb der Basisstation sind 4 Betriebsmodi implementiert, mit welchen auf
die jeweilige vorliegende Messsituation reagiert werden kann. Neben der Fa¨higkeit, die Mess-
daten mehrerer Mobileinheiten gleichzeitg darstellen zu ko¨nnen, werden auch andere Testfa¨lle,
wie beispielweise mit Fokus auf besonders hohem Datenaufkommen, untersucht, wobei alle
Betriebsarten der Basisstation erfolgreich verifiziert werden ko¨nnen.
Der Verbund aus Sensorplatine, Messchaltungsplatine und Versorgungsplatine bildet die Ba-
sis fu¨r eine einzelne Mobileinheit. Die Einzelkomponenten werden dazu in ein kompaktes
Geha¨use mit den Außenabmessungen 63x55x28mm3 integriert, was eine flexible Anwendung
des Messsystems am Probanden ermo¨glicht. Mittels Messungen an einem Probanden kann
die Funktionalita¨t und Einsetzbarkeit der Mobileinheit sowie des integrierten Sensors besta¨tigt
werden. Aus Langzeitmessungen am System ko¨nnen ferner durch statistische Auswertung die
Auflo¨sungsgrenzen des Messsystems bestimmt werden. Unter Zuhilfenahme des entsprechen-
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den Modells, welche eine Permittivita¨tsa¨nderung mit einer Hydrationsschwankung verknu¨pft,
la¨sst sich zeigen, dass es mit dem realisierten Messsystem mo¨glich ist, eine minimale, physio-
logische Hydrationschwankung von etwa 0,41% bis 0,67% aufzulo¨sen.
Insgesamt betrachtet ist der Einsatz des Systems innerhalb einer folgenden Dehydrationsstu-
die gerechtfertigt, da bei diesen eine Hydrationsschwankung von etwa 2% bis 5% provoziert
wird. Die realisierte Messinfrastruktur ist kosteneffizient, wodurch sich ein deutlicher Ska-
lierungsvorteil im Vergleich zu anderen kommerziellen Messaufbauten ergibt. Die gefertige
Mobileinheit u¨berzeugt durch ihre Kompaktheit, Portabilita¨t und dem Vorteil der drahtlosen
Messdatenu¨bertragung, welche sie a¨ußerst flexibel in ihrer Einsetzbarkeit am Menschen macht.
Letztendlich kommt dies nicht nur dem Probanden durch einen hohen Tragekomfort zu Gute,
sondern auch der eigentlichen Intention der Studie, der U¨berpru¨fung des Zusammenhangs von
Materialeigenschaften mit einer physiologischen Hydrationsschwankung.
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17 Ausblick
Nachdem die geeignete Messinfrastruktur mit den zugeho¨rigen Komponenten geschaffen wur-
de, besteht der na¨chste Schritt darin, sie in einer Studie einzusetzen. Aus den gewonnenen Studi-
energebnissen ließe sich ein messtechnisch verifizierter Zusammenhang zwischen der A¨nderung
der elektromagnetischen Materialeigenschaften an der Messstelle und einer provozierten Hy-
drationsschwankung herstellen. Die gewonnenen Ergebnisse ko¨nnen schließlich auf diverse
Anwendungsfa¨lle immedizinischen, beruflichen oder Lifestyle-Bereich u¨bertragen werden, und
dort zu neuen, interessanten Anwendungsmo¨glichkeiten fu¨hren. Nur aus den Studien lassen sich
auch weitere, wichtige Informationen gewinnen, wie etwa den Einfluß von Quergro¨ßen wie Be-
wegung, Ko¨rpertemperatur oder Schweißbildung auf die eigentliche Messung. Hier bieten sich
viele weitere Anknu¨pfungspunkte, wie beispielsweise die Implementierung von lernfa¨higen
Systemen zur Messdatenextraktion, mit welchen eben diese Einflu¨sse erkannt und korrigiert
werden ko¨nnen.
Aus Messungen an der Mobileinheit zeigte sich bereits, dass trotz der Optimierung des Sensors
auf die Messstelle am Unterarm auch eine Verwendung an anderen Messstellen am Ko¨rper
denkbar und mo¨glich ist. Somit ko¨nnen auch alternative Messstellen untersucht und ausgewertet
werden und weitere Erkenntnisse liefern. Eine Kombination aus mehreren, am Ko¨rper verteilten
Mobileinheiten, deren Daten geschickt miteinander kombiniert werden, bietet hier ebenfalls
noch weiteres Untersuchungspotential.
Die Erkenntnisse aus entsprechenden Studien ko¨nnen ebenfalls als Grundlage fu¨r den Entwurf
neuartiger Messsysteme dienen, welche einen noch ho¨heren Integrationsgrad besitzen. Ein ent-
sprechender Ansatz zu einer weitergehenden Miniaturisierung wird als alternativer Lo¨sungs-
vorschlag bereits in Teil VI analysiert und diskutiert. Der vorgestellte Miniaturisierungsansatz
kann dabei den Weg hin zu einer Integrationsdichte weisen, bei der eine Implementierung des
Systems innerhalb einer Smartwatch oder eines vergleichbaren Wearables mo¨glich ist.
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Teil VI
Alternativer Ansatz
Um eine weitergehende Miniaturisierung der Messschaltung voranzutreiben und damit eine In-
tegration in bestehende Smartwatchsysteme zu ermo¨glichen, wird ein System vorgestellt, wel-
ches anstatt des kommerziellen Gain/Phase-Analyzers eine alternative Betrags- und Phasen-
vergleicherarchitektur verwendet. Im Gegensatz zu dem verwendeten kommerziellen Baustein
AD8302 ist keine Phasendoppeldeutigkeit vorhanden. Vorgestellt wird die Verwendung einer
sogenannten Sixportarchitektur, deren Geschichte bis in 70er-Jahre zuru¨ckreicht [78] [79]. Die-
se Schaltung bietet die Mo¨glichkeit, durch mehrere Leistungsmessungen auf ein Betrags- und
Phasenverha¨ltnis von zwei Signalen ru¨ckzuschließen. Die vorgestellte Architektur ist als Six-
portkorrelator in [80] beschrieben und besteht im Wesentlichen nur aus passiven Komponenten,
wodurch eine gute Reflexionsanpassung an den Messtoren im Vergleich zu aktiven Kompo-
nenten erreicht werden kann. Innerhalb des Sixports sind mehrere Kopplerstrukturen derartig
verschaltet, dass die zwei Eingangssignale betrags- und phasenma¨ßig unterschiedlich u¨berlagert
und an 4 Ausgangsports zur Verfu¨gung gestellt werden. Die Anschlussports des Sixportkorre-
lators werden mit P1 bis P6 durchnummeriert, die Anzahl der Ports gibt der Schaltung ihren
Namen. Durch eine Betragsdetektion an den jeweiligen Ausga¨ngen mittels Leistungsdetek-
toren kann anschließend auf das Betrags- bzw. Phasenverha¨ltnis der beiden Eingangssignale
geschlossen werden. In Abbildung 80 ist der Einsatz einer Sixportkorrelatorstruktur als Al-
ternative zum kommerziellen Gain/Phase-Analyzer zur Reflexionsfaktormessung gezeigt. Die
Leistungsdetektoren werden exemplarisch durch vier Diodenblo¨cke dargestellt. Eine entspre-
chende Tiefpassfilterung nach den Leistungsdetektoren ist der U¨bersichtlichkeit halber nicht
mit abgebildet. Die beiden Eingangsports P1 und P2 des Sixports sind mit dem Referenzaus-
gang und dem Messausgang des Reflektometers verbunden. Aus den gemessenen Leistungen
an den Ausgangsports P3 bis P6 kann ein Wert bestimmt werden, der proportional zum Refle-
xionsfaktor des angeschlossenen DUTs ist. Der Sixportkorrelator an sich besteht aus einer ge-
schickten Verschaltung mehrerer Kopplerstrukturen, welche beispielsweise als Leitungskoppler
und Leistungsteiler in Mikrostreifenleitungstechnik realisiert sind. Dadurch, dass sich die Ab-
messungen der Leitungskoppler durch die beno¨tigten Phasenbeziehungen innerhalb der Kom-
ponente mit sinkender Frequenz stetig vergro¨ßern, wu¨rde eine Realisierung bei 2,45GHz in
reiner Mikrostreifenleitungstechnik eine sehr große Fla¨che einnehmen und wa¨re somit nicht
fu¨r eine monolithische Integration geeignet. Durch die Verwendung von konzentrierten Bau-
elementen an Stelle der Leitungskomponenten ist es jedoch mo¨glich, die komplexe Impedanz
einer entsprechenden Leitung innerhalb eines kleinen Frequenzbereichs nachzubilden und auf
diese Art und Weise eine Koppelstruktur zu realisieren. Damit la¨sst sich der Sixportkorrelator
auf einen monolithisch integrierten Halbleiterchip u¨bertragen und einsetzen. In Abbildung 81
ist die Realisierung eines auf dem Bipolarprozess b7hf200 der Firma Infineon Technologies AG
gefertigten Sixportkorrelators und dessen Verdrahtung auf einer Evaluationsplatine gezeigt.
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Abbildung 80: Alternativer Aufbau einer Messschaltung mit Verwendung eines Sixportkorrela-
tors fu¨r den Betrags- und Phasenvergleich von Referenz- und Messausgang des Reflektometers.
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Abbildung 81: Chipmikrofotografie (links) und Evaluationsplatine (rechts) fu¨r einen monoli-
thisch integrierten Sixportkorrelator.
Aus Messungen an dieser Evaluationsplatine wird ein S-Parametermodell erzeugt, welches fer-
ner in eine Schaltungssimulation mit Keysight Advanced Design System (ADS) integriert wird.
Die restlichen Komponenten des Reflektometers werden ebenfalls in der Simulationsumgebung
nachempfunden, wobei bei den beiden Kopplern im Reflektometertestset auf Herstellermodelle
zuru¨ckgegriffen wird. Um die Betrags- und Phasencharakteristik des Sixports zu analysieren,
wird an dem DUT-Anschluss eine in der La¨nge parametrierbare Leitung in Serie zu einem para-
metrierbaren Da¨mpfungsglied und einer Kurzschlussverbindung eingefu¨gt. U¨ber eine selektive
A¨nderung der Leitungsla¨nge oder einer Vera¨nderung der Da¨mpfung des Da¨mpfungsglieds kann
der Reflexionsfaktor des DUTs in Betrag und Phase eingestellt werden. In Abbildung 82 ist die
Schaltungssimulation aus ADS gezeigt. Innerhalb des Schaltungskomponente des Sixports ist
der entsprechende S-Parameter-Block aus der Messung der Evaluationsplatine eingefu¨gt.
In der Schaltungssimulation wird die Funktionalita¨t des Sixports als geeigneter Betrags- und
Phasendetektor verifiziert. Der Zusammenhang zwischen den Leistungen P3..6 an den korre-
spondierenden Ausga¨ngen P3 bis P6 des Sixportkorrelators und dem Betrags- und Phasenun-
terschied der beiden Eingangssignale des Sixports la¨sst sich dabei im Idealfall durch die Glei-
chungen 23 und 24 ausdru¨cken.
Betragsunterschied=
√
(P3−P4)2+(P5−P6)2 (23)
Phasenunterschied= arctan
(
P3−P4
P5−P6
)
(24)
Diese Gleichungen werden in die Simulation u¨bertragen und in einen a¨quivalenten Betrags-
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Abbildung 82: ADS-Simulationsumgebung fu¨r die Verifikation der alternativen Messschaltung
als Betrags- und Phasenvergleicher.
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Abbildung 83: Simulierter Reflexionsfaktorbetrag der alternativenMessschaltung fu¨r eine DUT-
Variation von 0 dB bis -20 dB in 2 dB Schritten.
und Phasenwert umgerechnet. Zuna¨chst wird der Betrag des Reflexionsfaktors des DUTs von
0 dB bis -20 dB in 2 dB Schritten parametriert und daraus das Betragsverhalten der Schaltung
ermittelt. Die Ergebnisse der Simulation fu¨r den Frequenzbereich von 2,4GHz bis 2,5GHz sind
in Abbildung 83 dargestellt.
In dieser Darstellung ist die simulierte Schrittweite von 2 dB im Reflexionsfaktorbetrag gut zu
erkennen, wobei auch eine gewisse Frequenzabha¨ngigkeit beobachtet werden kann. Diese Ab-
weichungen sind den Nichtidealita¨ten der Koppler innerhalb des Sixports und innerhalb des Re-
flektometers geschuldet. Weiterhin fließen die Verdrahtungseffekte der Evaluationsplatine mit
in die Simulation mit ein. Insgesamt betrachtet lassen sich allerdings alle simulierten Betrags-
werte einwandfrei zueinander zuordnen und unterscheiden. Die Betrachtung der Abweichung
vom tatsa¨chlichen Reflexionsfaktorbetrag des DUTs ist in Abbildung 84 fu¨r drei ausgewa¨hlte
Frequenzen zu sehen. Es la¨sst sich gut erkennen, dass der Betragsfehler im Bereich zwischen
0,2 dB und -1,6 dB schwankt. Da bei der Simulation sowohl die Koppler im Reflektometer, als
auch der Sixport an sich beru¨cksichtigt werden und beide eine gewisse Frequenzabha¨ngigkeit
aufweisen, ist der absolute Fehler vollkommen im Rahmen des Akzeptablen. Eine entsprechen-
de Kalibrierung wu¨rde es erlauben, diese Abweichungen rechnerisch zu beseitigen. Die Funk-
tionalita¨t hinsichtlich einer Betragsdetektion la¨sst sich aber einwandfrei besta¨tigen.
Die Auswertung der Simulation fu¨r eine Phasenvera¨nderung des DUTs ist in Abbildung 85
gezeigt. Die Phase des Leitungsstu¨cks bei 2,45GHz wird hierbei im Bereich von 0◦ bis 180◦
in 20◦ Schritten eingestellt. Entsprechenderweise ergibt sich eine Reflexionsfaktorphase von
0◦ bis 360◦ bei einer Frequenz von 2,45GHz. Fu¨r geringere Frequenzen ist die Phase des Re-
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flexionsfaktors durch die Parametrierung mit einer Leitung daher etwas kleiner als diejenige
bei 2,45GHz. Bei gro¨ßeren Frequenzen ist die Phase entsprechend gro¨ßer. Dieser Effekt ist
auch in Abbildung 85 erkennbar, da die Frequenzabha¨ngigkeit der Phase der Leitung nicht mit
in die Darstellung einbezogen ist. Die Phasenunterschiede von etwa 20◦ zwischen den einzel-
nen Simulationen lassen sich in der Abbildung sehr gut erkennen. Weiterhin wird ersichtlich,
dass im Vergleich zum kommerziellen Gain/Phase-Analyzer AD8302 keine Doppeldeutigkei-
ten bezu¨glich der Phase vorliegen und alle Phasenschritte eindeutig aufgelo¨st werden ko¨nnen.
Betrachtet man die Abweichung von der gemessenen zur idealen Reflexionsfaktorphase fu¨r
drei ausgewa¨hlte Frequenzen, so gelangt man zu Abbildung 86. Hier sind die entsprechenden
Phasen um die Frequenzabha¨ngigkeit der Leitung korrigiert. Fu¨r alle Frequenzen la¨sst sich ein
maximaler Phasenfehler von etwa -15◦ bis 17◦ ausmachen. Dieser Phasenfehler wird durch
Nichtidealita¨ten innerhalb des Sixports und der Koppler des Reflektometers hervorgerufen. Das
gegebene System ko¨nnte jedoch mit einer verstellbaren Kurzschlussleitung in mehreren Mes-
sungen problemlos kalibriert werden.
Insgesamt betrachtet, bietet die Sixportarchitektur eine interessante Alternative zum Betrags-
und Phasenvergleich mit aktiven Komponenten. Eine initiale Kalibrierung des Sixports ko¨nnte
die Betrags- und Phasencharakteristik idealisieren und wu¨rde so zu einem hochgenauen Betrags-
und Phasenvergleicher fu¨hren. Die mit dem Sixport erreichbaren Phasenauflo¨sungen sind auch
ein Grund dafu¨r, dass diese Architektur im Radarbereich oder einigen anderen Anwendungen
mit Fokus auf Interferometrie, gerne verwendet werden [81]. Vorteilhaft an der Architektur ist
die große Integrationsflexibilita¨t mit unterschiedlichen Technologien wie Mikrostreifenleitun-
166
−400
−350
−300
−250
−200
−150
−100
−50
0
50
2,4 2,42 2,44 2,46 2,48 2,5
S
im
u
li
er
te
P
h
as
e
in
G
ra
d
Frequenz in GHz
Abbildung 85: Simulierte Reflexionsfaktorphase der alternativen Messschaltung fu¨r eine DUT-
Variation von 0◦ bis 360◦ in 20◦ Schritten.
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
0 50 100 150 200 250 300 350 400
F
eh
le
r
in
G
ra
d
Phase DUT-Reflexionsfaktor in Grad
2,40GHz
2,45GHz
2,50GHz
Abbildung 86: Simulierter Phasenfehler der alternativen Messschaltung fu¨r die Frequenzen
2,4GHz, 2,45GHz und 2,5GHz.
167
gen, substratintegrierten Wellenleitern oder monolithischen Prozessen.
Mit der vorgestellten Sixportarchitektur wird ein gangbarer Weg zu einer alternativen Betrags-
und Phasenvergleichsschaltung vorgeschlagen. Die Funktionalita¨t der Schaltung und deren An-
wendung in einem Messsystem kann mittels Messungen und Simulationen verifiziert werden.
Die monolithische Integration des Sixports in einen Halbleiterprozess ermo¨glicht es nun, mit be-
stehenden Systemen zu einem komplexen System-on-Chip zusammengefu¨hrt zu werden. Somit
stellt die vorgestellte Komponente auch einen ersten mo¨glichen Schritt hin zu einer folgenden
Miniaturisierung des gesamten Messsystems dar.
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